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PORCELAIN ETCHANT
9.5% Buffered Hydrofluoric Acid Gel

GENERAL INFORMATION
PORCELAIN ETCHANT is a 9.5% buffered hydrofluoric acid gel that must be 
handled with extreme care (See WARNINGS). BISCO’S 9.5% PORCELAIN 
ETCHANT has been buffered, gelled and packaged to minimize problems, 
provided that it is used in accordance with these instructions.

PORCELAIN ETCHANT improves the mechanical bond between porcelain and 
adhesive/cement by increasing the surface area of the porcelain. The effect is 
similar to sandblasting but is more controlled and effective.

Intended user: Licensed dentist.

Indications for Use:
The principle use of 9.5% PORCELAIN ETCHANT is for etching porcelain 
prior to:
1. Cementation of porcelain restorations.
2. Repair of porcelain restorations.

Warnings:
 • Do not use this product until you have thoroughly read and understood  
  these instructions.
 • Hydrofluoric acid is a very powerful and aggressive chemical.
  • It is a severe eye and tissue irritant. If accidentally splashed into the eye,  
   flush with copious amounts of water for 15 minutes and seek immediate  
   medical attention.
  • Hydrofluoric acid also releases a vapor that irritates respiratory  
   passageways. Chronic inhalation of fumes is dangerous and can cause  
   damage.
  • Extreme care must be taken to protect the patient, operator and  
   assistant.
  • Protective eyewear must be worn by patient, operator, and assistant.
  • The operator and assistant must wear protective gloves.
  • Rubber dam isolation must be used for intraoral porcelain repair.
 • DO NOT use PORCELAIN ETCHANT to etch exposed enamel or dentin  
  surfaces.
 • Injury may result if PORCELAIN ETCHANT is allowed to remain on the  
  skin or mucosa for extended periods of time. Contact with other tissues:  
  rinse spills immediately with a copious amount of water for several minutes.
 • Verify flow of etchants prior to applying intraorally. If resistance is met,  
  replace tip and re-check. Use only recommended tips.
 • Do not allow any product to be ingested.

Cautions: 
Cross-contamination: 
 • Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of  
  used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.
 • Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any  
  contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe  
  becomes contaminated, discard. Do not clean or disinfect.

Precautions:
 • Do not re-etch restorations that have been etched by the lab. Over  
  etchingporcelain may cause weakening of porcelain or degradation of bond  
  strength.
 • PORCELAIN ETCHANT will microscopically roughen porcelain and glass  
  surfaces. As such, care must be taken to avoid having the etchant contact  
  glazed porcelain surfaces since these surfaces will lose their gloss.
 • Refer to individual component labels for specific expiration dates.
 • Not all ceramic systems are etchable. Contact your lab for manufacturer’s  
  instructions.
 • See individual component labels for specific expiration dates.
 • Safety data sheet available on request.
 • Safety data sheet available at www.bisco.com.
 • Instructions for Use available upon request.
 • Instructions for Use available at www.bisco.com.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. ETCHING PORCELAIN RESTORATIONS PRIOR TO CEMENTATION
 1. Protective eyewear and gloves must be worn by operator and assistant.
 2. If the lab has not already etched the restoration, remove cap from  
  PORCELAIN ETCHANT, securely attach dispensing tip and verify etchant  
  flow prior to application. Apply PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF) to the  
  dry porcelain surface for 90 seconds. Care must be taken to avoid having  
  the etchant contact glazed porcelain surfaces since these surfaces will lose  
  their gloss.
 3. Rinse with a copious amount of water and air dry. The etched surface should  
  appear dull and frosty (if porcelain has a white/chalky appearance, agitate a  
  moist microbrush on the porcelain to remove salt and debris created by  
  etching).
 4. Apply one to two thin coats of silane with a brush to the etched internal  
  surface of the restoration according to manufacturer instructions. Dry with  
  air syringe.
 5. Proceed with adhesive applications and cementation according to the  
  manufacturer’s instructions.

2. REPAIR OF PORCELAIN RESTORATIONS
 1. Protective eyewear must be worn by patient, operator and assistant.  
  Protective gloves must be worn by operator and assistant.
 2. Remove the glaze & bevel (45 degree) the porcelain around the area to be  
  repaired. (Remove any old composite remaining from previous repairs.)
 3. Isolate the area to be etched with a rubber dam. BISCO’S BARRIER GEL*  
  should be placed where etching is not desired.
 4. Remove cap from PORCELAIN ETCHANT, securely attach dispensing  
  tip and verify etchant flow prior to applying intraorally. Apply PORCELAIN  
  ETCHANT (9.5% HF) to the dry porcelain surface for 90 seconds.  
  Continue to observe the etch site throughout the entire procedure. Suction  
  the PORCELAIN ETCHANT, then rinse with a copious amount of water  
  and air dry. The etched surface should appear dull and frosty (if porcelain  
  has a white/chalky appearance, agitate a moist microbrush on the  
  porcelain to remove salt and debris created by etching, rinse and dry).
 5. Apply one to two thin coats of silane with a brush to the etched surface of  
  the restoration and allow to dwell for 30 seconds. Dry with air syringe.
 6. Apply an adhesive system according to the manufacturer’s instructions.  
  Complete the repair with composite and finish/polish.
  NOTE: For repairs with exposed Metal, Alumina, Zirconia or  
  Composite, see the instructions for BISCO’s INTRAORAL REPAIR KIT*

HYGIENE: Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available 
hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during 
treatment is recommended.
DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, 
refer to national or regional provisions relating to waste.
STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/72°F). 
WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products 
if proven defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or 
loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use 
the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to 
determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes 
all risk and liability in connection therewith.
NOTICE: Report any serious incident to BISCO and the competent authority of 
the state in which the user and/or patient is established.

* BARRIER GEL and INTRAORAL REPAIR KIT are manufactured by BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
9,5 % gepuffertes Fluorwasserstoffsäure-Gel

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
PORCELAIN ETCHANT ist ein 9,5%iges gepuffertes Fluorwasserstoffsäure-
Gel, das mit größter Vorsicht gehandhabt werden muss (Siehe 
WARNHINWEISE). Das 9,5%ige PORCELAIN ETCHANT von BISCO wurde 
gepuffert, gegelt und entsprechend verpackt, um Probleme zu minimieren. Die 
vorliegenden Anweisungen müssen eingehalten werden.

PORCELAIN ETCHANT verbessert die mechanische Bindung zwischen 
Porzellan und Klebstoff/Zement durch Vergrößerung der Oberfläche von 
Porzellan. Der Effekt ist vergleichbar mit dem Sandstrahlen, lässt sich jedoch 
besser steuern und ist effektiver.

Vorgesehener Benutzer: zugelassener Zahnarzt.

Indikationen:
Die Hauptanwendung des 9,5%igen PORCELAIN ETCHANT ist das Ätzen von 
Porzellan vor der:
1. Zementierung von Porzellanrestaurationen.
2. Reparatur von Porzellanrestaurationen.

Warnhinweise:
 •  Verwenden Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie diese Anleitung 

sorgfältig gelesen und verstanden haben.
 • Fluorwasserstoffsäure ist eine sehr starke und aggressive Chemikalie.
  •  Sie ist stark augen- und gewebereizend. Wenn das Produkt 

versehentlich in das Auge spritzt, 15 Minuten lang mit reichlich Wasser 
spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

  •  Fluorwasserstoffsäure setzt außerdem Dämpfe frei, die die Atemwege 
reizen. Das dauerhafte Einatmen solcher Dämpfe ist gefährlich und 
kann zu Gesundheitsschäden führen.

  •  Es muss eingehend darauf geachtet werden, dass Patient, Operateur 
und Assistent geschützt werden.

  • Diese Personen müssen einen Augenschutz tragen.
  • Operateur und Assistent müssen Schutzhandschuhe tragen.
  •  Für die Porzellanreparatur im Mundraum muss eine 

Kofferdamisolierung erfolgen.
 •  Verwenden Sie PORCELAIN ETCHANT NICHT, um freiliegende 

Zahnschmelz- oder Dentinoberflächen zu ätzen.
 •  Zu Verletzungen kann es auch kommen, wenn das PORCELAIN 

ETCHANT längere Zeit auf Haut oder Schleimhaut einwirkt. Im Falle eines 
Kontakts mit anderem Gewebe: verschüttetes Ätzmittel mehrere Minuten 
lang mit reichlich Wasser abspülen.

 •  Überprüfen Sie den Fluss der Ätzmittel, bevor Sie sie intraoral auftragen. 
Wenn ein Widerstand zu spüren ist, ersetzen Sie die Spitze und prüfen Sie 
erneut. Verwenden Sie nur empfohlene Spitzen.

 • Sorgen Sie dafür, dass das Produkt nicht verschluckt wird.

Vorsicht: 
Kreuzkontamination: 
 •  Das Produkt kann Teile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch 

bestimmt sind.  Entsorgen Sie benutzte oder kontaminierte Spitzen. Nicht 
reinigen, desinfizieren oder erneut verwenden.

 •  Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienische Schutzhülle zu 
verwenden, um eine Verunreinigung der Spritzen während der Behandlung 
zu vermeiden. Wenn die Spritze kontaminiert wird, entsorgen Sie sie. Nicht 
reinigen oder desinfizieren.

Vorsichtsmaßnahmen:
 •  Ätzen Sie keine Restaurationen erneut, die bereits im Labor geätzt wurden. 

Das übermäßige Ätzen von Porzellan kann zu einer Schwächung des 
Porzellans führen oder einen Verfall der Verbindungsstärke herbeiführen.

 •  PORCELAIN ETCHANT bewirkt eine mikroskopische Aufrauung von 
Porzellan- und Glasoberflächen. So muss darauf geachtet werden, dass 
das Ätzmittel nicht in Kontakt mit glasierten Porzellanoberflächen kommt, 
da diese Oberflächen ihren Glanz verlieren.

 • Siehe Etiketten der Einzelkomponenten für spezifische Haltbarkeitsdaten.
 •  Nicht alle keramischen Systeme können geätzt werden. Die 

Gebrauchsanweisung des Herstellers erhalten Sie von Ihrem Labor.
 •  Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.
 •  Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.bisco.com verfügbar.
 •  Beachten Sie für spezifische Haltbarkeitsdaten die Etiketten der 

Einzelkomponenten.
 •  Der Patient und das zahnärztliche Personal sollten einen Augenschutz 

tragen. 
 • Gebrauchsanweisung auf Anfrage verfügbar.
 • Gebrauchsanweisung verfügbar auf www.bisco.com.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1.  ÄTZEN VON PORZELLANRESTAURATIONEN VOR DER 

ZEMENTIERUNG
 1.  Der Bediener und Assistent müssen einen Augenschutz und 

Schutzhandschuhe tragen.
 2.  Wenn das Labor die Restauration noch nicht geätzt hat, entfernen Sie die 

Kappe des PORCELAIN ETCHANT, befestigen Sie die Dispenserspitze 
sicher und überprüfen Sie den Ätzmittelfluss, bevor Sie mit der Anwendung 
beginnen. PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) auf die trockene 
Porzellanoberfläche auftragen und 90 Sekunden lang einwirken lassen.  
Es muss dafür gesorgt werden, dass das Ätzmittel nicht mit glasierten 
Porzellanoberflächen in Kontakt gerät, da diese Oberflächen dadurch ihren 
Glanz verlieren.

 3.  Mit ausreichend Wasser spülen und an der Luft trocknen lassen. Die 
geätzte Oberfläche sollte stumpf und frostig erscheinen (wenn Porzellan 
ein weißes/kalkiges Aussehen hat, streichen Sie mit einem feuchten 
Mikropinsel kreisend über das Porzellan, um Salz und Ablagerungen, die 
durch das Ätzen entstehen, zu entfernen).

 4.  Tragen Sie ein bis zwei dünne Schichten Silan mit einem Pinsel auf die 
geätzte Innenfläche der Restauration auf und richten Sie sich dabei nach 
den Herstellerangaben. Mit einer Luftspritze trocknen.

 5.  Beginnen Sie mit dem Auftragen des Klebstoffs und mit der Zementierung 
und verfahren Sie dabei nach den Herstellerangaben.

2. REPARATUR VON PORZELLANRESTAURATIONEN
 1.  Der Patient, Bediener und Assistent müssen einen Augenschutz tragen. 

Der Bediener und Assistent müssen Schutzhandschuhe tragen.
 2.  Entfernen Sie die Glasur und fräsen Sie das Porzellan um die zu 

reparierende Stelle herum um 45 Grad ab. (Entfernen Sie eventuell 
vorhandenen Zement, der von früheren Restaurationen stammt.)

 3.  Isolieren Sie den zu ätzenden Bereich mit einem Kofferdamm. BISCO 
BARRIER GEL* sollte dort aufgetragen werden, wo kein Ätzmittel 
erwünscht ist.

 4.  Entfernen Sie die Kappe vom PORCELAIN ETCHANT, befestigen 
Sie die Dispenserspitze sicher und prüfen Sie den Ätzmittelfluss, bevor 
Sie es intraoral anwenden. PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) auf die 
trockene Porzellanoberfläche auftragen und 90 Sekunden lang einwirken 
lassen.  Beobachten Sie die Ätzstelle während des gesamten Verfahrens. 
PORCELAIN ETCHANT absaugen, danach mit reichlich Wasser spülen 
und an der Luft trocknen lassen. Die geätzte Oberfläche sollte stumpf und 
frostig erscheinen (wenn Porzellan ein weißes/kalkiges Aussehen hat, 
streichen Sie mit einem feuchten Mikropinsel kreisend über das Porzellan, 
um Salz und Ablagerungen, die durch das Ätzen entstehen, zu entfernen; 
anschließend spülen und trocknen lassen).

 5.  Mit einem Pinsel ein bis zwei dünne Silanschichten auf die geätzte 
Oberfläche der  Restaurierung auftragen und 30 Sekunden lang einwirken 
lassen. Mit einer Luftspritze trocknen.

 6.  Klebstoffsystem nach Herstelleranleitung auftragen. Schließen Sie die 
Reparatur mit Komposit ab und bearbeiten/polieren Sie zum Schluss die 
Oberfläche.

   HINWEIS: Weitere Informationen zu Restaurationen mit freiliegendem 
Metall, Aluminiumoxid, Zirkonoxid oder Zement finden Sie in der 
Anleitung für das INTRAORALE REPARATURKIT* von BISCO.

HYGIENE: Verschließen Sie die Spritze erneut mit der Kappe des Luer-Locks. 
Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienische Schutzhülle zu verwenden, 
um eine Kontamination der Spritzen während der Behandlung zu vermeiden.
ENTSORGUNG: Zur Entsorgung des Ätzmittels mischen Sie dieses zur 
Neutralisierung im Verhältnis eins zu eins mit Natriumhydrogencarbonat 
und entsorgen Sie dann Ätzgel, Behälter und Zubehör entsprechend den 
kommunalen Abfallbestimmungen. Sollten solche Bestimmungen nicht 
vorhanden sein, befolgen Sie bitte die nationalen oder regionalen Vorschriften 
zur Abfallentsorgung.
LAGERUNG: Bei Raumtemperatur (20 °C – 25 °C) lagern. 
GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von 
fehlerhaften Produkten an. BISCO Inc. übernimmt keine Haftung für direkte 
und Folgeschäden oder -verluste, die aus der beschriebenen Verwendung oder 
Verwendungsunfähigkeit der Produkte entstehen. Vor der Verwendung obliegt 
es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit des Produkts für 
die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender übernimmt alle 
damit verbundenen Risiken und Haftung.
HINWEIS: Melden Sie bitte ernstzunehmende Vorfälle an BISCO und die 
zuständige Behörde des Bundesstaates, in dem der Benutzer und/oder der 
Patient gemeldet ist/sind.

* BARRIER GEL und INTRAORAL REPAIR KIT werden von BISCO, Inc. 
hergestellt.

PORCELAIN ETCHANT
Gel tamponné d’acide fluorhydrique à 9,5 %

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PORCELAIN ETCHANT est un gel tamponné d’acide fluorhydrique à 
9,5 % qui doit être manipulé en prenant des précautions extrêmes (Cf. 
AVERTISSEMENTS). PORCELAIN ETCHANT de BISCO à 9,5 % a été 
tamponné, gélifié et conditionné afin de limiter les problèmes, à condition qu’il 
soit utilisé conformément aux instructions.

PORCELAIN ETCHANT améliore l’adhésivité mécanique entre la porcelaine et 
l’adhésif/le ciment en augmentant la zone de surface de la porcelaine. L’effet est 
semblable à celui du sablage, mais il est plus contrôlé et efficace.

Utilisateur prévu : dentiste agréé.

Indications :
la principale utilisation de PORCELAIN ETCHANT à 9,5 % est dédiée au 
mordançage de la porcelaine avant :
1. Scellement des restaurations de la porcelaine.
2. Réparation des restaurations de porcelaine.

Avertissements :
 •  Ne pas utiliser ce produit avant d’avoir intégralement lu et compris ces 

instructions.
 • L’acide fluorhydrique est un produit chimique puissant et agressif.
  •  Il peut irriter gravement les yeux et les tissus corporels. En cas 

d’éclaboussure accidentelle dans l’œil, rincer abondamment à l’eau 
pendant 15 minutes et consulter immédiatement un médecin.

  •  L’acide fluorhydrique dégage également une vapeur très irritante 
pour les voies respiratoires. L’inhalation chronique des vapeurs est 
dangereuse et peut avoir de graves conséquences.

  •  Des précautions extrêmes sont indispensables pour protéger patient, 
opérateur et assistant.

  • Ces personnes doivent impérativement porter une protection oculaire.
  • L’opérateur et son assistant doivent porter des gants de protection.
  •  Il faut impérativement utiliser une digue d’isolation en caoutchouc 

pour la réparation de porcelaine intrabuccale.
 •  NE PAS utiliser PORCELAIN ETCHANT pour mordancer des surfaces 

d’émail ou de dentine exposées.
 •  Des lésions peuvent survenir si PORCELAIN ETCHANT reste sur la 

peau ou sur les muqueuses pendant des périodes prolongées. En cas de 
contact avec d’autres tissus : rincer immédiatement les déversements à 
l’aide d’une grande quantité d’eau, pendant plusieurs minutes.

 •  Vérifier l’écoulement des agents de mordançage avant de les appliquer 
en intrabuccal. En cas de résistance, remplacer l’embout et vérifier de 
nouveau. N’utiliser que les embouts recommandés.

 • Ne laisser ingérer aucun produit.

Mises en garde : 
Contamination croisée : 
 •   Ce produit peut contenir des éléments qui sont destinés à un usage 

unique. Jeter les embouts utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, 
désinfecter, ni réutiliser.

 •  Il est recommandé d’utiliser un revêtement de protection hygiénique 
courant pour éviter toute contamination des seringues pendant le 
traitement. Si une seringue est contaminée, la jeter. Ne pas la nettoyer ni 
la désinfecter.

Précautions :
 •  Ne pas remordancer des restaurations qui ont été mordancées par le 

laboratoire. Un mordançage excessif de la porcelaine peut entraîner un 
affaiblissement de celle-ci ou une dégradation de la force d’adhérence.

 •  PORCELAIN ETCHANT crée une rugosité microscopique des surfaces de 
la porcelaine et du verre. Par conséquent, il faut impérativement éviter de 
mettre l’agent de mordançage en contact avec les surfaces en porcelaine 
vernie, car ces surfaces perdraient leur brillance.

 •  Consulter les étiquettes individuelles des composants pour obtenir les 
dates d’expiration particulières.

 •  Tous les systèmes en céramique ne peuvent pas être mordancés. 
Contactez votre laboratoire pour connaître les instructions du fabricant.

 • Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
 • Fiche de données de sécurité disponible sur www.bisco.com.
 •  Consulter les étiquettes des composants pour obtenir les dates d’expiration 

particulières.
 •  Le patient et le personnel dentaire doivent porter des lunettes de 

protection. 
 • Consignes d’utilisation disponibles sur demande.
 • Consignes d’utilisation disponibles sur www.bisco.com.

MODE D’EMPLOI
1.  MORDANÇAGE DES RESTAURATIONS DE PORCELAINE 

PRÉALABLEMENT AU SCELLEMENT
 1.  L’opérateur et son assistant doivent porter des gants et des lunettes de 

protection.
 2.  Si le laboratoire n’a pas déjà mordancé la restauration, retirer le capuchon 

de PORCELAIN ETCHANT, fixer fermement l’embout de distribution 
et vérifier l’écoulement de l’agent de mordançage avant application. 
Appliquer PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) sur la surface sèche de la 
céramique pendant 90 secondes. Il faut impérativement éviter de mettre 
l’agent de mordançage en contact avec les surfaces en porcelaine vernie, 
car ces surfaces perdraient leur brillance.

 3.  Rincer abondamment à l’eau puis sécher à l’air. La surface mordancée 
peut avoir un aspect terne et givré (si la porcelaine a une apparence 
blanche/crayeuse, passer une micro-brosse humide sur la porcelaine, afin 
de retirer le sel et les débris dus au mordançage).

 4.  Appliquer deux à trois couches fines de silane à l’aide d’une brosse 
sur la surface interne mordancée de la restauration, conformément aux 
instructions du fabricant. Sécher avec une seringue à air.

 5.  Poursuivre avec les applications d’adhésif et le scellement, conformément 
aux instructions du fabricant.

2. RÉPARATION DES RESTAURATIONS DE PORCELAINE
 1.  Le patient, l’opérateur et son assistant doivent porter des lunettes de 

protection. L’opérateur et son assistant doivent porter des gants de 
protection.

 2.  Retirez tout vernis et biseautez (45 degrés) la porcelaine autour de la zone 
à réparer. (Retirer tout ancien matériau composite restant des réparations 
précédentes.)

 3.  Isoler la zone à mordancer avec une digue en caoutchouc. Le gel de 
protection BISCO BARRIER GEL* doit être posé là où le mordançage n’est 
pas souhaité.

 4.  Retirer le capuchon de PORCELAIN ETCHANT, fixer fermement l’embout 
de distribution et vérifier l’écoulement de l’agent de mordançage avant 
application intrabuccale. Appliquer PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) 
sur la surface sèche de la céramique pendant 90 secondes. Continuer 
à observer le site de mordançage pendant toute la procédure. Aspirer le 
produit PORCELAIN ETCHANT et rincer abondamment à l’eau et sécher 
à l’air. La surface décapée doit paraître terne et givrée (si la porcelaine a un 
aspect blanc ou semblable à la chaux, appliquer une microbrosse humide 
sur la porcelaine pour enlever le sel et les débris créés par le mordançage, 
puis rincer et sécher).

 5.  Appliquer deux à trois couches fines de silane à l’aide d’une brosse sur la 
surface de restauration et laisser agir pendant 30 secondes. Sécher avec 
une seringue à air.

 6.  Appliquer un système adhésif conformément aux instructions du fabricant. 
Terminer la réparation à l’aide de matériau composite et finir/polir.

   REMARQUE : pour les réparations avec du métal exposé, de 
l’alumine, de la zircone ou du matériau composite, consulter les 
instructions du KIT DE RÉPARATION INTRABUCCAL DE BISCO*

HYGIÈNE : reboucher les seringues à l’aide du capuchon Luer-Lock. Il est 
recommandé d’utiliser un revêtement de protection hygiénique courant pour 
éviter toute contamination des seringues pendant le traitement.
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION : Se référer aux 
dispositions communautaires relatives à l’élimination des déchets. En l’absence 
de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales 
relatives à l’élimination des déchets.
CONSERVATION : conserver à température ambiante (de 20 °C/68 °F 
à 25 °C/72 °F). 
GARANTIE : BISCO, Inc. reconnaît qu’il incombe à la société de remplacer 
les produits qui se sont révélés défectueux. BISCO, Inc. n’accepte aucune 
responsabilité pour les dommages ou les pertes, directs ou indirects, découlant 
de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser les produits selon les procédés décrits. 
Avant utilisation, il incombe à l’utilisateur de déterminer la pertinence du produit 
pour l’application en question. L’utilisateur assume tous les risques et toutes les 
responsabilités qui en découlent.
NOTICE : Signaler tout incident sérieux à BISCO et aux autorités compétentes 
du pays dans lequel l’utilisateur et / ou le patient est établi.

* BARRIER GEL ET LE KIT DE RÉPARATION INTRABUCCAL sont fabriqués 
par BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
9,5 % de gel de ácido fluorhídrico débil

INFORMACIÓN GENERAL
PORCELAIN ETCHANT es un gel de ácido fluorhídrico tamponado al 9,5 % 
que debe manipularse con extrema precaución (consulte ADVERTENCIAS). 
9.5% PORCELAIN ETCHANT de BISCO se ha pulido, convertido en gel y 
empaquetado para minimizar problemas, siempre que se use de acuerdo con 
estas instrucciones.

PORCELAIN ETCHANT mejora la unión mecánica entre la porcelana y el 
adhesivo/cemento aumentando el área superficial de la porcelana. El efecto es 
similar a un chorro de arena pero es más controlado y eficaz.

Usuario previsto: dentista colegiado.

Indicaciones para su uso:
El uso principal de 9.5% PORCELAIN ETCHANTes para grabar la porcelana 
antes de:
1. Cementación de restauraciones de porcelana.
2. Reparación de restauraciones de porcelana.

Advertencias:
 •  No utilice este producto hasta que haya leído y comprendido a fondo estas 

instrucciones.
 • El ácido fluorhídrico es un producto químico muy potente y agresivo.
  •  Irrita intensamente los ojos y los tejidos. •Si salpica accidentalmente 

en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua durante 15 minutos y 
busque atención médica de inmediato.

  •  El ácido fluorhídrico también emite vapores que irritan las vías 
respiratorias. La inhalación crónica de vapores es peligrosa y puede 
causar daños.

  •  Deben adoptarse las máximas precauciones para proteger al paciente, 
al operador y al asistente.

  • Estas personas deben llevar protección ocular.
  • El operador y el asistente deben llevar guantes protectores.
  •  Debe utilizarse un aislamiento con un dique de goma para la 

reparación de porcelana intraoral.
 •  NO utilice PORCELAIN ETCHANT para grabar superficies de esmalte o 

dentina expuestas.
 •  Pueden producirse lesiones si se deja que PORCELAIN ETCHANT 

permanezca en la piel o la mucosa durante largos periodos de tiempo. 
En caso de contacto con otros tejidos, enjuague las salpicaduras 
inmediatamente con agua abundante durante varios minutos.

 •  Verifique el flujo de grabadores antes de aplicar intraoralmente. Si 
encuentra resistencia, sustituya la punta y vuelva a comprobar. Utilice 
únicamente puntas recomendadas.

 • No permita que se ingiera ningún producto.

Avisos: 
Contaminación cruzada: 
 •  El producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse 

una sola vez. Deseche las puntas usadas o contaminadas. No lave, 
desinfecte ni reutilice.

 •   Se recomienda utilizar una cubierta protectora higiénica de uso corriente 
para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento. Si la 
jeringa queda contaminada, deséchela. No lave ni desinfecte.

Precauciones:
 •  No vuelva a grabar restauraciones que el laboratorio haya grabado. Un 

grabado excesivo de la porcelana puede provocar su debilitamiento o la 
degradación de la fuerza de adhesión.

 •  PORCELAIN ETCHANT aumenta la rugosidad microscópica de las 
superficies de porcelana y vidrio. Por tanto, debe tenerse cuidado para 
evitar que el grabador entre en contacto con superficies de porcelana 
esmaltada, dado que estas superficies perderán su brillo.

 •  Consulte las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas 
de caducidad específicas.

 •  No todos los sistemas cerámicos son grabables. Póngase en contacto con 
su laboratorio para las instrucciones del fabricante.

 • Ficha de datos de seguridad disponible si se solicita.
 • Ficha de datos de seguridad disponible en www.bisco.com.
 •  Consulte las etiquetas de cada componente para comprobar las fechas de 

caducidad.
 • El paciente y el personal dental deben llevar gafas protectoras. 
 •  Las instrucciones de uso están a disposición de los interesados.
 •  Las instrucciones de uso están disponibles en www.bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO
1.  GRABADO DE LAS RESTAURACIONES DE PORCELANA ANTES DE LA 

CEMENTACIÓN
 1. El operador y el asistente deben llevar gafas y guantes protectores.
 2.  Si el laboratorio aún no ha grabado la restauración, retire la tapa de 

PORCELAIN ETCHANT, fije de forma segura la punta dispensadora y 
verifique el flujo de grabador antes de la aplicación. Aplique PORCELAIN 
ETCHANT (9,5% HF) a la superficie de porcelana seca durante 90 
segundos. Debe tenerse cuidado para evitar que el grabador entre 
en contacto con superficies de porcelana esmaltada, ya que dichas 
superficies perderían el brillo.

 3.  Enjuague con agua abundante y seque con aire. La superficie grabada 
debe parecer opaca y escarchada (si la porcelana tiene un aspecto blanco/
lechoso, agite un micropincel húmedo en la porcelana para eliminar la sal y 
los residuos creados por el grabado).

 4.  Aplique con un pincel una o dos capas finas de silano a la superficie 
interna grabada de la restauración de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Seque con una jeringa de aire.

 5.  Proceda con las aplicaciones adhesivas y la cementación de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante.

2. REPARACIÓN DE RESTAURACIONES DE PORCELANA
 1.  El paciente, el operador y el asistente deben llevar gafas protectoras. El 

operador y el asistente deben llevar guantes protectores.
 2.  Retire el esmaltado y bisele (45 grados) la porcelana alrededor del área 

que se va a reparar. (Retire cualquier composite antiguo que quede de 
reparaciones anteriores).

 3.  Aísle el área que se va a grabar con un dique de goma. Debe colocarse 
BARRIER GEL* de BISCO donde no se desee el grabado.

 4.  Retire la tapa de PORCELAIN ETCHANT, fije de forma segura la 
punta dispensadora y verifique el flujo del grabador antes de aplicar 
intraoralmente. Aplique PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) a la superficie 
de porcelana seca durante 90 segundos. Siga observando el sitio de 
grabado durante todo el procedimiento. Succione el PORCELAIN 
ETCHANT, enjuague después con agua abundante y seque con aire. La 
superficie grabada debe parecer opaca y escarchada (si la porcelana tiene 
un aspecto blanco/lechoso, agite un micropincel húmedo en la porcelana 
para eliminar la sal y los residuos creados por el grabado, enjuague y 
seque).

 5.  Aplicar uno o dos capas finas de silano con un pincel a la superficie 
grabada de la restauración y dejar que repose durante 30 segundos. 
Seque con una jeringa de aire.

 6.  Aplique un sistema adhesivo de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Completar la reparación con composite y acabar/pulir.

   NOTA: Para reparaciones con metal, alúmina, zirconio o composite 
expuestos, consulte las instrucciones del KIT DE REPARACIÓN 
INTRAORAL de BISCO*.

HIGIENE: Vuelva a tapar la jeringa con la tapa Luer Lock. Se recomienda utilizar 
una cubierta protectora higiénica de uso corriente para evitar la contaminación 
de las jeringas durante el tratamiento.
ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas 
con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o 
regionalesrelacionadas con los residuos.
ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (20 °C/68 °F-25 
°C/72 °F). 
GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos 
en caso de que resulten defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por 
las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso 
o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su 
utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto 
para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad 
relacionados con la idoneidad.
AVISO: Notifique cualquier incidencia grave a BISCO y a la autoridad 
competente de la región en la que se encuentren el usuario o el paciente.

* BARRIER GEL e INTRAORAL REPAIR KIT están fabricados por BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
Acido fluoridrico tamponato al 9,5% in gel

INFORMAZIONI GENERALI
PORCELAIN ETCHANT è un acido fluoridrico tamponato al 9,5% in gel 
da maneggiare con estrema attenzione (vedere le AVVERTENZE). 9,5% 
PORCELAIN ETCHANT di BISCO è stato tamponato, trasformato in gel 
e confezionato per ridurre al minimo i problemi, purché utilizzato secondo le 
istruzioni fornite.

PORCELAIN ETCHANT migliora l’adesione meccanica tra la porcellana e 
l’adesivo/il cemento aumentando l’area superficiale della porcellana. Ha un 
effetto simile alla sabbiatura, ma più controllato ed efficace.

Utente previsto: dentista abilitato.

Indicazioni per l’uso:
Il principale utilizzo di 9,5% PORCELAIN ETCHANT è la mordenzatura della 
porcellana prima di quanto segue:
1. Cementazione di restauri in porcellana.
2. Riparazione di restauri in porcellana.

Avvertenze:
 •  Non utilizzare questo prodotto prima di aver letto e compreso le presenti 

istruzioni.
 • L’acido fluoridrico è una sostanza chimica molto potente e aggressiva.
  •  È un potente irritante per occhi e tessuti. In caso di contatto accidentale 

con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti e 
chiedere immediatamente assistenza medica.

  •  L’acido fluoridrico rilascia inoltre un vapore che irrita le vie respiratorie. 
L’inalazione cronica dei fumi è pericolosa e può causare danni.

  •  È necessaria estrema cautela per proteggere il paziente, l’operatore e 
l’assistente.

  • Questi soggetti devono indossare occhiali protettivi.
  • L’operatore e l’assistente devono indossare guanti protettivi.
  •  Per le riparazioni intraorali della porcellana è necessario utilizzare 

un isolamento con diga in gomma.
 •  NON utilizzare PORCELAIN ETCHANT per mordenzare superfici di 

dentina o smalto esposte.
 •  Se PORCELAIN ETCHANT viene lasciato sulla pelle o sulla mucosa per 

lunghi periodi di tempo, si possono causare delle lesioni. In caso di contatto 
con altri tessuti, sciacquare immediatamente con molta acqua per diversi 
minuti.

 •  Verificare il flusso dei mordenzanti prima di applicarli per via intraorale. 
Se si incontra resistenza, sostituire la punta e ricontrollare. Utilizzare solo 
punte consigliate.

 • Non ingerire il prodotto.

Raccomandazioni: 
Contaminazione crociata: 
 •  il prodotto può contenere elementi monouso.  Le punte usate o 

contaminate vanno gettate. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
 •  Si consiglia di utilizzare un rivestimento protettivo igienico comunemente 

disponibile per evitare l’eventuale contaminazione delle siringhe durante il 
trattamento. Se la siringa si contamina, gettarla. Non pulire o disinfettare.

Precauzioni:
 •  Non mordenzare una seconda volta i restauri mordenzati in laboratorio. 

Mordenzare troppo la porcellana può causarne l’indebolimento o la 
degradazione della forza di adesione.

 •  PORCELAIN ETCHANT rende microscopicamente ruvide le superfici 
in porcellana e in vetro. Di conseguenza è necessario fare attenzione a 
evitare qualsiasi contatto tra il mordenzante e le superfici di porcellana 
lucidate che altrimenti perderebbero la propria lucentezza.

 • Per le date di scadenza, vedere le etichette dei singoli componenti.
 •  Non tutti i sistemi in ceramica possono essere scolpiti. Contattare il 

laboratorio per le istruzioni del produttore.
 • Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
 • Scheda dati di sicurezza disponibile all’indirizzo www.bisco.com.
 • Per la data di scadenza, vedere le etichette dei singoli componenti.
 •  Il paziente e il personale odontoiatrico devono indossare gli occhiali 

protettivi. 
 • Istruzioni per l’uso disponibili su richiesta.
 • Istruzioni per l’uso disponibili all’indirizzo www.bisco.com.

ISTRUZIONI PER L’USO
1.  MORDENZATURA DI RESTAURI IN PORCELLANA PRIMA DELLA 

CEMENTAZIONE
 1. L’operatore e l’assistente devono indossare occhiali protettivi.
 2.  Se il laboratorio non ha già mordenzato il restauro, rimuovere il tappo 

da PORCELAIN ETCHANT, collegare saldamente la punta erogatrice 
e verificare il flusso del mordenzante prima dell’applicazione. Applicare 
PORCELAIN ETCHANT (acido fluoridrico al 9,5%) alla superficie di 
porcellana asciutta per 90 secondi. È necessario fare attenzione perevitare 
qualsiasi contatto tra il mordenzante e le superfici di porcellanalucidate che 
altrimenti perderebbero la propria lucentezza.

 3.  Sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare all’aria. La superficie 
mordenzata dovrebbe apparire opaca e color ghiaccio (se la porcellana 
appare bianca/color gesso, utilizzare un microspazzolino umido sulla 
porcellana per rimuovere il sale e i detriti creati dalla mordenzatura).

 4.  Applicare uno o due strati sottili di silano con una spazzola alla superficie 
interna mordenzata del restauro secondo le istruzioni del produttore. 
Asciugare con una siringa ad aria.

 5.  Procedere con le applicazioni dell’adesivo e la cementazione secondo le 
istruzioni del produttore.

2. RIPARAZIONE DEI RESTAURI IN PORCELLANA
 1.  Il paziente, l’operatore e l’assistente devono indossare occhiali protettivi. 

L’operatore e l’assistente devono indossare guanti protettivi.
 2.  Rimuovere lo strato di smalto e smussare (45 gradi) la porcellana attorno 

all’area da riparare. Rimuovere l’eventuale composito vecchio rimanente 
da riparazioni precedenti.

 3.  Isolare l’area da mordenzare con una diga di gomma. Se non si desidera 
mordenzare, si dovrebbe utilizzare BARRIER GEL* di BISCO.

 4.  Rimuovere il tappo da PORCELAIN ETCHANT, collegare saldamente 
la punta erogatrice e verificare il flusso del mordenzante prima 
dell’applicazione intraorale. Applicare PORCELAIN ETCHANT (acido 
fluoridrico al 9,5%) alla superficie di porcellana asciutta per 90 secondi. 
Continuare a osservare il sito di mordenzatura durante tutta la procedura. 
Aspirare PORCELAIN ETCHANT, quindi sciacquare abbondantemente 
con acqua e asciugare all’aria. La superficie mordenzata dovrebbe 
apparire opaca e gelata (se la porcellana ha un aspetto bianco/farinoso, 
strofinare una microspazzola umida sulla porcellana per rimuovere il sale e 
i detriti creati dalla mordenzatura, risciacquare ed asciugare).

 5.  Applicare con il pennello uno o due strati sottili di silano sulla superficie 
mordenzata del restauro e lasciare agire per 30 secondi. Asciugare con 
una siringa ad aria.

 6.  Applicare un sistema adesivo secondo le istruzioni del produttore. 
Completare la riparazione con il composito e concludere/lucidare.

   NOTA: per riparazioni con composito, zirconia, allumina o metallo 
esposto, vedere le istruzioni di INTRAORAL REPAIR KIT* di BISCO.

IGIENE: richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utilizzare un 
rivestimento protettivo igienico comunemente disponibile per evitare l’eventuale 
contaminazione delle siringhe durante il trattamento.
SMALTIMENTOL: Per quanto rigurada lo smaltimento, fare riferimento alle 
norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero 
disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione 
dei rifiuti.
CONSERVAZIONE: conservare a temperatura ambiente (20-25 °C). 
GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel 
caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi 
responsabilità per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti 
dall’utilizzo o dall’incapacità di utilizzare i prodotti come sopra descritto. Prima 
di utilizzare il prodotto, l’utente è tenuto a determinarne l’idoneità all’uso 
previsto. L’utente si assume tutti i rischi e le responsabilità associati all’utilizzo 
del prodotto.
AVVISO: segnalare qualsiasi incidente grave a BISCO e all’autorità competente 
dello Stato in cui si trova l’utente e/o il paziente.

* BARRIER GEL e il KIT DI RIPARAZIONE INTRAORALE sono prodotti da 
BISCO, Inc.

PORSLINETSNINGSMEDEL
9,5 % buffrad fluorvätesyregel

ALLMÄN INFORMATION
PORSLINETSNINGSMEDEL är en 9,5 % buffrad fluorvätesyregel, som 
måste hanteras med extrem försiktighet (se VARNINGAR ). BISCO:s 9,5 % 
PORSLINETSNINGSMEDEL har buffrats, gelats och förpackats för att 
minimera problem, förutsatt att det används i enlighet med dessa instruktioner. 

PORSLINETSNINGSMEDEL förbättrar den mekaniska bindningen mellan 
porslin och lim/cement genom att öka porslinets yta. Effekten liknar 
sandblästring, men är mer kontrollerad och effektiv.

Avsedd användare: legitimerad tandläkare.

Användningsområden:
Den huvudsakliga användningen av 9,5 % PORSLINETSNINGSMEDEL är för 
etsning av porslin före:
1. Cementering av renoveringar med porslin.
2. Reparation av renoveringar med porslin.

Varningar:
 •  Använd inte denna produkt förrän du läst igenom och förstår dessa 

instruktioner.
 • Fluorvätesyra är en mycket stark och aggressiv kemikalie.
  •  Det är starkt irriterande för ögon och vävnader. Vid oavsiktligt stänk i 

ögonen, skölj med stora mängder vatten i 15 minuter och sök medicinsk 
vård omedelbart.

  •  Fluorvätesyra avger också en ånga som irriterar luftvägarna. Kronisk 
inandning av ångor är farligt och kan orsaka skada.

  •   Extrem försiktighet måste iakttas för att skydda patienten, operatören 
och assistenten.

  • Dessa personer måste bära skyddsglasögon.
  • Operatören och assistenten måste bära handskar.
  •  Gummidammisolering måste användas för intraoral 

porslinsreparation.
 •  ANVÄND INTE PORSLINETSNINGSMEDEL för att etsa exponerade 

emalj- eller dentinytor.
 •  Skador kan uppkomma om PORCLINETSMEDLET blir kvar på huden eller 

slemhinnor under en längre tid. I händelse av kontakt med andra vävnader: 
skölj med stora mängder vatten i flera minuter.

 •  Verifiera flödet av etsningsmedel innan det appliceras intraoralt. Om ett 
motstånd påträffas, byt spets och kontrollera på nytt. Använd endast 
rekommenderade spetsar.

 • Ingen produkt får sväljas.

Försiktighet: 
Korskontamination: 
 •  Produkten kan innehålla delar som är avsedda för engångsbruk. Kassera 

använda eller förorenade spetsar. Rengör, desinficera eller återanvänd 
inte.

 •  Användning av allmänt tillgängliga hygieniska skyddsöverdrag för 
att undvika eventuell kontamination av sprutor under behandling 
rekommenderas. Om sprutan blir kontaminerad, kassera den. Får inte 
rengöras eller desinficeras.

Försiktighetsåtgärder:
 •  Etsa inte om restaurationer som har etsat av labbet. Överetsning av porslin 

kan orsaka försvagning av porslin eller försämring av bindningsstyrkan.
 •  PORSLINETSNINGSMEDEL kommer mikroskopiskt att rugga upp porslin- 

och glasytor. Undvik att låta gel komma i kontakt med glaserade ytor då 
dessa kommer att förlora sin glans.

 • Se enskilda komponentetiketter för specifika utgångsdatum.
 •  Inte alla keramiska system är etsbara. Kontakta ditt labb för tillverkarens 

instruktioner.
 • Säkerhetsdatablad finns att få på begäran.
 • Säkerhetsdatablad finns på vår webbplats www.bisco.com.
 • Se enskilda komponentetiketter för specifika utgångsdatum.
 • Skyddsglasögon ska bäras av patient och tandvårdspersonal. 
 • Bruksanvisning finns tillgänglig på begäran.
 • Bruksanvisning finns tillgänglig via www.bisco.com.

BRUKSANVISNING
1. ETSA PORSLINRESTAURATIONER FÖRE CEMENTERING
 1. Skyddsglasögon och handskar måste bäras av operatör och assistent.
 2.  Om labbet inte redan har etsat restaurationen, ta bort locket från 

PORSLINETSNINGSMEDLET, fäst dispenseringsspetsen säkert 
och verifiera etsningsmedlets flöde före applicering. Applicera 
PORSLINETSMEDEL (9,5 % HF) på den torra porslinsytan under 90 
sekunder. Undvik att låta gel komma i kontakt med glaserade ytor då dessa 
kommer att förlora sin glans.

 3.  Skölj med stora mängder vatten och lufttorka. Den etsade ytan skall se 
matt och frostig ut (om porslinet har ett vitt/kritaktigt utseende, använd en 
fuktig mikroborste på porslinet för att se till att salt och smuts som uppstått 
vid etsningen försvinner).

 4.  Applicera ett till två tunna skikt silan med en borste på den etsade, inre ytan 
av restaurationen enligt tillverkarens instruktioner. Torka med en luftspruta.

 5.  Fortsätt med limapplicering och cementering enligt tillverkarens 
instruktioner.

2. REPARATION AV RESTAURERINGAR MED PORSLIN
 1.  Skyddsglasögon måste bäras av patient, operatör och assistent. Handskar 

måste bäras av operatör och assistent.
 2.  Avlägsna glasyr och kantskär porslinet (45 grader) runt området som
  skall repareras. (Ta bort gammal komposit som finns kvar från tidigare  
  reparationer.)
 3.  Isolera området som ska etsas med en gummidamm. BISCO:s 

BARRIÄRGEL* ska placeras där etsning inte önskas.
 4.  Ta bort locket från  PORSLINETSNINGSMEDLET, fäst 

dispenseringsspetsen på ett säkert sätt och kontrollera att etsningsmedlet 
flyter ut för applicering intraoralt. Applicera PORSLINETSMEDEL (9,5 % 
HF) på den torra porslinsytan under 90 sekunder. Fortsätt att observera 
etsningsstället under hela proceduren. Sug PORSLINETSNINGSMEDLET, 
och skölj sedan med stora mängder vatten och lufttorka. Den etsade ytan 
skall se matt och frostig ut (om porslinet har ett vitt/kritaktigt utseende, 
använd en fuktig mikroborste på porslinet så att salt och smuts som 
uppstått vid etsningen avlägsnas,skölj och torka).

 5.  Applicera ett till två tunna skikt silan med en borste på den etsade ytan hos 
restaurationen och låt stå i 30 sekunder. Torka med en luftspruta.

 6.  Applicera ett adhesivsystem i enlighet med tillverkarens anvisningar. 
Avsluta reparationen med hjälp av komposit och putsa/polera.

   OBS! För reparationer med exponerad metall, aluminiumoxid, 
zirkoniumoxid eller komposit, se instruktionerna för BISCO:s 
INTRAORALA REPARATIONSKIT*

HYGIEN: Återförslut sprutor med luer-locket. Användning av allmänt tillgängliga 
hygieniska skyddsöverdrag för att undvika eventuell kontamination av sprutor 
under behandling rekommenderas.
AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro 
av sådana, följ nationella eller regionala avfallshanteringföreskrifter.
FÖRVARING: Förvaras i rumstemperatur (20–25 °C). 
GARANTI: BISCO, Inc. erkänner sitt ansvar i att byta ut produkter om de visas 
vara defekta. BISCO, Inc. tar inte på sig något ansvar för skador eller förlust, 
varken direkt eller indirekt, som har sin grund i användningen eller oförmågan 
att använda produkterna enligt beskrivning. Det är användarens ansvar att 
före användning fastställa produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. 
Användaren tar på sig alla risker och allt ansvar i samband därmed.
OBSERVERA: Rapportera alla allvarliga händelser till BISCO och den 
behöriga myndigheten i staten eller landet där användaren och/eller patienten 
är etablerad.

*BARRIÄRGEL och INTRAORAL REPARATIONSSATS tillverkas av BISCO, 
Inc.

PORCELAIN ETCHANT
9,5 % bufret flussyregel

GENERELLE OPLYSNINGER
PORCELAIN ETCHANT er en 9,5 % bufret flussyregel, som skal håndteres 
med stor forsigtighed (se ADVARSLER). BISCOS 9,5 % PORCELAIN 
ETCHANT er bufret, geleret og pakket for at minimere problemer, forudsat at 
det anvendes i overensstemmelse med denne vejledning.

PORCELAIN ETCHANT forbedrer den mekaniske binding mellem porcelæn og 
klæbemiddel/cement ved at øge porcelænets overfladeareal. Effekten minder 
om sandblæsning, men er mere kontrolleret og effektiv.

Tilsigtet bruger: licenseret tandlæge.

Indikationer for brug:
Den primære anvendelse for 9,5 % PORCELAIN ETCHANT er ætsning af 
porcelæn før:
1. Cementering af porcelænsrestaureringer.
2. Reparation af porcelænsrestaureringer.

Advarsler:
 •  Anvend ikke dette produkt, før du omhyggeligt har læst og forstået denne 

vejledning.
 • Flussyre er et meget kraftigt og aggressivt kemikalie.
  •  Det er kraftigt irriterende for øjne og væv. Hvis produktet ved et uheld 

kommer i øjet, skal øjet skylles med rigelige mængder vand i 15 
minutter, og der skal straks søges lægehjælp.

  •  Flussyre frigiver også en damp, der irriterer luftvejene. Kronisk 
indånding af disse dampe er farligt og kan forårsage personskade.

  •  Vær ekstremt omhyggelig med at beskytte patienten, operatøren og 
assistenten.

  • Disse personer skal bruge beskyttelsesbriller.
  • Operatøren og assistenten skal bruge beskyttelseshandsker.
  •  Der skal anvendes isolering med kofferdam til intraoral 

porcelænsreparation.
 •  ANVEND IKKE PORCELAIN ETCHANT til at ætse blotlagte emalje- eller 

dentinoverflader.
 •  Personskader kan forekomme, hvis PORCELAIN ETCHANT forbliver på 

huden eller slimhinderne i længere tid. Kontakt med andet væv: Skyl spildt 
væske væk omgående med rigeligt vand i flere minutter.

 •  Kontrollér ætsemidlernes flow før intraoral påføring. Hvis der mærkes 
modstand, skal spidsen udskiftes og kontrolleres igen. Anvend kun 
anbefalede spidser.

 • Vær omhyggelig med at produktet ikke indtages.

Forsigtighedsregler: 
Krydsforurening: 
 •  Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug.  Bortskaf 

brugte eller kontaminerede spidser. Må ikke rengøres, desinficeres eller 
genanvendes.

 •  Der anbefales brug af almindelig tilgængeligt, hygiejnisk 
beskyttelsesafdækning for at undgå enhver kontaminering af sprøjter 
under behandlingen. Hvis sprøjter kontamineres, skal de kasseres. Må 
ikke rengøres eller desinficeres.

Forholdsregler:
 •  Restaureringer, der er blevet ætset af laboratoriet, må ikke ætses igen. For 

megen ætsning kan svække porcelænet eller forringe afbindingsstyrken.
 •  PORCELAIN ETCHANT vil gøre porcelæns- og glasoverfladerne ru på 

mikroskopisk niveau. Derfor skal det undgås, at ætsemidlet kommer i 
kontakt med glaserede porcelænsoverflader, da disse overflader vil miste 
deres glans.

 •  Der henvises til de individuelle komponenters mærkater for specifikke 
udløbsdatoer.

 •  Ikke alle keramiske systemer kan ætses. Kontakt laboratoriet for 
anvisninger fra fabrikanten.

 • Sikkerhedsdataark kan rekvireres efter anmodning.
 • Sikkerhedsdataark er tilgængelig på www.bisco.com.
 • Se de individuelle komponenters mærkninger for specifikke udløbsdatoer.
 • Patienten og tandpersonalet bør bære beskyttelsesbriller. 
 • Brugsanvisning kan rekvireres efter anmodning.
 • Brugsanvisning tilgængelig på www.bisco.com.

BRUGSANVISNING
1. ÆTSNING AF PORCELÆNSRESTAURATIONER FØR CEMENTERING
 1.  Operatøren og assistenten skal bruge beskyttelsesbriller og 

beskyttelseshandsker.
 2.  Hvis laboratoriet ikke allerede har ætset restaureringen, skal hætten tages 

af PORCELAIN ETCHANT, en sort plasticdoseringsspids skal monteres 
sikkert, og ætsemidlets flow skal kontrolleres inden påføring. Påfør 
PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porcelænsoverflade i 90 
sekunder. Det skal undgås, at ætsemidlet kommer i kontakt med glaserede 
porcelænsoverflader, da disse overflader vil miste deres glans.

 3.  Skyl med rigelige mængder vand, og lufttør. Den ætsede overflade bør 
forekomme mat og rimdækket (hvis porcelænet har et hvidt/råt udseende, 
skal du anvende en fugtig mikrobørste på porcelænet for at fjerne salt og 
snavs fra ætsningen).

 4.  Påfør et eller to tynde lag silan med en børste på den ætsede, indvendige 
overflade på restaureringen i henhold til fabrikantens anvisninger. Tør med 
luftsprøjte.

 5.  Fortsæt med at påføre klæbemiddel og cementering i henhold til 
fabrikantens anvisninger.

2. REPARATION AF PORCELÆNSRESTAURERINGER
 1.  Patienten, operatøren og assistenten skal bruge beskyttelsesbriller. 

Operatøren og assistenten skal bruge beskyttelseshandsker.
 2.  Fjern porcelænets politur og fas (45 grader) omkring det område, der skal 

repareres. (Fjern eventuel gammel komposit fra tidligere reparationer.)
 3.  Isoler området, der skal ætses, med en kofferdam. BISCOS BARRIER 

GEL* skal placeres, hvor der ikke ønskes ætsning.
 4.  Fjern hætten fra PORCELAIN ETCHANT, fastgør doseringsspidsen, og 

kontrollér ætsemidlets flow før påføring intraoralt. Påfør PORCELAIN 
ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porcelænsoverflade i 90 sekunder. 
Fortsæt med at observere området under hele proceduren. Sug 
PORCELAIN ETCHANT, skyl derefter med rigelige mængder vand, 
og lufttør. Den ætsede overflade bør forekomme mat og rimdækket 
(hvis porcelænet har et hvidt/råt udseende, skal du anvende en fugtig 
mikrobørste på porcelænet for at fjerne salt og snavs fra ætsningen og 
derefter skylle og tørre).

 5.  Brug en børste til at påføre et eller to tynde lag silan på den ætsede 
overflade på restaureringen, og lad laget/lagene sidde i 30 sekunder. Tør 
med luftsprøjte.

 6.  Påfør et klæbemiddelsystem i henhold til producentens anvisninger. Udfør 
reparationen med komposit og, og polér.

   BEMÆRK: Ved reparationer med blotlagt metal, alumina, zirkonia 
eller komposit henvises til vejledningen til BISCOS INTRAORAL 
REPAIR KIT*

HYGIEJNE: Sæt luer-lock-hætterne på sprøjterne. Det anbefales at bruge 
almindeligt tilgængelige hygiejniske beskyttelsesafdækninger for at undgå 
eventuel kontaminering af sprøjterne under behandlingen.
BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse 
af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale 
forskrifterfor bortskaffelse af affald.
OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20 °C/68 °F-25 °C/72 °F). 
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de 
viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade 
eller noget tab, direkte eller indirekte, som følge af brug af eller manglende 
mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens 
ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren 
påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.
BEMÆRK: Alle alvorlige hændelser skal rapporteres til BISCO og den 
kompetente myndighed i det land, hvori brugeren og/eller patienten er bosat.

* BARRIER GEL og INTRAORAL REPAIR KIT fremstilles af BISCO, Inc.

fi nl no pt el ruPORCELAIN ETCHANT
9,5 % bufret flussyre-gel

GENERELL INFORMASJON
PORCELAIN ETCHANT er en 9,5 % bufret flussyre-gel som må håndteres 
med ekstrem forsiktighet (se ADVARSLER). BISCO’S 9,5 % PORCELAIN 
ETCHANT er bufret gel og pakket for å minimere problemer, forutsatt at det 
brukes i samsvar med disse anvisningene.

PORCELAIN ETCHANT forbedrer den mekaniske bindingen mellom porselen 
og bindemiddel/sementen ved å øke porselenets overflateareal. Effekten er lik 
sandblåsing, men er mer kontrollert og effektiv.

Tiltenkt bruker: lisensiert tannlege.

Indikasjoner for bruk:
9,5 % PORCELAIN ETCHANT brukes primært til å etse porselen før:
1. Sementering av porselensrestaureringer.
2. Reparasjon av porselenrestaureringer.

Advarsler:
 •  Dette produktet må ikke brukes før disse anvisningene er nøye 

gjennomlest og forstått.
 • Flussyre er et kraftig og aggressivt kjemikalie.
  •  Den er sterkt irriterende for øyne og vev. Hvis etsemidlet kommer 

i kontakt med øyet, skyll med rikelig mengde vann i 15 minutter og 
oppsøk legehjelp øyeblikkelig.

  •  Flussyre avgir også en damp som irriterer luftveiene. Kronisk inhalasjon 
av damp er farlig og kan forårsake skade.

  •  Vær ekstremt påpasselig med å beskytte pasienten, operatøren og 
assistenten.

  • Disse personene må bruke vernebriller.
  • Operatøren og assistenten må bruke vernehansker.
  • Ved intraoral porselensreparasjon må det isoleres med kofferdam.
 •  IKKE bruk PORCELAIN ETCHANT til etsing av eksponerte emalje- eller 

dentinoverflater.
 •  Det kan oppstå skade hvis PORCELAIN ETCHANT forblir på huden eller 

slimhinnen over lengre perioder. Hvis etsemidlet kommer i kontakt med 
annet vev, skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.

 •  Kontroller at etsemidlene flyter uhindret før de påføres intraoralt. Hvis det 
oppstår motstand, bytt ut spissen og kontroller på nytt. Bruk kun anbefalte 
spisser.

 • Produktet må ikke svelges.

Forholdsregler: 
Krysskontaminasjon: 
 •  Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk.  Kasser 

brukte eller kontaminerte spisser. Må ikke rengjøres, desinfiseres eller 
brukes på nytt.

 •  Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsestildekking 
for å unngå kontaminering av sprøytene under behandlingen. Kast 
sprøyten hvis den blir forurenset. Skal ikke rengjøres eller desinfiseres.

Forholdsregler:
 •  Restaureringer som allerede er etset i laboratoriet må ikke etses på nytt. 

For mye etsning kan føre til at porselenet blir tynnere eller at hefteevnen 
svekkes.

 •  PORCELAIN ETCHANT gjør porselens- og glassoverflater mikroskopisk 
ujevne. Derfor må det utvises forsiktighet for å unngå at etsemiddelet 
kommer i kontakt med glansede porselensoverflater, da disse flatene vil 
tape sin glans.

 • Se individuelle komponentetiketter for spesifikke utløpsdatoer.
 •  Ikke alle keramiske systemer kan etses. Ta kontakt med laboratoriet ditt for 

å få produsentens anvisninger.
 • Sikkerthetsdatablad er tilgjengelig ved forespørsel.
 • Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.
 • Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke utløpsdatoer.
 • Pasient og tannpleiepersonale bør bruke vernebriller. 
 • Bruksanvisning fås ved forespørsel.
 • Bruksanvisning er tilgjengelig på www.bisco.com.

BRUKSANVISNING
1. ETSING AV PORSELENSRESTAURERINGER FØR SEMENTERING
 1. Operatøren og assistenten må bruke vernebriller og hansker.
 2.  Hvis laboratoriet ikke har etset restaureringen allerede: Ta av hetten på 

PORCELAIN ETCHANT, fest doseringspissen godt og kontroller at 
etsemidlet flyter uhindret før påføring. Påfør PORCELAIN ETCHANT 
(9,5 % HF) på den tørre porselensoverflaten og la det virke i 90 sekunder. 
Det er viktig å utvise forsiktighet for å unngå at etsemidlet kommer i kontakt 
med glansede porselensoverflater ettersom disse flatene vil miste glansen 
sin.

 3.  Skyll med rikelige mengder vann og lufttørk. Den etsede overflaten skal 
være matt og grånet (hvis porselenet har et hvitt/kalkaktig utseende, må 
porselenet børstes med en fuktig mikrobørste for å fjerne salt og smuss fra 
etsningen).

 4.  Legg ett til to tynne strøk med silan på den etsede indre overflaten av 
restaureringen med en børste i henhold til produsentens anvisninger. Tørk 
med luftblåser.

 5.  Fortsett med bindingsmiddel og sementering i henhold til produsentens 
anvisninger.

2. REPARASJON AV PORSELENSRESTAURERINGER
 1.  Pasienten, operatøren og assistenten må bruke vernebriller. Operatøren 

og assistenten må bruke vernehansker.
 2.  Fjern glansen og skråslip porselenet (45 grader) rundt området som 

skal repareres. (Fjern all gammel kompositt som er igjen fra tidligere 
reparasjoner.)

 3.  Isoler området som skal etses med en kofferdam. BISCO’S BARRIER 
GEL* bør brukes på områder hvor etsning ikke er ønskelig.

 4.  Fjern hetten på PORCELAIN ETCHANT, fest doseringspissen godt og 
kontroller at etsemidlet flyter uhindret før det påføres intraoralt. Påfør 
PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porselensoverflaten og 
la det virke i 90 sekunder. Fortsett å observere det etsede området under 
hele prosedyren. Sug av PORCELAIN ETCHANT og skyll deretter med 
rikelig mengde vann og lufttørk. Den etsede overflaten skal være matt 
og grålig (hvis porselenet har et hvitt/kalkaktig utseende, må porselenet 
børstes med en fuktig mikrobørste for å fjerne salt og smuss fra etsningen 
og deretter skylles og tørkes).

 5.  Påfør ett til to tynne silanlag med en pensel på den etsede overflaten av 
restaureringen og la det virke i 30 sekunder. Tørk med luftblåser.

 6.  Påfør et bindingsmiddel i henhold til produsentens anvisninger. Fullfør 
reparasjonen med kompositt og finpuss/polering.

   MERK: For reparasjoner med eksponert metall, alumina, zirkondioksid 
eller kompositt, se anvisningene for BISCOs INTRAORAL REPAIR 
KIT*

HYGIENE: Sett luerlåshetten tilbake på sprøytene. Det anbefales å bruke 
vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsestildekking for å unngå kontaminering av 
sprøytene under behandlingen.
AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. 
Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder 
foravfallshåndtering.
OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20 °C/68 °F - 25 °C/72 °F). 
GARANTI: BISCO, Inc. vil erstatte produkter som er bevist mangelfulle. BISCO, 
Inc. tar ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller 
indirekte, som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet 
slik det er beskrevet. Før det brukes, er det brukerens ansvar å vurdere om 
produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar 
forbundet med bruken.
MERKNAD: Rapporter eventuelle alvorlige hendelser til BISCO og kompetent 
myndighet på stedet der brukeren og/eller pasienten befinner seg.

* BARRIER GEL og INTRAORAL REPAIR KIT produseres av BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
Gel ácido hidrofluórico a 9,5%

INFORMAÇÕES GERAIS
O PORCELAIN ETCHANT é um gel de ácido fluorídrico tamponado a 
9,5% que terá de ser manuseado com extrema precaução (Consulte a 
secção ADVERTÊNCIAS). O PORCELAIN ETCHANT a 9,5% da BISCO 
foi tamponado, levado à consistência de gel e embalado para minimizar 
problemas, quando utilizado de acordo com estas instruções.

O PORCELAIN ETCHANT melhora a ligação mecânica entre a porcelana e 
o adesivo/cimento, aumentando a área de superfície da porcelana. O efeito é 
semelhante ao jateamento, mas é mais controlado e efetivo.

Utilizador previsto: dentista certificado.

Indicações de utilização:
A utilização principal do PORCELAIN ETCHANT a 9,5% é condicionar a 
porcelana antes de:
1. Cimentação de restaurações de porcelana.
2. Reparação de restaurações de porcelana.

Advertências:
 •  Não usar este produto até ter lido e compreendido completamente estas 

instruções.
 • O ácido fluorídrico é um químico muito poderoso e agressivo.
  •  É um irritante grave dos olhos e dos tecidos. Se entrar acidentalmente 

em contacto com os olhos, lave com quantidades abundantes de água 
durante 15 minutos e obtenha cuidados médicos imediatamente.

  •  O ácido fluorídrico também liberta um vapor que irrita as vias 
respiratórias. A inalação crónica de fumo é perigosa e pode causar 
danos.

  •  É necessário tomar extremo cuidado para proteger o paciente, o 
operador e o assistente.

  • Estes indivíduos devem usar equipamento ocular de proteção.
  • O operador e o assistente devem usar luvas de proteção.
  •  É necessário usar um isolamento de delimitação em borracha para 

a reparação por porcelana intraoral.
 •  NÃO UTILIZAR o PORCELAIN ETCHANT para condicionar superfícies de 

esmalte ou dentina expostas.
 •  Podem verificar-se lesões se o PORCELAIN ETCHANT permanecer 

em contacto com a pele ou as mucosas durante um longo período de 
tempo prolongado. Em caso de contacto com outros tecidos, enxague 
imediatamente com bastante água e por vários minutos.

 •  Verificar o fluxo de condicionadores antes da aplicação intraoral. Se 
houver resistência, substituir a ponta e verificar novamente. Usar apenas 
pontas recomendadas.

 • Não permitir que qualquer produto seja ingerido.

Cuidados: 
Contaminação cruzada: 
 •  O produto pode conter itens concebidos para uma única utilização.  

Eliminar as pontas gastas ou contaminadas. Não limpar, desinfetar nem 
reutilizar.

 •  Recomenda-se o uso de uma cobertura protetora higiénica comummente 
disponível para evitar qualquer contaminação de seringas durante o 
tratamento. Se a seringa ficar contaminada, descartá-la. Não limpar nem 
desinfetar.

Precauções:
 •  Não voltar a condicionar restaurações que foram condicionadas pelo 

laboratório. O condicionamento excessivo da porcelana pode causar o seu 
enfraquecimento ou a degradação da força de adesão.

 •  O PORCELAIN ETCHANT irá endurecer microscopicamente superfícies 
de porcelana e vidro. Como tal, é necessário tomar precauções para evitar 
o contacto do condicionador com superfícies de porcelana brilhantes dado 
que estas superfícies perderão o brilho.

 •  Consulte as etiquetas individuais de cada componente para obter datas de 
validade concretas.

 •  Nem todos os sistemas de cerâmica são passíveis de serem 
condicionados. Contacte o seu laboratório para mais instruções de 
fabricante.

 • Ficha de dados de segurança fornecida mediante pedido.
 • Ficha de dados de segurança disponível em www.bisco.com.
 •  Consulte as etiquetas individuais de cada componente para obter datas de 

validade concretas.
 • Devem ser usados óculos de proteção pelo doente e pelo corpo clínico. 
 • Instruções de utilização disponíveis mediante solicitação.
 • Instruções de utilização disponíveis em www.bisco.com.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1.  DECAPAGEM DE RESTAURAÇÕES DE PORCELANA ANTES DA 

CIMENTAÇÃO
 1. O operador e o assistente devem usar óculos de proteção e luvas.
 2.  Se o laboratório ainda não tiver efetuado o condicionamento da 

restauração, retirar a tampa do PORCELAIN ETCHANT, fixar com 
firmeza a ponta de aplicação e verificar o fluxo do condicionador antes da 
aplicação. Aplique o PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) na superfície da 
porcelana seca durante 90 segundos. É necessário ter cuidado para evitar 
o contacto doacondicionador com superfícies de porcelana vitrificadas 
dado que estassuperfícies perderão o brilho.�

 3.  Enxaguar com uma quantidade abundante de água e secar ao ar. A 
superfície decapada deve parecer opaca e glacial (se a porcelana tiver 
uma aparência branca/calcária, agitar uma microescova húmida na 
porcelana para remover o sal e detritos criados pela decapagem).

 4.  Aplicar uma ou duas camadas finas de silano com uma escova na 
superfície interna da restauração, de acordo com as instruções do 
fabricante. Secar com uma seringa de ar.

 5.  Proceder com aplicações adesivas e cimentação de acordo com as 
instruções do fabricante.

2. REPARAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE PORCELANA
 1.  O doente, o operador e o assistente devem usar óculos de proteção. O 

operador e o assistente devem usar luvas de proteção.
 2.  Remover o esmalte e o bisel (45 graus) da porcelana ao redor da área 

a ser reparada. (Remova qualquer composição antiga remanescente de 
reparos anteriores.)

 3.  Isolar a área a ser decapada com um dique de borracha. O BARRIER GEL 
DA BISCO* deve ser colocado onde a decapagem não é desejada.

 4.  Retirar a tampa do PORCELAIN ETCHANT, fixar com firmeza a ponta 
de aplicação e verificar o caudal do condicionador antes da aplicação 
intraoral. Aplique o PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) na superfície 
da porcelana seca durante 90 segundos. Continue a observar o local 
de decapagem durante todo o procedimento. Aspire o PORCELAIN 
ETCHANT, depois enxague com água em abundância e seque ao ar. A 
superfície decapada deve parecer opaca e glacial (se a porcelana tiver 
uma aparência branca/calcária, agitar uma microescova húmida na 
porcelana para remover o sal e detritos criados pela decapagem, enxaguar 
e secar).

 5.  Aplique uma ou duas camadas de silano com uma escova na superfície 
interna condicionada  da restauração e aguarde 30 segundos. Secar com 
uma seringa de ar.

 6.  Aplique um adesivo segundo as instruções do fabricante. Conclua o reparo 
com o compósito e acabamento/polimento.

   NOTA: Para reparações com Metal, Alumínio, Zircónio ou Compósito, 
consultar as instruções do INTRAORAL REPAIR KIT DA BISCO*

HIGIENE: Voltar a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se o 
uso de uma cobertura protetora higiénica comummente disponível para evitar 
qualquer contaminação de seringas durante o tratamento.
ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas 
com os resíduos. Na falta destas, consulte as regulamentações nacionais 
ouregionais relacionadas com os resíduos.
CONSERVAÇÃO: Conservar à temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/72 °F). 
GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de 
produtos que se verifiquem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer 
responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequenciais, 
advenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos 
conforme descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, 
verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos 
os riscos e responsabilidades daí decorrentes.
AVISO: Comunicar qualquer incidente grave à BISCO e à autoridade 
competente no Estado em que o utilizador e/ou paciente se encontre.

* O GEL DE BARREIRA E KIT DE REPARAÇÃO INTRAORAL são fabricados 
pela BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
9.5% Ρυθμιστική Γέλη Υδροφθορικού Οξέος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το PORCELAIN ETCHANT είναι μία 9.5% ρυθμιστική γέλη υδροφθορικού οξέος 
που πρέπει να το χειρίζεστε με εξαιρετική προσοχή (Βλ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ). 
Το 9.5% PORCELAIN ETCHANT της BISCO έχει ρυθμιστεί, διαμορφωθεί σε 
γέλη και συσκευασθεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα, με την 
προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Το PORCELAIN ETCHANT βελτιώνει τη μηχανική συγκόλληση μεταξύ 
πορσελάνης και συγκολλητικού/τσιμέντου, αυξάνοντας την περιοχή επιφάνειας 
της πορσελάνης. Το αποτέλεσμα μοιάζει με εκείνο της αμμοβολής, αλλά είναι 
πιο ελεγχόμενο και αποδοτικό.

Σκοπούμενος χρήστης: αδειοδοτημένος οδοντίατρος.

Ενδείξεις χρήσης:
Η βασική χρήση του 9.5% PORCELAIN ETCHANT είναι για την αδροποίηση 
της πορσελάνης πριν από:
1. Συγκόλληση αποκαταστάσεων πορσελάνης.
2. Επισκευή αποκαταστάσεων πορσελάνης.

Προειδοποιήσεις:
 •  Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν χωρίς να διαβάσετε με προσοχή και να 

κατανοήσετε τις παρούσες οδηγίες.
 •  Το υδροφθορικό οξύ αποτελεί μία ιδιαίτερα ισχυρή και επιθετική χημική 

ουσία.
  •  Προκαλεί σοβαρούς ερεθισμούς στα μάτια και στους ιστούς. Εάν 

εκτιναχθεί τυχαία στο μάτι, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά και 
ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

  •  Το υδροφθορικό οξύ απελευθερώνει επίσης μια οσμή που ερεθίζει 
τους αναπνευστικούς αεραγωγούς. Η χρόνια εισπνοή των ατμών είναι 
επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

  •  Πρέπει να λαμβάνονται αυστηρές προφυλάξεις, έτσι ώστε να 
προστατευθούν ο ασθενής, ο χειριστής και ο βοηθός.

  • Τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά.
  • Ο χειριστής και ο βοηθός πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια.
  •  Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνωση από καουτσούκ, όσον αφορά 

στην ενδοστοματική επιδιόρθωση πορσελάνης.
 •  ΜΗ χρησιμοποιείτε το PORCELAIN ETCHANT για να αδροποιήσετε 

εκτεθειμένες επιφάνειες αδαμαντίνης και οδοντίνης.
 •  Τραυματισμοί μπορούν να προκληθούν εάν το PORCELAIN ETCHANT 

αφεθεί επί του δέρματος ή των βλεννογόνων για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Σε περίπτωση επαφής με άλλους ιστούς: ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο 
νερό για μερικά λεπτά.

 •  Βεβαιωθείτε για τη ροή του αδροποιητικού πριν την ενδοστοματική 
τοποθέτηση. Αν υπάρχει αντίσταση, αντικαταστήστε το ρύγχος και 
βεβαιωθείτε πάλι. Να χρησιμοποιείτε μόνο προτεινόμενα ρύγχη.

 • Μην επιτρέψετε σε κανένα προϊόν να καταποθεί.

Συστάσεις προσοχής: 
Διασταυρούμενη μόλυνση: 
 •  Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για μία 

μόνο χρήση.  Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα ρύγχη. Μην 
καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.

 •  Συνιστάται η χρήση κοινού, κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού 
υγιεινής για την αποφυγή οποιασδήποτε επιμόλυνσης των συριγγών κατά 
τη θεραπεία. Αν μολυνθεί η σύριγγα, απορρίψτε την. Μην καθαρίζετε και 
μην απολυμαίνετε.

Προφυλάξεις:
 •  Μην αδροποιείτε ξανά αποκαταστάσεις που έχουν αδροποιηθεί στο 

εργαστήριο. Πορσελάνη που αδροποιείται ξανά ενδέχεται να εμφανίσει 
αδυναμία ή υποβάθμιση της συγκόλλησης.

 •  Το PORCELAIN ETCHANT θα τραχύνει μικροσκοπικά τις επιφάνειες 
πορσελάνης και υαλοκεραμικού. Ως εκ τούτου, πρέπει να φροντίσετε να 
αποφύγετε την επαφή του αδροποιητικού μέσου με γυάλινες, πορσελάνινες 
επιφάνειες, από τη στιγμή που οι συγκεκριμένες χάνουν την λάμψη τους.

 •  Δείτε τις ετικέτες των μεμονωμένων εξαρτημάτων για συγκεκριμένες 
ημερομηνίες λήξης.

 •  Δεν είναι επιδεκτικά αδροποίησης όλα τα κεραμικά συστήματα. 
Επικοινωνήστε με το εργαστήριό σας για οδηγίες κατασκευαστή.

 • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.
 •  Δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.bisco.

com.
 •  Δείτε τις μεμονωμένες ετικέτες εξαρτημάτων για συγκεκριμένες 

ημερομηνίες λήξης.
 •  Ο ασθενής και το οδοντιατρικό προσωπικό πρέπει να φορούν 

προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια. 
 • Οδηγίες χρήσης παρέχονται κατόπιν αιτήματος.
 • Οδηγίες χρήσης διαθέσιμες στον ιστότοπο www.bisco.com.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
 1.  Ο χειριστής και ο βοηθός πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό για 

τα μάτια και τα χέρια.
 2.  Αν η αποκατάσταση δεν έχει αδροποιηθεί στο εργαστήριο, αφαιρέστε το 

καπάκι από το PORCELAIN ETCHANT, τοποθετήστε με κατάλληλο τρόπο 
το ρύγχος διανομής και βεβαιωθείτε για τη ροή του αδροποιητικού πριν την 
εφαρμογή. Εφαρμόστε το PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF) στη στεγνή 
επιφάνεια πορσελάνης για 90 δευτερόλεπτα. Αποφύγετε την επαφή του 
αδροποιητικού με τις σμαλτωμένες επιφάνειες πορσελάνης καθώς αυτές οι 
επιφάνειες θα χάσουν τη λάμψη τους.

 3.  Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και στεγνώστε με αέρα. Η αδροποιημένη 
επιφάνεια θα πρέπει να εμφανίζεται μουντή και θολή (αν η πορσελάνη 
έχει λευκή/υπόλευκη εμφάνιση, τρίψτε την με υγρό βουρτσάκι για να 
αφαιρέσετε τα άλατα και τα θραύσματα που δημιουργήθηκαν με την 
αδροποίηση).

 4.  Εφαρμόστε με μία βούρτσα μία ή δύο λεπτές στρώσεις σιλανίου στην 
αδροποιημένη εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Στεγνώστε με σύριγγα αέρα.

 5.  Συνεχίστε με τις εφαρμογές συγκόλλησης και τσιμεντοποίησης σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
 1.  Ο ασθενής, ο χειριστής και ο βοηθός πρέπει να φορούν προστατευτικό 

εξοπλισμό για τα μάτια. Ο χειριστής και ο βοηθός πρέπει να φορούν 
προστατευτικά γάντια.

 2.  Αφαιρέστε το σμάλτο και διαμορφώστε την πορσελάνη (45 μοίρες) γύρω 
από την περιοχή που θα επισκευαστεί. (Αφαιρέστε οποιοδήποτε συνθετικό 
υλικό που παραμένει από προηγούμενες επισκευές.)

 3.  Απομονώστε την περιοχή που θα αδροποιηθεί με ελαστικό διάφραγμα. 
Το BARRIER GEL της BISCO* θα πρέπει να τοποθετείται όπου δεν είναι 
επιθυμητή η αδροποίηση.

 4.  Αφαιρέστε το καπάκι από το PORCELAIN ETCHANT, τοποθετήστε 
με κατάλληλο τρόπο το ρύγχος διανομής και βεβαιωθείτε για τη ροή 
του αδροποιητικού πριν την ενδοστοματική εφαρμογή. Εφαρμόστε το 
PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) στη στεγνή επιφάνεια πορσελάνης 
για 90 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε να παρατηρείτε το σημείο αδροποίησης 
καθ’ όλη τη διαδικασία. Απομακρύνετε το PORCELAIN ETCHANT, κι 
έπειτα ξεπλύνετε με άφθονο νερό και στεγνώστε με αέρα. Η αδροποιημένη 
επιφάνεια θα πρέπει να εμφανίζεται μουντή και θολή (αν η πορσελάνη 
έχει λευκή/υπόλευκη εμφάνιση, τρίψτε την με υγρό βουρτσάκι για να 
αφαιρέσετε τα άλατα και τα θραύσματα που δημιουργήθηκαν με την 
αδροποίηση, ξεπλύνετε και στεγνώστε).

 5.  Εφαρμόστε μία έως δύο λεπτές στρώσεις σιλανίου με μία βούρτσα στην 
αδροποιημένη επιφάνεια της αποκατάστασης και αφήστε να σταθεί για 30 
δευτερόλεπτα. Στεγνώστε με σύριγγα αέρα.

 6.  Τοποθετήστε ένα συγκολλητικό σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Ολοκληρώστε την αποκατάσταση με σύνθετο και 
τελειώστε/γυαλίστε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επισκευές με εκτεθειμένο μέταλλο, αλουμίνα, ζιρκονία 
ή σύνθετες ρητίνες, βλ. τις οδηγίες για το INTRAORAL REPAIR KIT της 
BISCO*

ΥΓΙΕΙΝΗ: Κλείνετε ξανά τις σύριγγες με το καπάκι ασφαλείας. Συνιστάται 
η χρήση κοινού, κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού υγιεινής για την 
αποφυγή οποιασδήποτε επιμόλυνσης των συριγγών κατά τη θεραπεία.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν 
τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στις εθνικές περιφερειακές 
διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20°C / 68°F - 25°C 
/ 72°F). 
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την 
αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθούν ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν 
αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, 
που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα 
με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει 
την καταλληλότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης 
αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετική με το παρόν.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν στην BISCO και την 
αρμόδια αρχή του κράτους όπου έχει έδρα ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

* Τα BARRIER GEL και INTRAORAL REPAIR KIT κατασκευάζονται από την 
BISCO, Inc.

Гель для протравки PORCELAIN ETCHANT
Гель 9,5 % фтористоводородной кислоты,  

содержащей буферные добавки

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Гель для протравки PORCELAIN ETCHANT представляет собой гель 9,5 % 
фтористоводородной кислоты, содержащей буферные добавки, с которым 
следует обращаться с особой осторожностью (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). 
9,5 % гель для протравки PORCELAIN ETCHANT производства компании 
BISCO забуферен, желирован и упакован таким образом, чтобы свести к 
минимуму возможные неудобства при его использовании, при условии, что 
он используется в соответствии с данной инструкцией.
Гель для протравки PORCELAIN ETCHANT улучшает механическую 
связь между керамикой и клеем/цементом за счет увеличения площади 
поверхности керамики. Результат похож на пескоструйную обработку, но 
является более контролируемым и эффективным.
Предполагаемый пользователь: лицензированный стоматолог.
Показания к применению:
В основном 9,5 % гель для протравки PORCELAIN ETCHANT используется 
для травления керамики перед:
1. Цементированием керамических реставраций.
2. Ремонтом керамических реставраций.
Внимание:
 •  Не используйте этот продукт до тех пор, пока вы не прочитаете и не 

усвоите эту инструкцию.
 •  Фтористоводородная кислота является очень мощным и агрессивным 

химическим веществом.
  •  Это сильный раздражитель глаз и тканей. При случайном попадании 

в глаза промойте их большим количеством воды в течение 15 минут 
и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

  •  Фтористоводородная кислота также выделяет пары, которые 
раздражают дыхательные пути. Хроническое вдыхание паров 
опасно и может причинить вред.

  •  Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы защитить 
пациента, доктора и помощника.

  • Они должны носить защитные очки.
  • Доктор и помощник должны использовать защитные перчатки.
  •  При внутриротовом восстановлении с применением керамики 

необходимо использовать коффердам.
 •  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ гель для протравки PORCELAIN ETCHANT для 

протравливания открытых поверхностей эмали или дентина.
 •  Если гель для протравки PORCELAIN ETCHANT останется на коже 

или слизистой оболочке в течение длительного времени, это может 
привести к повреждению. При контакте с другими тканями немедленно 
ополосните большим количеством воды в течение нескольких минут.

 •  Перед тем, как использовать гель для протравки интраорально, 
проверьте, вытекает ли он. Если ощущается сопротивление, 
замените наконечник и повторите проверку. Используйте только 
рекомендованные наконечники.

 • Не допускайте проглатывания вещества.
Внимание! 
Перекрестное загрязнение: 
 •  Продукт может содержать компоненты, предназначенные для 

одноразового использования. Утилизируйте использованные 
или загрязненные принадлежности. Не пытайтесь их очистить, 
дезинфицировать или повторно использовать.

 •  Рекомендуется использовать обычное гигиеническое защитное 
покрытие, чтобы избежать загрязнения шприцев во время лечения. 
Если шприц загрязнится, выбрасывайте его. Не пытайтесь очистить 
или дезинфицировать его.

Меры предосторожности:
 •  Не протравливайте реставрации, протравленные в лаборатории, 

повторно. Чрезмерное травление керамики может привести к ее 
ослаблению или ухудшению прочности соединения.

 •  Гель для протравки PORCELAIN ETCHANT придает микроскопическую 
шероховатость керамическим и стеклянным поверхностям. Таким 
образом, при использовании протравки не допускайте ее попадания 
на глянцевые поверхности керамики, иначе эти поверхности утратят 
свой блеск.

 • Точные сроки годности указаны на упаковках каждого компонента.
 •  Не все керамические системы поддаются травлению. Обратитесь в 

лабораторию за инструкциями производителя.
 • Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.
 • Паспорт безопасности материала доступен на сайте www.bisco.com.
 • Точные сроки годности указаны на упаковках каждого компонента.
 • Пациенты и стоматологи должны носить защитные очки. 
 • Инструкция по применению предоставляется по запросу.
 • Инструкция по применению доступна на сайте www.bisco.com.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1.  ТРАВЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ ПЕРЕД 

ЦЕМЕНТИРОВАНИЕМ
 1. Доктор и помощник должны использовать защитные очки и перчатки.
 2.  Если в лаборатории реставрация еще не протравлена, снимите 

колпачок с геля для протравки PORCELAIN ETCHANT, надежно 
прикрепите дозирующий наконечник и перед нанесением проверьте 
поток вещества. Нанесите гель для протравки PORCELAIN ETCHANT 
(9,5 % HF) на сухую керамическую поверхность на 90 секунд. При 
использовании протравки не допускайте ее попадания на глянцевые 
поверхности керамики, иначе эти поверхности утратят свой блеск.

 3.  Промойте большим количеством воды и высушите под струей 
воздуха. Протравленная поверхность должна выглядеть матовой 
и белесоватой (если керамика имеет белый/мелообразный вид, 
очистите ее влажной микрощеткой для удаления солей и дебриса, 
образовавшихся в результате протравливания).

 4.  Нанесите кистью один-два тонких слоя силана на протравленную 
внутреннюю поверхность реставрации в соответствии с инструкциями 
производителя. Высушите с помощью шприца для продувания полости.

 5.  Приступайте к нанесению клея и цементированию в соответствии с 
инструкциями производителя.

2. РЕМОНТ КЕРАМИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ
 1.  Пациент, доктор и помощник должны использовать защитные очки. 

Доктор и помощник должны использовать защитные перчатки.
 2.  Удалите глазурь и выполните скосы (под углом 45 градусов) керамики 

вокруг ремонтируемого участка. (Удалите весь старый композит, 
оставшийся от предыдущего ремонта.)

 3.  Изолируйте область, подлежащую травлению, с помощью 
коффердама. В места, где травление нежелательно, необходимо 
нанести BARRIER GEL* производства компании BISCO.

 4.  Снимите колпачок с геля для протравки PORCELAIN ETCHANT, 
надежно прикрепите дозирующий наконечник и проверьте текучесть 
геля, прежде чем использовать его в ротовой полости. Нанесите 
гель для протравки PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) на сухую 
керамическую поверхность на 90 секунд. Продолжайте наблюдать 
за местом протравливания на протяжении всей процедуры. Удалите 
остатки геля для протравки PORCELAIN ETCHANT с помощью 
слюноотсоса, затем промойте большим количеством воды и высушите 
под струей воздуха. Протравленная поверхность должна выглядеть 
матовой и белесоватой (если керамика имеет белый/мелообразный 
вид, очистите ее влажной микрощеткой для удаления солей и 
дебриса, образовавшихся в результате протравливания, а затем 
промойте и просушите).

 5.  Нанесите один-два тонких слоя силана кистью на протравленную 
поверхность реставрации и оставьте на 30 секунд. Высушите с 
помощью шприца для продувания полости.

 6.  Нанесите систему адгезива в соответствии с инструкциями 
производителя. Завершите восстановление с использованием 
композита и финишной обработки/полировки.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Для ремонта с открытым металлом, оксидом 
алюминия, диоксидом циркония или композитом см. инструкции 
к INTRAORAL REPAIR KIT* производства компании BISCO

ГИГИЕНА: Закройте шприцы наконечником Люэра. Рекомендуется 
использовать обычное гигиеническое защитное покрытие, чтобы избежать 
загрязнения шприцев во время лечения.
ИЗБАВЛЕНИЕ: Соотнеситесь с принятыми коммунальными положениями, 
относящимся к отходам. При отсутствии таковых, соотнеситесь с 
национальными или региональными положениями, относящихся к 
отходам.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре (от 20°C/68°F 
до 25°C/72°F). 
ГАРАНТИЯ: Компания Bisco, Inc. признает своей обязанностью заменить 
продукт при наличии доказательств его дефектности. Компания BISCO, 
Inc. не несет ответственности за какой-либо ущерб или утрату, прямую 
либо косвенную, связанную с использованием либо невозможностью 
использования продуктов в соответствии с описанием. Перед 
применением пользователь обязан определить пригодность продукта для 
его использования по назначению. Весь риск и ответственность в связи с 
вышесказанным лежит на пользователе.
ВНИМАНИЕ: О любых серьезных проблемах сообщайте в компанию 
BISCO и компетентный орган того государства, где находится пользователь 
или пациент.
* BARRIER GEL и INTRAORAL REPAIR KIT произведены компанией 
BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
9,5-prosenttinen puskuroitu fluorivetyhappogeeli

YLEISTIETOJA
PORCELAIN ETCHANT -etsausaine on 9,5-prosenttinen puskuroitu 
fluorivetyhappogeeli, jota on käsiteltävä erittäin varovaisesti (katso 
VAROITUKSET). BISCOn 9,5-prosenttinen PORCELAIN ETCHANT 
-etsausaine on puskuroitu, geeliytetty ja pakattu ongelmien minimoimiseksi 
edellyttäen, että tuotetta käytetään näiden ohjeiden mukaisesti.

PORCELAIN ETCHANT parantaa posliinin ja sidosaineen/sementin välistä 
mekaanista sidosta lisäämällä posliinin pinta-alaa. Vaikutus on samankaltainen 
kuin hiekkapuhalluksella, mutta hallitumpi ja tehokkaampi.

Tarkoitettu käyttäjä: laillistettu hammaslääkäri.

Käyttöindikaatiot:
9,5-prosenttisen PORCELAIN ETCHANT -etsausaineen ensisijainen käyttö on 
posliinin etsaaminen ennen seuraavia toimenpiteitä:
1. posliinirestauraatioiden sementointi
2. posliinirestauraatioiden korjaus.

Varoitukset:
 •  Älä käytä tätä tuotetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt nämä ohjeet 

täysin.
 • Fluorivetyhappo on hyvin voimakas ja aggressiivinen kemikaali.
  •  Se ärsyttää voimakkaasti silmiä ja kudoksia. Jos ainetta roiskuu 

vahingossa silmään, huuhtele runsaalla vedellä 15 minuutin ajan ja 
hakeudu heti lääkärin hoitoon.

  •  Fluorivetyhappo vapauttaa myös höyryä, joka ärsyttää hengitysteitä. 
Pitkäaikainen höyryjen hengittäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa 
vaurioita.

  •  Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava potilaan, käyttäjän ja 
avustajan suojaamiseksi.

  • Kyseisten henkilöiden tulee käyttää suojalaseja.
  • Käyttäjän ja avustajan täytyy käyttää suojakäsineitä.
  • Suunsisäisiin posliinikorjauksiin tulee käyttää kofferdam-suojaa.
 •  ÄLÄ käytä PORCELAIN ETCHANTia paljastuneiden kiille- tai 

dentiinipintojen etsaukseen.
 •  Jos PORCELAIN ETCHANTin annetaan olla kosketuksissa ihon tai 

limakalvon kanssa pidemmän aikaa, seurauksena voi olla vamma. 
Kosketus muiden kudosten kanssa: huuhtele heti runsaalla vedellä 
useiden minuuttien ajan.

 •  Varmista ennen etsin intraoraalista annostelua, että aine juoksee ulos 
kärjestä. Jos vastusta tuntuu, vaihda kärki ja tarkista uudelleen. Käytä vain 
hyväksyttyjä kärkiä.

 • Älä salli tuotteen nielemistä.

Huomio: 
Ristikontaminaatio: 
 •  Tuotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu kertakäyttöön.  Hävitä 

käytetyt tai kontaminoituneet kärjet. Ei saa puhdistaa, desinfioida tai 
käyttää uudelleen.

 •  On suositeltavaa käyttää yleisesti saatavilla olevia hygieniasuojatuotteita, 
jotta ruiskut eivät kontaminoituisi hoidon aikana. Jos ruisku kontaminoituu, 
hävitä se. Ei saa puhdistaa tai desinfioida.

Varotoimet:
 •  Älä etsaa uudelleen restauraatioita, jotka on jo etsattu laboratoriossa. 

Posliinin liika etsaaminen voi heikentää posliinia tai sidoslujuutta.
 •  PORCELAIN ETCHANT karhentaa mikroskooppisesti posliini- ja 

lasipintoja. Siksi on vältettävä huolella etsin kosketusta lasitettujen 
posliinipintojen kanssa, etteivät pinnat menetä kiiltoaan.

 • Katso viimeinen käyttöpäivämäärä aina yksittäisen osan omasta etiketistä.
 •  Kaikkia keraamisia järjestelmiä ei voi etsata. Pyydä laboratorioltasi 

valmistajan ohjeet.
 • Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa pyynnöstä.
 • Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa verkkosivustolta www.bisco.com.
 • Katso viimeinen käyttöpäivä aina komponentin omasta tuotelipukkeesta.
 • Potilaan ja hammashoitohenkilökunnan tulee käyttää suojalaseja. 
 • Käyttöohjeet ovat saatavissa pyynnöstä.
 • Käyttöohjeet ovat saatavissa verkkosivustolta www.bisco.com.

KÄYTTÖOHJEET
1. POSLIINIRESTAURAATIOIDEN ETSAUS ENNEN SEMENTOINTIA
 1. Käyttäjän ja avustajan on käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä.
 2.  Jos laboratorio ei ole etsannut restauraatiota, poista PORCELAIN 

ETCHANTin korkki, kiinnitä annostelukärki tiukasti ja tarkista etsin 
juoksevuus ennen annostelua. Levitä PORCELAIN ETCHANT (9,5 % 
HF) kuivalle posliinipinnalle 90 sekunnin ajaksi. Etsausaineen kosketusta 
lasitettujen posliinipintojen kanssa on vältettävä huolella, etteivät pinnat 
menetä kiiltoaan.

 3.  Huuhtele runsaalla vedellä ja anna kuivua. Etsatun pinnan tulisi näyttää 
himmeältä ja huurteiselta (jos posliini näyttää valkoiselta/liitumaiselta, 
pyyhi posliinia kostealla mikroharjalla etsauksen aiheuttaman suolan ja 
jäämien poistamiseksi).

 4.  Annostele harjalla kaksi ohutta kerrosta silaania restauraation etsatulle 
sisäpinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuivaa ilmapuustilla.

 5.  Annostele sen jälkeen sidosaine ja tee sementointi valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

2. POSLIINIRESTAURAATIOIDEN KORJAUS
 1.  Potilaan, käyttäjän ja avustajan on käytettävä suojalaseja. Käyttäjän ja 

avustajan on käytettävä suojakäsineitä.
 2.  Poista lasitus ja tee posliiniin viiste (45 astetta) korjattavan alueen ympärille. 

(Poista mahdollinen aiempien korjausten yhdistelmämuovijäämä.)
 3.  Eristä etsattava alue kofferdamilla. BISCOn BARRIER GEL* -geeliä tulee 

laittaa kohtiin, joihin ei haluta etsausta.
 4.  Poista PORCELAIN ETCHANTin korkki, kiinnitä annostelukärki 

tiukasti ja varmista etsin juoksevuus ennen intraoraalista annostelua. 
Levitä PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) kuivalle posliinipinnalle 
90 sekunnin ajaksi. Tarkkaile etsauskohtaa koko toimenpiteen ajan. Ime 
pois PORCELAIN ETCHANT ja huuhtele sitten runsaalla vesimäärällä 
ja kuivaa ilmalla. Etsatun pinnan tulisi näyttää himmeältä ja huurteiselta 
(jos posliini näyttää valkoiselta/liitumaiselta, pyyhi posliinia kostealla 
mikroharjalla etsauksen, huuhtelun ja kuivauksen aiheuttaman suolan ja 
debriksen poistamiseksi).

 5.  Levitä harjalla 1–2 ohutta kerrosta silaania restauroidun kohteen etsatulle 
sisäpinnalle ja jätä se pinnalle 30 sekunniksi. Kuivaa ilmapuustilla.

 6.  Käytä sidosainetta valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti. Suorita korjaus 
loppuun komposiitilla ja viimeistele/kiillota.

   HUOMAUTUS: Katso ohjeet paljastuneen metallin, alumiinioksidin, 
zirkoniumin tai yhdistelmämuovin korjaukseen BISCOn INTRAORAL 
REPAIR KIT* -pakkauksesta

HYGIENIA: Sulje ruiskut luer lock -korkilla. On suositeltavaa käyttää yleisesti 
saatavilla olevia hygieniasuojatuotteita, jotta ruiskut eivät kontaminoituisi hoidon 
aikana.
HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön 
säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia 
tai alueellisia säännöksiä.
SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20–25 °C). 
TAKUU: BISCO Inc. tunnustaa vastuunsa korvata viallisiksi osoittautuvat 
tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista 
vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä 
tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla 
on määrittää ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä 
ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.
HUOMAUTUS: Ilmoita kaikista vakavista tapauksista BISCOlle sekä sen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsevat.

*BARRIER GEL -geeli ja INTRAORAL REPAIR KIT -korjaussarja ovat BISCO 
Inc:n valmistamia.

PORCELAIN ETCHANT
9,5% gebufferde fluorwaterstofzuurgel

ALGEMENE INFORMATIE
PORCELAIN ETCHANT is een 9,5% gebufferde fluorwaterstofzuurgel die met 
uiterste zorg moet worden behandeld (zie WAARSCHUWINGEN). BISCO’S 
9,5% PORCELAIN ETCHANT is gebufferd, gegeleerd en verpakt om problemen 
zo veel mogelijk te beperken, mits het wordt gebruikt in overeenstemming met 
deze instructies.

PORCELAIN ETCHANT verbetert de mechanische binding tussen porselein 
en lijm/cement door het oppervlak van het porselein te vergroten. Het effect is 
vergelijkbaar met zandstralen, maar is gecontroleerder en effectiever.

Beoogde gebruiker: gediplomeerde tandarts.

Indicaties voor gebruik:
Het belangrijkste gebruik van 9,5% PORCELAIN ETCHANT is voor het etsen 
van het porselein voorafgaand aan:
1. Cementeren van porseleinrestauraties
2. Herstel van porseleinrestauraties

Waarschuwingen:
 •  Gebruik dit product niet voordat u deze instructies goed hebt gelezen en 

begrepen.
 • Fluorwaterstofzuur is een zeer krachtige en agressieve chemische stof.
  •  Het heeft een zwaar irriterende uitwerking op de ogen en ander 

weefsel. Indien het product per ongeluk in het oog spat, spoelt u het 
oog gedurende 15 minuten met ruime hoeveelheden water en roept u 
onmiddellijk medische hulp in.

  •  Fluorwaterstofzuur geeft ook een damp af waardoor de 
ademhalingswegen geïrriteerd raken. Chronische inademing van 
dampen is gevaarlijk en kan schade veroorzaken.

  •  De uiterste zorg moet worden betracht om de patiënt, de gebruiker en 
de assistent te beschermen.

  • Deze personen moeten een veiligheidsbril dragen.
  • De gebruiker en de assistent moeten veiligheidshandschoenen dragen.
  •  Voor intraoraal porseleinherstel moet rubberdamisolatie worden 

gebruikt.
 •  Gebruik GEEN PORCELAIN ETCHANT om het oppervlak van 

blootgesteld tandglazuur of dentine te etsen.
 •  Er kan letsel optreden als PORCELAIN ETCHANT gedurende langere tijd 

op de huid of het slijmvlies wordt gelaten. Bij contact met andere weefsels: 
onmiddellijk de contactplaatsen gedurende enkele minuten met veel water 
afspoelen.

 •  Controleer de doorstroming van etsvloeistof voordat u intraoraal toedient. 
Als er weerstand wordt ondervonden, vervangt u de tip en controleert u 
opnieuw. Gebruik alleen aanbevolen tips.

 • Zorg ervoor dat het product niet wordt ingeslikt.

Let op: 
Kruisbesmetting: 
 •  Dit product kan artikelen bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. 

Voer gebruikte of besmette tips af. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw 
gebruiken.

 •  Gebruik van vrij in de handel verkrijgbare hygiënische beschermende 
bedekking om besmetting van spuiten tijdens de behandeling te 
voorkomen, wordt aanbevolen. Als de spuit verontreinigd raakt, gooi hem 
dan weg. Niet reinigen of desinfecteren.

Voorzorgsmaatregelen:
 •  Restauraties die door het lab zijn geëtst niet opnieuw etsen. Te veel 

etsen van porselein kan ertoe leiden dat het porselein verzwakt of de 
hechtsterkte vermindert.

 •  PORCELAIN ETCHANT maakt porselein en glazen oppervlakten 
microscopisch ruw. Daarom moet er zorg worden betracht om aanraking 
van het etsmiddel met geglazuurde porseleinoppervlakken te voorkomen, 
want deze verliezen daardoor hun glans.

 •  Zie het etiket van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste 
gebruiksdatum.

 •  Niet alle keramische systemen kunnen worden geëtst. Neem contact op 
met het laboratorium voor instructies van de fabrikant.

 • Veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.
 • Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar op www.Bisco.com.
 •  Zie de etiketten van de afzonderlijke componenten voor de uiterste 

gebruiksdatums.
 •  De patiënt en het tandheelkundig personeel moeten een veiligheidsbril 

dragen. 
 • Gebruiksaanwijzing op verzoek verkrijgbaar.
 • Gebruiksaanwijzing verkrijgbaar via www.bisco.com.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. ETSEN VAN PORSELEINEN RESTAURATIES VÓÓR HET CEMENTEREN
 1.  De behandelaar en de assistent moeten een beschermende bril en 

handschoenen dragen.
 2.  Als het laboratorium de restauratie nog niet heeft geëtst, verwijder dan 

de dop van de PORCELAIN ETCHANT. Bevestig de doseerpunt er goed 
op en controleer vóór het aanbrengen dat het etsmiddel vloeit. Breng 
90 seconden lang PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) aan op het droge 
porseleinoppervlak. Er moet voor worden gezorgd dat het etsmiddel geen 
geglazuurde porselein oppervlakken raakt, omdat deze oppervlakken hun 
glans zullen verliezen.

 3.  Afspoelen met veel water en aan de lucht drogen. Het geëtste oppervlak 
moet er dof en ijzig uitzien (als het porselein een wit/krijtachtig uiterlijk 
heeft, beweeg dan een vochtig microborsteltje over het porselein om door 
het etsen veroorzaakt zout en vuil te verwijderen).

 4.  Breng met een borsteltje één tot twee dunne lagen silaan aan op het 
geëtste binnenoppervlak van de restauratie volgens de instructies van de 
fabrikant. Met een luchtspuit drogen.

 5.  Ga door met aanbrengen van lijm en cementeer volgens de instructies van 
de fabrikant.

2. HERSTEL VAN PORSELEINRESTAURATIES
 1.  De behandelaar en de assistent moeten een beschermende bril dragen. De 

behandelaar en de assistent moeten beschermende handschoenen dragen.
 2.  Verwijder de glos en schuin het porselein af (45 graden) rond het 

gebied dat moet worden hersteld. (Verwijder alle oude composiet die is 
achtergebleven van eerder herstel.)

 3.  Isoleer het te etsen gebied met een rubberdam. BISCO’S BARRIER GEL* 
moet worden aangebracht waar etsen niet gewenst is.

 4.  Verwijder de dop van PORCELAIN ETCHANT, bevestig de doseerpunt 
er goed op en controleer vóór het intraoraal aanbrengen dat het etsmiddel 
vloeit. Breng 90 seconden lang PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) aan 
op het droge porseleinoppervlak. Blijf gedurende de hele procedure de 
plaats van het etsen observeren. Zuig het PORCELAIN ETCHANT weg, 
en spoel vervolgens met veel water en laat aan de lucht drogen. Het geëtste 
oppervlak moet er dof en ijzig uitzien (als het porselein een wit/krijtachtig 
uiterlijk heeft, beweeg dan een vochtig microborsteltje over het porselein om 
door het etsen veroorzaakt zout en vuil te verwijderen, spoel en laat drogen).

 5.  Breng met een borstel een of twee dunne lagen silaan aan op het geëtste 
oppervlak van de restauratie overeenkomstig en wacht 30 seconden. Met 
een luchtspuit drogen.

 6.  Breng een lijmsysteem aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant. 
Voltooi de reparatie met composiet en afwerking/polijsten.

   LET OP: Raadpleeg voor herstel met blootgesteld metaal, aluminium, 
zirkonium of composiet de instructies voor BISCO’s INTRAORAL 
REPAIR KIT*

HYGIËNE: Doe de dop met de luer-lock weer op de spuiten. Het gebruik van vrij 
in de handel verkrijgbare hygiënische beschermende bedekking om contaminatie 
van spuiten tijdens de behandeling te voorkomen, wordt aanbevolen.
AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze 
ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.
OPSLAG: Op kamertemperatuur bewaren (20 °C/68 °F – 25 °C/72 °F). 
GARANTIE: BISCO, Inc. erkent de verantwoordelijkheid die het draagt voor 
de vervanging van producten indien deze defect blijken te zijn. BISCO, Inc. 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of 
indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten 
zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om 
vóór gebruik ...vast te stellen of het product geschikt is voor het beoogde doel. 
De gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee.
KENNISGEVING: Meld elk ernstig incident aan BISCO en aan de bevoegde 
autoriteit van het land waar de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

* BARRIÈREGEL en INTRAORALE REPARATIEKIT worden vervaardigd door 
BISCO, Inc.



et lv mk ro sl trcs hu lt pl sk sqPORCELAIN ETCHANT
gel pufrované 9,5% kyseliny fluorovodíkové

OBECNÉ INFORMACE
PORCELAIN ETCHANT je gel pufrované 9,5% kyseliny fluorovodíkové, 
se kterým je nutné zacházet velmi opatrně (viz VAROVÁNÍ). PORCELAIN 
ETCHANT 9,5% společnosti BISCO bylo pufrováno, upraveno do formy gelu 
a zabaleno tak, aby se minimalizovaly problémy, pokud se bude používat v 
souladu s tímto návodem.

PORCELAIN ETCHANT zlepšuje mechanickou vazbu mezi porcelánem 
a lepidlem/cementem tím, že zvětšuje povrch keramiky. Efekt je podobný 
pískování, ale je více řízený a účinnější.

Zamýšlený uživatel: zubní lékař.

Indikace použití:
Základní použití PORCELAIN ETCHANT 9,5% je leptání keramiky před:
1. cementováním keramických výplní,
2. opravou keramických náhrad.

Varování:
 •  Nepoužívejte tento produkt, dokud si důkladně nepřečtete a neporozumíte 

tomuto návodu.
 • Kyselina fluorovodíková je velmi silná a agresivní chemikálie.
  •  Je silně dráždivá pro oči a tkáně. Pokud náhodně stříkne do oka, 

vyplachujte ho 15 minut velkým množstvím vody a vyhledejte okamžitou 
lékařskou pomoc.

  •  Kyselina fluorovodíková také uvolňuje páry, které dráždí dýchací cesty. 
Chronické vdechování výparů je nebezpečné a může poškodit zdraví.

  •  Je nutné věnovat mimořádnou pozornost ochraně pacienta, operatéra i 
asistentky.

  • Tyto osoby musí nosit ochranné brýle a rukavice.
  • Operatér a asistentka musí nosit ochranné rukavice.
  •  Při intraorální opravě keramiky se musí použít izolace 

kofferdamem.
 •  NEPOUŽÍVEJTE PORCELAIN ETCHANT pro leptání obnažené skloviny 

nebo dentinových povrchů.
 •  Pokud PORCELAIN ETCHANT zůstane delší dobu na kůži nebo na 

sliznici, může dojít k jejich poškození. Při kontaktu s jinými tkáněmi: 
oplachujte zasažená místa několik minut velkým množstvím vody.

 •  Než začnete lepidlo intraorálně aplikovat, zkontrolujte, jak vytéká. Pokud 
se setkáte s odporem, vyměňte špičku a zkuste znovu. Používejte pouze 
doporučené špičky.

 • Žádný produkt nesmí být spolknut.

Bezpečnostní upozornění: 
Zkřížená kontaminace: 
 •  Produkt může obsahovat složky, které jsou určené jen na jedno použití. 

Použité nebo kontaminované špičky zlikvidujte. Nečistěte je, nedezinfikujte 
je ani je nepoužívejte opakovaně.

 •  Doporučujeme používat během ošetření běžně dostupné hygienické 
ochranné krytí, abyste předešli jakékoli kontaminaci stříkačky. Pokud dojde 
ke kontaminaci stříkačky, zlikvidujte ji. Nečistěte ji ani nedezinfikujte.

Preventivní opatření:
 •  Neleptejte znovu výplně, které byly vyleptány v laboratoři. Nadměrné 

leptání keramiky může způsobit její oslabení nebo zhoršení pevnosti 
vazby.

 •  PORCELAIN ETCHANT mikroskopicky zdrsní povrchy keramiky a 
skla. Proto je nutné dbát na to, aby se leptadlo nedostalo do kontaktu s 
glazovanými keramickými povrchy, protože tyto povrchy pak ztratí lesk.

 • Řiďte se konkrétními daty exspirace na štítcích jednotlivých složek.
 •  Ne všechny keramické systémy lze leptat. Vyžádejte si ve své laboratoři 

pokyny výrobce.
 • Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
 • Bezpečnostní list je k dispozici na www.bisco.com.
 • Konkrétní data exspirace viz štítky jednotlivých složek.
 • Pacient a zubní personál by měli nosit ochranné brýle. 
 • Návod k použití je k dispozici na vyžádání.
 • Návod k použití je k dispozici na www.bisco.com.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. LEPTÁNÍ KERAMICKÝCH VÝPLNÍ PŘED CEMENTOVÁNÍM
 1. Operatér a asistentka musí nosit ochranné brýle a rukavice.
 2.  Pokud už leptání neprovedla laboratoř, sejměte z PORCELAIN ETCHANT 

uzávěr, dobře připevněte aplikační špičku a před aplikací zkontrolujte, 
jak leptadlo vytéká. Na suchý povrch keramiky naneste na 90 sekund 
PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF). Je nutné dbát na to, aby se leptadlo 
nedostalo do kontaktu s glazovanými keramickými povrchy, protože tyto 
povrchy pak ztratí lesk.

 3.  Vypláchněte velkým množstvím vody a vysušte vzduchem. Naleptaný 
povrch by měl být matný a jakoby pokrytý jinovatkou (pokud má keramika 
bílý nebo křídový vzhled, odstraňte vlhkým mikrokartáčkem sůl a nečistotu 
vytvořenou leptáním).

 4.  Na vyleptaný vnitřní povrch výplně naneste štětečkem jednu až dvě tenké 
vrstvy silanu podle pokynů výrobce. Vysušte vzduchovou stříkačkou.

 5.  Pokračujte nanášením lepidla a cementováním podle pokynů výrobců.

2. OPRAVA KERAMICKÝCH VÝPLNÍ
 1.  Pacient, operatér a asistentka musí mít na sobě ochranné brýle. Operatér 

a asistentka musí nosit ochranné rukavice.
 2.  Odstraňte glazování a skoste keramiku (45 stupňů) kolem oblasti, která 

se bude opravovat. (Odstraňte veškerý starý kompozit, který zůstal po 
předchozích opravách.)

 3.  Izolujte oblast, která se má leptat, kofferdamem. Tam, kde je leptání 
nežádoucí, naneste BARRIER GEL* společnosti BISCO.

 4.  Sejměte z PORCELAIN ETCHANT uzávěr, dobře připevněte aplikační 
špičku, a zkontrolujte, jak leptadlo vytéká, než ho začnete intraorálně 
aplikovat. Na suchý povrch keramiky naneste na 90 sekund PORCELAIN 
ETCHANT (9,5 % HF). V průběhu celého postupu leptané místo pozorujte. 
Odsajte PORCELAIN ETCHANT, pak ho vypláchněte velkým množstvím 
vody a vysušte vzduchem. Naleptaný povrch by měl být matný a jakoby 
pokrytý jinovatkou (pokud má keramika bílý nebo křídový vzhled, odstraňte 
vlhkým mikrokartáčkem sůl a nečistotu vytvořenou leptáním, vypláchněte 
a vysušte).

 5.  Na vyleptaný povrch výplně naneste štětečkem jednu až dvě tenké 
vrstvy silanu podle pokynů výrobce a nechte 30 sekund působit. Vysušte 
vzduchovou stříkačkou.

 6.  Naneste systém lepidla podle pokynů výrobce. Dokončete opravu pomocí 
kompozitu a vyleštěte.

   POZNÁMKA: Pro opravy s obnaženým kovem, aluminou, zirkonií 
nebo kompozitem viz návod k použití sady INTRAORAL REPAIR KIT 
společnosti BISCO*.

HYGIENA: Na stříkačky nasazujte zpátky luer lock čepičku. Doporučujeme 
používat během ošetření běžně dostupné hygienické ochranné krytí, abyste 
předešli jakékoli kontaminaci stříkačky.
LIKVIDACE: Řiďte se místními platnými předpisy o odpadech. Pokud neexistují, 
řiďte se celostátními nebo regionálními předpisy o odpadech.
SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte při pokojové teplotě (20 °C / 68 °F – 25 °C / 72 °F). 
ZÁRUKA: BISCO, Inc. uznává svou odpovědnost vyměnit produkt za nový, 
pokud se prokáže jako vadný. Společnost BISCO, Inc. nepřijímá odpovědnost 
za žádné škody nebo ztráty, přímé nebo následné, způsobené použitím nebo 
neschopností použít produkty tak, jak je popsáno. Odpovědností uživatele je 
před použitím určit, zda je produkt pro zamýšlené použití vhodný. Uživatel na 
sebe bere veškerá rizika a odpovědnost s tímto spojené.
UPOZORNĚNÍ: Jakékoli vážné nehody ohlaste společnosti BISCO a 
oprávněnému úřadu ve státě, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

* BARRIER GEL a INTRAORAL REPAIR KIT vyrábí společnost BISCO, Inc.

Söövitusaine PORCELAIN ETCHANT
9,5% puhverdatud vesinikfluoriidhappe geel

ÜLDINE TEAVE
Portselani söövitusaine PORCELAIN ETCHANT on 9,5% puhverdatud 
vesinikfluoriidhappe geel, mida peab käsitsema äärmise ettevaatusega (vt 
lõik HOIATUSED). BISCO’S 9,5% PORCELAIN ETCHANT on puhverdatud, 
geelistatud ja pakendatud söövitusaine, mis vähendab võimalikke probleeme 
eeldusel, et seda kasutatakse nende juhiste kohaselt. 

PORCELAIN ETCHANT parandab portselani ja adhesiivi/tsemendi vahelist 
mehaanilist sidet, suurendades portselani nakkepindala. Efekt on sarnane nagu 
liivjugapuhastusel, kuid on paremini juhitav ja tõhusam.

Ettenähtud kasutaja: tegevusloaga hambaarst.

Kasutusnäidustused
9,5% söövitusainet PORCELAIN ETCHANT kasutatakse peamiselt portselani 
söövitamiseks enne järgmisi protseduure.
1. Portselanrestauratsioonide tsementimine
2. Portselanrestauratsioonide parandamine

Hoiatused
 •  Ärge kasutage seda toodet enne, kui olete juhised tähelepanelikult läbi 

lugenud ja neist aru saanud.
 • Vesinikfluoriidhape on väga tugevatoimeline ja agressiivne kemikaal.
  •  Sellel on tugev silmi ja kudesid ärritav toime. Juhuslikul silma pritsimisel 

tuleb silmi vähemalt 15 minuti jooksul rohke veega loputada ja pöörduda 
viivitamata arsti poole.

  •  Vesinikfluoriidhappest vabanevad aurud ärritavad hingamisteid. Aurude 
krooniline sissehingamine on ohtlik ja võib põhjustada kahjustusi.

  •  Patsiendi, kasutaja ja assistendi kaitsmiseks tuleb olla äärmiselt 
hoolikas.

  • Kõik nimetatud isikud peavad kasutama kaitseprille.
  • Kasutaja ja assistent peavad kandma kaitsekindaid.
  •  Intraoraalsete portselaniparanduste korral peab isoleerimiseks 

kasutama kofferdami.
 •  Portselani söövitusainet PORCELAIN ETCHANT EI TOHI kasutada 

paljastunud emaili ega dentiini pinna söövitamiseks.
 •  Kui söövitusaine PORCELAIN ETCHANT jääb nahale või limaskestale 

liiga kauaks, võib see tekitada vigastusi. Söövitusaine sattumisel teistele 
kudedele loputada ainega kokkupuutunud kohti viivitamata mitme minuti 
jooksul rohke veega.

 •  Enne intraoraalset kasutamist tuleb kontrollida söövitusaine voolavust. 
Tuntava takistuse korral tuleb otsak välja vahetada ja uuesti kontrollida. 
Kasutada ainult soovitatud otsakuid.

 • Toodet ei tohi lasta alla neelata.

Ettevaatust! 
Ristsaastumine 
 •  Toode võib sisaldada elemente, mis on kavandatud ühekordseks 

kasutamiseks. Kasutatud või saastunud otsakud tuleb ära visata. Mitte 
puhastada, desinfitseerida ega korduskasutada.

 •  Süstalde saastumise vältimiseks on ravi ajal soovitatav kasutada müügil 
olevaid tavapäraseid hügieenilisi kaitsekatteid. Kui süstal saastub, tuleb 
see ära visata. Mitte puhastada ega desinfitseerida.

Ettevaatusabinõud
 •  Laboris söövitatud restauratsioone ei tohi uuesti söövitada. Portselani 

ülesöövitamine võib seda nõrgestada või ühendust halvendada.
 •  PORCELAIN ETCHANT tekitab portselan- ja klaaspindadele 

mikroskoopilise kareduse. Seega tuleb hoolikalt vältida söövitusaine 
sattumist glasuuritud portselanpindadele, sest need pinnad kaotavad oma 
läike.

 • Tootespetsiifilisi aegumiskuupäevi vaadake komponentide etikettidelt.
 •  Mitte kõik keraamilised süsteemid ei ole söövitatavad. Tootja juhiste 

saamiseks võtke ühendust laboriga.
 • Materjali ohutuskaart on saadaval nõudmisel.
 • Materjali ohutuskaart on saadaval aadressil www.bisco.com.
 • Tootespetsiifilisi aegumiskuupäevi vaadake komponentide etikettidelt.
 • Patsient ja hambaravipersonal peavad kandma kaitseprille. 
 • Kasutusjuhend on kättesaadav tellimisel.
 • Kasutusjuhend on kättesaadav aadressil www.bisco.com.

KASUTUSJUHEND
1.  PORTSELANRESTAURATSIOONIDE SÖÖVITAMINE ENNE TSEMENTIMIST
 1. Kasutaja ja assistent peavad kandma kaitseprille ja kindaid.
 2.  Kui laboris ei ole restauratsiooni juba söövitatud, võtke söövitusaine 

PORCELAIN ETCHANT mahutilt kork ära, kinnitage kindlalt 
doseerimisotsak ja kontrollige enne söövitusaine aplitseerimist selle 
voolavust. Kandke söövitusainet PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) 
kuivale portselanpinnale ja laske 90 sekundit toimida. Hoolikalt tuleb 
vältida söövitusaine sattumist glasuuritud portselanpindadele, sest need 
pinnad kaotavad oma läike.

 3.  Loputage rohke veega ja kuivatage õhuga. Söövitatud pind peab olema 
tuhm ja matt (kui portselanil on valge/kriidine välimus, siis harjake 
portselani niiske mikroharjaga, et eemaldada söövitamisel tekkinud sool 
ja mustus).

 4.  Kandke restauratsiooni söövitatud sisepinnale pintsliga üks või kaks 
õhukest kihti silaani, järgides aine tootja juhiseid. Kuivatage õhupustliga.

 5.  Järgmiseks aplitseerige adhesiiv ja tsementige, järgides ainete tootjate 
juhiseid.

2. PORTSELANRESTAURATSIOONIDE PARANDAMINE
 1.  Patsient, kasutaja ja assistent peavad kandma kaitseprille. Kasutaja ja 

assistent peavad kandma kaitsekindaid.
 2.  Eemaldage parandatava ala ümbert portselani glasuur ja faas (45°). 

(Eemaldage varasematest parandustest jäänud komposiidijäägid.)
 3.  Isoleerige söövitatav ala kofferdamiga. Kohtadesse, mille söövitamist ei 

soovita, tuleb aplitseerida kaitsegeeli BISCO’S BARRIER GEL*.
 4.  Eemaldage söövitusaine PORCELAIN ETCHANT kork, kinnitage kindlalt 

doseerimisotsak ja kontrollige enne söövitusaine intraoraalset kasutamist 
selle voolavust. Kandke söövitusainet PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) 
kuivale portselanpinnale ja laske 90 sekundit toimida. Jälgige söövitusala 
kogu protseduuri vältel. Imege portselani söövitusaine PORCELAN 
ETCHANT ära, seejärel loputage rohke veega ja kuivatage õhuga. 
Söövitatud pind peab olema tuhm ja matt (kui portselanil on valge/
kriidine välimus, siis harjake portselani niiske mikroharjaga, et eemaldada 
söövitamisel tekkinud sool ja mustus, loputage ja kuivatage).

 5.  Kandke restauratsiooni söövitatud sisepinnale pintsliga üks või kaks 
õhukest kihti silaani ja laske 30 sekundit toimida. Kuivatage õhupustliga.

 6.  Aplitseerige adhesiivisüsteem tootja juhiste järgi. Viige parandamine lõpule 
komposiitmaterjaliga ja viimistlege/poleerige.

   MÄRKUS. Paljastunud metalli, alumiiniumoksiidi, tsirkooniumoksiidi 
või komposiidi parandamise korral vt komplekti BISCO’s INTRAORAL 
REPAIR KIT* kasutamise juhiseid.

HÜGIEEN. Pange süstaldele Luer-Lock-kork peale tagasi. Süstalde saastumise 
vältimiseks on ravi ajal soovitatav kasutada müügil olevaid tavapäraseid 
hügieenilisi kaitsekatteid.
KASUTUSEST KÕRVALDAMINE. Vt jäätmekäitlust käsitlevaid Euroopa 
Liidu õigusakte. Nende puudumise korral vt riiklikke või piirkondlikke 
jäätmekäitluseeskirju.
SÄILITAMINE. Hoida toatemperatuuril (20 °C…25 °C / 68 °F…77 °F). 
GARANTII. BISCO, Inc. tunnistab, et vastutab tõestatult defektsete toodete 
asendamise eest. BISCO, Inc. ei vastuta otseste ega kaudsete kahjustuste 
ega kahjude eest, mis tulenevad võimetusest kasutada tooteid kirjeldatud 
viisil. Enne toote kasutamist on kasutajal kohustus veenduda selle sobivuses 
kavatsetavaks kasutamiseks. Kogu seonduv risk ja vastutus lasub kasutajal.
TÄHELEPANU! Kõigist ohujuhtumitest tuleb teatada ettevõttele BISCO ning 
kasutaja ja/või patsiendi asukohariigi pädevale asutusele.

* BARRIER GEL ja INTRAORAL REPAIR KIT on BISCO, Inc. toodetud.

PORCELAIN ETCHANT
9,5%-os pufferelt hidrofluorsavas gél

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A PORCELAIN ETCHANT egy 9,5%-os pufferelt hidrofluorsavas gél, amelyet 
rendkívüli óvatossággal kell kezelni (Lásd a FIGYELMEZTETÉSEK című részt). 
A BISCO 9,5%-OS PORCELAIN ETCHANT pufferelt, gélezett és csomagolt 
állapotban van a problémák minimalizálása érdekében, feltéve, hogy azt a jelen 
utasításoknak megfelelően használják.

A PORCELAIN ETCHANT a porcelán felületének növelése révén javítja a 
mechanikus kötést a porcelán és a ragasztószer/cement között. A hatás hasonló 
a homokfúváshoz, de szabályozottabb és hatékonyabb.

Célfelhasználó: okleveles fogorvos.

Felhasználási javallatok:
A 9,5%-os PORCELAIN ETCHANT főként a porcelán maratására használható 
a következők előtt:
1. Porcelán helyreállítások cementezése.
2. Porcelán helyreállítások javítása.

Figyelmeztetések:
 •  Ne használja a terméket, amíg teljesen el nem olvasta és meg nem értette 

a jelen utasításokat.
 • A hidrofluorsav egy nagyon erőteljes és agresszív vegyi anyag.
  •  Súlyos szem- és szövetirritációt okoz. Ha véletlenül szembe fröccsen, 

bő vízzel öblítse ki 15 percig, és forduljon azonnal orvoshoz.
  •  A hidrofluorsavból olyan gőz szabadul fel, amely irritálja a légutakat. A 

füstök krónikus belélegzése veszélyes, és károsodást okozhat.
  •  Rendkívüli óvatossággal kell eljárni a beteg, a kezelő és az asszisztens 

megóvása érdekében.
  • Ezeknek a személyeknek védőszemüveget kell viselni.
  • A kezelőnek és az asszisztensnek védőkesztyűt kell viselni.
  •  Intraorális porcelán helyreállítás esetén gumi damos izolálást kell 

alkalmazni.
 •  TILOS a PORCELAIN ETCHANT készítményt karcolásnak kitett 

zománcon vagy dentines felületeken használni.
 •  Sérülést eredményezhet, ha a PORCELAIN ETCHANT hosszabb ideig 

marad a bőrön, illetve a nyálkahártyán. Ha más szövetekkel érintkezik, 
öblítse ki néhány percig bő vízzel.

 •  Intraorális alkalmazás előtt ellenőrizze a maratószerek áramlását. Ha 
ellenállást észlel, távolítsa el a hegyet, és ismét ellenőrizze. Kizárólag 
ajánlott hegyeket használjon.

 • A termékeket tilos lenyelni.

Figyelmeztetések: 
Keresztszennyeződés: 
 •  A termék egyszer használatos részeket tartalmazhat. Ártalmatlanítsa a 

használt vagy szennyezett csúcsokat. Ne tisztítsa meg, ne fertőtlenítse, és 
ne használja újra.

 •  Javasolt a kezelés alatt könnyen beszerezhető higiéniai védőcsomagolás 
alkalmazása a fecskendők szennyeződésének elkerülése érdekében. A 
szennyeződött fecskendőket ártalmatlanítani kell. Ne tisztítsa meg és ne 
fertőtlenítse.

Óvintézkedések:
 •  Ne marasson újra olyan helyreállításokat, amelyeket a laboratórium 

maratott. A porcelán túlmaratása annak gyengüléséhez vagy a kötés 
erősségének csökkenéséhez vezethet.

 •  A PORCELAIN ETCHANT mikroszkopikusan érdesíti a porcelán- és 
üvegfelületeket. Így ügyelni kell, hogy elkerülje a maratószer érintkezését 
a fényezett porcelánfelületekkel, ugyanis ezek a felületek elveszítik a 
fényességüket.

 •  A konkrét lejárati dátumokkal kapcsolatban lásd az egyedi összetevők 
címkéjét.

 •  Nem minden kerámiarendszer maratható. Vegye fel a kapcsolatot 
laboratóriumával a gyártó utasításaiért.

 • Kérésre elérhető a biztonsági adatlap.
 • A biztonsági adatlap megtalálható a www.bisco.com weboldalon.
 •  A konkrét lejárati dátumokkal kapcsolatban lásd az egyedi összetevők 

címkéjét.
 • A betegnek és a fogászati dolgozóknak védőszemüveget kell viselniük. 
 • Kérésre elérhető a Használati utasítás.
 • A Használati utasítás megtalálható a www.bisco.com weboldalon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1. PORCELÁN HELYREÁLLÍTÁSOK MARATÁSA CEMENTEZÉS ELŐTT
 1.  A kezelőnek és az asszisztensnek védőszemüveget és kesztyűt kell 

viselnie.
 2.  Ha a laboratórium még nem maratta a helyreállítást, vegye le a kupakot 

a PORCELAIN ETCHANT készítményről, biztonságosan csatlakoztassa 
az adagolóhegyet, és ellenőrizze a maratószer áramlását az alkalmazás 
előtt. Alkalmazza a PORCELAIN ETCHANT (9,5%-os HF) készítményt a 
száraz porcelán felületen 90 másodpercig. Ügyelni kell, hogy elkerülje a 
maratószer érintkezését a fényezett porcelánfelületekkel, ugyanis ezek a 
felületek elveszítik a fényességüket.

 3.  Öblítse le bő vízzel, és szárítsa meg levegővel. A lemart felületnek mattnak 
és egyenetlen felületűnek kell lennie (ha a porcelán megjelenése fehér/
krétaszerű, akkor nedves mikrokefével súrolja át a porcelánt, hogy 
eltávolítsa a sót és törmeléket, amelyet a marás hozott létre). 

 4.  Egy kefe segítségével vigyen fel egy-két vékony réteg szilánt a 
helyreállítás lemart belső felületére a gyártó utasításainak megfelelően. 
Levegős fecskendővel szárítsa.

 5.  Folytassa a ragasztószer alkalmazását és a cementálást a cement 
gyártójának utasításai szerint.

2. PORCELÁN HELYREÁLLÍTÁSOK JAVÍTÁSA
 1.  A betegnek, a kezelőnek és az asszisztensnek védőszemüveget kell 

viselni. A kezelőnek és az asszisztensnek védőkesztyűt kell viselnie.
 2.  A javítandó terület körüli glaze és bevel (45 fok ) porcelánt távolítsa el. 

(Távolítsa el a korábbi javításokból megmaradt régi kompozitot.)
 3.  Gumi dam segítségével izolálja a maratni kívánt területet. A BISCO 

BARRIER GEL* gátlógélt oda kell felvinni, ahol nem kíván maratást 
végezni.

 4.  Vegye le a kupakot a PORCELAIN ETCHANT készítményről, biztosan 
csatlakoztassa az adagolóhegyet, és a szájon belüli alkalmazás előtt 
ellenőrizze a maratóanyag áramlását. Alkalmazza a PORCELAIN 
ETCHANT (9,5%-os HF) készítményt a száraz porcelán felületen 90 
másodpercig. Folytassa a marási hely megfigyelését a teljes eljárás alatt 
végig. Szívja ki a PORCELAIN ETCHANT készítményt, majd öblítse le 
bő vízzel és szárítsa meg levegővel. A lemart felületnek mattnak és 
egyenetlen felületűnek kell lennie (ha a porcelán megjelenése fehér/
krétaszerű, akkor nedves mikrokefével súrolja át a porcelánt, hogy 
eltávolítsa a sót és törmeléket, amelyet a marás, öblítés és szárítás hozott 
létre). 

 5.  Egy kefe segítségével vigyen fel egy-két vékony réteg szilánt a 
helyreállítás lemart felületére, és hagyja rajta 30 másodpercig. Levegős 
fecskendővel szárítsa.

 6.  Vigyen fel ragasztórendszert a gyártó utasításainak megfelelően. Fejezze 
be a javítást kompozit és polírozószer használatával.

   MEGJEGYZÉS: Kitett fémmel, alumíniummal, cirkóniummal vagy 
kompozittal végzett javításokkal kapcsolatban tekintse meg a BISCO 
INTRAORAL REPAIR KIT* utasításait.

HIGIÉNIA: Tegye vissza a luer zárókupakot a fecskendőkre. Javasolt a 
kezelés alatt könnyen beszerezhető higiéniai védőcsomagolás alkalmazása a 
fecskendők szennyeződésének elkerülése érdekében.
ÁRTALMATLANÍTÁS: Lásd a közösségi előírásokat a hulladékra vonatkozóan. 
Ezek hiányában lásd a nemzeti vagy regionális előírásokat a hulladékra 
vonatkozóan.
TÁROLÁS: Szobahőmérsékleten tárolandó (20 °C/68 °F – 25 °C/72 °F). 
JÓTÁLLÁS: A BISCO, Inc. vállalja a felelősséget a bizonyítottan hibás 
termékek kicseréléséért. A BISCO, Inc. nem vállal felelősséget az olyan 
közvetlen vagy következményes károkért vagy veszteségekért, amelyek a 
termékek felhasználásának ismertetett módjától eltérő felhasználása vagy 
sikertelen felhasználás miatt következik be. Az alkalmazás előtt a felhasználó 
felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék a kívánt felhasználás céljából 
megfelelő-e. A felhasználó vállalja az azzal kapcsolatos valamennyi kockázatot 
és felelősséget.
FIGYELEM: Jelentsen minden súlyos eseményt a BISCO és annak az 
országnak az illetékes hatósága felé, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg 
tartózkodik.

* A BARRIER GEL és az INTRAORAL REPAIR KIT gyártója a BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
9,5 % buferēts fluorūdeņražskābes gels

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
PORCELAIN ETCHANT ir 9,5 % buferēts fluorūdeņražskābes gels, ar ko 
jārīkojas īpaši uzmanīgi (skatīt BRĪDINĀJUMI). BISCO 9,5 % PORCELAIN 
ETCHANT ir buferēts, želejēts un iepakots, lai mazinātu problēmas, ar 
nosacījumu, ka tas tiek izmantots saskaņā ar šiem norādījumiem.

PORCELAIN ETCHANT uzlabo mehānisko sasaisti starp porcelānu un 
adhezīvu/cementu, palielinot porcelāna virsmas laukumu. Efekts ir līdzīgs 
apstrādei ar smilšu strūklu, bet procedūra ir labāk kontrolēta un efektīvāka.

Paredzētais lietotājs: sertificēts zobārsts.

Lietošanas indikācijas:
9,5 % PORCELAIN ETCHANT galvenā lietošana ir porcelāna kodināšana 
pirms:
1. Porcelāna restaurāciju cementēšanas;
2. Porcelāna restaurāciju labošanas.

Brīdinājumi.
 •  Nelietojiet šo produktu, kamēr neesat rūpīgi izlasījis un sapratis šos 

norādījumus.
 • Fluorūdeņražskābe ir ļoti spēcīga un agresīva ķīmiska viela.
  •  Tā ir spēcīgs acu un audu kairinātājs. Ja nejauši notiek iešļakstīšanās 

acī, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens 15 minūtes un 
vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

  •  Fluorūdeņražskābe arī izdala tvaikus, kas kairina elpceļus. Hroniska 
izgarojumu ieelpošana ir bīstama un var izraisīt bojājumus.

  •  Īpaši jāuzmanās, lai aizsargātu pacientu, lietotāju un asistentu.
  • Šīm personām ir jāvalkā aizsargbrilles.
  • Lietotājam un asistentam jāvalkā aizsargcimdi.
  •  Intraorālai porcelāna labošanai jāizmanto gumijas norobežojuma 

izolācija.
 •  NEIZMANTOJIET PORCELAIN ETCHANT, lai kodinātu atklātas emaljas 

vai dentīna virsmas.
 •  Var rasties ievainojumi, ja PORCELAIN ETCHANT ļauj ilgstoši atrasties 

uz ādas vai gļotādām. Saskare ar citiem audiem: nekavējoties vairākas 
minūtes skalojiet apšļakstīto vietu ar lielu ūdens daudzumu.

 •  Pirms intraorālās lietošanas pārbaudiet kodinātāju plūsmu. Ja radusies 
pretestība, nomainiet uzgali un pārbaudiet vēlreiz. Izmantojiet tikai ieteiktos 
uzgaļus.

 • Nepieļaujiet jebkādu produkta norīšanu.

Bīstamības paziņojums 
Šķērspiesārņošanās 
 •  Produktā var būt priekšmeti, kas paredzēti vienreizējai lietošanai. Utilizēt 

izmantotos vai piesārņotos uzgaļus. Netīrīt, nedezinficēt un nelietot 
atkārtoti.

 •  Lai izvairītos no jebkādas šļirču piesārņošanas ārstēšanas laikā, ieteicams 
izmantot parasti pieejamos higiēniskos aizsargpārklājus. Ja šļirce tiek 
piesārņota, tā jāizmet. Netīrīt un nedezinficēt.

Piesardzības pasākumi:
 •  Neveiciet atkārtotu restaurāciju kodināšanu, kas jau kodinātas laboratorijā. 

Pārmērīga porcelāna kodināšana var izraisīt porcelāna vājināšanos vai 
savienojuma stiprības samazināšanos.

 •  PORCELAIN ETCHANT mikroskopiski raupjinās porcelāna un stikla 
virsmas. Tāpēc ir jāuzmanās, lai kodinātājs nesaskartos ar glazētām 
porcelāna virsmām, jo   šīs virsmas zaudēs savu spīdumu.

 •  Skatīt atsevišķo sastāvdaļu etiķetes, lai uzzinātu attiecīgos derīguma 
termiņus.

 •  Ne visas keramikas sistēmas ir kodināmas. Sazinieties ar savu laboratoriju, 
lai saņemtu ražotāja norādījumus.

 • Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
 • Drošības datu lapa ir pieejama www.bisco.com.
 •  Skatīt atsevišķu sastāvdaļu etiķetes, lai uzzinātu noteiktos derīguma 

termiņus.
 • Pacientam un zobārstniecības personālam ir jāvalkā acu aizsarglīdzekļi. 
 • Lietošanas norādes ir pieejamas pēc pieprasījuma.
 • Lietošanas norādes ir pieejamas www.bisco.com.

LIETOŠANAS NORĀDES
1. PORCELĀNA RESTAURĀCIJU KODINĀŠANA PIRMS CEMENTĒŠANAS
 1. Lietotājam un asistentam ir jāvalkā acu aizsarglīdzekļi un cimdi.
 2.  Ja laboratorija jau nav veikusi restaurācijas kodināšanu, noņemiet 

PORCELAIN ETCHANT vāciņu, droši piestipriniet dozēšanas uzgali un 
pārbaudiet kodinātāja plūsmu pirms uzklāšanas. Uzklājiet PORCELAIN 
ETCHANT (9,5 % HF) uz sausa porcelāna virsmas 90 sekundes ilgi. 
Jāuzmanās, lai kodinātājs nesaskartos ar glazētām porcelāna virsmām, jo   
šīs virsmas zaudēs savu spīdumu.

 3.  Skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nožāvējiet sausu. Kodinātajai 
virsmai ir jāizskatās matētai un raupjai (ja porcelānam ir balts/krīta izskats, 
parīvējiet porcelānu ar mitru mikrobirstīti, lai noņemtu sāļus un gružus, ko 
radījusi kodināšana).

 4.  Uzklājiet vienu līdz divas plānas silāna kārtas ar otiņu uz kodinātās 
restaurācijas iekšējās virsmas saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 
Nosusiniet ar gaisa šļirci.

 5.  Turpiniet ar adhezīva uzklāšanu un cementēšanu saskaņā ar ražotāja 
norādēm.

2. PORCELĀNA RESTAURĀCIJU LABOŠANA
 1.  Pacientam, lietotājam un asistentam ir jāvalkā acu aizsarglīdzekļi. 

Lietotājam un asistentam ir jāvalkā aizsargcimdi.
 2.  Noņemiet glazūru un noslīpiniet (45 grādos) porcelānu ap labojamo zonu. 

(Noņemiet visus vecos kompozītmateriālus, kas palikuši no iepriekšējām 
labošanām.)

 3.  Izolējiet kodināmo zonu ar gumijas norobežojumu. Vietās, kur kodināšana 
nav vēlama, uzklājams BISCO BARRIER GEL*

 4.  Noņemiet no PORCELAIN ETCHANT vāciņu, kārtīgi uzskrūvējiet 
dozēšanas uzgali un pārbaudiet kodinātāja plūsmu pirms tā uzklāšanas 
mutes dobumā. Uzklājiet PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) uz sausa 
porcelāna virsmas 90 sekundes ilgi. Turpiniet novērot kodināmo zonu visas 
procedūras laikā. Atsūciet PORCELAIN ETCHANT, tad skalojiet ar lielu 
ūdens daudzumu un nožāvējiet ar gaisu. Kodinātajai virsmai ir jāizskatās 
matētai un raupjai (ja porcelānam ir balts/krīta izskats, parīvējiet porcelānu 
ar mitru mikrobirstīti, lai noņemtu sāļus un gružus, ko radījusi kodināšana, 
noskalojiet un nožāvējiet).

 5.  Uzklājiet vienu līdz divas plānas silāna kārtas ar otiņu uz kodinātās 
restaurācijas virsmas un ļaujiet nostāvēties 30 sekundes. Nosusiniet ar 
gaisa šļirci.

 6.  Uzklājiet adhezīvu sistēmu saskaņā ar ražotāja norādēm. Pabeidziet 
labošanu ar kompozītmateriālu un nobeigšanu/pulēšanu.

   PIEZĪME. Labošanai ar atklātu metālu, alumīniju, cirkoniju vai 
kompozītmateriālu skatīt norādījumus BISCO INTRAORAL REPAIR 
KIT*

HIGIĒNA. Uzlikt šļircēm atpakaļ Luera fiksācijas uzgaļus. Lai izvairītos no 
jebkādas šļirču piesārņošanas ārstēšanas laikā, ieteicams izmantot parasti 
pieejamos higiēniskos aizsargpārklājus.
UTILIZĀCIJA. Skatīt pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas noteikumus. Ja 
tādu nav, ievērot valstī spēkā esošos atkritumu apsaimniekošanas noteikumus.
UZGLABĀŠANA. Glabāt istabas temperatūrā (20–25 °C). 
GARANTIJA. BISCO, Inc. atzīst savu atbildību par produktu nomaiņu, ja tiem 
atklājas defekti. BISCO, Inc. neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai 
zaudējumiem, ne tiešiem, ne izrietošiem, kas cēlušies no produkta lietošanas 
vai nespējas to lietot kā norādīts. Lietotāja atbildība ir pirms lietošanas noteikt 
produkta piemērotību tā paredzētajam pielietojumam. Lietotājs uzņemas visu ar 
to saistīto risku un atbildību.
PAZIŅOJUMS. Par jebkuriem nopietniem incidentiem ziņojiet BISCO un 
atbildīgajai iestādei valstī, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients.

* BARRIER GEL un INTRAORAL REPAIR KIT ražotājs ir BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
9,5 % buferinės vandenilio fluorido rūgšties gelis

BENDROJI INFORMACIJA
Porceliano ėsdiklis PORCELAIN ETCHANT yra 9,5 % buferinės vandenilio 
fluorido rūgšties gelis, su kuriuo reikia elgtis ypač atsargiai (žr. ĮSPĖJIMUS). 
BISCO 9,5 % PORCELAIN ETCHANT sudėtyje yra buferinio tirpalo, jis yra gelio 
pavidalo ir specialiai supakuotas siekiant sumažinti galimą riziką, su sąlyga, kad 
jis naudojamas pagal šią instrukciją.

PORCELAIN ETCHANT pagerina mechaninį porceliano ir klijų / cemento 
sukibimą, padidindamas porceliano paviršiaus plotą. Poveikį galima palyginti 
su smėliasrovės naudojimu, tačiau ėsdinimo priemonės naudojimas yra labiau 
kontroliuojamas ir veiksmingesnis.

Numatytasis naudotojas – licencijuotas odontologas.

Naudojimo indikacijos
Pagrindinė 9,5 % PORCELAIN ETCHANT paskirtis yra porceliano ėsdinimas 
prieš:
1. Porceliano restauracijų cementavimą.
2. Porceliano restauracijų taisymą.

Įspėjimai
 •  Nenaudokite šio produkto, kol atidžiai neperskaitysite ir nesuprasite šios 

instrukcijos.
 • Vandenilio fluorido rūgštis yra labai stipri ir agresyvi cheminė medžiaga.
  •  Ji sukelia stiprų akių ir audinių dirginimą. Jei medžiagos netyčia pateko į 

akis, 15 minučių plaukite dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės 
į gydytoją.

  •  Vandenilio fluorido rūgštis taip pat išskiria garus, kurie dirgina 
kvėpavimo takus. Reguliarus šių garų įkvėpimas yra pavojingas ir gali 
sukelti žalingas pasekmes.

  •  Reikia dirbti labai atsargiai, kad pacientas, naudotojas ir asistentas būtų 
apsaugotas.

  • Šie asmenys privalo dėvėti akių apsaugos priemones.
  • Naudotojas ir jo asistentas turi mūvėti apsaugines pirštines.
  •  Jei porcelianas taisomas burnos ertmėje, privaloma naudoti 

koferdamą.
 •  NENAUDOKITE PORCELAIN ETCHANT atviriems emalio arba dentino 

paviršiams ėsdinti.
 •  PORCELAIN ETCHANT, ilgesnį laiką kontaktavęs su oda ar gleivine, gali 

sukelti sužalojimą. Patekus ant kitų audinių: nedelsdami kelias minutes 
plaukite dideliu kiekiu vandens.

 •  Prieš naudodami burnos ertmėje patikrinkite ėsdiklio tekėjimą. Jeigu 
juntamas pasipriešinimas, pakeiskite antgalį ir pabandykite vėl. Naudokite 
tik rekomenduojamus antgalius.

 • Negalima nuryti nė trupučio produkto.

Perspėjimai 
Kryžminis užteršimas. 
 •  Produkte gali būti medžiagų, skirtų vienkartiniam naudojimui. Pašalinkite 

panaudotus arba užterštus antgalius. Nevalykite, nedezinfekuokite ir 
nenaudokite pakartotinai.

 •  Rekomenduojama naudoti įprastą apsauginį higieninį uždangalą, kad per 
procedūrą neužterštumėte švirkštų. Užterštą švirkštą išmeskite. Nevalykite 
ir nedezinfekuokite.

Atsargumo priemonės
 •  Pakartotinai neėsdinkite restauracijų, kurių ėsdinimą atliko laboratorija. Dėl 

perteklinio ėsdinimo gali susilpnėti porcelianas arba sukibimas.
 •  PORCELAIN ETCHANT mikroskopiškai pašiurkština porceliano ir 

stiklo paviršius. Todėl reikia stengtis, kad ėsdiklio nepatektų ant blizgių 
porceliano paviršių, nes šie paviršiai praras blizgesį.

 • Kiekvieno komponento galiojimo pabaigos datos nurodytos ant jų etikečių.
 •  Ne visas keramikos sistemas galima ėsdinti. Dėl gamintojo nurodymų 

kreipkitės į savo laboratoriją.
 • Pareikalavus galima gauti saugos duomenų lapą.
 • Saugos duomenų lapas pateikiamas adresu www.bisco.com.
 • Kiekvieno komponento galiojimo pabaigos datos nurodytos ant jų etikečių.
 • Pacientas ir odontologai turi naudoti akių apsaugos priemones. 
 • Pareikalavus galima naudoti naudojimo instrukciją.
 • Naudojimo instrukcija pateikta adresu www.bisco.com.

NAUDOJIMO NURODYMAI 
1. PORCELIANO RESTAURACIJŲ ĖSDINIMAS PRIEŠ CEMENTUOJANT
 1.  Naudotojas ir asistentas privalo dėvėti akių apsaugos priemones ir 

pirštines.
 2.  Jei restauracijos ėsdinimo dar neatliko laboratorija, nuimkite gaubtelį 

nuo PORCELAIN ETCHANT, tvirtai uždėkite dozavimo antgalį ir prieš 
naudodami patikrinkite ėsdiklio tekėjimą. Užtepkite ėsdiklio PORCELAIN 
ETCHANT (9,5 % VFR) ant sauso porceliano ir palaikykite 90 sekundžių. 
Žiūrėkite, kad ėsdiklio nepatektų ant blizgių porceliano paviršių, nes šie 
paviršiai praras blizgesį.

 3.  Nuskalaukite dideliu vandens kiekiu ir išdžiovinkite oru. Ėsdintas paviršius 
turi atrodyti dulsvas ir papilkėjęs (jeigu porcelianas atrodo baltas / 
kreidinis, pavalykite jį drėgnu mikrošepetėliu, kad pašalintumėte ėsdinant 
susidariusią druską ir likučius).

 4.  Ant ėsdinto vidinio restauracijos paviršiaus šepetėliu užtepkite vieną ar 
du plonus silano sluoksnius pagal gamintojo nurodymus. Išdžiovinkite oro 
švirkštu.

 5.  Pereikite prie klijavimo ir cementavimo pagal gamintojo nurodymus.

2. PORCELIANO RESTAURACIJŲ TAISYMAS
 1.  Pacientas, naudotojas ir asistentas turi dėvėti akių apsaugos priemones. 

Naudotojas ir asistentas privalo mūvėti pirštines.
 2.  Taisomoje srityje pašalinkite glazūrą ir nuožulnus ir nusklembkite 

porceliano kraštą (45 laipsnių kampu). (Pašalinkite seną kompozitą, likusį 
po ankstesnių pataisų.)

 3.  Izoliuokite ketinamą ėsdinti sritį koferdamu. Tose srityse, kurias ėsdinti 
nepageidaujama, reikia užtepti apsauginio gelio BISCO BARRIER GEL*.

 4.  Nuimkite ėsdiklio PORCELAIN ETCHANT gaubtelį, tvirtai uždėkite 
dozavimo antgalį ir patikrinkite ėsdiklio tekėjimą prieš naudodami burnoje. 
Užtepkite ėsdiklio PORCELAIN ETCHANT (9,5 % VFR) ant sauso 
porceliano ir palaikykite 90 sekundžių. Per visą procedūrą stebėkite 
ėsdinamą sritį. Susiurbkite PORCELAIN ETCHANT, tada nuplaukite 
dideliu kiekiu vandens ir nusausinkite oru. Ėsdintas paviršius turi atrodyti 
dulsvas ir šarmotas (jeigu porcelianas atrodo baltas / kreidinis, pavalykite 
jį drėgnu mikrošepetėliu, kad pašalintumėte ėsdinant susidariusią druską ir 
likučius, nuplaukite ir nusausinkite).

 5.  Ant ėsdinto restauracijos paviršiaus šepetėliu užtepkite vieną ar du plonus 
silano sluoksnius ir palaikykite 30 sekundžių. Išdžiovinkite oro švirkštu.

 6.  Surišiklio sistemą naudokite pagal gamintojo nurodymus. Pabaikite pataisą 
kompozitu ir nudailinkite / nupoliruokite.

   PASTABA. Apie metalo, aliuminio oksido, cirkonio ar kompozito 
restauracijų pataisas žr. BISCO rinkinio INTRAORAL REPAIR KIT* 
instrukcijoje

HIGIENA: Vėl uždenkite švirkštus gaubteliu su Luerio užraktu. 
Rekomenduojama naudoti įprastą apsauginį higieninį uždangalą, kad per 
procedūrą neužterštumėte švirkštų.
UTYLIZACJA: Sprawdź regionalne regulacje dotyczące utylizacji odpadów. W 
przypadku braku odpowiednich wytycznych, zastosuj się do krajowych za- leceń 
odnośnie utylizacji odpadów.
LAIKYMAS: laikykite kambario temperatūroje (20 °C / 68 °F – 25 °C / 72 °F). 
GARANTIJA: „BISCO, Inc.“ prisiima atsakomybę pakeisti produktus, turinčius 
įrodytų defektų. Jeigu produktas naudojamas nesilaikant nurodymų, bendrovė 
„BISCO Inc.“ neprisiima atsakomybės už patirtus tiesioginius arba netiesioginius 
nuostolius ar žalą.  Prieš naudodamasis vartotojas privalo nustatyti, ar 
produktas tinka numatomam naudojimo tikslui.  Naudotojas prisiima visą su tuo 
susijusią riziką ir atsakomybę.
PASTABA: Apie bet kokį rimtą incidentą praneškite „BISCO“ vartotojo ir (arba) 
paciento šalies kompetentingai institucijai.

* Produktus BARRIER GEL ir INTRAORAL REPAIR KIT gamina „BISCO, Inc.“

СРЕДСТВО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ ПОРЦЕЛАН
Гел со 9,5 % пуферирана флуороводородна киселина

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
СРЕДСТВОТО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ ПОРЦЕЛАН е гел со 9,5 % пуферирана 
флуороводородна киселина со кој што мора многу внимателно да се ракува 
(Видете во ПРЕДУПРЕДУВАЊА). 9,5 % СРЕДСТВО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ 
ПОРЦЕЛАН на BISCO е пуферирано, гелирано и спакувано за да се 
минимизираат проблемите, под услов да се користи во согласност со ова 
упатство.

СРЕДСТВОТО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ ПОРЦЕЛАН ја подобрува механичката 
врска помеѓу порцеланот и лепилото/цементот со тоа што ја зголемува 
површината на порцеланот. Ефектот е сличен на пескарењето, но е 
поконтролиран и поефективен.

Предвиден корисник: лиценциран стоматолог.

Индикации за употреба:
Основната употреба на 9,5 % СРЕДСТВО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ ПОРЦЕЛАН 
е нагризување порцелан пред:
1. Цементирање реставрации од порцелан.
2. Поправка на реставрации од порцелан.

Предупредувања:
 •  Не користете го овој производ пред темелно да ги прочитате и 

разберете овие упатства.
 • Флуороводородната киселина е многу моќна и агресивна хемикалија.
  •  Тој е силен надразнувач на очите и ткивата. Ако дојде до случајно 

прскање во очите, плакнете со обилна количина вода 15 минути и 
веднаш побарајте медицинска помош.

  •  Флуороводородна киселина, исто така, ослободува пареа што ги 
иритира респираторните патишта. Хроничното вдишување гасови 
е опасно и може да предизвика оштетување.

  •  Мора особено да се внимава да се заштитат пациентот, операторот 
и помошникот.

  • Тие лица мора да носат заштита за очите.
  • Операторот и помошникот мора да носат заштитни ракавици.
  •  За интраорална поправка на порцелан мора да се користи 

изолација со гумена брана.
 •  НЕ употребувајте го СРЕДСТВОТО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ ПОРЦЕЛАН 

за да нагризете изложени глеѓни или дентински површини.
 •  Може да дојде до повреда ако се дозволи СРЕДСТВОТО ЗА 

НАГРИЗУВАЊЕ ПОРЦЕЛАН да остане на кожата или мукозата подолг 
временски период. Контакт со други ткива: веднаш исплакнете ја 
истурената течност со големи количини вода во текот на неколку минути.

 •  Проверете го протокот на средството за нагризување пред да го 
аплицирате интраорално. Ако наидете на отпор, заменете го врвот и 
проверете повторно. Употребувајте ги само препорачаните врвови.

 • Не дозволувајте ниту еден производ да биде проголтан.

Претпазливост: 
Вкрстена контаминација: 
 •  Производот може да содржи елементи што се предвидени за 

еднократна употреба. Фрлете ги употребените или контаминираните 
врвови. Не смеат да се чистат, дезинфицираат и повторно употребуваат.

 •  Се препорачува употребата на вообичаено достапни хигиенски 
заштитни покривки за да се избегне каква било контаминација 
на шприцевите за време на третманот. Фрлете го шприцот ако се 
контаминира. Не чистете го и не дезинфицирајте го.

Мерки на претпазливост:
 •  Немојте повторно да ги нагризувате реставрациите кои биле нагризени 

од лабораторијата. Прекумерното нагризување на порцеланот може 
да предизвика слабеење на порцеланот или деградација на јачината 
на врската.

 •  СРЕДСТВОТО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ ПОРЦЕЛАН микроскопски ќе ги 
избразди порцеланските и стаклените површини. Поради тоа, мора 
да се внимава да се избегне средството за нагризување да дојде во 
контакт со застаклените порцелански површини бидејќи тие површини 
ќе го изгубат својот сјај.

 •  Погледнете ги етикетите на одделните компоненти за специфичните 
рокови на траење.

 •  Не се сите керамички системи предвидени за нагризување. 
Контактирајте со вашата лабораторија за упатства од производителот.

 • Достапен е безбедносен лист на барање.
 • Безбедносниот лист е достапен на www.bisco.com.
 •  Погледнете ги етикетите на одделните компоненти за специфичните 

рокови на важење.
 •  Пациентот и стоматолошкиот персонал треба да носат заштитни очила. 
 • Упатството за употреба е достапно на барање.
 • Упатството за употреба е достапно на www.bisco.com.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
1. НАГРИЗУВАЊЕ РЕСТОРАЦИИ ОД ПОРЦЕЛАН ПРЕД ЦЕМЕНТАЦИЈА
 1. Операторот и асистентот мора да носат заштита на очите и ракавици.
 2.  Ако реставрацијата не била веќе нагризена во лабораторијата, 

отстранете го капачето од СРЕДСТВОТО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ 
ПОРЦЕЛАН, безбедно прикачете врв за еднократна употреба 
и потврдете го протокот на средството за нагризување пред да 
го нанесете. Нанесете од СРЕДСТВОТО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ 
ПОРЦЕЛАН (9,5% HF) на сувата порцеланска површина 90 секунди. 
Мора да се внимава да се избегне средството за нагризување да 
дојде во контакт со застаклените порцелански површини бидејќи тие 
површини ќе го изгубат својот сјај.

 3.  Исплакнете со обилна количина на вода и исушете ги на воздух. 
Нагризената површина треба да изгледа матна и замрзната (ако 
порцеланот има бел изглед/изглед на кредa, промешајте влажна 
микрочетка на порцеланот за да ја отстраните солта и остатоците 
создадени со нагризувањето).

 4.  Нанесете еден до два тенки слоја силан со четка на нагризаната 
внатрешна површина на реставрацијата според упатствата на 
производителот. Исушете со шприц со воздух.

 5.  Продолжете со нанесувањето лепило и цементирањето согласно 
упатствата на производителот.

2. ПОПРАВКА НА РЕСТАВРАЦИИ ОД ПОРЦЕЛАН
 1.  Пациентот, операторот и помошникот мора да носат заштитни очила. 

Операторот и асистентот мора да носат заштитни ракавици.
 2.  Отстранете ја глазурата и закосете го (45 степени) порцеланот околу 

областа што треба да се поправи. (Отстранете го секој стар композит 
кој останал од претходните поправки.)

 3.  Изолирајте го полето што треба да се нагризе со гумена брана. Треба 
да се нанесе ГЕЛОТ ЗА БАРИЕРА НА BISCO* онаму каде нема 
потреба од нагризување.

 4.  Отстранете го капачето од СРЕДСТВОТО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ 
ПОРЦЕЛАН, цврсто закачете го врвот за дозирање и проверете го 
протокот на средство за нагризување пред да го нанесете интраорално. 
Нанесете од СРЕДСТВОТО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ ПОРЦЕЛАН (9,5% 
HF) на сувата порцеланска површина 90 секунди. Продолжете да го 
набљудувате местото на нагризување во текот на целата процедура. 
Вшмукувајте го СРЕДСТВОТО ЗА НАГРИЗУВАЊЕ ПОРЦЕЛАН, 
а потоа исплакнете со обилна количина на вода и исушете го на 
воздух. Нагризената површина треба да изгледа матна и замрзната 
(ако порцеланот има бел изглед/изглед на кредa, промешајте влажна 
микрочетка на порцеланот за да ја отстраните солта и остатоците 
создадени со нагризувањето, исплакнете и исушете).

 5 . Нанесете еден до два тенки слоја силан со четка на нагризаната 
површина на реставрацијата и оставете да отстои 30 секунди. 
Исушете со шприц со воздух.

 6.  Нанесете систем за лепење според упатствата на производителот. 
Завршете ја поправката со композит и финиш/лакирање.

   ЗАБЕЛЕШКА: За поправки со изложен метал, алуминиум, 
циркониум или композит, видете ги упатствата за КОМПЛЕТ ЗА 
ИНТРАОРАЛНА ПОПРАВКА на BISCO*

ХИГИЕНА: Повторно затворете го шприцот со капачето со луер навртка. 
Се препорачува употреба на вообичаено достапни хигиенски заштитни 
покривки за да се избегне каква било контаминација на шприцовите за 
време на третманот.
ФРЛАЊЕ: Погледнете ги одредбите на заедницата кои се однесуваат 
на отпадот. Доколку не постојат, погледнете ги националните или 
регионалните одредби кои се однесуваат на отпадот.
ЧУВАЊЕ: Чувајте го на собна температура (20 °C/68 °F - 25 °C/72 °F). 
ГАРАНЦИЈА: BISCO, Inc. ја презема одговорноста да ги замени 
производите ако се докаже дека се дефектни. BISCO, Inc. не прифаќа 
одговорност за какви било штети или загуби, како директни, така и 
последични, што потекнуваат од употребата или неможноста за употреба 
на производите како што е опишано. Пред употреба, корисникот има 
одговорност да утврди дали производот е соодветен за неговата 
предвидена употреба. Корисникот го презема целокупниот ризик и 
правната одговорност во врска со тоа.
БЕЛЕШКА: Пријавете ги сите сериозни инциденти на BISCO и на 
надлежните органи во државата каде корисникот и/или пациентот се наоѓаат.

* ГЕЛОТ ЗА БАРИЕРА и КОМПЛЕТОТ ЗА ИНТРАОРАЛНА ПОПРАВКА се 
произведени од BISCO, Inc.

WYTRAWIACZ DO PORCELANY -  
PORCELAIN ETCHANT

Buforowany kwas fluorowodorowy (9,5%) w żelu

INFORMACJE OGÓLNE
Wytrawiacz PORCELAIN ETCHANT jest buforowanym, 9,5-procentowym 
kwasem fluorowodorowym w postaci żelu, którym należy się posługiwać z 
najwyższą ostrożnością (patrz OSTRZEŻENIA). Wytrawiacz PORCELAIN 
ETCHANT 9,5% firmy BISCO został zbuforowany, przekształcony do postaci 
żelu i umieszczony w opakowaniu, aby zminimalizować problemy, pod 
warunkiem że produkt będzie użytkowany zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

PORCELAIN ETCHANT poprawia połączenie mechaniczne między porcelaną 
a środkiem wiążącym/cementem, powiększając powierzchnię porcelany. 
Jego działanie jest podobne do rezultatów piaskowania, ale jest bardziej 
kontrolowane i skuteczniejsze.

Docelowy użytkownik: licencjonowany lekarz stomatolog.

Wskazania do stosowania:
Podstawowym zastosowaniem wytrawiacza PORCELAIN ETCHANT 9,5% jest 
wytrawianie porcelany przed:
1. Cementowaniem odbudów porcelanowych
2. Naprawą odbudów porcelanowych

Ostrzeżenia:
 •  Opisywany produkt można używać dopiero po dokładnym przeczytaniu i 

zrozumieniu niniejszych instrukcji.
 •  Kwas fluorowodorowy to bardzo silnie działający i silnie żrący środek 

chemiczny.
  •  Działa silnie drażniąco na oczy i tkanki. W przypadku dostania się 

kwasu do oka należy płukać oko dużą ilością wody przez 15 minut i 
niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

  •  Kwas fluorowodorowy uwalnia również opary, które działają drażniąco 
na drogi oddechowe. Długotrwałe wdychanie oparów jest niebezpieczne 
i może spowodować szkody na zdrowiu.

  •  Należy zachować ekstremalną ostrożność, aby chronić pacjenta, 
operatora oraz asystenta.

  • Podczas zabiegu osoby te muszą nosić okulary ochronne.
  • Operator i asystent muszą dodatkowo nosić rękawice ochronne.
  •  W przypadku wewnątrzustnych napraw porcelany należy stosować 

izolację w postaci koferdamu.
 •  Wytrawiacza PORCELAIN ETCHANT NIE używać w celu wytrawiania 

odsłoniętych powierzchni szkliwa ani zębiny.
 •  Może dojść do obrażeń, jeśli wytrawiacz PORCELAIN ETCHANT 

pozostanie na skórze lub błonie śluzowej przez zbyt długi czas. Kontakt 
z innymi tkankami: miejsca kontaktu przemywać dużą ilością wody przez 
kilka minut.

 •  Przed zastosowaniem wytrawiacza wewnątrzustnie należy sprawdzić 
jego przepływ. W razie napotkania oporu należy wymienić końcówkę i 
sprawdzić ponownie. Stosować wyłącznie zalecane końcówki.

 •  Nie dopuścić do tego, aby jakakolwiek ilość produktu została połknięta 
przez pacjenta.

Środki ostrożności: 
Zanieczyszczenie krzyżowe: 
 •  Produkt może zawierać artykuły przeznaczone do jednorazowego użytku. 

Zużyte lub zanieczyszczone końcówki należy zutylizować. Nie wolno 
czyścić, dezynfekować ani używać ponownie.

 •  Podczas zabiegu zalecane jest stosowanie typowych osłon higienicznych, 
aby uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia strzykawek. Jeśli dojdzie do 
zanieczyszczenia strzykawki, należy ją wyrzucić. Nie wolno czyścić ani 
dezynfekować.

Środki ostrożności:
 •  Nie wytrawiać ponownie odbudów, które były wytrawiane w pracowni. 

Nadmierne wytrawienie porcelany może spowodować jej osłabienie lub 
obniżenie siły wiązania.

 •  Wytrawiacz PORCELAIN ETCHANT powoduje mikroskopowe 
matowienie powierzchni porcelanowych i szklanych. Z tego względu 
należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu wytrawiacza 
ze szkliwionymi powierzchniami porcelanowymi, ponieważ spowoduje on 
utratę połysku takich powierzchni.

 • Daty ważności zamieszczono na etykietach poszczególnych składników.
 •  Nie wszystkie powierzchnie ceramiczne mogą być wytrawiane. Należy 

skontaktować się z pracownią, aby uzyskać instrukcje producenta.
 • Karta charakterystyki produktu jest dostępna na żądanie.
 • Karta charakterystyki produktu jest dostępna pod adresem www.bisco.com.
 •  Patrz daty ważności zamieszczone na etykietach poszczególnych 

składników.
 • Pacjent i personel stomatologiczny powinni nosić okulary ochronne. 
 • Instrukcja użycia dostępna na żądanie.
 • Instrukcja użycia dostępna na stronie www.bisco.com.

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. WYTRAWIANIE ODBUDÓW PORCELANOWYCH PRZED 
CEMENTOWANIEM
 1.  Podczas zabiegu operator i asystent muszą nosić okulary ochronne i 

rękawice ochronne.
 2.  Jeśli odbudowa nie była jeszcze wytrawiana w pracowni, należy zdjąć 

korek z opakowania produktu PORCELAIN ETCHANT, bezpiecznie 
zamocować końcówkę do dozowania i sprawdzić przepływ wytrawiacza. 
Nałożyć wytrawiacz PORCELAIN ETCHANT (kwas fluorowodorowy 9,5%) 
na suchą powierzchnię porcelanową na 90 sekund. Należy zachować 
ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu wytrawiacza ze szkliwionymi 
powierzchniami porcelanowymi, ponieważ spowoduje to utratę połysku 
takich powierzchni.

 3.  Następnie wypłukać dużą ilością wody i osuszyć powietrzem. Wytrawiona 
powierzchnia powinna wyglądać na zmatowioną i oszronioną (jeśli 
porcelana wygląda na białą/kredową, należy przeczyścić powierzchnię 
porcelany wilgotnym mikrobrushem, aby usunąć sól i pozostałości 
powstałe podczas wystawiania.

 4.  Na wewnętrzną wytrawioną powierzchnię odbudowy nałożyć za pomocą 
szczotki jedną lub dwie cienkie warstwy silanu, postępując zgodnie z 
instrukcjami producenta. Wysuszyć za pomocą dmuchawki.

 5.  Przejść do stosowania systemu wiążącego i cementowania zgodnie z 
instrukcjami producenta.

2. NAPRAWA ODBUDÓW PORCELANOWYCH
 1.  Podczas zabiegu pacjent, operator i asystent muszą nosić okulary ochronne. 

Podczas zabiegu operator i asystent muszą nosić rękawice ochronne.
 2.  Usunąć szkliwo i sfazować (pod kątem 45 stopni) porcelanę wokół 

miejsca przeznaczonego do naprawy. (Usunąć wszelkie stare materiały 
kompozytowe pozostałe po wcześniejszych naprawach).

 3.  Za pomocą koferdamu odizolować obszar przeznaczony do wytrawiania. 
Na miejsca, w których wytrawianie nie jest wymagane, należy nałożyć żel 
BARRIER GEL* firmy BISCO.

 4.  Zdjąć korek z wytrawiacza PORCELAIN ETCHANT, w sposób bezpieczny 
założyć końcówkę do dozowania i przed użyciem wewnątrzustnym 
sprawdzić przepływ wytrawiacza. Nałożyć wytrawiacz PORCELAIN 
ETCHANT (kwas fluorowodorowy 9,5%) na suchą powierzchnię 
porcelanową na 90 sekund. Obserwować miejsca wytrawiania przez cały 
czas trwania zabiegu. Odessać wytrawiacz PORCELAIN ETCHANT, 
następnie wypłukać miejsce dużą ilością wody i wysuszyć powietrzem. 
Wytrawiona powierzchnia powinna wyglądać na zmatowioną i oszronioną 
(jeśli porcelana wygląda na białą/kredową, należy przeczyścić powierzchnię 
porcelany wilgotną mikrobrushem, aby usunąć sól i pozostałości powstałe 
podczas wystawiania. Następnie wypłukać i wysuszyć powierzchnię).

 5.  Na wytrawioną powierzchnię odbudowy nałożyć jedną lub dwie cienkie 
warstwy silanu i pozostawić na 30 sekund. Wysuszyć za pomocą dmuchawki.

 6.  Nałożyć system wiążący, postępujące zgodnie z instrukcjami jego 
producenta. Zakończyć naprawę, stosując materiał kompozytowy oraz 
wykończenie/polerowanie.

   UWAGA: w przypadku napraw obejmujących odsłonięte elementy z 
metalu, tlenku glinu, tlenku cyrkonu lub materiału kompozytowego 
należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zestawu INTRAORAL 
REPAIR KIT (do napraw wewnątrzustnych) firmy BISCO*

HIGIENA: Strzykawki należy zamknąć korkiem Luer Lock. Podczas zabiegu 
zalecane jest stosowanie typowych osłon higienicznych, aby uniknąć 
jakiegokolwiek zanieczyszczenia strzykawek.
UTYLIZACJA: Sprawdź regionalne regulacje dotyczące utylizacji odpadów. W 
przypadku braku odpowiednich wytycznych, zastosuj się do krajowych za- leceń 
odnośnie utylizacji odpadów.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze pokojowej (20–25°C). 
GWARANCJA: Spółka Bisco, Inc. potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za 
wymianę produktów w przypadku stwierdzenia wad. BISCO, Inc. nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu żadnych szkód ani strat bezpośrednich ani następczych 
wynikających ze stosowania produktów albo z niezdolności do stosowania 
produktów zgodnie z opisem. Przed użyciem użytkownik ma obowiązek 
określenia przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik 
przyjmuje na siebie wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.
UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać do firmy BISCO oraz 
do właściwego organu państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent się znajduje.

* Żel BARRIER GEL i zestaw INTRAORAL REPAIR KIT są produkowane przez 
firmę BISCO, Inc.

AGENT DEMINERALIZANT  
PENTRU PORȚELAN

Gel cu 9,5% acid fluorhidric tamponat

INFORMAȚII GENERALE
AGENTUL DEMINERALIZANT PENTRU PORȚELAN este un acid 
fluorhidric de 9,5% cu consistență de gel care trebuie manipulat cu atenție 
sporită (Consultați AVERTIZĂRI). AGENTUL DEMINERALIZANT PENTRU 
PORȚELAN BISCO de 9,5% a fost tamponat, gelificat și ambalat pentru a 
minimiza problemele, cu condiția ca acesta să fie utilizat conform acestor 
instrucțiuni.

AGENTUL DEMINERALIZANT PENTRU PORȚELAN îmbunătățește 
adeziunea mecanică între porțelan și adeziv/ciment prin mărirea suprafeței 
de aderare a porțelanului. Efectul este similar cu cel al sablării, dar este mai 
controlat și mai eficient.

Utilizatorul vizat: stomatolog autorizat.

Indicații de utilizare:
Principala utilizare a AGENTULUI DEMINERALIZANT PENTRU PORȚELAN 
este de gravare a porțelanului înainte de:
1. Cimentarea restaurărilor din porțelan.
2. Repararea restaurărilor din porțelan.

Avertizări:
 •  Nu utilizați acest produs înainte de a citi cu atenție și a înțelege aceste 

instrucțiuni.
 •  Acidul fluorhidric este o substanță chimică foarte puternică și foarte 

agresivă.
  •  Este un iritant sever pentru ochi și țesuturi. În caz de împroșcare 

accidentală în ochi, clătiți cu apă din abundență timp de 15 minute și 
solicitați imediat asistență medicală.

  •  De asemenea, acidul fluorhidric eliberează vapori care irită căile 
respiratorii. Inhalarea cronică a vaporilor este periculoasă și poate 
provoca vătămări.

  •  Trebuie acordată o atenție sporită pentru a proteja pacientul, operatorul 
și asistentul.

  • Aceste persoane trebuie să poarte ochelari de protecție.
  • Operatorul și asistentul trebuie să poarte mănuși de protecție.
  •  La repararea porțelanului intraoral trebuie utilizată izolarea cu o 

digă.
 •  NU utilizați AGENTUL DEMINERALIZANT PENTRU PORȚELAN pentru 

gravarea smalțului expus sau a suprafețelor dentinei.
 •  Pot apărea vătămări dacă AGENTUL DEMINERALIZANT PENTRU 

PORȚELAN rămâne pe piele sau pe mucoasă timp îndelungat. Contactul 
cu alte țesuturi: clătiți imediat scurgerile cu multă apă timp de câteva 
minute.

 •  Verificați fluxul agentului demineralizant înainte de aplicarea intraorală. 
Dacă se întâmpină rezistență, înlocuiți vârful și verificați încă o dată. 
Folosiți doar vârfuri recomandate.

 • Nu permiteți ca vreun produs să fie ingerat.

Precauții: 
Contaminare încrucișată: 
 •  Produsul poate conține elemente care sunt de unică folosință. Eliminați 

vârfurile utilizate sau contaminate. Nu curățați, nu dezinfectați și nu 
reutilizați.

 •  Se recomandă utilizarea ambalajului igienic de protecție ușor disponibil 
pentru a evita orice contaminare a seringilor în timpul tratamentului. În 
cazul contaminării siringii, eliminați-o. Nu curățați și nu dezinfectați.

Precauții:
 •  Nu gravați a doua oară restaurările care au fost gravate de laborator. 

Gravarea excesivă a porțelanului poate cauza slăbirea sau degradarea 
rezistenței de aderență.

 •  AGENTUL DEMINERALIZANT PENTRU PORȚELAN va abraza 
microscopic suprafețele de porțelan și sticlă. Prin urmare, trebuie acordată 
atenție pentru evitarea contactului dintre suprafețele de porțelan șlefuite și 
agentul demineralizant, deoarece aceste suprafețe își vor pierde luciul.

 •  Consultați etichetele componentelor individuale pentru datele de expirare 
specifice.

 •  Nu toate sistemele de ceramică pot fi gravate. Contactați laboratorul pentru 
instrucțiunile producătorului.

 • Fișa cu date de siguranță disponibilă la cerere.
 • Fișa cu date de siguranță disponibilă la www.bisco.com.
 •  A se vedea etichetele componentelor individuale pentru datele de expirare 

specifice.
 • Pacientul și personalul stomatologic trebuie să poarte ochelari de protecție. 
 • Instrucțiuni de utilizare disponibile la cerere.
 • Instrucțiuni de utilizare disponibile la www.bisco.com.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. DECAPAREA RESTAURĂRILOR DIN PORȚELAN ÎNAINTEA CIMENTĂRII
 1.  Purtarea ochelarilor și a mănușilor de protecție de către pacient operator și 

asistent(ă) este obligatorie.
 2.  Dacă laboratorul nu a gravat deja restaurarea, îndepărtați capacul 

AGENTULUI DEMINERALIZANT PENTRU PORȚELAN, atașați bine 
vârful de dozare și verificați fluxul agentului demineralizant înainte de 
aplicare. Aplicați AGENT DEMINERALIZANT PENTRU PORȚELAN (9,5 
% HF) pe suprafața uscată a porțelanului timp de 90 de secunde. Trebuie 
acordată atenție pentru a evita ca suprafețele de porțelan șlefuite să intre 
în contact cu agentul demineralizant, deoarece aceste suprafețe își vor 
pierde luciul.

 3.  Clătiți cu multă apă și uscați la aer. Suprafața gravată trebuie să pară mată 
și înghețată (dacă porțelanul are un aspect alb/calcaros, frecați porțelanul 
cu o microperie umedă pentru a îndepărta sărurile și resturile create de 
gravură).

 4.  Aplicați unul sau două straturi subțiri de silan pe suprafața internă gravată a 
restaurării cu ajutorul unei perii urmând instrucțiunile producătorului. Uscați 
cu o seringă cu aer.

 5.  Continuați cu aplicarea adezivului și cu cimentarea urmând instrucțiunile 
producătorului.

2. REPARAREA RESTAURĂRILOR DIN PORȚELAN
 1.  Pacientul, operatorul și asistentul trebuie să poarte ochelari de protecție. 

Operatorul și asistentul trebuie să folosească mănuși.
 2.  Îndepărtați smalțul și neteziți porțelanul (45 de grade) în jurul zonei care 

urmează să fie reparată. (Înlăturați orice compozit vechi rămas de la 
reparațiile anterioare.)

 3.  Izolați zona de gravat cu o digă. GELUL BARIERĂ DE LA BISCO* trebuie 
plasat acolo unde nu se dorește gravarea.

 4.  Îndepărtați capacul AGENTULUI DEMINERALIZANT PENTRU 
PORȚELAN, fixați bine vârful de dozare și verificați fluxul agentului 
demineralizant înainte de aplicarea intraorală. Aplicați AGENT 
DEMINERALIZANT PENTRU PORȚELAN (9,5 % HF) pe suprafața 
uscată a porțelanului timp de 90 de secunde. Continuați să observați 
locul de gravură pe parcursul întregii proceduri. Aspirați AGENTUL 
DEMINERALIZANT PENTRU PORȚELAN, apoi clătiți cu o cantitate 
mare de apă și uscați cu aer. Suprafața gravată trebuie să apară mată și 
înghețată (dacă porțelanul are un aspect alb/calcaros, agitați o microperie 
umedă pe porțelan pentru a îndepărta sarea și resturile create de gravură, 
clătiți și uscați).

 5.  Aplicați unul sau două straturi subțiri de silan pe suprafața gravată a 
restaurării cu ajutorul unei perii și lăsați să stea timp de 30 de secunde. 
Uscați cu o seringă cu aer.

 6.  Aplicați un sistem de adeziv conform instrucțiunilor producătorului. 
Finalizați reparația cu ajutorul compozitului și finisați/lustruiți.

   OBSERVAȚIE: Pentru reparații cu metal expus, alumină, zirconiu 
sau compozit, consultați instrucțiunile pentru KITUL DE REPARARE 
INTRAORALĂ BISCO*

IGIENĂ: Puneți la loc capacul seringilor cu capac de tip luer-lock. Se recomandă 
utilizarea ambalajului igienic de protecție ușor disponibil pentru a evita orice 
contaminare a seringilor în timpul tratamentului.
ELIMINARE: Consultați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor. În 
absența acestora, consultați reglementările naționale sau regionale cu privire 
la eliminar- ea deșeurilor.
DEPOZITARE: Depozitați la temperatura camerei (20 °C/68 °F - 25 °C/72 °F). 
GARANȚIE: BISCO, Inc. recunoaște că are responsabilitatea de a înlocui 
produsele, dacă se dovedesc a fi defecte. BISCO, Inc. nu își asumă 
răspunderea pentru eventuale daune sau pierderi, directe sau indirecte, 
provenind din folosirea sau inabilitatea de folosire a produselor conform 
descrierii. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului să determine 
conformitatea produsului cu scopul utilizării. Utilizatorul își asumă riscul și 
răspunderea în legătură cu aceasta.
NOTIFICARE: Raportați orice incident grav la BISCO și la autoritatea 
competentă a statului în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

* GELUL BARIERĂ și KITUL DE REPARARE INTRAORALĂ sunt produse de 
BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
9,5 % pufrovaná kyselina fluorovodíková vo forme gélu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
PORCELAIN ETCHANT je 9,5 % pufrovaná kyselina fluorovodíková vo 
forme gélu, s ktorou sa musí zaobchádzať mimoriadne opatrne (Pozrite 
siUPOZORNENIA). 9,5 % PORCELAIN ETCHANT od spoločnosti BISCO bol 
pufrovaný, premenený na gél a zabalený tak, aby sa minimalizovali problémy, 
pokiaľ sa používa v súlade s týmito pokynmi.

PORCELAIN ETCHANT zlepšuje mechanické spojenie porcelánu a lepidla/
cementu tak, že zvyšuje povrchovú plochu porcelánu. Efekt je podobný 
pieskovaniu, je však kontrolovanejší a efektívnejší.

Určený používateľ: licencovaný zubný lekár.

Indikácie používania:
Hlavné použitie výrobku 9,5 % PORCELAIN ETCHANT je na leptanie porcelánu 
pred:
1. cementáciou porcelánových náhrad,
2. opravou porcelánových náhrad.

Upozornenia:
 •  Tento výrobok nepoužívajte, kým si dôkladne neprečítate a nepochopíte 

tieto pokyny.
 • Kyselina fluorovodíková je veľmi silná a agresívna chemikália.
  •  Je vážne dráždivá pre oči a tkanivá. V prípade náhodného vniknutia 

do oka vyplachujte veľkým množstvom vody 15 minút a okamžite 
vyhľadajte lekársku pomoc.

  •  Kyselina fluorovodíková tiež uvoľňuje výpary, ktoré dráždia dýchacie 
cesty. Chronická inhalácia výparov je nebezpečná a môže spôsobiť 
poškodenie.

  •  Je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť ochrane pacienta, 
používateľa a asistenta.

  • Tieto osoby musia nosiť ochranné okuliare.
  • Používateľ a asistent musia nosiť ochranné rukavice.
  •  Pri intraorálnej oprave porcelánu musí byť použitá izolácia 

pomocou koferdamu.
 •  Výrobok PORCELAIN ETCHANT NEPOUŽÍVAJTE na leptanie 

exponovaných povrchov skloviny alebo dentínu.
 •  Ak ponecháte PORCELAIN ETCHANT na pokožke alebo sliznici dlhší čas, 

môže dôjsť k zraneniu. Pri kontakte s inými tkanivami: ihneď ich začnite 
oplachovať veľkým množstvom vody a oplachujte niekoľko minút.

 •  Pred intraorálnou aplikáciou skontrolujte tok leptadla. Ak dôjde k odporu, 
vymeňte špičku a skontrolujte ho znova. Používajte len odporúčané špičky.

 •  Zabráňte požitiu výrobku.

Upozornenia: 
Krížová kontaminácia: 
 •  Výrobok môže obsahovať položky, ktoré sú určené na jednorazové 

použitie. Použité alebo kontaminované špičky zlikvidujte. Nečistiť, 
nedezinfikovať ani nepoužívať opakovane.

 •   Odporúča sa používať bežne dostupný hygienický ochranný poťah, aby 
sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii striekačiek počas liečby. Ak sa 
striekačka kontaminuje, zlikvidujte ju. Nečistiť ani nedezinfikovať.

Špeciálne opatrenia:
 •  Náhrady, ktoré boli leptané laboratóriom, opätovne neleptajte. Nadmerné 

leptanie porcelánu môže spôsobiť osladenie porcelánu alebo degradáciu 
pevnosti spojenia.

 •  PORCELAIN ETCHANT mikroskopicky zdrsní porcelánové a sklenené 
povrchy. Preto treba dávať pozor, aby sa leptadlo nedostalo do kontaktu 
s glazovanými porcelánovými povrchmi, inak tieto povrchy stratia svoj lesk.

 •  Konkrétne dátumy exspirácie nájdete na štítkoch jednotlivých 
komponentov.

 •  Nie všetky keramické systémy sú leptateľné. Vaše laboratórium vám 
poskytne pokyny výrobcu.

 •  Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.
 •  Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na webovej stránke www.

bisco.com.
 •   Konkrétne dátumy exspirácie nájdete na štítkoch jednotlivých 

komponentov.
 • Pacient i personál zubnej ambulancie musia nosiť ochranné okuliare. 
 •  Pokyny na používanie sú k dispozícii na požiadanie.
 •  Pokyny na používanie sú k dispozícii na webovej stránke www.bisco.com.

POKYNY NA POUŽÍVANIE
1. LEPTANIE PORCELÁNOVÝCH NÁHRAD PRED CEMENTÁCIOU
 1. Používateľ a asistent musia nosiť ochranné okuliare a rukavice.
 2.  Ak laboratórium ešte nenaleptalo náhradu, odstráňte uzáver z výrobku 

PORCELAIN ETCHANT, pevne pripevnite dávkovaciu špičku a pred 
aplikáciou skontrolujte tok leptadla. Naneste PORCELAIN ETCHANT 
(9,5 % HF) na suchý porcelánový povrch na 90 sekúnd. Treba dávať 
pozor, aby sa leptadlo nedostalo do kontaktu s glazovanými porcelánovými 
povrchmi, inak tieto povrchy stratia svoj lesk.

 3.  Opláchnite veľkým množstvom vody a vysušte vzduchom. Leptaný 
povrch by mal pôsobiť matne a namrazený (ak má porcelán biely/kriedový 
vzhľad, prejdite po porceláne s vlhkou mikrokefkou, aby sa odstránili soľ 
a nečistoty vytvorené leptaním).

 4.  Štetcom naneste na naleptaný interný povrch náhrady jednu až dve vrstvy 
silánu podľa pokynov výrobcu. Vysušte pomocou striekačky so vzduchom.

 5.  Pri nanášaní lepidla a cementovaní postupujte podľa pokynov výrobcu.

2. OPRAVA PORCELÁNOVÝCH NÁHRAD
 1.  Pacient, používateľ a asistent musia nosiť ochranné okuliare. Používateľ a 

asistent musia nosiť ochranné rukavice.
 2.  Odstráňte glazúru a skoste (45°) porcelán okolo oblasti, ktorá sa má 

opraviť. (Odstráňte starý kompozit zostávajúci z predchádzajúcich opráv.)
 3.  Izolujte oblasť, ktorá sa má leptať, pomocou koferdamu. Výrobok 

BARRIER GEL* od spoločnosti BISCO by sa mal naniesť tam, kde nie je 
žiaduce leptanie.

 4.  Odstráňte uzáver z výrobku PORCELAIN ETCHANT, pevne pripevnite 
dávkovaciu špičku a pred intraorálnou aplikáciou skontrolujte tok leptadla. 
Naneste PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) na suchý porcelánový 
povrch na 90 sekúnd. Počas celého procesu sledujte miesto leptania. 
Odsajte PORCELAIN ETCHANT a následne vypláchnite veľkým 
množstvom vody a vysušte vzduchom. Leptaný povrch by mal pôsobiť 
matne a namrazený (ak má porcelán biely/kriedový vzhľad, prejdite po 
porceláne s vlhkou mikrokefkou, aby sa odstránili soľ a nečistoty vytvorené 
leptaním, vypláchnite a vysušte).

 5.  Štetcom naneste na naleptaný povrch náhrady jednu až dve tenké vrstvy 
silánu a nechajte pôsobiť 30 sekúnd. Vysušte pomocou striekačky so 
vzduchom.

 6.  Podľa pokynov výrobcu naneste lepidlový systém. Dokončite opravu 
pomocou kompozitu a leštidla.

   POZNÁMKA: V prípade opráv s exponovaným kovom, hliníkom, 
zirkónom alebo kompozitom si pozrite pokyny pre výrobok 
INTRAORAL REPAIR KIT od Spoločnosti BISCO*

SANITÁCIA: Znovu nasaďte uzáver luer na injekčnú striekačku. Odporúča sa 
používať bežne dostupné hygienické ochranné krycie rúška, aby sa zabránilo 
akejkoľvek kontaminácii striekačiek počas liečby.
LIKVIDÁCIA: Dodržiavajte miestne opatrenia týkajúce sa odpadu. Ak nie sú 
k dispozícii, riaďte sa vnútroštátnymi alebo oblastnými opatreniami týkajúcimi 
sa odpadu.
SKLADOVANIE: Skladujte pri izbovej teplote (20 °C/68 °F – 25 °C/72 °F). 
ZÁRUKA: Spoločnosť BISCO, Inc. uznáva svoju zodpovednosť za výmenu 
výrobkov, ak sa preukáže, že sú chybné. Spoločnosť BISCO, Inc. nezodpovedá 
za žiadne škody ani straty, priame ani následné, ktoré by mohli vyplynúť 
z používania alebo nemožnosti používať výrobky, ako je tu opísané. Pred 
použitím je používateľ zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na určené 
použitie. Používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť s tým spojené.
OZNÁMENIE: Každú závažnú udalosť oznámte spoločnosti BISCO 
a príslušnému orgánu štátu, v ktorom buď pôsobí používateľ a/alebo býva 
pacient.

* BARRIER GEL a INTRAORAL REPAIR KIT  sú vyrábané spoločnosťou 
BISCO, Inc.

Sredstvo za jedkanje porcelana  
PORCELAIN ETCHANT

Pufer fluorovodikove kisline v gelu, 9,5 %

SPLOŠNE INFORMACIJE
Izdelek PORCELAIN ETCHANT je pufer fluorovodikove kisline v gelu, 
9,5 %, s katerim je treba ravnati zelo previdno (glejte OPOZORILA). Izdelek 
PORCELAIN ETCHANT družbe BISCO, 9,5 %, je pufran, želiran in zapakiran 
za zmanjšanje težav, pod pogojem, da se uporablja v skladu s temi navodili.

Izdelek PORCELAIN ETCHANT izboljša mehansko vez med porcelanom 
in lepilom/cementom s povečanjem površine porcelana. Učinek je podoben 
peskanju, vendar je bolj nadzorovan in učinkovit.

Predvideni uporabnik: licencirani zobozdravnik.

Indikacije za uporabo:
Osnovna uporaba izdelka PORCELAIN ETCHANT 9,5 % je namenjena 
jedkanju porcelana pred:
1. Cementiranje območij, obnovljenih s porcelanom.
2. Popravilo območij, obnovljenih s porcelanom.

Opozorila:
 •  Ne uporabljajte tega izdelka, dokler natančno ne preberete in razumete teh 

navodil.
 • Fluorovodikova kislina je zelo močna in agresivna kemikalija.
  •  Hudo draži oči in kožo. Če izdelek ponesreči poškropite v oko, ga 15 

minut izpirajte z obilo vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.
  •  Fluorovodikova kislina sprošča tudi hlape, ki dražijo dihalne poti. 

Kronično vdihavanje hlapov je nevarno in lahko povzroči poškodbe.
  •  Za zaščito bolnika, upravljavca in pomočnika je potrebna izjemna 

previdnost.
  • Ti posamezniki morajo nositi varovalna očala.
  • Upravljavec in pomočnik morata nositi zaščitne rokavice.
  •  Za intraoralno popravilo porcelana je treba uporabiti izolacijo iz 

gumijaste pregrade.
 •  Izdelka PORCELAIN ETCHANT NE uporabljajte za jedkanje izpostavljenih 

površin sklenine ali dentina.
 •  Če sredstvo za jedkanje PORCELAIN ETCHANT ostane na koži ali 

sluznici dlje časa, lahko pride do poškodb. Če izdelek pride v stik z drugimi 
tkivi, jih takoj sperite z obilo vode. Spirajte nekaj minut.

 •  Preverite pretok sredstva za jedkanje, preden ga nanesete intraoralno. 
Če med nanašanjem izdelka začutite upor, zamenjajte konico in poskusite 
znova. Izdelek uporabljajte samo s priporočenimi konicami.

 • Preprečite zaužitje izdelka.

Pozor: 
Navzkrižne okužbe: 
 •  Izdelek lahko vsebuje elemente, ki so namenjeni zgolj enkratni uporabi. 

Uporabljene ali okužene konice zavrzite. Konic ne čistite, razkužujte in ne 
uporabljajte večkrat.

 •  Za preprečevanje okužbe brizg med zdravljenjem priporočamo uporabo 
splošno dostopnih higienskih zaščitnih pripomočkov. Okužene brizge 
zavrzite. Okuženih brizg ne čistite in ne razkužujte.

Previdnostni ukrepi:
 •  Obnov, ki so bile jedkane v laboratoriju, ne jedkajte znova. Prekomerno 

jedkanje porcelana lahko povzroči oslabitev porcelana ali poslabšanje 
trdnosti vezi.

 •  PORCELAIN ETCHANT bo porcelanske in steklene površine naredil 
mikroskopsko hrapave. Zato je potrebna izjemna previdnost, da sredstvo 
za jedkanje ne pride v stik z glaziranimi površinami iz porcelana, saj bodo 
te površine izgubile svoj sijaj.

 • Na oznakah posameznih komponent si oglejte roke njihove uporabe.
 •  Vsi keramični sistemi niso primerni za jedkanje. Za navodila proizvajalca se 

obrnite na svoj laboratorij.
 • Varnostni list je na voljo na zahtevo.
 • Varnostni list je na voljo na naslovu www.bisco.com.
 • Na oznakah posameznih komponent si oglejte roke njihove uporabe.
 • Varovalna očala mora nositi tako bolnik kot zobozdravstveno osebje. 
 • Navodila za uporabo so na voljo na zahtevo.
 • Navodila za uporabo so na voljo na naslovu www.bisco.com.

NAVODILA ZA UPORABO
1.  JEDKANJE OBMOČIJ, OBNOVLJENIH S PORCELANOM, PRED 

CEMENTIRANJEM
 1.  Varovalna očala in rokavice mora nositi tako izvajalec postopka kot njegov 

pomočnik.
 2.  Če laboratorij še ni jedkal obnove, odstranite pokrovček z izdelka 

PORCELAIN ETCHANT, čvrsto pritrdite konico za odmerjanje in pred 
uporabo preverite pretok sredstva za jedkanje. Nanesite PORCELAIN 
ETCHANT (9,5 % HF) na suho površino porcelana za 90 sekund. Zato 
je potrebna izjemna previdnost, da sredstvo za jedkanje ne pride v stik z 
glaziranimi površinami iz porcelana, saj bodo te površine izgubile svoj sijaj.

 3.  Izperite z veliko količino vode in posušite na zraku. Jedkana površina bi 
morala biti medla in hladna (če ima porcelan bel/kredast videz, podrgnite 
z vlažno mikrokrtačko po porcelanu, da odstranite sol in ostanke, ki 
nastanejo pri jedkanju).

 4.  Na jedkano površino območja obnove s ščetko nanesite eno do dve tanki 
plasti silana v skladu z navodili proizvajalca. Posušite z zračno brizgo.

 5.  Nadaljujte z nanosom lepila in cementiranjem v skladu z navodili 
proizvajalca.

2. POPRAVILO OBMOČIJ, OBNOVLJENIH S PORCELANOM
 1.  Varovalna očala morajo nositi bolnik, upravljavec in njegov pomočnik. 

Varovalne rokavice mora nositi tako izvajalec postopka kot njegov 
pomočnik.

 2.  Odstranite glazuro in posnemite rob (45°) porcelana okrog območja za 
popravilo. (Odstranite morebitni star kompozit, ki je ostal od prejšnjih 
popravil.)

 3.  Območje, ki ga želite jedkati, izolirajte z gumijasto pregrado. BARRIER 
GEL* družbe BISCO nanesite tam, kjer jedkanje ni zaželeno.

 4.  Odstranite pokrovček z izdelka PORCELAIN ETCHANT, čvrsto pritrdite 
konico za odmerjanje in preverite pretok sredstva za jedkanje, preden 
ga nanesete intraoralno. Nanesite PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) 
na suho površino porcelana za 90 sekund. Še naprej opazujte mesto 
jedkanja skozi celoten postopek. Posesajte PORCELAIN ETCHANT, nato 
pa sperite z obilo vode in posušite na zraku. Jedkana površina bi morala 
biti medla in hladna (če ima porcelan bel/kredast videz, podrgnite z vlažno 
mikrokrtačko po porcelanu, da odstranite sol in ostanke, ki nastanejo pri 
jedkanju, spiranju in sušenju).

 5.  Na jedkano površino območja obnove s ščetko nanesite eno do dve tanki 
plasti silana in počakajte 30 sekund. Posušite z zračno brizgo. Posušite z 
zračno brizgo.

 6.  Nanesite lepilo v skladu z navodili proizvajalca. Zaključite popravilo s 
kompozitom in dokončajte oz. spolirajte.

   OPOMBA:  Za popravila z izpostavljeno kovino, aluminijem, 
cirkonijem ali kompozitom glejte navodila za INTRAORAL REPAIR 
KIT* družbe BISCO.

HIGIENA: Injekcijske brizge zaprite s pokrovčkom „luer lock“. Za preprečevanje 
okužbe brizg med zdravljenjem priporočamo uporabo splošno dostopnih 
higienskih zaščitnih pripomočkov.
ODLAGANJE: Glede odlaganja glejte določbe, ki veljajo v vaši skupnosti. Če 
niso na voljo, upoštevajte nacionalne ali regionalne določbe glede odlaganja.
SHRANJEVANJE: Izdelek hranite pri sobni temperaturi (20 °C/68 °F do 
25 °C/72 °F). 
JAMSTVO: Družba BISCO, Inc. priznava odgovornost za zamenjavo dokazano 
pomanjkljivih izdelkov. Družba BISCO, Inc. ne sprejema odgovornosti za 
nobeno škodo ali izgubo, bodisi neposredno ali posledično, ki bi izhajala iz 
uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelkov v skladu z opisom. Uporabnik je 
dolžan pred uporabo izdelka preveriti njegovo primernost za izbrani namen. V 
zvezi s tem uporabnik prevzema vsa tveganja in vso odgovornost.
OBVESTILO: O vsakem resnem incidentu poročajte družbi BISCO in 
pristojnemu organu države, v kateri se nahaja uporabnik in/ali bolnik.

* Izdelka BARRIER GEL in INTRAORAL REPAIR KIT izdeluje družba BISCO, 
Inc.

PORCELAIN ETCHANT
xhel acidi hidrofluorik 9,5% i buferizuar

INFORMACION I PËRGJITHSHËM
PORCELAIN ETCHANT është një xhel acidi hidrofluorik 9,5% i buferizuar që 
duhet trajtuar me kujdes ekstrem (shikoni PARALAJMËRIMET). BISCO’S 
9.5% PORCELAIN ETCHANT është buferizuar, xhelizuar dhe paketuar për të 
minimizuar problemet, gjithnjë nëse përdoret në përputhje me këto udhëzime.

PORCELAIN ETCHANT përmirëson lidhjen mekanike mes porcelanit dhe 
ngjitësit/amalgamës duke shtuar sipërfaqen e porcelanit. Efekti është i 
ngjashëm me pastrimin me presion por është më i kontrolluar dhe më efikas.

Përdoruesi i synuar: dentist i licencuar.

Udhëzimet e përdorimit:
Përdorimi kryesor i 9.5% PORCELAIN ETCHANT është për ashpërsimin e 
porcelanit përpara:
1. Vendosjen e amalgamës të restaurimeve të porcelanit.
2. Riparimit të restaurimeve të porcelanit.

Paralajmërime:
 •  Mos e përdorni këtë produkt derisa të keni lexuar dhe kuptuar mirë këto 

udhëzime.
 • Acidi hidrofluorik është një kimikat shumë i fuqishëm dhe agresiv.
  •  Është një irritues i rëndë i syve dhe i indeve. Nëse spërkatet 

aksidentalisht në sy, shpëlajeni me sasi të bollshme uji për 15 minuta 
dhe kërkoni menjëherë ndihmën mjekësore.

  •  Acidi hidrofluorik çliron gjithashtu një avull që irriton rrugët e 
frymëmarrjes. Thithja kronike e avujve është e rrezikshme dhe mund të 
shkaktojë dëme.

  •  Duhet pasur kujdes ekstrem në mbrojtjen e pacientit, operatorit dhe 
ndihmësit.

  • Këta individë duhet të mbajnë syze mbrojtëse.
  • Operatori dhe ndihmësi duhet të mbajnë doreza mbojtëse.
  •  Duhet përdorur izolim me koferdam për riparimin e porcelanit 

intraoral.
 •  MOS e përdorni PORCELAIN ETCHANT për ashpërsimin e sipërfaqeve të 

ekspozuara të smaltit apo dentinës.
 •  Mund të ndodhin lëndime nëse PORCELAIN ETCHANT lihet në lëkurë 

ose mukozë për periudha të gjata. Nëse ndodh kontakt me inde të tjera, 
shpëlajeni menjëherë me ujë të bollshëm për disa minuta.

 •  Verifikoni rrjedhën e ashpërsuesit përpara se ta përdorni në gojë. Nëse 
ka rezistencë, ndërroni majën dhe rikontrollojeni. Përdorni vetëm majat e 
rekomanduara.

 • Mos lejoni gëlltitjen e asnjë produkti.

Kujdes: 
Kontaminimi i ndërsjellë: 
 •  Produkti mund të përmbajë artikuj që janë krijuar për përdorim vetëm 

një herë. Hidhini majat e përdorura ose të kontaminuara. Mos i pastroni, 
dezinfektoni apo ripërdorni.

 •  Rekomandohet përdorimi i mbulesës mbrojtëse higjenike zakonisht të 
disponueshme për të shmangur ndotjen e shiringave gjatë trajtimit. Nëse 
shiringa ndotet, hidheni atë. Mos e pastroni apo dezinfektoni.

Masa paraprake:
 •  Mos riashpërsoni restaurimet që janë ashpërsuar nga laboratori. 

Ashpërsimi i tepërt i porcelanit mund të shkaktojë dobësimin e tij ose 
degradim të forcës së lidhjes.

 •  PORCELAIN ETCHANT do të ashpërsojë mikroskopikisht sipërfaqet prej 
porcelani dhe qelqi. Si e tillë, duhet pasur kujdes për të shmangur kontaktin 
e ashpërsuesit me sipërfaqe prej porcelani të llustruar pasi këto sipërfaqe 
do të humbasin shkëlqimin e tyre.

 •  Referojuni etiketave të përbërësve individualë për datat specifike të 
skadimit.

 •  Jo të gjitha sistemet qeramike janë të ashpërsueshme. Kontaktoni me 
laboratorin tuaj për udhëzimet e prodhuesit.

 • Fleta e të dhënave të sigurisë ofrohet sipas kërkesës.
 • Fleta e të dhënave të sigurisë ofrohet në www.bisco.com.
 • Shihni etiketat e përbërësve individualë për datat specifike të skadimit.
 • Syze mbrojtëse duhet të mbahen nga pacienti dhe personeli dentar. 
 • Udhëzimet e përdorimit ofrohen sipas kërkesës.
 • Udhëzimet e përdorimit jepen te www.bisco.com.

UDHËZIMET E PËRDORIMIT
1. ASHPËRSIMI I RESTATURIMEVE PREJ PORCELANI PËRPARA 
VENDOSJES SË AMALGAMËS
 1. Operatori dhe ndihmësi duhet të mbajnë mbrojtëse për sytë dhe doreza.
 2.  Nëse laboratori nuk e ka ashpërsuar tashmë restaurimin, hiqeni 

kapakun nga PORCELAIN ETCHANT, lidhni mirë majën e shpërndarjes 
dhe verifikoni rrjedhën e ashpërsuesit përpara vendosjes. Vendosni 
PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF) në sipërfaqen e thatë të porcelanit për 
90 sekonda. Duhet pasur kujdes për të shmangur kontaktin e ashpërsuesit 
me sipërfaqe prej porcelani të llustruar pasi këto sipërfaqe do të humbasin 
shkëlqimin e tyre.

 3.  Shpëlajeni me një sasi të bollshme uji dhe thajeni në ajër. Sipërfaqja e 
ashpërsuar duhet të duket e turbullt dhe si e mbuluar me brymë (nëse 
porcelani ka një pamje të bardhë/si me pluhur, trazoni një mikrofurçë të 
lagësht në porcelan për të hequr kripën dhe mbeturinat e krijuara nga 
ashpërsimi).

 4.  Vendosni një deri në dy shtresa të holla silani me një furçë në sipërfaqen 
e brendshme të ashpërsuar të restaurimit sipas udhëzimeve të prodhuesit. 
Thajeni me shiringë me ajër.

 5.  Vazhdoni me zbatimet e ngjitëses dhe të amalgamës sipas udhëzimeve të 
prodhuesit.

2. RIPARIM I RESTAURIMEVE TË PORCELANIT
 1.  Pacienti, operatori dhe ndihmësi duhen të mbajnë syze mbrojtëse. 

Operatori dhe ndihmësi duhen mbajtur doreza mbrojtëse.
 2.  Hiqni llustrimin dhe krijoni pjerrësinë (45°) të porcelanit rreth zonës që 

do të riparohet. (Hiqni çdo përbërje të vjetër të mbetur nga riparimet e 
mëparshme.)

 3.  Izoloni zonën që do të ashpërsohet me një koferdam. BISCO’S BARRIER 
GEL* duhet të vendoset aty ku nuk dëshirohet ashpërsim.

 4.  Hiqni kapakun e PORCELAIN ETCHANT, bashkoni në mënyrë të sigurtë 
majën e shpërndarjes dhe verifikoni rrjedhën e ashpërsuesit përpara sesa 
ta përdorni brenda në gojë. Vendosni PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF) 
në sipërfaqen e thatë të porcelanit për 90 sekonda. Vazhdoni të mbikqyrni 
vendin e gërryerjes përgjatë të gjithë procedurës. Thitheni PORCELAIN 
ETCHANT, pastaj shpëlajeni me një sasi të bollshme uji dhe thajeni me 
ajër. Sipërfaqja e gërryer duhet të duket e turbullt dhe si e mbuluar me 
brymë (nëse porcelani ka një pamje të bardhë/si me pluhur, përdorni një 
mikro-furcë të lagësht në porcelan për të hequr kripën dhe mbeturinat e 
krijuara nga gërryerja, shpëlarja dhe tharja).

 5.  Vendosni një deri në dy shtresa të holla silani me një furçë në sipërfaqen 
e ashpërsuar të restaurimit dhe lëreni të zërë për 30 sekonda. Thajeni me 
shiringë me ajër.

 6.  Vendosni një sistem ngjitës sipas udhëzimeve të prodhuesit. Përfundoni 
riparimin duke përdorur përbërjen dhe lëmojeni/lustrojeni.

   VINI RE: Për riparime me metal të ekspozuar, alumin, zirkon ose 
kompozit, shihni udhëzimet për BISCO’s INTRAORAL REPAIR KIT*

HIGJIENA: Rimbyllini shiringat me kapakun me siguresë luer. Rekomandohet 
përdorimi i mbulesës mbrojtëse higjienike që disponohet zakonisht për të 
shmangur ndotjen e shiringave gjatë trajtimit.
HEDHJA: Referojuni dispozitave të komunitetit në lidhje me mbeturinat. Në 
mungesë të tyre, referojuni dispozitave kombëtare ose rajonale në lidhje me 
mbeturinat.
RUAJTJA: Ruajeni në temperaturë ambienti (20°C/68°F - 25°C/72°F). 
GARANCIA: BISCO, Inc. pranon përgjegjësinë e saj për të zëvendësuar 
produktet nëse provohet me defekt. BISCO, Inc. nuk pranon përgjegjësi 
për dëmet ose humbjet, direkte ose pasuese, që rrjedhin nga përdorimi ose 
pamundësia e përdorimit të produkteve siç përshkruhet. Para përdorimit, 
është përgjegjësia e përdoruesit të përcaktojë përshtatshmërinë e produktit 
për përdorimin e tij të synuar. Përdoruesi merr përsipër të gjithë rrezikun dhe 
përgjegjësinë në lidhje me to.
NJOFTIM: Raportoni çdo incident të rëndë te BISCO dhe autoriteti kompetent i 
shtetit në të cilin ndodhet përdoruesi dhe/ose pacienti.

* BARRIER GEL dhe INTRAORAL REPAIR KIT prodhohen nga BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
%9,5 Tamponlu Hidroflorik Asit Jeli

GENEL BİLGİ
PORCELAIN ETCHANT aşırı dikkatle kullanılması gereken %9,5 tamponlu 
hidroflorik asit jeldir (Bkz. UYARILAR). BISCO’nun %9,5  PORCELAIN 
ETCHANT ürünü bu talimata uygun olarak kullanıldığında, sorunları en aza 
indirmek üzere tamponlanmış, jelleştirilmiş ve ambalajlanmıştır.

PORCELAIN ETCHANT porselenin yüzey alanını artırarak porselen ile adeziv/
siman arasındaki mekanik bağı iyileştirir. Etkisi kumlamaya benzer ancak daha 
kontrollü ve etkilidir.

Amaçlanan kullanıcı: Lisanslı diş hekimi.

Kullanım Endikasyonları:
%9,5 PORSELEN ETCHANT’ın temel kullanımı, aşağıdakilerden önce porselen 
dağlama içindir:
1. Porselen restorasyonların simantasyonu.
2. Porselen restorasyonların onarımı.

Uyarılar:
 •  Bu talimatı iyice okuyup anlayana kadar bu ürünü kullanmayın.
 • Hidroflorik asit, çok güçlü ve agresif bir kimyasal maddedir.
  •  Göz ve doku üzerinde ciddi tahriş etkisine sahiptir. Yanlışlıkla göze 

sıçrarsa, 15 dakika boyunca bol miktarda suyla yıkayın ve hemen tıbbi 
yardım alın.

  •  Hidroflorik asit ayrıca solunum yollarını tahriş eden bir buhar yayar. 
Dumanların kronik olarak solunması tehlikelidir ve hasara neden olabilir.

  •  Hastayı, operatörü ve asistanı korumak için çok dikkatli olunmalıdır.
  • Bu kişiler koruyucu gözlük takmalıdır.
  • Operatör ve asistan koruyucu eldiven takmalıdır.
  • İntraoral porselen onarımı için lastik örtü yalıtımı kullanılmalıdır.
 •  Açıkta kalan mine veya dentin yüzeylerini dağlamak için PORCELAIN 

ETCHANT ürününü kullanmayın.
 •  PORCELAIN ETCHANT ürününün uzun süre cilt veya mukoza üzerinde 

kalması durumunda yaralanma meydana gelebilir. Diğer dokularla temas 
durumunda dökülenleri derhal bol su ile birkaç dakika yıkayın.

 •  İntraoral olarak uygulamadan önce dağlayıcı akışını doğrulayın. Dirençle 
karşılaşılırsa ucu değiştirin ve tekrar kontrol edin. Yalnızca önerilen uçları 
kullanın.

 • Herhangi bir ürünün yutulmasına izin vermeyin.

Dikkat: 
Çapraz kontaminasyon: 
 •  Ürün, bir kerelik kullanım için tasarlanmış ögeler içerebilir.  Kullanılmış 

veya kontamine uçları atın. Temizlemeyin, dezenfekte etmeyin veya tekrar 
kullanmayın.

 •  Tedavi sırasında şırıngaların kontaminasyonunu önlemek için yaygın 
olarak bulunan hijyenik koruyucu kaplama kullanımı önerilir. Şırınga 
kontamine olursa atın. Temizlemeyin veya dezenfekte etmeyin.

Önlemler:
 •  Laboratuvar tarafından dağlanmış restorasyonları yeniden dağlamayın. 

Porselenin fazla dağlanması, porselenin zayıflamasına veya yapışma 
kuvvetinin azalmasına neden olabilir.

 •  PORCELAIN ETCHANT porselen ve cam yüzeyleri mikroskobik olarak 
pürüzlendirir. Bu nedenle, pürüzlendirme maddesinin sırlı porselen 
yüzeyler ile temas etmemesi için özen gösterilmelidir, aksi takdirde bu 
yüzeyler parlaklığını yitirir.

 • Spesifik son kullanma tarihleri için ayrı bileşen etiketlerine bakın.
 •  Tüm seramik sistemler dağlanabilir değildir. Üreticinin talimatı için 

laboratuvarınızla iletişime geçin.
 • Güvenlik bilgi formu istek üzerine sağlanabilir.
 • Güvenlik bilgi formuna www.bisco.com adresinden ulaşılabilir.
 • Spesifik son kullanma tarihleri için ayrı bileşen etiketlerine bakın.
 •  Hasta ve diş hekimliği personelinin koruyucu gözlük takması 

gerekmektedir. 
 • Kullanım Talimatı istek üzerine verilir.
 • Kullanım Talimatı www.bisco.com adresinde bulunabilir.

KULLANIM TALİMATI
1.  SİMANTASYON ÖNCESİ PORSELEN RESTORASYONLARININ 

DAĞLANMASI
 1. Operatör ve asistan koruyucu gözlük ve eldiven takmalıdır.
 2.  Laboratuvar restorasyonu henüz dağlamadıysa, PORCELAIN 

ETCHANT’ın kapağını çıkarın, dağıtım ucunu güvenli bir şekilde takın 
ve uygulamadan önce dağlayıcı akışını doğrulayın.  PORCELAIN 
ETCHANT’ı (%9,5 HF) 90 saniye boyunca kuru porselen yüzeye 
uygulayın. Pürüzlendirme maddesinin sırlı porselen yüzeyler ile temas 
etmemesi için özen gösterilmelidir, aksi takdirde bu yüzeyler parlaklığını 
yitirir.

 3.  Bol miktarda su ile durulayın ve havayla kurutun. Dağlanan yüzey donuk 
ve soğuk görünmelidir (porselen beyaz/tebeşirimsi bir görünüme sahipse, 
dağlamadan kaynaklanan tuz ve kalıntıları gidermek için porselen üzerinde 
nemli bir mikro fırça gezdirin).

 4.  Üretici talimatına göre restorasyonun dağlanmış iç yüzeyine bir fırça ile bir 
ila iki ince kat silan uygulayın. Hava şırıngası ile kurutun.

 5.  Üreticinin talimatına göre adeziv uygulamaları ve simantasyon ile işleme 
devam edin.

2. PORSELEN RESTORASYON ONARIMLARI
 1.  Hasta, operatör ve asistan koruyucu gözlük takmalıdır. Operatör ve asistan 

koruyucu eldiven takmalıdır.
 2.  Sırı çıkarın ve onarılacak alanın etrafındaki porseleni eğin (45 derece). 

(Önceki onarımlardan kalan eski kompozitleri çıkarın.)
 3.  Lastik bir örtü ile dağlanacak alanı izole edin. BISCO BARRIER GEL* 

dağlamanın istenmediği yerlere yerleştirilmelidir.
 4.  PORCELAIN ETCHANT’ın kapağını çıkarın, dağıtım ucunu sıkıca takın 

ve intraoral olarak uygulamadan önce dağlayıcı akışını doğrulayın.  
PORCELAIN ETCHANT’ı (%9,5 HF) 90 saniye boyunca kuru porselen 
yüzeye uygulayın. Tüm prosedür boyunca dağlama alanını gözlemlemeye 
devam edin.  PORCELAIN ETCHANT’ın emilmesini bekleyin, ardından 
bol su ile durulayın ve havayla kurutun. Dağlanan yüzey donuk ve soğuk 
görünmelidir (porselen beyaz/tebeşirimsi bir görünüme sahipse, dağlama, 
durulama ve kurutmadan kaynaklanan tuz ve kalıntıları gidermek için 
porselen üzerinde nemli bir mikro fırça gezdirin).

 5.  Restorasyonun dağlanmış iç yüzeyine bir fırça ile bir ila iki ince kat silan 
uygulayın ve 30 saniye bekletin. Hava şırıngası ile kurutun.

 6.  Üreticinin talimatına göre adeziv bir sistem uygulayın. Onarımı kompozit 
kullanarak tamamlayın ve bitirin/parlatın.

   NOT: Açıkta kalan Metal, Alümin, Zirkonya veya Kompozit ile 
onarımlar için BISCO INTRAORAL REPAIR KIT* için talimata bakın

HİJYEN: Luer kilitli kapak ile şırıngaları tekrar kapatın. Tedavi sırasında 
şırıngaların kontaminasyonunu önlemek için yaygın olarak bulunan hijyenik 
koruyucu kaplama kullanımı önerilir.
ATIK TALIMATLARI: Atık durumunda çevresel devlet kuruluşlarına başvurun.
SAKLAMA: Oda sıcaklığında saklayın (20 °C/68 °F - 25 °C/72 °F). 
GARANTİ: BISCO, Inc., arızalı olduğu kanıtlanan ürünleri değiştirme 
sorumluluğunu kabul eder. BISCO, Inc., ürünlerin tarif edildiği gibi 
kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya 
dolaylı herhangi bir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan 
önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının 
sorumluluğundadır. Kullanıcı, bununla bağlantılı olarak tüm risk ve sorumluluğu 
üstlenir.
UYARI: Ciddi olayları BISCO’ya ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu 
ülkenin yetkili makamına bildirin.

* BARRIER GEL ve INTRAORAL REPAIR KIT, BISCO, Inc. tarafından 
üretilmiştir.

hrbg PORCELAIN ETCHANT
9,5% гел с буферирана хидрофлуорна киселина

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
PORCELAIN ETCHANT е 9,5% гел с буферирана хидрофлуорна 
киселина, с който трябва да се борави изключително внимателно (вижте 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). 9,5% PORCELAIN ETCHANT на BISCO е бил 
буфериран, формиран като гел и опакован за свеждане до минимум на 
проблемите, при условие че се използва в съответствие с тези инструкции.

PORCELAIN ETCHANT подобрява механичния бондинг между порцелана 
и адхезива/цимента чрез увеличаване на повърхностната площ на 
порцелана. Ефектът е подобен на пясъкоструене, но е по-контролиран и 
ефективен.

Да се използва от: лицензиран зъболекар.

Показания за употреба:
Принципната употреба на 9,5% PORCELAIN ETCHANT е за ецване на 
порцелан преди:
1. Циментиране на порцеланови реставрации.
2. Ремонт на порцеланови реставрации.

Предупреждения:
 •  Не използвайте този продукт, докато не сте прочели и разбрали 

внимателно тези инструкции.
 • Хидрофлуорната киселина е много мощен и агресивен химикал.
  •  Тя е силен дразнител за очите и тъканите. При инцидентно 

изпръскване в очите промийте с обилни количества вода за 15 
минути и веднага потърсете медицинска помощ.

  •  Хидрофлуорната киселина също освобождава изпарение, което 
дразни дихателните пътища. Хроничното вдишване на парите е 
опасно и може да причини увреждане.

  •  Трябва да се полага изключително внимание, за да се защити 
пациентът, операторът и асистентът.

  • Тези хора трябва да носят предпазни средства за очите.
  • Операторът и асистентът трябва да носят предпазни ръкавици.
  • Трябва да се използва изолация с кофердам за интраорален 
ремонт на порцелан.
 •  НЕ използвайте PORCELAIN ETCHANT за ецване на открити 

повърхности на емайл или дентин.
 •  Може да се стигне до увреждане, ако PORCELAIN ETCHANT остане 

върху кожата или лигавицата за продължителни периоди от време. 
Контакт с други тъкани: изплакнете разливите веднага с обилно 
количество вода в продължение на няколко минути.

 •  Проверете потока на ецващия агент, преди да прилагате интраорално. 
Ако се усети съпротивление, сменете върха и проверете отново. 
Използвайте само препоръчани върхове.

 • Не допускайте поглъщане на продукта.

Внимание: 
Кръстосано замърсяване: 
 •  Продуктът може да съдържа елементи, предназначени за еднократна 

употреба. Изхвърлете употребяваните или замърсени накрайници.  
Не трябва да се допуска почистване, дезинфекция или повторна 
употреба.

 •  Препоръчително е да се използват общодостъпни хигиенни защитни 
покрития, за да се избегне замърсяване на спринцовки по време на 
лечението. Изхвърлете спринцовката, ако се замърси. Не трябва да 
се допуска почистване или дезинфекция.

Предпазни мерки:
 •  Не ецвайте повторно реставрации, които са били ецвани от 

лабораторията. Прекаленото ецване на порцелана може да причини 
отслабване на порцелана или влошаване на здравината на бондинга.

 •  PORCELAIN ETCHANT микроскопично ще направи груби 
порцелановите и стъклените повърхности. В такъв случай трябва да 
се внимава да се избягва контакт на ецващия агент с глазираните 
порцеланови повърхности, тъй като те ще загубят своя блясък.

 •  Вижте етикетите на отделните компонентите за конкретните срокове 
на годност.

 •  Не всички керамични системи подлежат на ецване. Свържете се с 
вашата лаборатория за инструкции на производителя.

 •  Информационен лист за безопасност има на разположение при 
поискване.

 •  Информационен лист за безопасност може да намерите на  
www.bisco.com.

 •  Вижте отделните етикети на компонентите за конкретни дати на 
годност.

 •  Пациентът и стоматологичният персонал трябва да носят защитни 
средства за очите. 

 • Инструкции за употреба са на разположение при поискване.
 • Инструкции за употреба са на разположение на www.bisco.com.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1. ЕЦВАНЕ НА ПОРЦЕЛАНОВИ РЕСТАВРАЦИИ ПРЕДИ ЦИМЕНТАЦИЯ
 1.  Операторът и асистентът трябва да носят предпазни очила и 

ръкавици.
 2.  Ако лабораторията още не е ецвала реставрацията, свалете 

капачката от PORCELAIN ETCHANT, внимателно прикрепете върха за 
накапване и проверете потока на ецващия агент преди нанасянето. 
Нанесете PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) върху подсушената 
порцеланова повърхност и оставете да действа 90 секунди. Трябва 
да се внимава да се избягва контакт на ецващия агент с глазираните 
порцеланови повърхности, тъй като те ще загубят своя блясък.

 3.  Промийте с обилни количества вода и подсушете с въздух. Ецваната 
повърхност трябва да изглежда матова и като заскрежена (ако 
порцеланът е бял/с вид на тебешир, с влажна микрочетка отстранете 
от него солта и остатъците от ецването).

 4.  Нанесете един до два тънки слоя силан с четка върху ецваната 
вътрешна повърхност на реставрацията според инструкциите на 
производителя.  Подсушете със спринцовка с въздух.

 5.  Продължете с прилагането на адхезив и циментирането съгласно 
инструкциите на производителя.

2. РЕМОНТ НА ПОРЦЕЛАНОВИ РЕСТАВРАЦИИ
 1.  Пациентът, операторът и асистентът трябва да носят предпазни 

средства за очите. Операторът и асистентът трябва да носят 
предпазни ръкавици.

 2.  Премахнете гланца и направете скосяване (45 градуса) на порцелана 
около зоната, която ще се ремонтира. (Отстранете всякакъв стар 
композитен материал, останал от предишни ремонти.)

 3.  Изолирайте зоната, която трябва да ецва, с кофердам. Трябва да се 
постави BARRIER GEL* на BISCO, където не се желае ецване.

 4.  Свалете капачката от PORCELAIN ETCHANT, закрепете здраво 
диспенсерния накрайник и се уверете, че ецващият препарат изтича, 
преди да пристъпите към интраоралното му прилагане. Нанесете 
PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) върху подсушената порцеланова 
повърхност и оставете да действа 90 секунди. Наблюдавайте зоната 
на ецване през цялата процедура. Изсмучете нанесения PORCELAIN 
ETCHANT, след което изплакнете обилно с вода и подсушете с 
въздух. Ецваната повърхност трябва да изглежда матова и като 
заскрежена; ако порцеланът е бял (с вид на тебешир), с влажна 
микрочетка отстранете от него солта и остатъците от ецването, 
изплакнете и изсушете.

 5.  Нанесете един до два тънки покрития силан с четка върху ецваната 
повърхност на реставрацията и оставете да постои за 30 секунди.  
Подсушете със спринцовка с въздух.

 6.  Нанесете системата на адхезива съгласно инструкциите на 
производителя. Завършете ремонта с композит и окончателна 
обработка/полиране.

   ЗАБЕЛЕЖКА: За ремонти с експониран метал, алуминий, 
цирконий или композит вижте инструкциите за INTRAORAL 
REPAIR KIT* на BISCO

ХИГИЕНА: Поставете обратно на спринцовката заключващата се капачка 
тип Luer. Препоръчително е да се използват общодостъпни хигиенни 
защитни покрития, за да се избегне замърсяване на спринцовки по време 
на лечението.
ИЗХВЪРЛЯНЕ: Направете справка с общинските разпоредби относно 
отпадъците. При липса на такива вижте националните или регионални 
разпоредби, свързани с отпадъците.
СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява при стайна температура (20°C/68°F - 
25°C/72°F). 
ГАРАНЦИЯ: BISCO, Inc. приема своята отговорност за подмяна на 
продукти, ако се окаже дефектни. BISCO, Inc. не поема отговорност за 
вреди или загуби, преки или косвени, произтичащи от употребата или 
невъзможността за употреба на продуктите, както е описано. Преди 
употреба потребителят е задължен да определи пригодността на продукта 
за неговото предназначение. В тази връзка потребителят поема целия риск 
и отговорност.
ЗАБЕЛЕЖКА: За всички сериозни инциденти трябва да се уведомяват 
BISCO и компетентният орган на държавата, в която е базиран 
потребителят и/или пациентът.

* BARRIER GEL и INTRAORAL REPAIR KIT се произвеждат от BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT
9,5-postotni puferirani gel s fluorovodičnom kiselinom

OPĆE INFORMACIJE
PORCELAIN ETCHANT je 9,5-postotni puferirani gel s fluorovodičnom 
kiselinom kojim se mora rukovati iznimno oprezno (vidjeti UPOZORENJA). 
9,5-postotni PORCELAIN ETCHANT tvrtke BISCO puferiran je, geliran i 
pakiran kako bi se problemi sveli na najmanju moguću mjeru, pod uvjetom da se 
upotrebljava u skladu s ovim uputama.

PORCELAIN ETCHANT poboljšava mehaničko vezivanje porculana i ljepila/
cementa povećanjem površine porculana. Učinak je sličan pjeskarenju, no 
kontroliraniji je i učinkovitiji.

Predviđeni korisnik: ovlašteni stomatolog.

Upute za upotrebu:
glavna je namjena 9,5-postotnog sredstva PORCELAIN ETCHANT jetkanje 
porculana prije:
1. Cementiranja porculanskih nadomjestaka.
2. Popravka porculanskih nadomjestaka.

Upozorenja:
 •  nemojte upotrebljavati ovaj proizvod dok niste temeljito pročitali i razumjeli 

ove upute.
 • Fluorovodična kiselina vrlo je snažna i agresivna kemikalija.
  •  Ozbiljno nadražuje oči i tkiva. Ako slučajno prsne u oko, ispirite velikom 

količinom vode 15 minuta i odmah potražite liječničku pomoć.
  •  Flourovodična kiselina također otpušta pare koje nadražuju dišne 

putove. Kronično udisanje para opasno je i može uzrokovati ozljede.
  •  Potrebno je posvetiti iznimnu pažnju zaštiti pacijenta, rukovatelja i 

asistenta.
  • Ti pojedinci moraju nositi zaštitne naočale.
  • Rukovatelj i asistent moraju nositi zaštitne rukavice.
  •  Za intraoralne popravke porculana potrebno je koristiti se 

izolacijom od gumene pregrade.
 •  NEMOJTE upotrebljavati PORCELAIN ETCHANT za jetkanje izložene 

površine cakline ili dentina.
 •  Ako se PORCELAIN ETCHANT ostavi na koži ili sluznici dulje vrijeme, 

može doći do ozljeda. U slučaju dodira s drugim tkivima: mjesto 
prolijevanja odmah isperite velikom količinom vode u trajanju od  
nekoliko minuta.

 •  Prije intraoralne primjene provjerite protok sredstva za jetkanje. Ako 
primijetite otpor, zamijenite vrh i ponovno provjerite. Upotrebljavajte samo 
preporučene vrhove.

 • Ovaj se proizvod ne smije progutati.

Oprez: 
križna kontaminacija: 
 •  Proizvod može sadržavati proizvode za jednokratnu upotrebu. Odložite 

rabljene ili kontaminirane vrhove.  Nemojte ih čistiti, dezinficirati ni ponovno 
upotrebljavati.

 •  Preporučuje se upotreba uobičajeno dostupnih higijenskih zaštitnih obloga 
kako bi se izbjeglo onečišćenje štrcaljki tijekom tretmana. Ako je štrcaljka 
kontaminirana, bacite je u otpad. Nemojte je čistiti ni dezinficirati.

Mjere predostrožnosti:
 •  nadomjeske jetkane u laboratoriju nemojte ponovno jetkati. Prekomjerno 

jetkanje porculana može uzrokovati slabljenje porculana ili smanjenje 
snage veze.

 •  PORCELAIN ETCHANT mikroskopski će izgrebati porculanske i staklene 
površine. Stoga je potrebno paziti da sredstvo za jetkanje ne dođe u dodir 
s glaziranim porculanskim površinama jer će one izgubiti svoj sjaj.

 •  Pogledajte pojedinačne naljepnice komponenata za određene datume 
isteka roka.

 •  Neki keramički sustavi nisu prikladni za jetkanje. Obratite se laboratoriju za 
upute proizvođača.

 • Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
 • Sigurnosno-tehnički list dostupan na www.bisco.com.
 •  Pogledajte pojedinačne naljepnice komponenata za određene datume 

isteka roka.
 • Pacijent i stomatološko osoblje moraju nositi zaštitne naočale. 
 • Upute za upotrebu dostupne na zahtjev.
 • Upute za upotrebu dostupne na www.bisco.com.

UPUTE ZA UPOTREBU
1. JETKANJE PORCULANSKIH NADOMJESTAKA PRIJE CEMENTIRANJA
 1. Rukovatelj i asistent moraju nositi zaštitne naočale i rukavice.
 2.  Ako nadomjestak nije bio prethodno jetkan u laboratoriju, skinite poklopac 

sa sredstva PORCELAIN ETCHANT, čvrsto pričvrstite vrh za doziranje i 
provjerite protok sredstva za jetkanje prije primjene. Nanesite PORCELAIN 
ETCHANT (9,5 % flourovodične kiseline) na suhu površinu porculana u 
trajanju od 90 sekundi. Potrebno je paziti da sredstvo za jetkanje ne dođe 
u dodir s glaziranim porculanskim površinama jer će one izgubiti svoj sjaj.

 3.  Isperite velikom količinom vode i osušite na zraku. Jetkana površina 
trebala bi biti bez sjaja i izgledati poput leda (ako je porculan bijele boje ili 
izgleda poput krede, prijeđite preko njega vlažnom mikročetkom kako biste 
uklonili sol i ostatke nastale jetkanjem).

 4.  Na jetkanu unutrašnju površinu nadomjeska kistom nanesite jedan ili 
dva tanka sloja silana u skladu s uputama proizvođača. Osušite zračnom 
štrcaljkom.

 5.  Nastavite s nanošenjem lijepila i cementiranjem prema uputama 
proizvođača.

2. POPRAVAK PORCULANSKIH NADOMJESTAKA
 1.  Pacijent, rukovatelj i asistent moraju nositi zaštitne naočale. Rukovatelj i 

asistent moraju nositi zaštitne rukavice.
 2.  Uklonite glazuru i zakosite (pod 45 stupnjeva) porculan oko područja koje 

će se popravljati. (Uklonite sve tragove starog kompozita preostalog od 
prošlih popravaka.)

 3.  Gumenom pregradom izolirajte područje koje ćete jetkati. Na mjesta na 
kojima jetkanje nije poželjno treba nanijeti BARRIER GEL* tvrtke BISCO.

 4.  Skinite poklopac sa sredstva PORCELAIN ETCHANT, čvrsto pričvrstite vrh 
za doziranje i provjerite protok sredstva za jetkanje prije intraoralne primjene. 
Nanesite PORCELAIN ETCHANT (9,5 % flourovodične kiseline) na suhu 
površinu porculana u trajanju od 90 sekundi. Nastavite promatrati mjesto 
jetkanja tijekom cijelog postupka. Usisajte PORCELAIN ETCHANT, a zatim 
isperite velikom količinom vode i osušite na zraku. Jetkana površina trebala 
bi biti bez sjaja i izgledati poput leda (ako je porculan bijele boje ili izgleda 
poput krede, prijeđite preko njega vlažnom mikročetkom kako biste uklonili 
sol i ostatke nastale jetkanjem, isperite i osušite).

 5.  Na jetkanu površinu nadomjeska kistom nanesite jedan ili dva tanka sloja 
silana i ostavite 30 sekundi. Osušite zračnom štrcaljkom.

 6.  Nanesite sustav za lijepljenje u skladu s uputama proizvođača. Dovršite 
popravak primjenom kompozita i završne obrade/poliranja.

   NAPOMENA: za popravke koji uključuju izloženi metal, glinicu, 
cirkonij ili kompozit pogledajte upute za INTRAORAL REPAIR KIT* 
tvrtke BISCO

HIGIJENA: Štrcaljke ponovno zatvorite čepom tipa Luer lock. Preporučuje se 
upotreba uobičajeno dostupnih higijenskih zaštitnih obloga kako bi se izbjeglo 
onečišćenje štrcaljki tijekom tretmana.
ODLAGANJE: Postupite u skladu s lokalnim uputama o odlaganju otpada. Ako 
ih nema, pozovite se na nacionalne ili regionalne odredbe koje se odnose na 
otpad.
SKLADIŠTENJE: Čuvati na sobnoj temperaturi (20 °C / 68 °F – 25 °C / 72 °F). 
JAMSTVO: BISCO, Inc. priznaje svoju odgovornost za zamjenu proizvoda 
ako se dokaže da su neispravni. Tvrtka BISCO, Inc. ne prihvaća odgovornost 
ni za koju štetu ili gubitak, izravni ili posljedični, koji proizlazi iz upotrebe ili 
nemogućnosti upotrebe proizvoda kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je 
dužan odrediti prikladnost proizvoda za njegovu namjenu. Korisnik preuzima 
sav rizik i svu odgovornost za gore navedeno.
NAPOMENA: svaki ozbiljan štetni događaj prijavite tvrtki BISCO i nadležnom 
tijelu države u kojoj se korisnik i / ili pacijent nalazi.

* BARRIER GEL i INTRAORAL REPAIR KIT proizvodi tvrtka BISCO, Inc.

zh PORCELAIN ETCHANT
9.5% 缓冲氢氟酸凝胶

基本信息
PORCELAIN ETCHANT是一种 9.5% 缓冲氢氟酸凝胶，必须极其谨慎地进行处
理（见警告）。BISCO 的 9.5%PORCELAIN ETCHANT 已经缓冲、胶化和包
装，以最大限度地减少问题，但前提是按照这些说明使用。

瓷酸蚀剂通过增加瓷的表面积来改善瓷与粘结剂/接合剂之间的机械嵌合。其效
果类似于喷砂处理，但更易控制并且更有效。

使用说明书:
9.5%PORCELAIN ETCHANT主要用于在下述操作前酸蚀瓷
1. 粘结瓷修复体。
2. 修复瓷修复体。

警告:
 • 在彻底阅读并理解这些说明之前，请勿使用本产品。
 • 氢氟酸是一种强效且高腐蚀性化学品。
  • 其可严重刺激眼睛和组织。如果不小心溅入眼睛内，请用大量水冲洗 15  
   分钟并立即就医。
  • 氢氟酸还会释放出一种刺激呼吸道的蒸气。长期吸入烟雾极其危险，可 
   能会造成伤害。
  • 必须极其谨慎，以保护患者、操作人员和助手。
  • 这些人员必须佩戴防护眼镜。
  • 操作人员和助理必须佩戴防护手套。
  • 口腔内瓷修复必须使用橡皮障隔离。
 • 请勿使用PORCELAIN ETCHANT酸蚀外露牙釉质或牙本质表面。
 • 如果使PORCELAIN ETCHANT长时间留在皮肤或粘膜上，可能会导致受 
  伤。与其他组织接触：立即用大量水冲洗若 干分钟。
 • 在口腔内应用之前检查酸蚀剂流量。如果受到阻力，则应更换针头并重新 
  检查。仅使用推荐针头。
 • 请勿摄入任何产品。

注意事项：
交叉污染：
 • 产品可能包含一次性使用的物品。处置废旧或受污染的注射头。请勿清 
  洗、消毒或重新使用。
 • 建议使用常用的卫生防护罩，以避免在治疗过程中注射器受到任何污染。  
  如果注射器被污染，则丢弃。 不要清洁或消毒。

预防措施:
 • 不要重新酸蚀已经技工室酸蚀的修复体。过度酸蚀可能会弱化瓷质或使粘 
  合强度下降。
 • PORCELAIN ETCHANT将在微粗化瓷及玻璃表面。因此，必须小心避免 
  酸蚀剂与釉瓷表面接触，否则其将失去光 泽。
 • 参考具体失效日期的各个组件标签。
 • 并非所有瓷系统均可进行酸蚀。联系实验室，获取制造商说明书。
 • 根据要求提供安全数据表。
 • 可在 www.bisco.com 获取安全数据表。

使用说明书
1. 粘结之前酸蚀瓷修复体
 1. 操作人员和助手必须佩戴防护眼镜和手套。
 2. 如果技工室还未酸蚀修复体，请取下PORCELAIN ETCHANT的盖子，牢固连接 
  分配针头，并在使用之前检查酸蚀剂 流量。将PORCELAIN ETCHANT（9.5% 
  氢氟酸）涂抹于干燥瓷表面，停留90秒。必须小心避免酸蚀剂与釉瓷表面接  
  触，否则其将失去光泽。
 3. 用大量水冲洗并风干。酸蚀表面应呈暗淡灰白状（如果瓷呈白色/白垩状， 
  用潮湿的微型刷在瓷上来回拂拭，以除去酸蚀所产生的盐和碎屑）。
 4. 根据制造商说明书，用刷子在修复体的酸蚀内面上涂抹一至两层硅烷薄 
  层。使用气枪吹干。
 5. 根据制造商说明书，继续进行粘合剂应用以及粘结。

2. 修复瓷修复体。
 1. 患者、操作人员和助手必须佩戴防护眼镜。操作人员和助手必须佩戴防护 
  手套。
 2. 去除需修复区域周围瓷的釉层和斜角（45度）。（去除以前修复中剩下的 
  旧复合树脂）
 3. 用橡皮障隔离需酸蚀的区域。BISCO的BARRIER GEL*应置于不需酸蚀的位 
  置。
 4. 请取下PORCELAIN ETCHANT的盖子，牢固连接分配针头，并在口腔内 
  使用之前检查酸蚀剂流量。将PORCELAIN ETCHANT（9.5%氢氟 
  酸）涂抹于干燥瓷表面，停留90秒。在整个过程中继续观察酸蚀位置。抽 
  吸PORCELAIN ETCHANT，然后用大量的水冲洗并风干。酸蚀表面应呈 
  暗淡灰白状（如果瓷呈白色/白垩状，用潮湿的微型刷在 瓷上来回拂拭， 
  以除去酸蚀所产生的盐和碎屑，冲洗并吹干）。
 5. 用刷子在修复体的酸蚀表面上涂抹一至两层硅烷薄层，并且允许停留30 
  秒。使用气枪吹干。
 6. 根据制造商说明书应用粘结系统。使用复合树脂完成修复并修整/抛光。
  注：对于使用外露金属、氧化铝、氧化锆或复合材料进行修复，请参阅 
  BISCO的INTRAORAL REPAIR KIT*

卫生: 用鲁尔锁帽重新盖上注射器。建议使用常用的卫生防护罩，以避免在治疗
过程中注射器受到任何污染。
处置: 请参考废物相关的委员会规定。如果无相关规定，请参考废物相关的国
家或地区规定。
储存: 在室温下储存（20°C/68°F-25°C/72°F）。
保证: BISCO 有限公司承认自己有责任更换证明有缺陷的产品。BISCO 有限公
司不承担因使用或无法使用所述产品而导致的任何直接或间接损害或损失的责
任。在使用之前，用户有责任确定产品是否适合于其预定用途。用户承担与此有
关的所有风险和责任。

* BARRIER GEL和INTRAORAL REPAIR KIT由BISCO有限公司制造。

生产企业中文名：必思科公司
制造商/注册人名称：BISCO, INC.
住所: 1100 WEST IRVING PARK ROAD SCHAUMBURG, ILLINOIS 60193
生产地址: 1100 WEST IRVING PARK ROAD SCHAUMBURG, ILLINOIS 60193
联系电话: 847-534-6000
1-800-BIS-DENT
网址：WWW.BISCO.COM
注册证编号：国械注进20202170169
产品技术要求编号：国械注进20202170169
生产日期：详见产品标签
产品有效期:3年
代理人：华盛联盟医疗设备（北京）有限公司
代理人住所：北京市海淀区莲花苑5号楼13层1315, 1316室
电话: 010-83141709
传真: 010-83141710


