
	 (3)	 Dæk	overfladen	på	rodstiften	med	et	adhæsiv	i	henhold	til	producentens	anvisninger.	Dette	vil	øge	befugtningen	 
	 	 	 af	stiften.
	 (4)	 Brug	blandespidsen	til	rodkanaler	til	applicering	af	CORE-FLO DC Lite	i	kanalen.	Start	i	den	apikale	del	af	 
	 	 	 kanalen	og	træk	langsom	blandespidsen	tilbage,	mens	spidsen	holdes	i	materialet	for	at	minimere	risikoen	 
	 	 	 for	luftblærer.
	 (5)	 Dæk	den	apikale	del	af	rodstiften	med	CORE-FLO DC Lite.	Anbring	forsigtigt	rodstiften	i	kanalen	og	oprethold	 
	 	 	 et	fast	tryk	i	20-30	sek,	når	stiften	er	helt	på	plads.
	 (6)	 Fortsæt	med	at	applicere	CORE-FLO DC Lite	rundt	om	rodstiften	og	fortsæt,	indtil	opbygningen	har	den	 
	 	 	 ønskede	højde	og	form.
	 (7)	 Fjern	overskud	af	materiale,	placer	lyslederen	så	tæt	så	muligt	til	stiften	og	opbygningen	og	lyshærd	i	40	 
	 	 	 sek.
	 (8)	 Præparer	opbygningen	på	normal	vis	med	diamant	og	hårdmetalbor.

3. DENTIN-ERSTATNINGSMATERIALE
	 (1)	 Isoler	tanden	og	præparer	konservativt.	Skyl	og	blæs	tørt.	
	 (2)	 Applicer	et	adhæsiv/bindingssystem	i	henhold	til	producentens	anvisninger;	vi	anbefaler	brug	af	et	af	BISCOs	 
	 	 	 adhæsiver.
	 (3)	 Applicer	kun	CORE-FLO DC Lite	til	niveauet	for	dentin-emaljegrænsen.	
	 (4)	 Lyshærd	CORE-FLO DC Lite	i	10	sek.	Fortsæt	med	lagvis	opbygning	med	et	lyshærdende	kompositmateriale,	 
	 	 	 indtil	kaviteten	er	fyldt.	Lyshærd	i	henhold	til	producentens	anvisninger.
	 (5)	 Kontroller	okklusionen	og	fortsæt	med	pudsning	og	polering.

HYGIEJNE:	 Blandespidsen	 skal	 blive	 siddende	 på	 dobbelt-sprøjten	 indtil	 næste	 brug	 for	 at	 undgå	
polymerisering	eller	tilstopning.	Det	anbefales	at	anvende	almindelig	beskyttelsesafdækning	for	at	hindre	enhver	
form	for	kontaminering	af	sprøjterne	under	behandling.	Hvis	sprøjten	er	anvendt	intraoralt,	skal	blandespidsen	
desinficeres	inden	opbevaring.

BORTSKAFFELSE:	Der	henvises	til	de	lokale	forskrifter	for	bortskaffelse	af	affald.	Hvis	disse	ikke	forefindes,	
henvises	til	de	nationale	eller	regionale	forskrifterfor	bortskaffelse	af	affald.

OPBEVARING:	Opbevar	sættet	ved	stuetemperatur	(20°C/68°F	-	25°C/77°F).	Se	udløbsdatoerne	på	etiketten	
på	de	enkelte	komponenter.

GARANTI:	BISCO,	 Inc.	anerkender	 sit	 ansvar	 for	at	 udskifte	produkter,	 hvis	de	viser	 sig	at	 være	defekte.	
BISCO,	Inc.	påtager	sig	intet	ansvar	for	nogen	skade	eller	noget	tab,	direkte	eller	indirekte	som	følge	af	brug	
eller	manglende	mulighed	for	at	bruge	produktet	som	beskrevet.	Før	brug	er	det	brugerens	ansvar	at	sikre,	at	
produktet	er	hensigtsmæssigt	til	den	tilsigtede	brug.	Brugeren	påtager	sig	alt	ansvar	og	enhver	risiko	forbundet	
dermed.

*	CORE-FLO	er	et	varemærke	tilhørende	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Matalaviskoosinen	pilarimuovi

YLEISTIETOJA
CORE-FLO DC Lite	 on	 juokseva,	 kaksoiskovetteinen,	 fluoripitoinen,	 radiopaakki	 pilarimuovi,	 joka	 on	
suunniteltu	erityisesti	nastojen	sementointiin	ja	pilarin	rakentamiseen.	CORE-FLO DC Lite	sopii	myös	dentiinin	
korvikemateriaaliksi.	CORE-FLO DC Lite	 toimitetaan	automix	 kaksoisruiskussa,	 ja	 sitä	 on	 saatavilla	 sekä	
natural/A1	että	opaque	white	-sävyissä.	CORE-FLO DC Lite	on	tarkoitettu	käytettäväksi	sellaisen	sidosaineen	
kanssa,	joka	on	yhteensopiva	kaksoiskovettuvien	materiaalien	kanssa,	kuten	BISCO	-sidosaineet.

Käyttöindikaatiot:
Pääasiallisia	CORE-FLO DC Lite	-materiaalin	käyttöindikaatioita	ovat:
	 1.	Pilarin	rakennus
	 2.	Nastojen	sementointi
	 3.	Dentiinin	korvikemateriaali

Varoitukset:
	 •	 Syljen,	veren	tai	veden	aiheuttamaa	kontaminaatiota	on	vältettävä	näiden	toimenpiteiden	aikana.	Sidosaineita	 
	 	 käytettäessä	sylkikontaminaatio	heikentää	dentiinisidosta	ja	voi	lyhentää	täytteen	pitkäaikaiskestävyyttä.
	 •	 Kofferdamin	käyttöä	suositellaan	kaikkiin	käyttöaiheisiin,	joissa	kontaminaatio	saattaa	olla	mahdollinen.

Huomioitavaa:
Ristikontaminaatio:
	 •	 Tuote	saattaa	sisältää	osia,	 jotka	on	suunniteltu	kertakäyttöisiksi.	Hävitä	käytetyt	 tai	kontaminoituneet	 
	 	 kärjet.	Älä	puhdista,	desinfioi	tai	käytä	niitä	uudelleen.
	 •	 On	suositeltavaa	käyttää	yleisesti	saatavilla	olevia	suojavälineita	estämään	ruiskujen	kontaminoituminen	 
	 	 hoidon	aikana.	Jos	ruisku	kontaminoituu,	hävitä	se.	Älä	puhdista	tai	desinfioi	sitä.		

Varotoimet:
	 •	 Vältä	ihokosketusta;	polymerisoimattomat	(met)akrylaattiresiinit	saattavat	aiheuttaa	ihoärsytystä	herkillä	 
	 	 henkilöillä.	Jos	ainetta	joutuu	kosketuksiin	ihon	kanssa,	pese	huolellisesti	saippualla	ja	vedellä.
	 •	 Polymerisaation	 tai	 tukkeutumisen	 estämiseksi	 kaksoisruiskun	 sekoituskärki	 tulisi	 jättää	 paikoilleen	 
	 	 seuraavaan	käyttöön	asti.	Yleisesti	saatavilla	olevien	suojapussien	käyttäminen	on	suositeltavaa,	jotta	ruiskut	 
	 	 eivät	kontaminoidu	hoidon	aikana.	Jos	ainetta	käytetään	suun	sisällä,	pyyhi	sekoituskärki	desinfiointiaineella	 
	 	 ennen	säilytystä.
	 •	 Bisco	sidosaineista	poiketen	kaikki	sidosainejärjestelmät	eivät	ole	kemiallisesti	yhteensopivia	itsekovettuvien	 
	 	 tai	kaksoiskovetteisten	materiaalien	kanssa.	Lisätietoja	on	valmistajan	ohjeissa.
	 •	 Eristä	rakenteilla	oleva	pilari	jäljennöksen	ottamista	varten	tai	väliaikaisten	kruunujen/siltojen	valmistamista	 
	 	 varten	(huolellinen	kostuttaminen	voi	riittää)	estääksesi	materiaalin	kiinnittymisen.
	 •	 Jos	tuotetta	on	säilytetty	jääkaapissa,	anna	sen	lämmetä	huoneenlämpöiseksi	ennen	käyttöä.
	 •	 Käyttöturvallisuustiedote	toimitetaan	pyynnöstä.
	 •	 Katso	käyttöturvallisuustiedote	www.bisco.com

TEKNISET TIEDOT
Huoneenlämmössä	(20°C/68°F	-	25°C/77°F):
Työskentelyaika:	Vähintään	1	minuutti
Kovettumisaika:	Enintään	7	minuuttia
Työskentelyaika	ja	kovettumisaika	voivat	vaihdella	säilytysoloista,	lämpötilasta,	kosteudesta	jne.	riippuen.

KÄYTTÖOHJEET
PILARIMATERIAALIN SEKOITTAMINEN:
	 1.	Poista	kaksoisruiskun	korkki	tai	sekoituskärki.
	 2.	Ilmaa	kaksoisruiskun	sylinterit	puristamalla	pieni	määrä	materiaalia	sekoitusalustalle.
	 3.	Yhdistä	sekoituskärki	kaksoisruiskuun	kohdistamalla	kiila	ja	kiilaura	toisiinsa.	Lukitse	kääntämällä	ruskeaa	 
	 	 lukitusmekanismia	myötäpäivään.
	 4.	Männän	painaminen	sekoittaa	ja	annostelee	CORE-FLO DC Lite	-materiaalin.	(Osassa	”TEKNISET	TIEDOT”	 
	 	 on	tietoja	työstämis-	ja	kovettumisajasta.)

1. PILARIN RAKENTAMINEN CORE-FLO DC Liten AVULLA
	 (1)	 Eristä	hammas	kofferdamilla.
	 (2)	 Vie	 sidosaine	 valmistajan	 ohjeita	 noudattaen.	 Suosittelemme	 minkä	 tahansa	 BISCO-sidosaineen	 
	 	 	 käyttöä.
	 (3)	 a.	Matriisinauhaa	käytettäessä:	aseta	matriisinauha	valmisteltavan	hampaan	ympärille.	Laita	intraoraalikärjen	 
	 	 	 	 pää	suoraan	preparoituun	kohtaan	ja	annostele	CORE-FLO DC Lite.	Valokoveta	40	sekuntia.
	 	 	 b.	Coreformia	käytettäessä:	laita	sekoituskärki	suoraan	coreformiin	ja	annostele	CORE-FLO DC Lite.	 
	 	 	 	 Aseta	täytetty	coreform	hammaspreparoinnille	ja	pidä	sitä	paikoillaan,	valokoveta	40	sekuntia.
	 (4)	 Valmistele	ja	viimeistele	pilari	tavalliseen	tapaan	timantti-	ja	karbidiporilla.

2. NASTAN SEMENTOINTI JA PILARIN RAKENNUSTEKNIIKKA KÄYTETTÄESSÄ CORE-FLO DC Lite 
-muovia 
	 (1)	 Eristä	hammas	ja	preparoi	se	nastan	valmistajan	ohjeita	noudattaen.
	 (2)	 Vie	sidosaine	valmistajan	ohjeita	noudattaen.	Suosittelemme	minkä	tahansa	BISCO-sidosaineen	käyttöä.	 
	 	 	 Ennen	valokovettamista	kuivaa	kanava	paperinastoilla,	kunnes	paperinasta	on	kuiva	kanavasta	poistettaessa,	 
	 	 	 ja	ilmakuivaa	sidosaine	kevyesti	liuottimen	haihduttamiseksi.	
 HUOMAUTUS:	Paperinastalla	kuivaus	on	tärkeää,	jotta	mahdollinen	kasaantunut	sidosaine	poistuu,	jolloin	 
	 nastan	istuvuus	ei	häiriinny.
	 (3)	 Levitä	 sidosaine	 pilarin	 pinnalle	 ja	 valokoveta	 valmistajan	 ohjeita	 noudattaen.	 Tämä	 lisää	 pilarin	 
	 	 	 kostutettavuutta.	
	 (4)	 Ruiskuta	CORE-FLO DC Lite	-materiaali	kanavaan	juurikanavan	sekoituskärjellä.	Aloita	kanavan	apikaalisesta	 
	 	 	 päästä	ja	vedä	kärkeä	hitaasti	poispäin	pitäen	kärkeä	sementissä	tyhjiöiden	minimoimiseksi.
	 (5)	 Peitä	nastan	apikaalinen	pää	CORE-FLO DC Lite	-materiaalilla.	Aseta	nasta	kanavaan	varovasti	ja	paina	 
	 	 	 kunnolla	20–30	sekuntia	sen	jälkeen,	kun	nasta	on	asettunut	paikoilleen.
	 (6)	 Jatka	CORE-FLO DC Lite	–muovin	ruiskuttamista	nastan	ympärille	ja	rakenna	pilari	halutun	korkuiseksi	ja	 
	 	 	 muotoiseksi.
	 (7)	 Poista	ylimääräinen	materiaali	ja	valokoveta	40	sekuntia	asettamalla	valokärki	mahdollisimman	lähelle	 
	 	 	 nastaa	ja	pilaria.
	 (8)	 Valmistele	ja	viimeistele	pilari	tavalliseen	tapaan	timantti-	ja	karbidiporilla.

3. DENTIININ KORVIKEMATERIAALI
	 (1)	 Eristä	hammas	ja	preparoi	kaviteetti	perinteisesti.	Huuhtele	ja	kuivaa.
	 (2)	 Vie	 sidosaine	 valmistajan	 ohjeita	 noudattaen.	 Suosittelemme	 minkä	 tahansa	 BISCO	 -sidosaineen	 
	 	 	 käyttöä.
	 (3)	 Annostele	CORE-FLO DC Lite	-muovia	vain	dentiini/kiillerajaan	asti.	
	 (4)	 Valokoveta	CORE-FLO DC Litea	10	sekuntia.	Jatka	valokovetteisen	muovin	täppäämistä	tiiviisti	rakentaen	 
	 	 	 vähän	kerrallaan,	kunnes	kaviteetti	on	täynnä.	Valokoveta	valmistajan	ohjeiden	mukaan.
	 (5)	 Tarkista	purenta	ja	jatka	viimeistely-	ja	kiillotustoimilla.

HYGIENIA:	Polymerisaation	tai	tukkeutumisen	estämiseksi	kaksoisruiskun	sekoituskärki	tulisi	jättää	paikoilleen	
seuraavaan	käyttöön	asti.	Yleisesti	saatavilla	olevien	suojapussien	käyttäminen	on	suositeltavaa,	jotta	ruiskut	
eivät	kontaminoidu	hoidon	aikana.	Jos	ainetta	käytetään	suun	sisällä,	pyyhi	sekoituskärki	desinfiointiaineella	
ennen	säilytystä.

HÄVITTÄMINEN:	Noudata	jätteen	hävittämistä	koskevia	hoitoyhteisön	säännöksiä.	Jos	näitä	ei	ole,	noudata	
jätteen	hävittämistä	koskevia	kansallisia	tai	alueellisia	säännöksiä.

SÄILYTYS:	 Säilytä	 pakkaus	 huoneenlämmössä	 (20°C/68°F	 -	 25°C/77°F).	 Katso	 tuotteen	 viimeinen	
käyttöpäivä	aina	tuotteen	omasta	tuotelipukkeesta.

TAKUU:	 BISCO	 Inc.	 tunnustaa	 vastuunsa	 korvata	 vialliseksi	 osoittautuvat	 tuotteet.	 BISCO	 Inc.	 ei	 vastaa	
mistään	 suorista	 tai	 seurauksellisista	 vahingoista	 tai	 menetyksistä,	 jotka	 aiheutuvat	 kyseisten	 tuotteiden	
kuvauksenvastaisesta	käytöstä	tai	kykenemättömyydestä	käyttää	niitä	kuvatulla	tavalla.	Käyttäjän	vastuulla	
on	ennen	käyttöä	määrittää	tuotteiden	sopivuus	aiottuun	tarkoitukseen.	Käyttäjä	ottaa	itselleen	kaikki	asiaan	
liittyvät	riskit	ja	vastuut.

*	CORE-FLO	on	BISCO,	Inc.:n	tavaramerkki.

CORE-FLO™* DC Lite
stompopbouw-composiet	met	lage	viscositeit

ALGEMENE INFORMATIE
CORE-FLO DC Lite	 is	 een	 vloeibaar,	 duaalhardend,	 fluoridehoudend,	 radiopaak	 stompopbouw-composiet,	
speciaal	 ontworpen	 voor	 het	 cementeren	 van	 wortelstiften	 en	 het	 opbouwen	 van	 de	 stomp	 in	 een	 enkele	
eenvoudige	applicatie.	CORE-FLO DC Lite	is	ook	een	ideaal	materiaal	voor	het	vervangen	van	dentine.	CORE-
FLO DC Lite	wordt	geleverd	in	een	zelfmengende	dubbele	injectiespuit	en	is	verkrijgbaar	in	zowel	Natural/A1-	als	
ondoorzichtige	witte	tinten.	CORE-FLO DC Lite	is	bedoeld	voor	gebruik	met	een	adhesief	dat	in	combinatie	met	
duaalhardende	materialen,	zoals	BISCO-adhesieven,	gebruikt	kan	worden.

Indicaties voor gebruik:
De	belangrijkste	indicaties	voor	het	gebruik	van	CORE-FLO DC Lite	zijn:
	 1.	Materiaal	voor	stompopbouw
	 2.	Cementeren	van	stiften	of	pennen
	 3.	Dentinevervangend	materiaal

Waarschuwingen:
	 •	 Verontreiniging	met	speeksel,	bloed	of	water	moet	worden	vermeden	tijdens	deze	procedures.	Bij	gebruik	 
	 	 van	adhesieven	leidt	verontreiniging	tot	minder	goede	hechting	aan	het	dentine	en	mogelijk	tot	een	kortere	 
	 	 levensduur	van	de	restauratie.
	 •	 Een	rubberdam	wordt	aanbevolen	voor	alle	indicaties	waarbij	zich	verontreiniging	kan	voordoen.

Waarschuwingen:
Kruisbesmettingen:
	 •	 Product	kan	onderdelen	bevatten	die	bedoeld	zijn	voor	eenmalig	gebruik.	Voer	gebruikte	of	besmette	tips	 
	 	 af.	Niet	reinigen,	desinfecteren	of	opnieuw	gebruiken.
	 •	 Gebruik	 van	 algemeen	 verkrijgbare	 hygiënische	 beschermende	 afdekmiddelen	 om	 contaminatie	 van	 
	 	 spuiten	tijdens	de	behandeling	te	voorkomen,	wordt	aanbevolen.	Als	de	spuit	vervuild	raakt,	weggooien.	 
	 	 Niet	reinigen	of	desinfecteren.

Voorzorgsmaatregelen:
	 •	 Vermijd	contact	met	de	huid;	niet-gepolymersieerd	(meth)acrylaat	hars	kan	huidirritatie	veroorzaken	bij	vatbare	 
	 	 personen.	In	geval	van	contact,	was	de	huid	met	zeep	en	water.
	 •	 Ter	voorkoming	van	uitharding	of	verstopping	wordt	geadviseerd	om	de	duaal-spuit	mengtip	na	gebruik	op	 
	 	 de	spuit	te	laten	en	te	vervangen	bij	de	volgende	applicatie.	Het	gebruik	van	een	hygiënische	beschermhoes	 
	 	 ter	voorkoming	van	besmetting	van	de	spuitjes	gedurende	de	behandeling	wordt	geadviseerd.	Bij	intra	oraal	 
	 	 gebruik	wordt	geadviseerd	om	de	mengtip	te	desinfecteren	voorafgaand	aan	opslag.
	 •	 In	tegenstelling	tot	BISCO-adhesieven	binden	niet	alle	totaaletsende	of	zelfetsende	systemen	zich	aan	 
	 	 zelfhardende	of	duaalhardende	materialen.	Raadpleeg	de	instructies	van	de	fabrikant.
	 •	 Isoleer	de	stompopbouw	om	afdrukken	te	maken	of	voor	het	vervaardigen	van	tijdelijke	kronen/bruggen	 
	 	 (het	kan	voldoende	zijn	om	deze	grondig	te	bevochtigen),	om	eventuele	hechting	met	deze	materialen	te	 
	 	 verhinderen.
	 •	 Indien	gekoeld	moet	het	product	vóór	gebruik	op	kamertemperatuur	worden	gebracht.
	 •	 Veiligheidsinformatieblad	op	verzoek	verkrijgbaar.
	 •	 Veiligheidsinformatiebladen	zijn	beschikbaar	op	www.bisco.com

TECHNISCHE INFORMATIE
Bij	kamertemperatuur	(20°C/68°F	–	25°C/77°F):
Werktijd:	Minimaal	1	minuut
Hardingstijd:	Maximaal	7	minuten
Werktijd	en	hardingstijd	kunnen	variëren	afhankelijk	van	opslagomstandigheden,	 temperatuur,	vochtigheid,	
enz.

GEBRUIKSAANWIJZING
STOMPOPBOUWMATERIAAL MENGPROCEDURES:
	 1.	Neem	de	dop	of	mengtip	van	de	dubbele	spuit	af.
	 2.	Doseer	een	kleine	hoeveelheid	materiaal	op	een	mengplaatje	om	leemtes	in	de	beide	cilinders	van	de	dubbele	 
	 	 spuit	te	elimineren.

Advertencias:
	 •	 Durante	estos	procedimientos	se	debe	evitar	la	contaminación	por	saliva,	sangre	o	agua.	Cuando	utilice	 
	 	 adhesivos	odontológicos,	la	contaminación	comprometerá	la	adhesión	a	la	dentina	y	puede	provocar	una	 
	 	 disminución	de	la	longevidad	de	la	restauración.
	 •	 Se	recomienda	utilizar	un	dique	de	goma	para	todas	las	indicaciones	en	las	que	sea	posible	que	se	produzca	 
	 	 contaminación.

Avisos:
Contaminación	cruzada:
	 •	 El	producto	puede	contener	accesorios	de	un	solo	uso.		Deseche	las	puntas	usadas	o	contaminadas.	No	 
	 	 limpiar,	desinfectar	ni	reutilizar.
	 •	 Se	recomienda	el	uso	de	protectores	higiénicos	fácilmente	disponibles	para	evitar	la	contaminación	de	 
	 	 las	jeringas	durante	el	tratamiento.	Si	la	jeringa	se	contamina,	deséchela.	No	limpiar	ni	desinfectar.

Precauciones:
	 •	 Evite	el	contacto	con	la	piel;	(met)	acrilato	resinas	no	polimerizadas	pueden	causar	sensibilidad	cutánea	en	 
	 	 personas	susceptibles.	En	caso	de	contacto,	lave	la	zona	con	agua	y	jabón.
	 •	 Para	evitar	la	polimerización	o	la	obstrucción,	la	punta	de	mezcla	de	la	doble	jeringa	debe	dejarse	puesta	 
	 	 hasta	la	siguiente	aplicación.	Si	se	utiliza	intraoralmente,	limpie	la	punta	de	mezcla	con	un	desinfectante	 
	 	 antes	de	almacenarla.
	 •	 A	diferencia	de	los	adhesivos	Bisco,	no	todos	los	sistemas	de	frasco	único	de	grabado	total	o	auto-grabado	 
	 	 se	adhieren	a	materiales	de	auto-curado	o	curado	dual.	Consulte	las	instrucciones	del	fabricante.
	 •	 Aísle	la	reconstrucción	del	muñón	para	realizar	impresiones	o	fabricar	puentes/coronas	temporales	(puede	 
	 	 que	solo	necesite	humedecerlo	bien),	para	prevenir	que	se	adhiera	a	estos	materiales.
	 •	 Si	está	refrigerado,	el	producto	debe	alcanzar	la	temperatura	ambiente	antes	de	ser	usado.
	 •	 Puede	solicitarse	la	ficha	de	datos	de	seguridad.
	 •	 La	ficha	de	seguridad	está	disponible	en	www.bisco.com.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Conservar	a	temperatura	ambiente	(20°C/68°F	-	25°C/77°F):
Tiempo	de	trabajo:	Mínimo	1	minuto
Tiempo	de	fraguado:	Máximo	7	minutos
El	tiempo	de	manipulación	y	el	tiempo	de	fraguado	pueden	variar	según	las	condiciones	de	almacenamiento,	
temperatura,	humedad,	etc.

INSTRUCCIONES DE USO
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA DEL MATERIAL:
	 1.	Retire	el	capuchón	de	la	jeringa	o	la	punta	de	mezcla	de	la	doble	jeringa.
	 2.	Coloque	una	pequeña	cantidad	de	material	en	un	mezclador	para	eliminar	los	vacíos	existentes	en	cada	 
	 	 cámara	de	la	doble	jeringa.
	 3.	Conecte	una	punta	de	mezcla	a	la	doble	jeringa	alineando	la	llave	con	la	ranura.	A	continuación,	gire	el	 
	 	 mecanismo	de	cierre	marrón	en	el	sentido	de	las	agujas	del	reloj.
	 4.	Al	apretar	el	émbolo	se	procederá	a	la	mezcla	y	a	la	dispensación	de	CORE-FLO DC Lite.	(Consulte	el	 
	 	 apartado	«INFORMACIÓN	TÉCNICA»	para	más	información	sobre	los	tiempos	de	trabajo	y	de	fraguado).

1. RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES USANDO CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Aísle	el	diente	con	un	dique	de	goma.
	 (2)	 Aplique	un	adhesivo	según	las	instrucciones	del	fabricante;	recomendamos	el	uso	de	cualquiera	de	los	 
	 	 	 productos	adhesivos	BISCO.
	 (3)	 a.	Si	usa	una	banda	matriz:	coloque	una	banda	matriz	alrededor	del	diente	preparado.	Coloque	a	punta	 
	 	 	 	 intraoral	directamente	en	la	preparación	y	dispense	CORE-FLO DC Lite.	Aplique	fotocurado	durante	40	 
	 	 	 	 segundos.
	 	 	 b.	Si	está	usando	un	muñón:	posicione	la	punta	mezcladora	en	el	muñón	y	dispense	CORE-FLO DC Lite.	 
	 	 	 	 Posicione	el	muñón	con	el	producto	sobre	el	diente	preparado	y	manténgalo	ahí.	Aplique	fotocurado	 
	 	 	 	 durante	40	segundos.
	 (4)	 Prepare	y	dele	el	acabado	al	muñón	de	la	forma	habitual,	usando	fresas	de	diamante	y	carburo.

2. TÉCNICA DE CEMENTACIÓN DE POSTE Y RECONSTRUCCIÓN DE MUÑÓN USANDO CORE-FLO DC 
Lite
	 (1)	 Aísle	el	diente	y	prepárelo	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante	del	poste.
	 (2)	 Aplique	un	adhesivo	según	las	instrucciones	del	fabricante;	recomendamos	el	uso	de	cualquiera	de	los	 
	 	 	 productos	adhesivos	BISCO.	Antes	se	aplicar	el	fotocurado,	seque	el	canal	usando	puntas	de	papel	hasta	 
	 	 	 que	estas	vuelvan	secas	del	canal	y	seque	el	adhesivo	con	aire	cuidadosamente	para	que	se	evapore	el	 
	 	 	 solvente.	
 NOTA:	El	paso	de	la	punta	de	papel	es	importante	para	la	eliminación	de	cualquier	adhesivo	acumulado,	de	 
	 modo	que	no	se	produzcan	interferencias	con	el	asentamiento	completo	del	poste.
	 (3)	 Recubra	la	superficie	del	poste	con	un	adhesivo	y	aplique	el	fotocurado,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	 
	 	 	 del	fabricante.	Esto	aumentará	la	humectabilidad	del	poste.		
	 (4)	 Usando	la	punta	de	mezcla	del	canal	de	la	raíz	inyecte	CORE-FLO DC Lite	en	el	canal.	Comience	por	el	 
	 	 	 extremo	apical	del	canal	y	retire	la	punta	lentamente	mientras	mantiene	la	punta	en	el	cemento	para	 
	 	 	 minimizar	los	vacíos.
	 (5)	 Recubra	la	punta	apical	del	poste	con	CORE-FLO DC Lite.	Fije	suavemente	el	poste	en	el	canal	y	presione	 
	 	 	 con	firmeza	durante	20-30	segundos	una	vez	asentado	el	poste.
	 (6)	 Siga	aplicando	CORE-FLO DC Lite	alrededor	del	poste	y	reconstruya	el	muñón	hasta	conseguir	la	altura	 
	 	 	 y	la	forma	deseadas.
	 (7)	 Retire	el	exceso	de	material	y	aplique	fotocurado	durante	40	segundos	acercando	la	punta	de	luz	al	poste	 
	 	 	 y	a	la	reconstrucción	tanto	como	sea	posible.
	 (8)	 Prepare	y	dele	el	acabado	al	muñón	de	la	forma	habitual,	usando	fresas	de	diamante	y	carburo.

3. MATERIAL DE REPOSICIÓN DE LA DENTINA
	 (1)	 Aísle	el	diente	y	prepare	la	cavidad	de	una	forma	conservadora.	Enjuague	y	seque.
	 (2)	 Aplique	un	adhesivo	según	las	instrucciones	del	fabricante;	recomendamos	el	uso	de	cualquiera	de	los	 
	 	 	 productos	adhesivos	BISCO.
	 (3)	 Aplique	CORE-FLO DC Lite	solo	hasta	el	nivel	de	la	unión	de	esmalte	y	dentina.	
	 (4)	 Aplique	fotocurado	a	CORE-FLO DC Lite	durante	10	segundos.	Continúe	compactando	firmemente	un	 
	 	 	 composite	de	fotocurado,	aumentando	la	cantidad	gradualmente	hasta	que	la	preparación	de	la	cavidad	 
	 	 	 se	llene.	Aplique	el	fotocurado	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	fabricante.
	 (5)	 Compruebe	la	oclusión	y	continúe	con	los	procedimientos	de	acabado	y	pulido.

HIGIENE:	Para	prevenir	la	polimerización	o	el	taponamiento,	la	punta	de	mezclado	dual	debe	ser	dejada	en	
la	jeringa	hasta	el	proximo	uso.	El	uso	de	cubiertas	protectoras	higiénicas	para	evitar	cualquier	contaminación	
de	 las	 jeringas	durante	el	 tratamiento	es	recomendado.	Si	 la	 jeringa	es	utilizada	 intraoralmente,	 limpiar	 la	
superficie	de	la	punta	de	mezcla	con	desinfectante	antes	de	guardarla.

ELIMINACIÓN:	 Consulte	 las	 disposiciones	 comunitarias	 relacionadas	 con	 los	 residuos.	 En	 su	 ausencia,	
consulte	las	disposiciones	nacionales	o	regionalesrelacionadas	con	los	residuos.

CONSERVACIÓN:	 Conserve	 el	 kit	 a	 temperatura	 ambiente	 (20°C/68°F	 -	 25°C/77°F).	 Compruebe	 las	
etiquetas	de	los	componentes	individuales	para	ver	las	fechas	de	caducidad	de	cada	uno.

GARANTÍA:	 BISCO,	 Inc.	 asume	 la	 responsabilidad	 de	 sustituir	 los	 productos	 en	 caso	 de	 que	 estén	
defectuosos.	BISCO,	Inc.	no	se	responsabiliza	por	las	pérdidas	ni	los	daños,	ya	sean	directos	o	derivados,	
que	se	deban	al	uso	o	a	la	incapacidad	de	usar	los	productos	conforme	a	lo	descrito.	Antes	de	su	utilización,	
es	responsabilidad	del	usuario	establecer	la	idoneidad	del	producto	para	el	uso	previsto.	El	usuario	asume	
todos	los	riesgos	y	la	responsabilidad	relacionados	con	la	idoneidad.

*	CORE-FLO	es	una	marca	comercial	de	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Materiale	a	bassa	viscosità	per	la	ricostruzione	di	monconi

INFORMAZIONI GENERALI
CORE-FLO DC Lite	è	un	composito	fluido,	 radiopaco,	contenente	fluoro,	a	doppia	polimerizzazione,	per	 la	
ricostruzione	di	monconi,	progettato	per	 la	cementazione	di	perni	e	 la	 ricostruzione	di	monconi	 in	una	sola,	
semplice	applicazione.	CORE-FLO DC Lite	è	inoltre	un	materiale	ideale	come	sostitutivo	della	dentina.	CORE-
FLO DC Lite	viene	presentato	 in	una	siringa	doppia	automiscelante	ed	è	disponibile	nelle	 tonalità	Naturale/
A1	e	Bianco	opaco.	CORE-FLO DC Lite	è	concepito	per	l’uso	con	un	agente	legante	che	sia	compatibile	con	i	
materiali	a	doppia	polimerizzazione,	come	gli	adesivi	BISCO.

Indicazioni per l’uso:
Le	indicazioni	per	l’uso	principali	di	CORE-FLO DC Lite	sono:
	 1.	Materiale	per	la	ricostruzione	di	monconi
	 2.	Cementazione	di	perni	o	supporti
	 3.	Materiale	sostitutivo	della	dentina

Avvertenze:
	 •	 Durante	queste	procedure	è	opportuno	evitare	la	contaminazione	con	saliva,	sangue	o	acqua.	Quando	 
	 	 vengono	usati	adesivi	dentali,	la	contaminazione	comprometterà	l’adesione	dentinale	e	potrà	causare	la	 
	 	 diminuzione	della	durata	del	restauro.
	 •	 Per	tutte	le	indicazioni	in	cui	è	possibile	la	contaminazione,	si	consiglia	l’uso	di	una	barriera	di	gomma.

Attenzione: 
Contaminazione	crociata:
	 •	 il	prodotto	può	contenere	elementi	progettati	come	monouso.	Smaltire	gli	accessori	utilizzati	o	contaminati.	 
	 	 Non	pulire,	disinfettare	o	riutilizzare.
	 •	 Si	 consiglia	 l’utilizzo	 di	 una	 copertura	 protettiva	 igienica	 per	 evitare	 la	 contaminazione	 delle	 siringhe	 
	 	 durante	il	trattamento.	Se	la	siringa	viene	contaminata,	scartarla.	Non	pulire,	disinfettare.

Precauzioni:
	 •	 Evitare	il	contatto	con	la	pelle;	le	resine	non	polimerizzate	di	(met)acrilato	possono	causare	sensibilizzazione	 
	 	 cutanea	su	persone	predisposte.	In	caso	di	contatto,	lavare	la	pelle	con	acqua	e	sapone.
	 •	 Per	evitare	che	il	prodotto	si	indurisca	o	polimerizzi	all’interno	della	siringa	si	deve	lasciare	inserita	sulla	 
	 	 siringa	la	cannulla	di	miscelazione	fino	alla	successiva	applicazione.Se	utilizzata	nel	cavo	orale	pulire	la	 
	 	 cannula	di	miscelazione	con	disinfettante	prima	dello	stoccaggio.
	 •	 A	differenza	degli	adesivi	Bisco,	non	tutti	i	sistemi	total-etch	o	self-etch	monoflacone	aderiscono	a	formare	 
	 	 materiali	 ad	 autopolimerizzazione	 o	 a	 doppia	 polimerizzazione.	 Consultare	 le	 istruzioni	 per	 l’uso	 del	 
	 	 produttore.
	 •	 Isolare	il	materiale	per	la	ricostruzione	del	moncone	prima	di	prendere	le	impronte	o	fabbricare	corone	e/o	 
	 	 ponti	temporanei	(può	essere	sufficiente	idratare	accuratamente),	per	evitare	la	polimerizzazione	con	tali	 
	 	 materiali.
	 •	 Se	refrigerato,	il	prodotto	deve	essere	portato	a	temperatura	ambiente	prima	dell’uso.
	 •	 Scheda	dati	di	sicurezza	disponibile	su	richiesta.
	 •	 Scheda	dati	di	sicurezza	disponibile	su	www.bisco.com

INFORMAZIONI TECNICHE
A	temperatura	ambiente	(20°C/68°F	-	25°C/77°F):
Tempo	di	lavorazione:	minimo	1	minuto
Tempo	di	indurimento:	massimo	7	minuti
I	 tempi	 di	 lavorazione	 e	 di	 indurimento	 possono	 variare	 in	 base	 alle	 condizioni	 di	 conservazione,	 alla	
temperatura,	umidità,	etc.

ISTRUZIONI PER L’USO
PROCEDURE DI MISCELAZIONE DEL MATERIALE PER RICOSTRUZIONE:
	 1.	Togliere	il	cappuccio	o	il	puntale	miscelatore	dalla	siringa	doppia.
	 2.	Iniettare	una	piccola	quantità	di	materiale	in	una	vaschetta	di	miscelazione	per	eliminare	eventuali	bolle	 
	 	 d’aria	dalle	camere	della	siringa	doppia.
	 3.	Collegare	il	puntale	miscelatore	alla	siringa	doppia	allineando	maschio	e	femmina.	Ruotare	quindi	in	senso	 
	 	 orario	il	meccanismo	di	blocco	marrone.
	 4.	Premendo	lo	stantuffo,	CORE-FLO DC Lite	viene	erogato	e	miscelato	(vedi	la	sezione	“INFORMAZIONI	 
	 	 TECNICHE”	per	i	dati	relativi	ai	tempi	di	lavorazione	e	di	indurimento).

1. RIEMPIMENTO DI MONCONI CON CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isolare	il	dente	con	una	barriera	in	gomma.
	 (2)	 Applicare	un	adesivo	in	base	alle	istruzioni	del	produttore;	si	raccomanda	l’uso	di	un	adesivo	BISCO.
	 (3)	 a.	Se	si	utilizza	una	matrice	a	nastro:	posizionare	 la	matrice	attorno	al	dente	preparato.	Posizionare	 
	 	 	 	 l’estremità	della	punta	intraorale	direttamente	sul	preparato	ed	erogare	CORE-FLO DC Lite.	Fotopolim 
	 	 	 	 erizzare	per	40	secondi.
	 	 	 b.	Se	si	utilizza	una	cappetta	per	ricostruzione:	posizionare	il	puntale	miscelatore	direttamente	nella	cappetta	 
	 	 	 	 ed	erogare	CORE-FLO DC Lite.	Posizionare	la	cappetta	per	ricostruzione	sul	dente	preparato	e,	 
	 	 	 	 tenendola	in	posizione,	fotopolimerizzare	per	40	secondi.
	 (4)	 Preparare	e	finire	il	moncone	come	da	normale	procedura	usando	frese	diamantate	o	al	carburo.

2. TECNICA DI CEMENTAZIONE DI PERNI E RICOSTRUZIONE DI MONCONI CON CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isolare	il	dente	e	prepararlo	in	base	alle	istruzioni	del	produttore	del	perno.
	 (2)	 Applicare	un	adesivo	in	base	alle	istruzioni	del	produttore;	si	raccomanda	l’uso	di	un	adesivo	BISCO.	Prima	 
	 	 	 di	fotopolimerizzare,	tamponare	il	canale	asciugandolo	con	punte	di	carta	fino	a	quando	la	punta	di	carta	 
	 	 	 esce	dal	canale	asciutta,	quindi	asciugare	delicatamente	l’adesivo	con	l’aria,	in	modo	da	fare	evaporare	il	 
	 	 	 solvente.	
 NOTA:	l’utilizzo	delle	punte	di	carta	è	importante	per	la	rimozione	di	residui	di	materiale	adesivo,	in	modo	che	 
	 non	vi	sia	alcuna	interferenza	durante	la	collocazione	in	sede	del	perno.
	 (3)	 Rivestire	 la	 superficie	 del	 perno	 con	 adesivo	 in	 base	 alle	 istruzioni	 del	 produttore.	 Ciò	 incrementa	 
	 	 	 l’umettabilità	del	perno.	
	 (4)	 Iniettare	CORE-FLO DC Lite	nel	canale	radicolare	utilizzando	l’apposito	puntale	miscelatore.	Iniziare	 
	 	 	 dall’estremità	apicale	del	canale	e	ritirare	il	puntale	lentamente,	mantenendolo	immerso	nel	cemento	per	 
	 	 	 ridurre	al	minimo	i	vuoti.
	 (5)	 Rivestire	l’estremità	apicale	del	perno	con	CORE-FLO DC Lite.	Posizionare	delicatamente	il	perno	nel	 
	 	 	 canale	e	mantenere	una	pressione	decisa	per	20-30	secondi	dopo	il	posizionamento.
	 (6)	 Continuare	a	erogare	CORE-FLO DC Lite	attorno	al	perno	e	ricostruire	il	moncone	fino	a	ottenere	l’altezza	 
	 	 	 e	la	forma	desiderate.
	 (7)	 Eliminare	il	materiale	in	eccesso	e	fotopolimerizzare	per	40	secondi	posizionando	il	puntale	luminoso	il	più	 
	 	 	 vicino	possibile	al	perno	e	al	moncone	ricostruito.
	 (8)	 Preparare	e	finire	il	moncone	come	da	normale	procedura	usando	frese	diamantate	o	al	carburo.

3. MATERIALE SOSTITUTIVO DELLA DENTINA
	 (1)	 Isolare	il	dente	e	prepararlo	in	modo	conservativo.	Risciacquare	e	asciugare.
	 (2)	 Applicare	un	adesivo	in	base	alle	istruzioni	del	produttore;	si	raccomanda	l’uso	di	un	adesivo	BISCO.
	 (3)	 Erogare	CORE-FLO DC Lite	solo	fino	al	livello	della	giunzione	tra	dentina	e	smalto.	
	 (4)	 Fotopolimerizzare	CORE-FLO DC Lite	per	10	secondi.	Continuare	a	compattare	il	composito	fotopolimerizzato,	 
	 	 	 aumentandolo	in	modo	incrementale	fino	a	riempire	la	preparazione	della	cavità.	Fotopolimerizzare	secondo	le	 
	 	 	 istruzioni	del	produttore.
	 (5)	 Controllare	l’occlusione	e	proseguire	con	le	procedure	di	rifinitura	e	lucidatura.

IGIENE:	Per	evitare	che	il	prodotto	si	indurisca	o	polimerizzi	all’interno	della	siringa	si	deve	lasciare	inserita	
sulla	siringa	la	cannulla	di	miscelazione	fino	alla	successiva	applicazione.Se	utilizzata	nel	cavo	orale	pulire	la	
cannula	di	miscelazione	con	disinfettante	prima	dello	stoccaggio.

GEBRAUCHSANWEISUNG
VERFAHREN ZUM ANMISCHEN DES STUMPFAUFBAUMATERIALS:
	 1.	Die	Spritzenkappe	oder	Mischkanüle	von	der	Doppelspritze	entfernen.
	 2.	Eine	kleine	Menge	des	Materials	auf	einen	Anmischblock	geben,	um	Lufteinschlüsse	in	den	beiden	Kammern	 
	 	 der	Doppelspritze	zu	vermeiden.
	 3.	Eine	Mischkanüle	durch	Ausrichtung	des	Keils	auf	die	Keilnut	an	der	Doppelspritze	befestigen.	Dann	den	 
	 	 braunen	Verschlussmechanismus	im	Uhrzeigersinn	drehen.
	 4.	Den	Kolben	drücken,	um	das	CORE-FLO DC Lite	Produkt	zu	mischen	und	abzugeben.	(Angaben	zu	 
	 	 den	 Verarbeitungs-	 und	 Abbindezeiten	 sind	 dem	 Abschnitt	 „TECHNISCHE	 INFORMATIONEN“	 zu	 
	 	 entnehmen.)

1. STUMPFAUFBAU MIT CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Den	Zahn	durch	Anlegen	eines	Kofferdams	isolieren.
	 (2)	 Ein	Adhäsiv	gemäß	den	Herstelleranweisungen	auftragen;	wir	empfehlen	die	Verwendung	eines	Adhäsivs	 
	 	 	 von	BISCO.
	 (3)	 a.	Bei	Verwendung	eines	Matrizenbandes:	Das	Matrizenband	um	den	präparierten	Zahn	legen.	Das	Ende	 
	 	 	 	 der	Intraoralspitze	direkt	an	der	Präparation	ansetzen	und	CORE-FLO DC Lite	abgeben.	40	Sekunden	 
	 	 	 	 unter	Lichteinwirkung	aushärten.
	 	 	 b.	Bei	 Verwendung	 einer	 Stumpfform:	 Die	Anmischspitze	 direkt	 in	 die	 Stumpfform	 platzieren	 und	 
    CORE-FLO DC Lite	abgeben.	Die	gefüllte	Stumpfform	fest	auf	den	präparierten	Zahn	aufsetzen	und	 
	 	 	 	 40	Sekunden	lang	unter	Lichteinwirkung	aushärten.
	 (4)	 Den	Stumpf	mit	Diamant-	und	Hartmetallfräsen	auf	die	übliche	Weise	präparieren	und	finieren.

2. VERFAHREN FÜR DIE STIFTZEMENTIERUNG UND DEN STUMPFAUFBAU MIT CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Den	Zahn	isolieren	und	gemäß	den	Anweisungen	des	Stiftherstellers	präparieren.
	 (2)	 Ein	Adhäsiv	gemäß	den	Herstelleranweisungen	auftragen;	wir	empfehlen	die	Verwendung	eines	Adhäsivs	 
	 	 	 von	BISCO.	Vor	dem	Lichthärten	den	Kanal	mit	Papierspitzen	trocken	tupfen,	bis	diese	keine	Feuchtigkeit	 
	 	 	 mehr	aufweisen.	Anschließend	das	Adhäsiv	lufttrocknen	lassen,	damit	das	Lösungsmittel	verdunstet.	
 HINWEIS:	Das	Trocknen	mit	Papierspitzen	ist	sehr	wichtig,	um	angesammeltes	Adhäsiv	zu	entfernen	und	 
	 sicherzustellen,	dass	der	korrekte	Sitz	des	Stifts	nicht	beeinträchtigt	wird.
	 (3)	 Adhäsiv	gemäß	den	Herstelleranweisungen	auf	die	Stiftfläche	auftragen.	Dadurch	wird	die	Benetzbarkeit	 
	 	 	 des	Stifts	erhöht.	
	 (4)	Mit	der	Wurzelkanal-Mischkanüle	CORE-FLO DC Lite	in	den	Kanal	einspritzen.	Am	apikalen	Ende	des	 
	 	 	 Kanals	beginnen	und	die	Spitze	langsam	zurückziehen.	Dabei	die	Spitze	im	Zement	halten,	um	Lufteinschlüsse	 
	 	 	 minimal	zu	halten.
	 (5)	 Auf	das	apikale	Ende	des	Stifts	CORE-FLO DC Lite	auftragen.	Den	Stift	vorsichtig	in	den	Kanal	einsetzen	 
	 	 	 und	20	bis	30	Sekunden	lang	fest	andrücken,	bis	der	Stift	sicher	eingepasst	ist.
	 (6)	Weiterhin	CORE-FLO DC Lite	rund	um	den	Stift	herausdrücken	und	den	Stumpf	bis	auf	die	gewünschte	 
	 	 	 Höhe	und	Form	aufbauen.
	 (7)	 Überschüssiges	Material	entfernen	und	40	Sekunden	lang	unter	Lichteinwirkung	aushärten.	Dabei	die	 
	 	 	 Lichtspitze	so	nahe	wie	möglich	an	den	Stift	und	den	Stumpfaufbau	heranbringen.
	 (8)	 Den	Stumpf	mit	Diamant-	und	Hartmetallfräsen	auf	die	übliche	Weise	präparieren	und	finieren.

3. DENTINERSATZMATERIAL
	 (1)	 Den	Zahn	isolieren	und	auf	die	herkömmliche	Art	und	Weise	präparieren.	Anschließend	abspülen	und	 
	 	 	 trocknen.
	 (2)	 Ein	Adhäsiv	gemäß	den	Herstelleranweisungen	auftragen;	wir	empfehlen	die	Verwendung	eines	Adhäsivs	 
	 	 	 von	BISCO.
 (3) CORE-FLO DC Lite	nur	bis	auf	Höhe	der	Dentin-Schmelz-Grenze	herausdrücken.	
	 (4)		 Das	CORE-FLO DC Lite-Produkt	10	Sekunden	lang	unter	Lichteinwirkung	aushärten.	Das	lichtgehärtete	Komposit	 
	 	 	 weiterhin	verdichten,	bis	die	Kavitätspräparation	gefüllt	ist.	Anschließend	gemäß	den	Herstelleranweisungen	unter	 
	 	 	 Lichteinwirkung	aushärten.
	 (5)	 Die	Okklusion	überprüfen	und	mit	dem	Finieren	und	Polieren	fortfahren.

HYGIENE:	 Die	 Mischkanüle	 der	 Doppelspritze	 an	 ihrer	 Stelle	 bis	 zur	 nächsten	 Auftragung	 lassen,	 um	
Polymerisation	oder	Verstopfung	zu	verhindern.	Zur	Vermeidung	von	Kontaminierung	der	Spritzen	während	
der	 Behandlung	 wird	 die	 Verwendung	 von	 handelsüblichen	 Hygieneschutzabdeckungen	 empfohlen.	 Bei	
intraoraler	Verwendung	die	Mischkanüle	vor	der	Lagerung	mit	einer	Wischdesinfektion	desinfizieren.

ENTSORGUNG:	 Die	 lokalen	 Bestimmungen	 zur	 Abfallentsorgung	 beachten.	 Liegen	 diese	 nicht	 vor,	 die	
nationalen	bzw.	regionalen	Bestimmungen	zur	Abfallentsorgung	beachten.

LAGERUNG:	Kit	bei	Raumtemperatur	(20°C/68°F	–	25°C/77°F)	lagern.	Siehe	Etiketten	der	Einzelkomponenten	
für	spezifische	Haltbarkeitsdaten.

GARANTIE:	BISCO,	Inc.	erkennt	ihre	Verpflichtung	zum	Ersatz	von	fehlerhaften	Produkten	an.	BISCO,	Inc.	
übernimmt	keine	Haftung	für	direkte	und	Folgeschäden	oder	Verluste,	die	aus	der	beschriebenen	Verwendung	
oder	 Nichtverwendung	 der	 Produkte	 entstehen.	 Vor	 der	 Verwendung	 obliegt	 es	 der	 Verantwortung	 des	
Verwenders,	 die	 Angemessenheit	 des	 Produkts	 für	 die	 gewünschte	 Verwendung	 zu	 bestimmen.	 Der	
Verwender	übernimmt	alle	damit	verbundenen	Risiken	und	Haftung.

*	CORE-FLO	ist	eine	Marke	von	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Composite	de	faible	viscosité	pour	la	reconstitution	de	moignons

INFORMATION GENERALE
CORE-FLO DC Lite	 est	 un	 composite	 fluide	 bipolymérisant	 (dual-cure)	 fluoré	 radio-opaque	 destiné	 à	 la	
reconstitution	de	moignons,	spécialement	formulé	pour	le	scellement	des	tenons	et	la	reconstitution	facile	des	
moignons	en	une	seule	application.	CORE-FLO DC Lite	constitue	également	un	matériau	de	remplacement	
idéal	de	la	dentine.	CORE-FLO DC Lite	est	conditionné	en	double-seringue	automélangeuse,	et	est	disponible	
en	deux	teintes	Naturel/A1	&	Blanc	Opaque.	CORE-FLO DC Lite	est	conçu	pour	une	utilisation	avec	un	système	
adhésif	compatible	avec	les	matériaux	bipolymérisants,	tels	que	les	adhésifs	de	BISCO.	

Indications :
Les	principales	indications	de	CORE-FLO DC Lite	sont	les	suivantes	:
	 1.	Matériau	de	reconstitution	de	moignons
	 2.	Scellement	adhésif	des	tenons	ou	pivots
	 3.	Matériau	de	remplacement	de	la	dentine

Avertissements :
	 •	 Les	contaminations	par	 la	salive,	 le	sang	ou	 l’eau	doivent	être	évitées	durant	 ces	procédures.	 Lors	 de	 
	 	 l’utilisation	d’adhésifs	dentaires,	la	contamination	peut	compromettre	l’adhésion	sur	la	dentine	et	di 
	 	 minuer	la	longévité	de	la	restauration.
	 •	 L’utilisation	d’une	digue	en	caoutchouc	est	recommandée	pour	toutes	les	indications	où	des	contaminations	 
	 	 peuvent	avoir	lieu.

Mises en garde :
Contamination	croisée	:
	 •	 Produit	susceptible	de	contenir	des	accessoires	exclusivement	destinés	à	un	usage	unique.	Jeter	 les	 
	 	 embouts	utilisés	ou	contaminés.	Ne	pas	nettoyer,	désinfecter	ou	réutiliser.
	 •	 L’utilisation	 de	 pochettes	 de	 protection	 hygiéniques	 couramment	 disponibles	 pour	 éviter	 toute	 
	 	 contamination	des	 seringues	au	 cours	du	 traitement,	 est	 recommandée.	 Jeter	 la	 seringue	en	 cas	de	 
	 	 contamination.	Ne	pas	la	nettoyer	ou	la	désinfecter.

Précautions :
	 •	 Eviter	 tout	 contact	 avec	 la	 peau	 ;	 les	 résines	 (méth)acrylates	 non-polymérisées	 sont	 susceptibles	 de	 
	 	 provoquer	des	réactions	allergiques	chez	les	personnes	sensibilisées.	En	cas	de	contact,	laver	la	peau	à	 
	 	 l’eau	et	au	savon.
	 •	 Afin	de	prévenir	tout	risque	de	polymérisation	ou	durcissement,	l’embout	mélangeur	de	la	double-seringue	 
	 	 doit	être	laissé	en	place	jusqu’à	l’application	suivante.	L’utilisation	de	pochettes	de	protection	hygiéniques	 
	 	 couramment	disponibles	pour	éviter	toute	contamination	des	seringues	au	cours	du	traitement,	est	recommandée.	 
	 	 En	cas	d’utilisation	intra-orale,	nettoyer	l’embout	mélangeur	à	l’aide	d’un	désinfectant	avant	stockage.
	 •	 Contrairement	aux	adhésifs	de	BISCO,	tous	les	systèmes	adhésifs	monocomposants	avec	mordançage	 
	 	 total	ou	automordançants,	n’adhèrent	pas	aux	matériaux	autopolymérisants	ou	bipolymérisants.	Se	référer	 
	 	 aux	instructions	du	fabricant.
	 •	 Isoler	le	pilier	prothétique	en	vue	de	la	réalisation	de	l’empreinte	ou	de	la	couronne	/	du	bridge	provisoire	(il	 
	 	 peut	 être	 suffisant	 de	 l’humidifier	 soigneusement),	 afin	 de	 prévenir	 tout	 risque	 d’adhérence	 de	 ces	 
	 	 matériaux.
	 •	 S’il	est	réfrigéré,	porter	le	produit	à	température	ambiante	avant	utilisation.
	 •	 Fiche	de	données	de	sécuritédisponible	sur	demande.
	 •	 Fiche	de	données	de	sécurité	disponible	sur	www.bisco.com.

INFORMATIONS TECHNIQUES
A	température	ambiante	(20°C/68°F	-	25°C/77°F)	:
Temps	de	travail	:	Minimum	1	minute
Temps	de	polymérisation	:	Maximum	7	minutes
Les	temps	de	travail	et	de	polymérisation	peuvent	varier	selon	les	conditions	de	stockage,	de	température,	
d’humidité,	etc.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
PROCEDURES DE MELANGE DU MATERIAU DE RECONSTITUTION :
	 1.	Enlever	le	capuchon	ou	l’embout	mélangeur	de	la	seringue	double.
	 2.	Exprimer	une	petite	quantité	de	produit	sur	un	bloc	de	mélange	afin	d’éliminer	les	bulles	d’air	dans	chaque	 
	 	 compartiment	de	la	seringue	double.
	 3.	Fixer	un	embout	mélangeur	sur	la	seringue	double	en	alignant	l’ergot	sur	la	rainure.	Puis,	tourner	le	mécanisme	 
	 	 de	fermeture	marron	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre.
	 4.	Une	pression	sur	le	piston	mélange	et	distribue	le	CORE-FLO DC Lite.	(Consulter	la	section	«	INFORMATIONS	 
	 	 TECHNIQUES	»	pour	les	informations	relatives	aux	temps	de	travail	et	de	polymérisation.)

1. RECONSTITUTION DE MOIGNONS AVEC CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isoler	la	dent	à	l’aide	d’une	digue	en	caoutchouc.
	 (2)	 Appliquer	un	adhésif	selon	les	instructions	du	fabricant	;	nous	recommandons	l’utilisation	d’un	des	adhésifs	 
	 	 	 de	BISCO.
	 (3)	 a.	En	cas	d’utilisation	d’une	matrice	:	placer	la	matrice	autour	de	la	dent	préparée.	Placer	l’extrémité	de	 
	 	 	 	 l’embout	d’injection	intra-oral	directement	à	l’intérieur	de	la	préparation	et	appliquer	CORE-FLO DC Lite.	 
	 	 	 	 Photopolymériser	40	secondes.
	 	 	 b.	En	cas	d’utilisation	d’un	moule	de	reconstitution	:	placer	l’embout	mélangeur	directement	à	l’intérieur	 
	 	 	 	 du	moule	de	reconstitution	et	appliquer	CORE-FLO DC Lite.	Positionner	le	moule	de	reconstitution	rempli	 
	 	 	 	 sur	la	préparation	et	le	maintenir	en	place,	photopolymériser	40	secondes.
	 (4)	 Préparer	et	finir	le	pilier	de	manière	habituelle	à	l’aide	de	fraises	diamantées	et	en	carbure	de	tungstène.

2. TECHNIQUE DE SCELLEMENT DE TENONS ET DE RECONSTITUTION DE MOIGNONS AVEC CORE-
FLO DC Lite
	 (1)	 Isoler	la	dent	et	la	préparer	selon	les	instructions	du	fabricant	du	tenons.
	 (2)	 Appliquer	un	adhésif	selon	les	instructions	du	fabricant	;	nous	recommandons	l’utilisation	d’un	des	adhésifs	 
	 	 	 de	BISCO.	Avant	 photopolymérisation,	 utiliser	 une	 pointe	 de	 papier	 pour	 sécher	 le	 canal	 et	 répéter	 
	 	 	 l’opération	jusqu’à	ce	que	la	pointe	de	papier	ressorte	sèche	du	canal.	Sécher	doucement	l’adhésif	à	l’air	 
	 	 	 comprimé	afin	d’évaporer	le	solvant.
 NOTE :	L’utilisation	des	pointes	de	papier	est	une	étape	importante	qui	permet	d’éliminer	tout	adhésif	accumulé	 
	 au	fond	du	logement	radiculaire,	pouvant	interférer	avec	la	mise	en	place	complète	du	tenon.
	 (3)	 Appliquer	un	adhésif	sur	la	surface	du	tenon,	selon	les	instructions	du	fabricant.	Cela	augmentera	la	 
	 	 	 mouillabilité	du	tenon.
	 (4)	 Injecter	CORE-FLO DC Lite	à	l’intérieur	du	canal	à	l’aide	de	l’embout	mélangeur	intraradiculaire.	Commencer	 
	 	 	 par	l’extrémité	apicale	et	retirer	lentement	l’embout	tout	en	le	maintenant	dans	le	matériau	pour	réduire	au	 
	 	 	 minimum	les	bulles	d’air.
	 (5)	 Enduire	de	CORE-FLO DC Lite	l’extrémité	apicale	du	tenon.	Placer	délicatement	le	tenon	dans	le	logement	 
	 	 	 radiculaire	et	maintenir	une	pression	ferme	pendant	20	à	30	secondes	après	sa	mise	en	place.
	 (6)	 Poursuivre	l’application	de	CORE-FLO DC Lite	autour	du	tenon	et	reconstituer	le	moignon	à	la	hauteur	et	 
	 	 	 la	forme	souhaitées.
	 (7)	 Eliminer	l’excès	de	matériau,	puis	photopolymériser	pendant	40	secondes	en	tenant	l’embout	de	la	lampe	 
	 	 	 aussi	près	que	possible	du	tenon	et	du	faux	moignon.
	 (8)	 Préparer	et	finir	le	pilier	de	manière	habituelle	à	l’aide	de	fraises	diamantées	et	en	carbure	de	tungstène.

3. MATERIAU DE REMPLACEMENT DE LA DENTINE
	 (1)	 Isoler	la	dent	et	la	préparer	de	manière	conservatrice.	Rincer	et	sécher.
	 (2)	 Appliquer	un	adhésif	selon	les	instructions	du	fabricant	;	nous	recommandons	l’utilisation	d’un	des	adhésifs	 
	 	 	 de	BISCO.	
	 (3)	 Appliquer	CORE-FLO DC Lite	jusqu’au	niveau	de	la	jonction	dentine-émail	uniquement.
	 (4)	Photopolymériser	CORE-FLO DC Lite	pendant	10	secondes.	Condenser	fermement	un	composite	 
	 	 	 photopolymérisable,	en	réalisant	progressivement	la	restauration	par	incréments,	jusqu’à	ce	que	la	 
	 	 	 préparation	soit	remplie.	Photopolymériser	selon	les	instructions	du	fabricant.
	 (5)	 Vérifier	l’occlusion	et	poursuivre	avec	les	procédures	de	finition	et	de	polissage.

HYGIENE :	Afin	de	prévenir	tout	risque	de	polymérisation	ou	durcissement,	l’embout	mélangeur	de	la	double-
seringue	 doit	 être	 laissé	 en	 place	 jusqu’à	 l’application	 suivante.	 L’utilisation	 de	 pochettes	 de	 protection	
hygiéniques	couramment	disponibles	pour	éviter	 toute	contamination	des	seringues	au	cours	du	 traitement,	
est	recommandée.	En	cas	d’utilisation	intra-orale,	nettoyer	l’embout	mélangeur	à	l’aide	d’un	désinfectant	avant	
stockage.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION :	Se	référer	aux	dispositions	communautaires	relatives	
à	 l’élimination	 des	 déchets.	En	 l’absence	 de	 telles	 dispositions,	 se	 référer	 aux	 dispositions	 nationales	 ou	
régionales	relatives	à	l’élimination	des	déchets.

CONSERVATION :	Conserver	 le	 kit	 à	 température	 ambiante	 (20°C/68°F	 -	 25°C/77°F).	Voir	 les	 étiquettes	
individuelles	pour	les	dates	de	péremption	spécifiques.

GARANTIE :	BISCO,	Inc.	s’engage	à	remplacer	tout	produit	avéré	défectueux.	BISCO,	Inc.	ne	peut	être	tenu	
responsable	des	dommages	ou	pertes,	directes	ou	indirectes,	consécutives	à	une	utilisation	non-conforme	
ou	 à	 une	 mise	 en	œuvre	 incorrecte	 des	 produits.	Avant	 toute	 utilisation,	 l’utilisateur	 est	 tenu	 de	 vérifier	
que	 le	produit	 est	 compatible	avec	 l’usage	qu’il	 veut	 en	 faire.	 L’utilisateur	 assume	 tous	 les	 risques	et	 les	
conséquences	qui	peuvent	en	découler.

*	CORE-FLO	est	une	marque	de	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Material	de	reconstrucción	de	Muñón	de	Baja	Viscosidad

INFORMACIÓN GENERAL
CORE-FLO DC Lite	 es	 un	 composite	 de	 curado	 dual,	 radiopaco,	 fluido	 y	 que	 contiene	 flúor,	 diseñado	
específicamente	para	cementar	postes	y	 reconstruir	el	muñón	con	una	 fácil	aplicación.	CORE-FLO DC Lite 
también	es	un	material	ideal	de	reposición	de	dentina.	CORE-FLO DC Lite	se	presenta	en	una	doble	jeringa	
automezcla,	y	está	disponible	tanto	en	tono	Natural/A1	como	Blanco	Opaco.	CORE-FLO DC Lite	está	diseñado	
para	 ser	 usado	 como	 agente	 adhesivo	 y	 es	 compatible	 con	 cualquier	 material	 de	 curado	 dual,	 como	 los	
adhesivos	BISCO.

Indicaciones para su uso:
Las	principales	indicaciones	de	uso	de	CORE-FLO DC Lite	son:
	 1.	Material	de	reconstrucción	de	muñones
	 2.	Cementación	de	postes	o	pines
	 3.	Material	de	reposición	de	la	dentina

SMALTIMENTO:	Per	quanto	rigurada	lo	smaltimento,	fare	riferimento	alle	norme	locali	in	materia	di	gestione	
dei	rifiuti.	Nel	caso	in	cui	non	fossero	disponibili,	fare	riferimento	alle	norme	regionali	o	nazionali	in	materia	
di	gestione	dei	rifiuti.

CONSERVAZIONE:	 conservare	 il	 kit	 a	 temperatura	 ambiente	 (20°C/68°F	 -	 25°C/77°F).	 Per	 la	 data	 di	
scadenza,	vedere	le	etichette	dei	singoli	componenti.

GARANZIA:	 BISCO,	 Inc.	 si	 assume	 la	 responsabilità	 di	 sostituire	 i	 prodotti	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 dimostrino	
loro	 eventuali	 difetti.	 BISCO,	 Inc.	 declina	 qualsiasi	 responsabilità	 per	 danni	 o	 perdite,	 sia	 diretti	 che	
consequenziali,	 derivanti	 dall’uso	o	dall’incapacità	di	 utilizzare	 il	 prodotto	 come	descritto.	È	 responsabilità	
dell’utente	determinare	l’idoneità	del	prodotto	all’uso	previsto	prima	di	utilizzare	il	prodotto	per	l’uso	previsto.	
L’utente	si	assume	tutti	i	rischi	e	le	responsabilità	associati	all’utilizzo	del	prodotto.

*	CORE-FLO	è	un	marchio	di	fabbrica	di	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Lågvisköst	pelaruppbyggnadsmaterial

ALLMÄN INFORMATION
CORE-FLO DC Lite	är	en	flytande	dualhärdande,	fluorinnehållande,	 radiopak	pelaruppbyggnadskomposit.	
CORE-FLO DC Lite	 är	 speciellt	 avsedd	 för	 cementering	av	 rotstift	 och	pelaruppbyggnad	 i	en	enda	enkel	
applikation.	CORE-FLO DC Lite	 är	 även	 ett	 idealt	 dentinersättningsmaterial.	CORE-FLO DC Lite	 finns	 i	
dualspruta	med	automixblandning.	CORE-FLO DC Lite	 ligger	 i	 en	dualspruta	med	automixblandning	och	
finns	i	både	färg	Natur/A1	och	Vitopak.	CORE-FLO DC Lite	är	avsett	att	användas	med	ett	adhesivsystem	
som	är	kompatibelt	med	dualhärdande	material	såsom	samtliga	BISCO:s	adhesiver.

Användningsområden:
De	huvudsakliga	indikationsområdena	för	användning	av	CORE-FLO DC Lite	är:
	 1.	Material	för	pelaruppbyggnad	
	 2.	Cementering	av	pelare	och	stift
	 3.	Dentinersättningsmaterial.	

Varningar:
	 •	 Kontamination	med	saliv,	blod	eller	vatten	skall	undvikas	vid	hanteringen.	När	dentaladhesiver	används	 
	 	 orsakar	kontamination	en	försämring	av	dentinbindningen	och	kan	resultera	i	att	ersättningens	hållbarhet	 
	 	 försämras.
	 •	 Kofferdam	rekommenderas	vid	alla	indikationer	där	kontamination	kan	uppstå.

Observanda:
Kors-kontamination:	
	 •	 Produkt	 kan	 innehålla	 komponenter	 som	 är	 avsedda	 för	 en-gångsanvändning.	 Släng	 använda	 eller	 
	 	 kontaminerade	spetsar.	Rengör,	desinficera	eller	återanvänd	inte.
	 •	 Användning	av	vanligen	förekommande	hygieniska	skyddshöljen	för	att	undvika	kontamination	av	sprutor	 
	 	 under	behandlingen	rekommenderas.	Om	spruta	kontaminerats	släng	denna.	Rengör	eller	desinficera	 
	 	 inte.

Försiktighetsmått:
	 •	 Undvik	 hudkontakt;	 opolymeriserade	 (met)akrylatresiner	 kan	 orsaka	 hudsensibilisering	 hos	 känsliga	 
	 	 personer.	I	händelse	av	kontakt	tvätta	huden	med	tvål	och	vatten.
	 •	 För	att	undvika	polymerisation	eller	 igensättning	 låt	dualsprutans	blandningsspets	sitta	kvar	 tills	nästa	 
	 	 användningstillfälle.	Användning	av	vanligen	förekommande	hygienskydd	rekommenderas	för	att	undvika	 
	 	 att	sprutorna	kontamineras	under	behandling.	Om	blandningsspetsen	använts	 intraoralt	 torka	av	med	 
	 	 desinficeringsmedel	före	förvaring.
	 •	 Till	skillnad	från	samtliga	Bisco:s	adhesiver	binder	inte	alla	en-komponents	total-ets	eller	själv-etsadhesiver	 
	 	 till	självhärdande	eller	dualhärdande	material.	Kontrollera	därför	tillverkarens	anvisningar.
	 •	 Förhindra	att	pelaruppbyggnaden	fäster	mot	avtrycksmaterialet	eller	det	temporära	kron-	&	bromaterialet	 
	 	 genom	att	isolera	den	(det	kan	vara	tillräckligt	att	fukta	den).
	 •	 Om	produkten	kylförvaras	låt	den	anta	rumstemperatur	innan	den	används.
	 •	 Säkerhetsdatablad	finns	att	rekvirera.
	 •	 Säkerhetsdatablad	finns	på	www.bisco.com

TEKNISK INFORMATION
Vid	rumstemperatur	(20°C/68°F	-	25°C/77°F):
Arbetstid:	Minimum	1	minut
Härdningstid:	Maximalt	7	minuter
Arbets-	och	härdningstid	kan	variera	beroende	på	förvaringsförhållanden,	temperatur	fuktighetsgrad	etc.

BRUKSANVISNING
BLANDNING AV PELARMATERIAL:
	 1.	Avlägsna	hättan	på	dualsprutan.
	 2.	Tryck	fram	en	mindre	mängd	material	på	ett	blandningsblock	för	att	eliminera	ev	luftbubblor	i	någon	av	 
	 	 dualsprutans	kammare.
	 3.	Montera	en	blandningsspets	på	dualsprutan	genom	att	matcha	skårorna.	Vrid	den	bruna	låsningsmekanismen	 
	 	 medurs.
	 4.	Genom	att	trycka	på	pistongen	blandas	och	dispenseras	CORE-FLO DC Lite.	(Se	“TEKNISK		INFORMATION”		 
	 	 avdelning	för	arbets-	och	härdningstidsinformation)

1. PELARUPPBYGGNAD MED CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isolera	tanden	med	en	kofferdam.
	 (2)	 Applicera	en	adhesiv	i	enlighet	med	tillverkarens	anvisningar;	vi	rekommenderar	användningen	av	någon	 
	 	 	 BISCO-adhesiv.
	 (3)	 a.	Om	ett	matrisband	används:	Sätt	ett	matrisband	på	plats	runt	den	preparerade	tanden.	Sätt	den	intraorala	 
	 	 	 	 spetsens	 öppning	 direkt	 mot	 preparationen	 och	 tryck	 fram	 CORE-FLO	 DC	 Lite.	 Ljushärda	 i	 40	 
	 	 	 	 sekunder.
	 	 	 b.	Om	en	pelaruppbyggnadsform	används:	Sätt	blandningsspetsens	öppning	direkt	inuti	pelarformen	och	 
	 	 	 	 tryck	fram	CORE-FLO DC Lite.	Sätt	den	fyllda	formen	på	den	preparerade	tanden	och	håll	den	på	plats,	 
	 	 	 	 ljushärda	i	40	sekunder.
	 (4)	 Preparera	och	finishera	pelaren	på	sedvanligt	sätt	med	diamant-	eller	karbidborr.

2. ROTSTIFTCEMENTERING OCH PELARUPPBYGGNADSTEKNIK MED CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Avgränsa	arbetsfältet	runt	tanden	och	preparera	tanden	i	enlighet	med	rotstifttillverkarens	anvisningar.
	 (2)	 Applicera	en	adhesiv	i	enlighet	med	tillverkarens	anvisningar;	vi	rekommenderar	användningen	av	någon	 
	 	 	 BISCO-adhesiv.	Innan	ljushärdning,	torka	kanalen	med	papperspoints	tills	pointet	förblir	torrt	och	torka	 
	 	 	 adhesiven	försiktigt	för	att	avlägsna	lösningsmedel.	
 OBS:	Steget	med	papperspoint	är	viktigt	för	att	avlägsna	kvarvarande	ansamling	av	adhesiv	för	att	tillse	att	 
	 stiftet	kommer	ordentligt	på	plats.
	 (3)	 Täck	stiftets	yta	med	en	adhesiv	i	enlighet	med	tillverkarens	anvisningar.	Detta	ökar	stiftets	vätbarhet.	
	 (4)	Med	en	rotkanalblandningsspets	injiceras	CORE-FLO DC Lite	i	kanalen.	Börja	i	den	apikala	delen	och	 
	 	 	 dra	tillbaka	spetsen	långsamt	under	det	att	spetsen	hela	tiden	är	i	cementet,	för	att	undvika	uppkomsten	av	 
	 	 	 porositeter.	
	 (5)	 Täck	rotstiftets	apikala	ände	med	CORE-FLO DC Lite.	Sätt	stiftet	försiktigt	på	plats	i	kanalen	och	håll	det	 
	 	 	 på	plats	med	ett	bestämt	tryck	under	20-30	sekunder.
	 (6)	 Fortsätt	trycka	fram	CORE-FLO DC Lite	runt	stiftet	och	bygg	upp	pelaren	till	önskad	höjd	och	form.
	 (7)	 Avlägsna	överskottsmaterial	och	ljushärda	i	40	sekunder	genom	att	sätta	ljusledaren	så	nära	stiftet	och	 
	 	 	 pelaruppbyggnaden	som	möjligt.
	 (8)	 Preparera	och	finishera	pelaren	på	sedvanligt	sätt	med	diamant-	och	karbidborr.

3. DENTINERSÄTTNINGSMATERIAL
	 (1)	 Avgränsa	arbetsfältet	runt	tanden	och	preparera	tanden	på	ett	konservativt	sätt.
	 (2)	 Applicera	en	adhesiv	i	enlighet	med	tillverkarens	anvisningar;	vi	rekommenderar	användningen	av	någon	 
	 	 	 BISCO-adhesiv.	
	 (3)	 Tryck	fram	CORE-FLO DC Lite	endast	upp	till	i	höjd	med	dentin-emaljgränsen	
	 (4)	 Ljushärda	CORE-FLO DC Lite	i	10	sekunder.	Fortsätt	fylla	med	ett	ljushärdande	komposit	skiktvis	tills	 
	 	 	 kaviteten	är	fylld.	Ljushärda	i	enlighet	med	tillverkarens	anvisningar.
	 (5)	 Kontrollera	ocklusionen	och	fortsätt	med	finisherings-	och	poleringsåtgärder.

HYGIEN:	För	att	undvika	polymerisation	eller	 igensättning	 låt	dualsprutans	blandningsspets	sitta	 kvar	 tills	
nästa	 användningstillfälle.	 Användning	 av	 vanligen	 förekommande	 hygienskydd	 rekommenderas	 för	 att	
undvika	att	sprutorna	kontamineras	under	behandling.	Om	blandningsspetsen	använts	intraoralt	torka	av	med	
desinficeringsmedel	före	förvaring.

AVFALLSHANTERING:	Följ	lokala	anvisningar	för	avfallshantering.	I	frånvaro	av	sådana,	följ	nationella	eller	
regionala	avfallshanteringföreskrifter.

FÖRVARING:	 Förvara	 satsen	 vid	 rumstemperatur	 (20°C/68°F	 -	 25°C/77°F).	 Se	 enskilda	 komponenters	
märkning	för	särskilda	utgångsdatum.

GARANTI:	BISCO,	Inc.	intygar	skyldigheten	att	ersätta	produkter	som	visats	vara	defekta.	BISCO,	Inc.	påtar	
sig	inte	ansvarsskyldighet	för	skador	eller	förluster,	vare	sig	direkta	eller	indirekta,	som	hänförs	till	föreskriven	
användning	eller	felaktig	användning	av	produkterna.	Före	användning	åligger	det	användaren	att	bedöma	
lämpligheten	att	använda	produkten	för	avsett	ändamål.	Användaren	påtar	sig	all	risk	och	ansvarsskyldighet	
i	förening	därmed.

*	CORE-FLO	är	ett	varumärke	som	tillhör	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Opbygningsmateriale	med	flow-konsistens

GENERELLE OPLYSNINGER
CORE-FLO DC Lite	 er	 et	 dualhærdende	 opbygningsmateriale	 med	 flow-konsistens,	 fluorindhold	 og		
røntgenkontrast,	udviklet	til	cementering	af	rodstifter	og	fremstilling	af	plastiske	opbygninger	i	en	enkel	arbejdsgang.	
CORE-FLO DC Lite	er	også	ideelt	som	dentin-erstatningsmateriale.	CORE-FLO DC Lite	leveres	i	automix	dobbelt-
sprøjte	og	fås	i	to	farver,	Natural/A1	og	Opaque	White.	CORE-FLO DC Lite	skal	anvendes	med	et	bindingssystem,	
der	er	kompatibelt	med	dualhærdende	materialer,	som	fx	BISCOs	adhæsiver.

Indikationer:
De	vigtigste	indikationer	for	CORE-FLO DC Lite	er:
	 1.	Fremstilling	af	plastiske	opbygninger
	 2.	Cementering	af	rodstifter
	 3.	Dentinerstatning

Advarsler:
	 •	 Kontaminering	med	saliva,	blod	og	vand	skal	undgås	i	proceduren.	Ved	brug	af	dentale	adhæsiver/ 
	 	 bindingssystemer	vil	kontaminering	kunne	ødelægge	bindingen	til	dentin	og	medføre	nedsat	holdbarhed	af	 
	 	 restaureringen.
	 •	 Brug	af	kofferdam	anbefales	til	alle	procedurer,	hvor	der	er	risiko	for	kontaminering.

Advarsel: 
Krydskontaminering:	
	 •	 Produktet	kan	 indeholde	dele	der	er	designet	 til	engangs	brug.	Smid	væk	brugte	eller	kontaminerede	 
	 	 spidser.	Rengør,	desinficer	og	genbrug	ikke	produktet.	
	 •	 Det	 anbefales	 at	 anvende	normal	 hygiejnisk	 beskyttelse,	 for	 at	 undgå	enhver	 form	 for	 kontamination	 
	 	 af	sprøjten	under	behandlingen.	Hvis	sprøjten	bliver	kontamineret,	smid	den	væk.	Gør	den	ikke	ren	eller	 
	 	 desinficer	den	ikke.

Forholdsregler: 
	 •	 Undgå	kontakt	med	huden;	upolymeriserede	(meth)akrylat	resiner	kan	forårsage	sensibilisering	af	huden	på	 
	 	 følsomme	personer.	Ved	kontakt	vaskes	huden	med	sæbe	og	vand.
	 •	 Blandespidsen	skal	blive	siddende	på	dobbelt-sprøjten	indtil	næste	brug	for	at	undgå	polymerisering	eller	 
	 	 tilstopning.	Det	anbefales	at	anvende	almindelig	beskyttelsesafdækning	for	at	hindre	enhver	form	for	 
	 	 kontaminering	af	sprøjterne	under	behandling.	Hvis	sprøjten	er	anvendt	intraoralt,	skal	blandespidsen	 
	 	 desinficeres	inden	opbevaring.
	 •	 I	modsætning	til	Biscos	adhæsiver/bindingssystemer,	kan	ikke	alle	en-flaske	total-etch	eller	selvætsende	 
	 	 bindingssystemer	binde	til	kemisk-	og	dualhærdende	materialer.	Se	brugsanvisningen	fra	producenten.	
	 •	 Isoler	den	plastiske	opbygning	før	aftrykstagning	og	fremstilling	af	provisorier	(det	kan	være	tilstrækkeligt	at	 
	 	 fugte	opbygningen	grundigt)	for	at	hindre	binding	til	disse	materialer.	
	 •	 Hvis	materialet	opbevares	i	køleskab,	skal	det	opnå	stuetemperatur	inden	brug.
	 •	 Sikkerhedsdatablad	kan	påanmodning	rekvireres.
	 •	 Sikkerhedsdatablad	findes	på	www.bisco.com

TEKNISKE OPLYSNINGER
Ved	stuetemperatur	(20°C/68°F	-	25°C/77°F):
Arbejdstid:	Minimum	1	min.
Afbindingstid:	Maksimum	7	min.
Arbejds-	og	afbindingstider	kan	variere	afhængig	af	opbevaringsbetingelserne;	temperatur,	luftfugtighed	mv.

BRUGSANVISING
VEJLEDNING TIL BLANDING AF MATERIALET:
	 1.	Fjern	hætten	eller	blandespidsen	fra	dobbelt-sprøjten.
	 2.	Tryk	en	lille	mængde	materiale	ud	på	en	blandeblok	for	at	eliminere		eventuelle	luftblærer	i		kamrene	i	 
	 	 dobbelt-sprøjten.
	 3.	Sæt	en	blandespids	på	dobbeltsprøjten,	så	hakket	på	blandespidsens	krave	er	ud	for	indhakket	på	sprøjten	 
	 	 og	drej	derefter	den	brune	krave	på	blandespidsen	med	uret.	
	 4.	Tryk	på	stemplet	for	at		blande	og	dispensere	CORE-FLO DC Lite	materialet.	(Se	”	TEKNISKE	OPLYSNINGER)	 
	 	 for	oplysninger	om	arbejds-	og	afbindingstider.

1. FREMSTILLING AF PLASTISK OPBYGNING MED CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isoler	tanden	med	kofferdam.
	 (2)	 Applicer	et	adhæsiv/bindingssystem	i	henhold	til	producentens	anvisninger;	vi	anbefaler	brug	af	et	af	BISCOs	 
	 	 	 adhæsiver.
	 (3)	 a.	Ved	brug	af	matricebånd:	Placer	et	matricebånd	rundt	om	den	præparerede	tand.	Placer	den	intraorale	 
	 	 	 	 spids	direkte	på	præparationen	og	dispenser	CORE-FLO DC Lite materialet.	Lyshærd	i	40	sek.	
	 	 	 b.	Ved	brug	af	 opbygningsmatrice:	Placer	 blandespidsen	direkte	 i	 opbygningsmatricen	og	dispenser	 
    CORE-FLO DC Lite	materialet.	Placer	den	fyldte	opbygningsmatrice	på	den	præparerede	tand,	hold	den	 
	 	 	 	 på	plads	og	lyshærd	i	40	sek.	
	 (4)	 Præparer	opbygningen	på	normal	vis	med	diamant	og	hårdmetalbor.

2. TEKNIK TIL CEMENTERING AF RODSTIFTER OG FREMSTILLING AF PLASTISK OPBYGNING MED 
CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isoler	tanden	og	præparer	rodkanalen	i	henhold	til	brugsanvisningen	fra	producenten	af	rodstiften.
	 (2)	 Applicer	et	adhæsiv/bindingssystem	i	henhold	til	producentens	anvisninger;	vi	anbefaler	brug	af	et	af	BISCOs	 
	 	 	 adhæsiver.	Før	lyshærdning	tørres	rodkanalen	med	paperpoints,	indtil	paperpointen	er	tør,	når	den	fjernes	 
	 	 	 fra	kanalen.	Blæs	derefter	forsigtigt	for	at	fjerne	opløsningsmidlet	fra	adhæsivet.	
 BEMÆRK:	Trinnet	med	tørlægning	med	paperpoints	er	vigtigt	for	at	fjerne	overskud	af	adhæsiv	i	kanalen,	så	 
	 rodstiften	efterfølgende	kan	komme	helt	på	plads,	

CORE-FLO™* DC Lite
Low	Viscosity	Core	Build-Up
GENERAL INFORMATION

CORE-FLO DC Lite	 is	 a	 flowable	 dual-cured,	 fluoride-containing,	 radiopaque	 core	 build-up	 composite,	
specifically	designed	to	cement	posts	and	build-up	 the	core	structure	 in	one	easy	application.	CORE-FLO 
DC Lite	is	also	an	ideal	dentin	replacement	material.	CORE-FLO DC Lite	comes	in	an	automix	dual-syringe,	
and	is	available	in	both	Natural/A1	&	Opaque	White	shades.	CORE-FLO DC Lite	is	intended	for	use	with	a	
bonding	agent	that	is	compatible	with	dual-cured	materials,	such	as	BISCO	adhesives.

Indications for use:
The	principle	indications	for	use	of	CORE-FLO DC Lite	are:
	 1.	Core	build-up	material
	 2.	Cementation	of	posts	or	pins
	 3.	Dentin	replacement	material

Warnings:
	 •	 Contamination	by	saliva,	blood,	or	water	should	be	avoided	during	these	procedures.	When	using	dental	 
	 	 adhesives,	contamination	will	compromise	dentin	bonding	and	may	result	in	decreased	longevity	of	the	 
	 	 restoration.
	 •	 A	rubber	dam	is	recommended	for	all	indications	where	contamination	may	be	possible.

Cautions: 
Cross-contamination:	
	 •	 Product	may	contain	items	that	are	designed	for	one	time	use.	Dispose	of	used	or	contaminated	tips.	Do	 
	 	 not	clean,	disinfect	or	reuse.
	 •	 Use	of	commonly	available	hygienic	protective	covering	to	avoid	any	contamination	of	syringes	during	 
	 	 treatment	is	recommended.	If	syringe	becomes	contaminated,	discard.	Do	not	clean	or	disinfect.

Precautions:
	 •	 Avoid	contact	with	the	skin;	unpolymerized	(meth)acrylate	resins	may	cause	skin	sensitization	in	susceptible	 
	 	 persons.	In	case	of	contact,	wash	skin	with	soap	and	water.
	 •	 To	prevent	polymerization	or	clogging,	the	dual-syringe	mixing	tip	should	be	left	in	place	until	the	next	 
	 	 application.	Use	of	commonly	available	hygienic	protective	covering	to	avoid	any	contamination	of	syringes	 
	 	 during	treatment	is	recommended.	If	used	intraorally,	wipe	mixing	tip	with	disinfectant	prior	to	storage.
	 •	 Unlike	Bisco	adhesives,	not	all	one	bottle	total-etch	or	self-etch	systems	bond	to	self-cured	or	dual-cured	 
	 	 materials.	Refer	to	the	manufacturer’s	instructions.
	 •	 Isolate	the	core	build-up	for	taking	impressions	or	fabricating	temporary	crowns/bridges	(it	may	be	sufficient	 
	 	 to	moisten	it	thoroughly),	in	order	to	prevent	any	bonding	with	these	materials.
	 •	 If	refrigerated,	product	should	be	brought	to	room	temperature	before	use.
	 •	 Safety	data	sheet	available	on	request.
	 •	 Safety	data	sheet	available	at	www.bisco.com.

TECHNICAL INFORMATION
At	room	temperature	(20°C/68°F	-	25°C/77°F):
Working	Time:	Minimum	1	minute
Setting	Time:	Maximum	7	minutes
Working	Time	and	Setting	Time	may	vary	based	on	storage	conditions,	temperature,	humidity,	etc.

INSTRUCTIONS FOR USE
CORE MATERIAL MIXING PROCEDURES:
	 1.	Remove	the	syringe	cap	or	mixing	tip	from	the	dual-syringe.
	 2.	Dispense	a	small	amount	of	material	onto	a	mixing	pad	to	eliminate	any	voids	in	each	chamber	of	the	 
	 	 dual-syringe.
	 3.	Attach	a	mixing	tip	to	the	dual-syringe	by	lining	up	the	key	and	keyway.	Then	turn	the	brown	locking	mechanism	 
	 	 clockwise.
	 4.	Pressing	the	plunger	will	mix	and	dispense	the	CORE-FLO DC Lite.	(See	“TECHNICAL	INFORMATION”	 
	 	 Section	for	Working	and	Setting	Time	information.)

1. CORE BUILD-UP USING CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isolate	the	tooth	with	a	rubber	dam.
	 (2)	 Apply	an	adhesive	according	to	the	manufacturer’s	instructions;	we	recommend	the	use	of	any	BISCO	 
	 	 	 adhesive.
	 (3)	 a.	If	using	a	matrix	band:	place	a	matrix	band	around	the	prepared	tooth.	Place	the	end	of	the	intra-oral	 
	 	 	 	 tip	directly	on	to	the	preparation	and	dispense	CORE-FLO DC Lite.	Light	cure	for	40	seconds.
	 	 	 b.	If	using	a	core	form:	place	the	mixing	tip	directly	into	the	core	form	and	dispense	CORE-FLO DC Lite.	 
	 	 	 	 Place	the	loaded	core	form	onto	the	prepared	tooth	and	hold	in	place,	light	cure	for	40	seconds.
	 (4)	 Prepare	and	finish	the	core	in	the	usual	manner	using	diamond	and	carbide	burs.

2. POST CEMENTATION AND CORE BUILD-UP TECHNIQUE USING CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isolate	tooth	and	prepare	the	tooth	according	to	the	post	manufacturer’s	instructions.
	 (2)	 Apply	an	adhesive	according	to	the	manufacturer’s	instructions;	we	recommend	the	use	of	any	BISCO	 
	 	 	 adhesive.	Prior	to	light	curing,	blot	the	canal	dry	with	paper	points	until	the	paper	point	returns	dry	from	the	 
	 	 	 canal	and	gently	air	dry	the	adhesive	to	evaporate	the	solvent.	
 NOTE:	The	paper	point	step	is	important	for	removal	of	any	pooled	adhesive	so	that	there	is	no	interference	in	 
	 complete	seating	of	the	post.
	 (3)	 Coat	the	surface	of	the	post	with	an	adhesive	according	to	the	manufacturer’s	instructions.	This	will	increase	 
	 	 	 the	wettability	of	the	post.	
	 (4)	 Using	the	root	canal	mixing	tip	inject	CORE-FLO DC Lite	into	the	canal.	Start	at	the	apical	end	of	the	canal	 
	 	 	 and	withdraw	the	tip	slowly	while	keeping	the	tip	in	the	cement	to	minimize	voids.
	 (5)	 Coat	the	apical	end	of	the	post	with	CORE-FLO DC Lite.	Seat	the	post	into	the	canal	gently	and	maintain	 
	 	 	 firm	pressure	for	20-30	seconds	once	the	post	is	seated.
	 (6)	 Continue	to	express	CORE-FLO DC Lite	around	the	post	and	build-up	the	core	to	the	desired	height	and	 
	 	 	 shape.
	 (7)	 Remove	the	excess	material	and	light	cure	for	40	seconds	by	placing	the	light	tip	as	close	as	possible	to	 
	 	 	 the	post	and	core	build-up.
	 (8)	 Prepare	and	finish	the	core	in	the	usual	manner	using	diamond	and	carbide	burs.

3. DENTIN REPLACEMENT MATERIAL
	 (1)	 Isolate	tooth	and	prepare	in	a	conservative	manner.	Rinse	and	dry.
	 (2)	 Apply	an	adhesive	according	to	the	manufacturer’s	instructions;	we	recommend	the	use	of	any	BISCO	 
	 	 	 adhesive.
	 (3)	 Express	CORE-FLO DC Lite	only	to	the	level	of	the	dentin-enamel	junction.	
	 (4)	 Light	cure	the	CORE-FLO DC Lite	for	10	seconds.	Continue	to	firmly	pack	a	light-cured	composite,	building	 
	 	 	 incrementally	until	cavity	preparation	is	filled.	Light	cure	according	to	manufacturer’s	instructions.
	 (5)	 Check	the	occlusion	and	continue	with	finishing	and	polishing	procedures.

HYGIENE:	To	prevent	polymerization	or	clogging,	the	dual-syringe	mixing	tip	should	be	left	in	place	until	the	next	
application.	Use	of	commonly	available	hygienic	protective	covering	to	avoid	any	contamination	of	syringes	during	
treatment	is	recommended.	If	used	intraorally,	wipe	mixing	tip	with	disinfectant	prior	to	storage.	

DISPOSAL:	Refer	to	community	provisions	relating	to	waste.	In	their	absence,	refer	to	national	or	regional	
provisions	relating	to	waste.

STORAGE:	 Store	 kit	 at	 room	 temperature	 (20°C/68°F	 -	 25°C/77°F).	 See	 individual	 component	 labels	 for	
specific	expiration	dates.

WARRANTY:	BISCO,	Inc.	recognizes	its	responsibility	to	replace	products	if	proven	to	be	defective.	BISCO,	
Inc.	does	not	accept	liability	for	any	damages	or	loss,	either	direct	or	consequential,	stemming	from	the	use	of	
or	inability	to	use	the	products	as	described.	Before	using,	it	is	the	responsibility	of	the	user	to	determine	the	
suitability	of	the	product	for	its	intended	use.	The	user	assumes	all	risk	and	liability	in	connection	therewith.

*	CORE-FLO	is	a	trademark	of	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Stumpfaufbaumaterial	mit	niedriger	Viskosität

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
CORE-FLO DC Lite	 ist	ein	fließfähiges,	dualhärtendes,	röntgendichtes	Stumpfaufbaukomposit	mit	Fluorid.	
Es	wurde	speziell	zur	Zementierung	von	Stiften	entwickelt	und	ist	für	den	Aufbau	der	Stumpfstruktur	in	einer	
einfachen	Anwendung	vorgesehen.	CORE-FLO DC Lite	ist	zudem	ein	ideales	Dentinersatzmaterial.	CORE-
FLO DC Lite	wird	in	einer	Automisch-Doppelspritze	geliefert	und	ist	in	den	Farbtönen	Natural/A1	und	Opaque	
White	 erhältlich.	CORE-FLO DC Lite	 ist	 für	 die	 Verwendung	 mit	 einem	 Haftvermittler	 bestimmt,	 der	 mit	
dualhärtenden	Materialien,	wie	z.	B.	Adhäsiven	von	BISCO,	kompatibel	ist.

Indikationen für den Gebrauch:
Die	grundlegenden	Indikationen	für	den	Gebrauch	von	CORE-FLO DC Lite	sind:
	 1.	Stumpfaufbaumaterial
	 2.	Zementierung	von	Stiften	oder	Pins
	 3.	Dentinersatzmaterial

Warnhinweise:
	 •	 Bei	diesen	Verfahren	sollte	eine	Kontamination	durch	Speichel,	Blut	oder	Wasser	vermieden	werden.	Bei	 
	 	 der	Verwendung	von	Dentaladhäsiven	wird	die	Dentinhaftung	durch	Kontaminationen	beeinträchtigt	und	 
	 	 dadurch	die	Haltbarkeit	der	Restauration	u.	U.	verkürzt.
	 •	 Für	alle	Indikationen,	bei	denen	eine	Kontamination	möglich	ist,	wird	ein	Kofferdam	empfohlen.

Warnhinweise:
Kreuzkontamination:		
	 •	 Das	Produkt	kann	Komponenten	enthalten,	die	für	den	einmaligen	Gebrauch	bestimmt	sind.	Entsorgen	 
	 	 Sie	gebrauchte	oder	verunreinigte	Tips.	Nicht	reinigen,	desinfizieren	oder	wiederverwenden.	
	 •	 Es	wird	empfohlen,	eine	handelsübliche	hygienische	Schutzhülle	zu	verwenden,	um	eine	Kontamination	 
	 	 der	Spritzen	während	der	Behandlung	zu	vermeiden.	Wenn	die	Spritze	verunreinigt	ist,	entsorgen	Sie	sie.	 
	 	 Nicht	reinigen	oder	desinfizieren.

Vorsichtsmaßnahmen:
	 •	 Hautkontakt	 vermeiden,	 unpolymerisierte	Methacrylate	 können	 Hautreizungen	 bei	 empfindlichen	 Personen	 
	 	 auslösen.	Im	Fall	von	Hautkontakt,	die	Haut	mit	Seife	und	Wasser	waschen.	
	 •	 Die	Mischkanüle	 der	Doppelspritze	 an	 ihrer	 Stelle	 bis	 zur	 nächsten	Auftragung	 lassen,	 um	 
	 	 Polymerisation	oder	Verstopfung	zu	verhindern.	Zur	Vermeidung	von	Kontaminierung	der	Spritzen	 
	 	 während	der	Behandlung	wird	die	Verwendung	von	handelsüblichen	Hygieneschutzabdeckungen	 
	 	 empfohlen.	Bei	 intraoraler	Verwendung	die	Mischkanüle	vor	der	Lagerung	mit	einer	Wischdesinfektion	 
	 	 desinfizieren.
	 •	 Im	Gegensatz	zu	den	Adhäsiven	von	Bisco	binden	nicht	alle	Total-etch-	oder	Self-etch-Einflaschensysteme	 
	 	 an	selbsthärtende	oder	dualhärtende	Materialien.	Bitte	die	Anweisungen	des	Herstellers	beachten.
	 •	 Den	Stumpfaufbau	für	die	Anfertigung	des	Abdrucks	oder	die	Herstellung	von	temporären	Kronen/Brücken	 
	 	 (ein	gründliches	Durchfeuchten	kann	evtl.	ausreichen)	isolieren,	um	ein	Binden	an	diese	Materialien	zu	 
	 	 verhindern.
	 •	 Falls	das	Produkt	im	Kühlschrank	aufbewahrt	wird,	muss	es	vor	Gebrauch	auf	Raumtemperatur	gebracht	 
	 	 werden.
	 •	 Sicherheitsdatenblatt	auf	Anfrage	erhältlich.
	 •	 Sicherheitsdatenblatt	ist	erhältlich	unter	www.bisco.com.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Bei	Raumtemperatur	(20°C/68°F	–	25°C/77°F):
Verarbeitungszeit:	Mindestens	1	Minute
Abbindezeit:	Maximal	7	Minuten
Verarbeitungszeit	 und	 Abbindezeit	 können	 je	 nach	 Lagerbedingungen,	 Temperatur,	 Luftfeuchtigkeit	 usw.	
variieren.

BISCO

Low Viscosity Core Build-Up

Instructions for Use

BISCO,	Inc.
1100	W.	Irving	Park	Road
Schaumburg,	IL	60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
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Caution:	U.S.	Federal	law	restricts	this	device	to	sale	by	or	on	the	order	of	a	licensed	Dentist.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε το κιτ σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68F – 25°C/77°F). Δείτε τις ανεξάρτητες 
ετικέτες εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν 
αποδειχθούν ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, 
άμεσες ή παρεπόμενες, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις 
οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για 
την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη που σχετίζεται με το παρόν.

*Το CORE-FLO αποτελεί εμπορικό σήμα της BISCO, Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Надстроечный композит низкой  

вязкости для формирования культи
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CORE-FLO DC Lite является рентгеноконтрастным текучим материалом двойного отверждения, 
содержащий ионы фтора, специфически созданный для цементирования штифтов и создания 
надстройки (культи) в одновременной простой аппликации. CORE-FLO DC Lite также 
идеальный материал для замещения дентина. CORE-FLO DC Lite выпускается в двойном 
автосмесительном шприце и доступен как в Натуральном/А1 и Опаковом оттенках. CORE-FLO 
DC Lite предназначен для использования с адгезивами, совместимых с материалами двойного 
отверждения, как адгезивы BISCO.

Показания к применению:
Основными предназначениями использования CORE-FLO DC Lite являются:
 1. Материал для создания культи
 2. Цементировка штифтов 
 3. Материал для замещения дентина

Предостережение:
 • Загрязнения слюной, кровью или водой во время этих процедур следует избегать. Загрязнение  
  при использовании зубных адгезивов будет нарушать дентинный бондинг и может  
  способствовать уменьшению долговечности реставрации.
 • Во всех случаях, где загрязнение возможно, рекомендуется использовать резиновую  
  заслонку.

Предупреждение: 
Перекрестное загрязнение: 
 • Продукт может содержать элементы, предназначенные для одноразового использования.  
  Утилизируйте использованные или загрязненные наконечники. Не чистить, не  
  дезинфицировать и не использовать повторно.
 • Рекомендуется использовать общедоступное гигиеническое защитное покрытие во  
  избежание загрязнения шприцев во время лечения. Если шприц загрязнен, не используйте  
  его. Не чистить и не дезинфицировать.

Меры предосторожности:
 • Избегать контакта с кожей. Неполимеризированная (метил)акрилатная смола может вызвать  
  раздражение у людей с чувствительной кожей. В случае контакта, промойте кожу водой с  
  мылом.
 • Во избежание полимеризации или закупорки, смесительный кончик следует оставить на  
  месте до следующего использования. Рекомендуется избегать любого загрязнения шприцев  
  в процессе лечения. При их внутриротовом использовании, оботрите их смесительные  
  кончики дезинфектором до хранения.
 • В отличие от адгезивов BISCO, не все однобутылочные адгезивы для полной протравки  
  или само-протравливающие системы связываются с само-полимеризуемыми или двойного  
  отверждения материалами. Справьтесь с инструкцией производителя 
 • Изолируйте культю перед снятием слепка для изготовления временной коронки/мостовидного  
  протеза (возможно, что достаточно будет тщательно смочить культю), для того, чтобы  
  предупредить бондинг с этими материалами 
 • Если материал хранился в холодильнике, он должен достигнуть комнатной температуры до его  
  использования.
 • Пасспорт безопасности находится
 • Данные по безопасности содержатся в www.bisco.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F):
Рабочее время: Минимум 1 минута
Время схватывания: Максимум 7 минут
Рабочее время и время схватывания могут варьировать в зависимости от условий хранения, 
температуры, влажности и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕШИВАНИЯ КУЛЬТЕВОГО МАТЕРИАЛА:
 1. Удалите покрышку шприца или смесительного кончика двойного шприца.
 2. Выдавите небольшое количество материала на смесительную подкладку, чтобы устранить  
  пустоты в каждой из камер двойного шприца.  
 3. Присоедините смесительный кончик двойного шприца, сопоставив направляющий ключ и  
  паз. Подсоедините смесительный тип к двойному шприцу и поверните коричневый  
  соединяющий механизм по часовой стрелке.
 4. При нажатии поршня будет происходить смешивание и выдавливание CORE-FLO DC Lite.  
  (Обратитесь к отделу «Техническая Информация» для уточнения рабочего времени и времени  
  схватывания.

1. CORE BUILD-UP, ИСПОЛЬЗУЯ CORE-FLO DC
 (1) Изолируйте зуб резиновой заслонкой.
 (2) Нанесите адгезив в соответствие с указаниями производителя; мы рекомендуем  
   воспользоваться любым адгезивом BISCO.
 (3) a. Если вы пользуетесь матричной пластинкой, расположите её вокруг препарированного  
    зуба. Поместите внутриротовой кончик непосредственно на препаровку и CORE-FLO  
    DC Lite. Свето-отверждайте 40 секунд.
   b. Если вы используете культевую форму, поместите смесительный кончик непосредственно  
    в форму и выдавите CORE-FLO DC Lite. Поместите заполненную культевую форму на  
    препарированный зуб и удерживайте её, свето-полимеризуйте 40 сек.
 (4) Обработайте и отделайте культю обычным способом, пользуясь алмазными и карбидными  
   борами.

2. ЦЕМЕНТАЦИЯ ШТИФТА И СОЗДАНИЕ КУЛЬТЕВОЙ НАДСТРОЙКИ, ИСПОЛЬЗУЯ 
CORE BUILD-UP, ПРИМЕНЯЯ CORE-FLO DC Lite
 (1) Изолируйте и препарируйте зуб в соответствие с указаниями производителя штифта.
 (2) Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя. Мы рекомендуем  
   применить любого адгезива BISCO. До свето-полимеризации промокните канал насухо  
   бумажными турундами пока они не выходят из канала сухими, затем мягко просушите  канал  
   воздушной струёй, чтобы испарить растворитель.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Использование бумажной турунды является важным этапом для удаления  
 скоплений адгезива, чтобы не препятствий для полной установки штифта.
 (3) Нанесите слой адгезива на поверхность штифта в соответствие с указаниями производителя.  
   Это повысит смачиваемость поверхности штифта.
 (4) Пользуясь смесительным кончиком для корневых каналов введите CORE-FLO DC Lite в  
   канал. Начните с апикального отдела канала и медленно выводите кончик, оставляя кончик в  
   цементе, чтобы уменьшить воздушные поры.
 (5) Нанесите CORE-FLO DC Lite на апикальный участок штифта. Мягко установите штифт в  
   канал и поддерживайте давление 20-30 сек. пока штифт не установится не место.
 (6) Продолжите выдавливать CORE-FLO DC Lite вокруг штифта и надстройте культю до  
   желательной высоты и формы.
 (7) Удалите избытки материала  и свето-отверждайте 40 сек., разместив кончик световода как  
   можно ближе к штифту и надстройке.
 (8) Закончите и отделайте культю, в обычной манере, алмазными и карбидными борами.

3. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕНТИНА
 (1) Изолируйте зуб и препарируйте в консервативной манере. Сполосните и подсушите. 
 (2) Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя; мы рекомендуем любой  
   адгезив от BISCO.
 (3) Выдавите CORE-FLO DC Lite только до уровня дентино-эмалевой границы.
 (4) Свето-отвердите CORE-FLO DC Lite 10 сек. Продолжайте плотно паковать свето- 
  отверждаемый композит, постепенно, до заполнения препаровки. Свето-отвердите в  
  соответствие с инструкциями производителя.
 (5) Поверьте окклюзию и продолжайте с обработкой и полировкой.

ГИГИЕНА: Во избежание полимеризации или закупорки, смесительный кончик следует 
оставить на месте до следующего использования. Рекомендуется избегать любого загрязнения 
шприцев в процессе лечения. При их внутриротовом использовании, оботрите их смесительные 
кончики дезинфектором до хранения.

ИЗБАВЛЕНИЕ: Соотнеситесь с принятыми коммунальными положениями, относящимся 
к отходам. При отсутствии таковых, соотнеситесь с национальными или региональными 
положениями, относящихся к отходам.

ХРАНЕНИЕ: Храните набор при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F). Проверяйте 
отдельные этикетки компонентов для специфических сроков использования.

ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. признает ответственность и заменит продукты, которые доказано 
являются дефективными. BISCO, Inc. не принимает ответственность в случаях повреждения или 
потери, непосредственной или косвенной, вытекающей из использования или неправильного 
использования продукта, как описано. Прежде, чем использовать продукт, ответственность 
пользователя является определить пригодность продукта для его намеренного использования. 
Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.
* CORE-FLO – тоговая марка BISCO, Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Materiał	do	odbudowy	rdzenia	zęba	o	niskiej	gęstości

INFORMACJE OGÓLNE
CORE-FLO DC Lite	 jest	 półpłynnym,	 podwójnie	 utwardzalnym,	 zawierającym	 fluor,	 widocznym	 na	 RTG	
materiałem	do	odbudowy	zrębu	zęba,	zaprojektowanym	specjalnie	do	cementowania	wkładów	i	odbudowy	
rdzenia	zęba	w	jednej	prostej	aplikacji.	CORE-FLO DC Lite	 jest	również	idealny	jako	materiał	zastępujący	
zębinę.	CORE-FLO DC Lite	występuje	w	podwójnych	strzykawkach	mieszających	i	dostępny	jest	w	dwóch	
odcieniach:	Naturalnym/A1	oraz	Opakerowym-Białym.	CORE-FLO DC Lite jest	przeznaczony	do	stosowania	
ze	 środkiem	 wiążącym,	 który	 jest	 kompatybilny	 z	 podwójnie	 utwardzanymi	 materiałami	 takimi	 jak	 środki	
wiążące	od	BISCO. 

Wskazania do stosowania:
Głównymi	wskazaniami	do	stosowania	CORE-FLO DC Lite	są:
	 1.	Materiał	do	odbudowy	zrębu
	 2.	Cementowanie	wkładów	lub	pinów
	 3.	Jako	materiał	zastępujący	zębinę

Ostrzeżenia:
	 •	 Należy	unikać	skażenia	śliną,	krwią	lub	wodą	podczas	procedury.	Kiedy	używane	są	systemy	wiążące,	 
	 	 skażenie	zagraża	bondingowi	z	zębiną	i	może	skutkować	skróconą	żywotnością	wypełnienia.
	 •	 Stosowanie	koferdamu	jest	wskazane	we	wszystkich	przypadkach	zagrożonych	skażeniem.	

Ostrzeżenie:
Zakażenia	krzyżowe:
	 •	 Produkt	 może	 zawierać	 elementy	 przeznaczone	 do	 jednorazowego	 użytku.	 Usuwaj	 zużyte	 lub	 
	 	 zanieczyszczone	końcówki.	Nie	czyść,	nie	dezynfekuj	ani	nie	używaj	ponownie.
	 •	 Zaleca	 się	 stosowanie	 powszechnie	 dostępnych	 higienicznych	 osłonek	 ochronnych,	 aby	 uniknąć	 
	 	 zanieczyszczenia	strzykawek	podczas	 leczenia.	Jeśli	strzykawka	zostanie	zanieczyszczona,	należy	 ją	 
	 	 wyrzucić.	Nie	czyść	ani	nie	dezynfekuj.

Środki ostrożności:
	 •	 Unikaj	 kontaktu	 ze	 skórą;	 niespolimeryzowane	 żywice	metakrylowe	mogą	 spowodować	uwrażliwienie	 
	 	 skóry	u	podatnych	osób.	W	przypadku	kontaktu,	opłukuj	skórę	wodą	z	mydłem.	
	 •	 By	 zapobiec	 polimeryzacji	 czy	 zapychaniu	 podwójnej	 strzykawki	 mieszącej,	 końcówka	 mieszająca	 
	 	 powinna	być	pozostawiona	na	strzykawce	aż	do	kolejnej	aplikacji.	Używaj	ogólnie	dostępnych	osłonek	 
	 	 higienicznych	by	zapobiec	skażeniu	strzykawek	podczas	procedury.	Jeśli	są	używane	wewnątrz	ustnie,	 
	 	 przetrzyj	aplikator	środkiem	dezynfekującym	przed	odłożeniem	do	przechowania.	
	 •	 W	przeciwieństwie	do	środków	wiążących	od	BISCO,	nie	wszystkie	 jednobutelkowe	systemy	wiążące	 
	 	 total-etch	lub	self-etch	wiążą	do	samoutwardzalnych	czy	podwójnie	utwardzalnych	materiałów.	Odnieś	 
	 	 się	do	wskazówek	z	instrukcji	użycia	środka	wiążącego	producenta.	
	 •	 Wykonaj	 izolację	 odbudowy	 zrębu	 zęba	 przed	 porbaniem	 wycisków	 lub	 wykonaniem	 tymczasowych	 
	 	 koron/mostów	(czasami	wystarczy	odbudowę	odpowiednio	nawilżyć),	w	celu	zapobieżenia	wiązania	z	 
	 	 tymi	materiałami.	
	 •	 Jeśli	przechowujemy	produkt		w	lodówce,	powinien	zostać	in	doprowadzony	do	temperatury	pokojowej	 
	 	 	 przed	użyciem.	
	 •	 Karta	charakterystyki	produktu	dostępna	na	życzenie.	
	 •	 Karta	charakterystyki	produktu	dostępna	na	www.bisco.com

INFORMACJE TECHNICZNE
W	temperaturze	pokojowej	(20°C/68°F	-	25°C/77°F):
Czas	pracy:	Minimum	1	minuta
Czas	utwardzania:	Maksimum	7	minut
Czas	pracy	z	materiałem	oraz	czas	utwardzenia	mogą	różnić	się	w	zależności	od	warunków	przechowywania,	
temperatury,	wilgotności	itp.

INSTRUKCJA UŻYCIA
PROCEDURA MIESZANIA MATERIAŁU CELEM ODBUDOWY ZRĘBU ZĘBA:
	 1.	Usuń	zakrętkę	albo	końcówkę	mieszającą	z	podwójnej	strzykawki.
	 2.	Wyciśnij	małą	ilość	materiału	na	bloczek	do	mieszania	by	wyeliminować	wszelkie	pęcherzyki	powietrza	z	 
	 	 komór	podwójnej	strzykawki.	
	 3.	Zamocuj	 końcówkę	 mieszającą	 na	 podwójną	 strzykawkę	 poprzez	 równe	 ustawienie	 znaczników	 na	 
	 	 końcówce	 i	strzykawce.	Potem	przekręć	brązowy	mechanizm	blokujący	w	kierunku	ruchu	wskazówek	 
	 	 zegara.

Precauções:
	 •	 Evite	o	contacto	com	a	pele,	 resinas	não	polimerizadas	de	 (met)acrilato	podem	causar	sensibilidade	 
	 	 cutânea	em	pessoas	suscetíveis.	Em	caso	de	contacto,	lave	a	pele	com	sabão	e	água.
	 •	 Para	impedir	a	ocorrência	de	polimerização	ou	obstrução,	não	remova	a	ponta	de	mistura	da	seringa	dupla	 
	 	 até	à	aplicação	seguinte.	Recomenda-se	a	utilização	de	protectores	de	plástico	para	evitar	qualquer	 
	 	 contaminação	das	seringas	durante	o	 tratamento.	Se	usada	 intraoralmente	deverá	ser	 limpa	com	 
	 	 desinfectantes	antes	do	armazenamento.
	 •	 Consulte	as	instruções	do	fabricante.	Ao	contrário	dos	adesivos	BISCO,	nem	todos	os	sistemas	de	adesão	 
	 	 total-etch	ou	self-etch	aderem	a	materiais	autopolimerizáveis		ou	de	dupla	polimerização.
	 •	 Isole	o	falso	coto	para	efectuar	as	impressões	ou	produzir	as	coroas/pontes	provisórias	(que	pode	ser	 
	 	 suficiente	para	humedecê-lo	minuciosamente),	de	forma	a	prevenir	qualquer	tipo	de	adesão	a	estes	 
	 	 materiais.
	 •	 Se	refrigerado,	o	produto	deverá	estar	à	temperatura	ambiente	antes	de	utilizar.
	 •	 Ficha	de	segurança	fornecida	a	pedido.
	 •	 Ficha	de	Dados	de	Segurança	disponível	em	www.bisco.com.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
À	temperatura	ambiente	(20°C/68°F	-	25°C/77°F):
Tempo	de	Trabalho:	Mínimo	1	minuto	
Tempo	de	Presa:	Máximo	7	minutos
O	Tempo	de	Trabalho	 e	 o	Tempo	de	Presa	podem	variar	 em	 função	das	 condições	 de	 armazenamento,	
temperatura,	humidade,	etc.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
PROCEDIMENTO DE MISTURA DO MATERIAL DE RECONSTRUÇÃO
	 1.	Remova	a	tampa	da	seringa	ou	a	ponta	de	mistura	da	seringa	dupla.
	 2.	Coloque	uma	pequena	quantidade	de	material	sobre	um	bloco	de	mistura,	para	eliminar	quaisquer	zonas	 
	 	 não	preenchidas	em	cada	tambor	da	seringa	dupla.
	 3.	Fixe	uma	ponta	misturadora	à	seringa	dupla,	alinhando	a	chave	com	a	respectiva	ranhura.	Em	seguida,	 
	 	 rode	o	mecanismo	de	bloqueio	castanho	no	sentido	dos	ponteiros	do	relógio.
	 4.	Se	premir	o	êmbolo,	irá	misturar	e	extrair	o	CORE-FLO DC Lite.	(Consulte	a	secção	“INFORMAÇÕES	 
	 	 TÉCNICAS”	para	obter	informações	sobre	os	tempos	de	trabalho	e	de	presa)

1. RECONSTRUÇÃO DE FALSOS COTOS UTILIZANDO CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isole	o	dente	com	um	dique	de	borracha
	 (2)	 Aplique	o	adesivo	de	acordo	com	as	instruções	do	fabricante;	recomenda-se	a	utilização	de	qualquer	 
	 	 	 adesivo	da	Bisco.
	 (3)	 a.	Se	utilizar	uma	matriz:	coloque	uma	matriz	em	torno	do	dente	instrumentado.	Coloque	a	extremidade	da	 
	 	 	 	 ponta	intra-oral	directamente	na	preparação	e	dispense	CORE-FLO DC Lite.	Fotopolimerize	durante	40	 
	 	 	 	 segundos.
	 	 	 b.	Se	utilizar	uma	matriz	pré-fabricada	coreform:	coloque	a	ponta	misturadora	directamente	na	matriz	 
	 	 	 	 pré-fabricada	e	dispense	CORE-FLO DC Lite.	Coloque	a	matriz	preenchida	sobre	o	dente	instrumentado	 
	 	 	 	 e	mantenha	no	lugar,	fotopolimerize	durante	40	segundos.
	 (4)	 Prepare	e	acabe	o	falso	coto	de	forma	convencional	utilizando	brocas	de	tungsténio	e	de	diamante.

2. TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO DE FALSOS COTOS E CIMENTAÇÃO DE ESPIGÕES UTILIZANDO 
CORE-FLO DC Lite 
	 (1)	 Isole	e	prepare	o	dente	de	acordo	com	as	instruções	do	fabricante	do	espigão.
	 (2)	 Aplique	o	adesivo	de	acordo	com	as	instruções	do	fabricante;	recomenda-se	a	utilização	de	qualquer	 
	 	 	 adesivo	da	Bisco.	Antes	de	fotopolimerizar,	seque	o	canal	com	cones	de	papel,	até	que	o	cone	esteja	seco	 
	 	 	 ao	ser	retirado	do	canal	e	seque	suavemente	com	a	seringa	de	ar	o	adesivo	para	evaporar	o	solvente.
 NOTA:	O	passo	do	cone	de	papel	é	importante	para	remover	qualquer	adesivo	acumulado,	de	modo	a	que	 
	 não	exista	interferência	no	assentar	do	espigão.
	 (3)	 Revista	a	superfície	do	espigão	com	um	adesivo	de	acordo	com	as	instruções	do	fabricante.	Isto	irá	aumentar	 
	 	 	 a	molhabilidade	do	espigão.	
	 (4)	 Utilizando	a	ponta	misturadora	radicular,	injecte	CORE-FLO DC Lite	no	canal.	Comece	pela	extremidade	 
	 	 	 apical	do	canal	e	retire	lentamente	a	ponta,	enquanto	mantém	a	ponta	no	cimento,	para	minimizar	a	 
	 	 	 existência	de	zonas	vazias.
	 (5)	 Revista	a	extremidade	apical	do	espigão	com	CORE-FLO DC Lite.	Coloque	suavemente	o	espigão	no	 
	 	 	 canal	e	mantenha	uma	pressão	firme	durante	20	a	30	segundos	depois	do	espigão	ter	sido	assente.
	 (6)	 Continue	a	colocar	CORE-FLO DC Lite	em	torno	do	espigão	e	faça	a	reconstrução	do	falso	coto	na	altura	 
	 	 	 e	forma	desejada.
	 (7)	 Remova	o	excesso	do	material	e	fotopolimerize	durante	40	segundos	colocando	a	guia	de	luz	o	mais	 
	 	 	 próximo	possível	do	espigão	e	do	falso	coto.
	 (8)	 Prepare	e	acabe	o	falso	coto	de	forma	convencional	utilizando	brocas	de	tungsténio	e	de	diamante.

3. MATERIAL DE SUBSTITUIÇÃO DA DENTINA
	 (1)	 Isole	e	prepare	o	dente	de	forma	convencional.	Enxagúe	e	seque.
	 (2)	 Aplique	o	adesivo	de	acordo	com	as	instruções	do	fabricante;	recomenda-se	a	utilização	de	qualquer	 
	 	 	 adesivo	da	Bisco.
	 (3)	 Coloque	CORE-FLO DC Lite	apenas	ao	nível	da	junção	amelo-dentinária.
	 (4)	 Fotopolimerize	o	CORE-FLO DC Lite	durante	10	segundos.	Continue	firmemente	a	compactar	o	compósito	 
	 	 	 fotopolimerizável,	construindo	por	camadas	até	que	a	preparação	da	cavidade	esteja	preenchida.	 
	 	 	 Fotopolimerize	de	acordo	com	as	indicações	do	fabricante.	
	 (5)	 Verifique	a	oclusão	e	continue	com	o	acabamento	e	polimento.

HIGIENE:	 Para	 impedir	 a	 ocorrência	 de	 polimerização	ou	obstrução,	 não	 remova	a	 ponta	 de	mistura	 da	
seringa	dupla	até	à	aplicação	seguinte.	Recomenda-se	a	utilização	de	protectores	de	plástico	para	evitar	
qualquer	contaminação	das	seringas	durante	o	tratamento.	Se	usada	intraoralmente	deverá	ser	limpa	com	
desinfectantes	antes	do	armazenamento.	

ELIMINAÇÃO:	Consulte	as	regulamentações	comunitárias	relacionadas	com	os	resíduos.	Na	falta	destas,	
consulte	as	regulamentações	nacionais	ouregionais	relacionadas	com	os	resíduos.

ARMAZENAMENTO:	 Conserve	 à	 temperatura	 ambiente	 (20°C/68°F	 -	 25°C/77°F).	 Consulte	 os	 rótulos	
individuais	de	cada	componente	para	verificar	as	datas	de	validade	específicas.

GARANTIA:	 A	BISCO,	 Inc.	 assume	 a	 sua	 responsabilidade	 na	 troca	 de	 produtos	 que	 se	 verifique	 serem	
defeituosos.	A	 BISCO,	 Inc.	 exclui	 qualquer	 responsabilidade	 por	 quaisquer	 danos	 ou	 perdas,	 directos	 ou	
indirectos,	provenientes	da	utilização	ou	da	incapacidade	de	utilização	dos	produtos	tal	como	descrito.	É	da	
responsabilidade	do	utilizador,	 antes	da	utilização,	 verificar	a	adequação	do	produto	ao	uso	pretendido.	O	
utilizador	assume	todos	os	riscos	e	responsabilidades	daí	decorrentes.

*	 CORE-FLO	é	uma	marca	registada	da	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Ανασύσταση μύλης χαμηλού ιξώδους

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το CORE-FLO DC Lite είναι μια λεπτόρευστη διπλού πολυμερισμού, φθοριούχος, ακτινοσκιερή σύνθετη 
ρητίνη, ειδικά σχεδιασμένη για συγκόλληση αξόνων και ανασύσταση κολοβωμάτων με μονή εύκολη 
εφαρμογή. Το CORE-FLO DC Lite αποτελεί επίσης ιδανικό υλικό αντικατάστασης οδοντίνης. Το CORE-FLO 
DC Lite διατίθεται σε διπλή σύριγγα αυτόματης ανάμιξης, και είναι διαθέσιμο τόσο σε Φυσική/Α1 απόχρωση, 
όσο και σε αδιαφανή λευκή απόχρωση. Το CORE-FLO DC Lite προορίζεται για χρήση με συγκολλητικούς 
παράγοντες που είναι συμβατοί με υλικά διπλού πολυμερισμού, όπως είναι τα συγκολλητικά υλικά BISCO.

Ενδείξεις χρήσης:
Οι κύριες ενδείξεις χρήσης του CORE-FLO DC Lite είναι: 
 1. Υλικό ανασύστασης μύλης
 2. Συγκόλληση ενδοριζικών ή ενδομυλικών αξόνων ή βιδών
 3. Υλικό αντικατάστασης οδοντίνης

Προειδοποιήσεις:
 • Πρέπει να αποφεύγεται η μόλυνση με σάλιο, αίμα ή νερό κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Κατά  
  τη χρήση συγκολλητικών παραγόντων, τυχόν μόλυνση θα θέσει σε κίνδυνο τη συγκόλληση στην οδοντίνη και  
  ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της διάρκειας ζωής της αποκατάστασης.
 • Η χρήση ελαστικού απομονωτήρα συνιστάται για όλες τις ενδείξεις στις οποίες είναι πιθανή η μόλυνση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κίνδυνος επιμόλυνσης :
 • Το προϊόν μπορεί να περιέχει είδη μίας χρήσης. Πετάξτε τα χρησιμοποιημένα άκρα. Μη τα καθαρίζετε ή  
  τα απολυμαίνετε ή τα ξαναχρησιμοποιείτε.
 • Χρησιμοποιήστε καλύμματα μιας χρήσης για να προστατεύσετε τις σύριγγες και να αποφύγετε τη  
  μετάδοση μικροβίων. Αν οι σύριγγες επιμολυνθούν πετάξτε τις. Μη τις απολυμάνετε ή τις καθαρίσετε.

Προφυλάξεις:
 • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, οι μη πολυμερισμένες μεθακρυλικές ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν  
  ευαισθησία σε ορισμένα άτομα. Σε περίπτωση επαφής πλύνετε πολύ καλά την περιοχή με σαπούνι και  
  νερό.
 • Για να αποφύγετε τον πολυμερισμό, το άκρο ανάμειξης της διπλής σύριγγας πρέπει να παραμένει στη  
  θέση του μέχρι την επόμενη εφαρμογή. Εάν γίνεται ενδοστοματική χρήση, σκουπίστε το άκρο ανάμειξης με  
  απολυμαντικό πριν από την αποθήκευση.
 • Σε αντίθεση με τους συγκολλητικούς παράγοντες της  Bisco, δεν προσκολλώνται όλα τα ενός φιαλιδίου  
  συστήματα ολικής αδροποίησης ή αυτοαδροποίησης σε αυτοπολυμεριζόμενα ή διπλού πολυμερισμού υλικά.  
  Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Απομονώστε το υλικό ανασύστασης μύλης για λήψη αποτυπώματος ή κατασκευή προσωρινών στεφανών/ 
  γεφυρών (ενδέχεται να είναι επαρκής η πλήρης ενυδάτωσή τους), με σκοπό την αποφυγή της όποιας  
  συγκόλλησης με αυτά τα υλικά.
 • Εάν το προϊόν ήταν τοποθετημένο στο ψυγείο, θα πρέπει να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη  
  χρήση.
 • Δελτίοδεδομένωνασφαλείαςπαρέχεταιεφόσονζητηθεί.
 • Τα δεδομένα ασφαλείας (safety data sheet) ειναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.bisco.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F - 25°C/77°F):

Χρόνος εργασίας: Ελάχιστος 1 λεπτό

Χρόνος σταθεροποίησης: Μέγιστος 7 λεπτά

Ο χρόνος εργασίας και ο χρόνος σταθεροποίησης μπορεί να διαφέρουν από τα παραπάνω ανάλογα με τις 
συνθήκες αποθήκευσης, θερμοκρασίας, υγρασίας, κ.λπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΥΛΗΣ:
 1. Αφαιρέστε το καπάκι της σύριγγας ή το άκρο ανάμειξης από τη διπλή σύριγγα.
 2. Εγχύστε μικρή ποσότητα υλικού στο δισκάριο ανάμειξης για να εξαλείψετε οποιαδήποτε κενά σε κάθε  
  θάλαμο της διπλής σύριγγας.
 3. Τοποθετήστε ένα άκρο ανάμειξης στη διπλή σύριγγα ευθυγραμμίζοντας την εξοχή και την αύλακα. Κατόπιν,  
  γυρίστε δεξιόστροφα τον καφέ μηχανισμό ασφάλισης.
 4. Η πίεση του εμβόλου θα προκαλέσει ανάμειξη και έγχυση του CORE-FLO DC Lite. (Δείτε την ενότητα  
  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» για πληροφορίες χρόνου εργασίας και σταθεροποίησης.)

1. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΜΥΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ CORE-FLO DC Lite
 (1) Απομονώστε το δόντι με ελαστικό απομονωτήρα.
 (2) Τοποθετήστε συγκολλητικό παράγοντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συστήνουμε τη χρήση  
   ενός συγκολλητικού υλικού BISCO.
 (3) α. Εάν χρησιμοποιείτε μεταλλική ταινία για τεχνητό τοίχωμα: τοποθετήστε τη μεταλλική ταινία γύρω από το  
    προετοιμασμένο δόντι. Τοποθετήστε τη μύτη του ενδοστοματικού άκρου απευθείας πάνω στο  
    προετοιμασμένο δόντι και εγχύστε το CORE-FLO DC Lite. Φωτοπολυμερίστε για 40 δευτερόλεπτα.
   β. Εάν χρησιμοποιείτε προκατακευασμένες φόρμες μύλης: τοποθετήστε το άκρο ανάμειξης απευθείας  
    μέσα στη  φόρμα και εγχύστε το CORE-FLO DC Lite. Τοποθετήστε τη γεμισμένη με υλικό φόρμα πάνω  
    στο προετοιμασμένο δόντι και κρατήστε σταθερά. Φωτοπολυμερίστε για 40 δευτερόλεπτα.
 (4) Παρασκευάστε και τελειώστε το κολόβωμα με το συνηθισμένο τρόπο χρησιμοποιώντας διαμάντια και  
   φρέζες καρβιδίου.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ 
CORE-FLO DC Lite
 (1) Απομονώστε και προετοιμάστε το δόντι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τους άξονες.
 (2) Εφαρμόστε συγκολλητικό παράγοντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συστήνουμε τη χρήση  
   ενός συγκολλητικού υλικού BISCO. Πριν το φωτοπολυμερισμό, στεγνώστε το  ριζικό σωλήνα με κώνους  
   χάρτου μέχρι οι κώνοι να επιστρέφουν στεγνοί από το ριζικό σωλήνα και στεγνώστε απαλά με αέρα το  
   συγκολλητικό υλικό για να εξατμιστεί ο διαλύτης. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στάδιο με τους κώνους χάρτου είναι σημαντικό για την αφαίρεση τυχόν συσσωρευμένου  
 συγκολλητικού υλικού, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα με την πλήρη εφαρμογή του άξονα.
 (3) Επικαλύψτε την επιφάνεια του άξονα με συγκολλητικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
   Αυτό αυξάνει τη δυνατότητα διαβροχής του άξονα. 
 (4) Χρησιμοποιώντας το άκρο ανάμειξης του ριζικού σωλήνα εγχύστε το CORE-FLO DC Lite μέσα στο σωλήνα.  
   Ξεκινήστε από το ακρορίζιο και σύρετε αργά το άκρο, διατηρώντας παράλληλα το άκρο μέσα στην κονία, για  
   να ελαχιστοποιήσετε τη δημιουργία τυχόν κενών.
 (5) Επικαλύψτε το άκρο του άξονα με CORE-FLO DC Lite. Εφαρμόστε τον άξονα μέσα στο σωλήνα με ήπιες  
   κινήσεις και διατηρήστε σταθερή πίεση για 20-30 δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή του άξονα.
 (6) Συνεχίστε να τοποθετήτε CORE-FLO DC Lite γύρω από τον άξονα και χτίστε το κολόβωμα στο επιθυμητό  
   ύψος και σχήμα.
 (7) Αφαιρέστε το επιπλέον υλικό και φωτοπολυμερίστε για 40 δευτερόλεπτα τοποθετώντας το άκρο  
   φωτοπολυμερισμού όσο το δυνατό πιο κοντά στον άξονα και στο υλικό.
 (8) Παρασκευάστε το κολόβωμα και τελειώστε με τον συνηθισμένο τρόπο χρησιμοποιώντας  διαμάντια και  
   φρέζες καρβιδίου.

3. ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ
 (1) Απομονώστε το δόντι και προετοιμάστε με συντηρητικό τρόπο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
 (2) Εφαρμόστε συγκολλητικό παράγοντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συστήνουμε τη χρήση  
   ενός συγκολλητικού παράγοντα BISCO.
 (3) Τοποθετήστε το CORE-FLO DC Lite μόνο μέχρι το επίπεδο του ορίου οδοντίνης-αδαμαντίνης. 
 (4) Φωτοπολυμερίστε το CORE-FLO DC Lite για 10 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε απλώνοντας σύνθετη ρητίνη,  
   τοποθετώντας τμηματικά  στρώματα μέχρι να πληρωθεί η κοιλότητα. Φωτοπολυμερίστε, σύμφωνα με τις  
   οδηγίες του κατασκευαστή.
 (5) Ελέγξτε τη σύγκλειση και συνεχίστε με τις διαδικασίες φινιρίσματος και λείανσης.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Για να αποφευχθεί ο πολυμερισμός του υλικού και το βούλωμα της σύριγγας, αφήστο το ρύγχος 
πάνω στη σύριγγα μέχρι την επόμενη χρήση της. Καλύμματα μιας χρήσης μπορούν να σας βοηθήσου στον 
έλεγχο της μόλυνσης των συριγγών. Αν χρησιμοποιήσετε τη σύριγγα ενδοστοματικά απολυμάνετε το ρύγχος 
της πριν την χρήση.

ΑΠΌΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, 
ανατρέξτε στις εθνικές περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.

	 3.	Bevestig	een	mengtip	op	de	dubbele	spuit	door	de	nok	en	de	uitsparing	met	elkaar	uit	te	lijnen.	Draai	 
	 	 vervolgens	het	bruine	vergrendelmechanisme	naar	rechts.
	 4.	Door	op	de	plunjer	te	drukken	wordt	de	CORE-FLO DC Lite	gemengd	en	gedoseerd.	(Zie	het	gedeelte	 
	 	 ‘TECHNISCHE	INFORMATIE’	voor	informatie	over	werk-	en	uithardingstijden.)

1. STOMPOPBOUW MET CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isoleer	de	tand	met	een	rubberdam.
	 (2)	 Breng	een	adhesief	aan	volgens	de	instructies	van	de	fabrikant;	wij	adviseren	het	gebruik	van	een	BISCO- 
	 	 	 adhesief.
	 (3)	 a.	Bij	gebruik	van	een	matrixband:	plaats	een	matrixband	rond	de	geprepareerde	tand.	Plaats	het	uiteinde	 
	 	 	 	 van	de	intraorale	tip	direct	op	de	preparatie	en	doseer	CORE-FLO DC Lite.	Gedurende	40	seconden	 
	 	 	 	 met	licht	laten	uitharden.
	 	 	 b.	Bij	gebruik	van	een	coreform:	plaats	de	mengtip	direct	in	de	coreform	en	doseer	CORE-FLO DC Lite.	 
	 	 	 	 Plaats	de	gevulde	coreform	op	de	tandpreparatie	en	houd	deze	op	zijn	plaats,	gedurende	40	seconden	 
	 	 	 	 met	licht	laten	uitharden.
	 (4)	 Prepareer	en	werk	de	kern	op	de	gebruikelijke	wijze	met	behulp	van	diamant-	en	carbideboren	af.

2. POSTCEMENTEREN EN STOMPOPBOUW TECHNIEK MET BEHULP VAN CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isoleer	de	tand	en	prepareer	deze	volgens	de	instructies	van	de	fabrikant.
	 (2)	 Breng	een	adhesief	aan	volgens	de	instructies	van	de	fabrikant;	wij	adviseren	het	gebruik	van	een	BISCO- 
	 	 	 adhesief.	Dep	het	kanaal	droog	met	paperpoints	totdat	de	paperpoint	droog	uit	het	kanaal	komt	en	droog	 
	 	 	 het	adhesief	voorzichtig	met	lucht	om	het	oplosmiddel	te	verdampen,	voorafgaand	aan	uitharden	onder	 
	 	 	 licht.	
 OPMERKING:	De	stap	met	de	paperpoints	is	belangrijk	voor	de	verwijdering	van	eventueel	opgehoopt	adhesief,	 
	 zodat	dit	geen	belemmering	vormt	bij	de	definitieve	plaatsing	van	de	stift.
	 (3)	 Breng	een	adhesief	aan	op	de	buitenkant	van	de	stift	volgens	de	instructies	van	de	fabrikant.	Dit	zal	de	 
	 	 	 vochtigheid	van	de	stift	verhogen.	

	 (4)	 Injecteer	met	behulp	van	de	wortelkanaalmengtip	CORE-FLO DC Lite	in	het	kanaal.	Begin	bij	het	apicale	 
	 	 	 uiteinde	van	het	kanaal	en	trek	de	tip	langzaam	terug.	Houd	de	tip	daarbij	in	het	cement	om	lege	ruimten	 
	 	 	 te	minimaliseren.
	 (5)	 Breng	een	laag	CORE-FLO DC Lite	aan	op	het	apicale	uiteinde	van	de	stift.	Plaats	de	stift	voorzichtig	in	 
	 	 	 het	kanaal	en	druk	de	stift	daarna	nog	20-30	seconden	stevig	aan.
	 (6)	Ga	verder	met	het	aanbrengen	van	CORE-FLO DC Lite	rond	de	stift	en	bouw	de	kern	op	tot	de	gewenste	 
	 	 	 hoogte	en	vorm.
	 (7)	 Verwijder	het	overtollige	materiaal	en	laat	met	licht	uitharden	gedurende	40	seconden,	door	de	lichtbron	zo	 
	 	 	 dicht	mogelijk	bij	de	stift	en	kernopbouw	te	plaatsen.
	 (8)	 Prepareer	en	werk	de	kern	op	de	gebruikelijke	wijze	met	behulp	van	diamant-	en	carbideboren	af.

3. DENTINEVERVANGEND MATERIAAL
	 (1)	 Isoleer	het	element	en	prepareer	op	een	conservatieve	manier.	Spoelen	en	drogen.
	 (2)	 Breng	een	adhesief	aan	volgens	de	instructies	van	de	fabrikant;	wij	adviseren	het	gebruik	van	een	BISCO-	 
	 	 	 adhesief.
	 (3)	 Breng	de	CORE-FLO DC Lite	aan	tot	het	niveau	van	de	aansluiting	tussen	dentine	en	tandglazuur.	
	 (4)	 Laat	CORE-FLO DC Lite	gedurende	10	seconden	met	licht	uitharden.	Blijf	de	lichthardende	composiet	ste 
	 	 	 vig	samendrukken	in	incrementele	opbouw,	totdat	de	caviteitspreparatie	is	gevuld.	Uitharden	met	licht	 
	 	 	 volgens	de	instructies	van	de	fabrikant.
	 (5)	 Controleer	de	occlusie	en	ga	verder	met	afwerking	en	polijsten.

HYGIËNE:	Ter	 voorkoming	 van	 uitharding	 of	 verstopping	wordt	 geadviseerd	 om	de	 duaal-spuit	mengtip	 na	
gebruik	 op	 de	 spuit	 te	 laten	 en	 te	 vervangen	 bij	 de	 volgende	 applicatie.	 Het	 gebruik	 van	 een	 hygiënische	
beschermhoes	ter	voorkoming	van	besmetting	van	de	spuitjes	gedurende	de	behandeling	wordt	geadviseerd.	
Bij	intra	oraal	gebruik	wordt	geadviseerd	om	de	mengtip	te	desinfecteren	voorafgaand	aan	opslag.

AFVOER:	 Raadpleeg	 de	 gemeentelijke	 bepalingen	 inzake	 afval.	 Als	 deze	 ontbreken,	 raadpleeg	 dan	 de	
nationale	of	regionale	bepalingen	inzake	afval.

OPSLAG:	Bewaar	de	kit	bij	kamertemperatuur	(20°C/68°F	-	25°C/77°F).	Zie	het	etiket	van	de	verschillende	
componenten	voor	specifieke	vervaldatums.

GARANTIE:	BISCO,	Inc.	erkent	haar	verantwoordelijkheid	voor	de	vervanging	van	producten	indien	zij	defect	
blijken	te	zijn.	BISCO,	Inc.	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	voor	eventuele	schade	of	verlies,	direct(e)	dan	
wel	gevolgverlies/-schade,	als	gevolg	van	het	gebruik	of	het	niet	kunnen	gebruiken	van	de	producten	zoals	
beschreven.	Vóór	gebruik	is	het	de	verantwoordelijkheid	van	de	gebruiker	om	de	geschiktheid	van	het	product	
voor	het	beoogde	doel	vast	 te	stellen.	De	gebruiker	aanvaardt	alle	 risico’s	en	aansprakelijkheid	 in	verband	
daarmee.

*	CORE-FLO	is	een	handelsmerk	van	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Lav	viskositet,	konusoppbygging

GENERELL INFORMASJON
CORE-FLO DC Lite	 er	 et	 flytbart	 dobbeltherdet,	 fluorid-inneholdende,	 radiopak	 konusoppbyggende	
kompositt.	Det	er	spesialutformet	for	å	sementere	og	bygge	opp	konusstrukturer	i	en	enkel	påføring.	CORE-
FLO DC Lite	 er	 også	 et	 ideelt	 erstatningsmateriale	 for	 dentin.	CORE-FLO DC Lite	 leveres	 i	 en	 automix	
dobbelsprøyte,	 og	 er	 tilgjengelig	 i	 både	 Natural/A1-	 og	 Opaque	 White-nyanser.	 CORE-FLO DC Lite er 
beregnet	 til	 å	 brukes	 sammen	 med	 et	 bindemiddel	 som	 er	 forenlig	 med	 dobbeltherdede	 materialer,	 for	
eksempel	BISCO-bindemidler.

Bruksindikasjoner:
Prinsipielt	brukes	CORE-FLO DC Lite	som:
	 1.	konusoppbyggende	materiale
	 2.	sementering	av	plugger	og	strukturer
	 3.	erstatningsmateriale	for	dentin

Advarsler:
	 •	 Kontaminasjon	fra	spytt,	blod	eller	vann	bør	unngås	under	disse	prosedyrene.	Når	dentale	adhesiver	benyttes,	 
	 	 vil	kontaminasjon	nedsette	dentinbondingen	og	kan	resultere	i	redusert	levetid	for	restaureringen.
	 •	 Det	anbefales	en	kofferdam	for	alle	indikasjoner	hvor	kontaminasjon	er	mulig.

Advarsler:
Krysskontaminering:
	 •	 Produktet	kan	inneholde	elementer	som	er	ment	til	engangs	bruk.	Kast	brukte	eller	kontaminerte	spisser.	 
	 	 Ikke	rengjør,	desinfiser	eller	gjenbruk	disse.
	 •	 Bruk	 av	 vanlig	 tilgjengelig	 hygienisk	 beskyttende	 dekning	 for	 å	 unngå	 forurensing	 av	 sprøyter	 under	 
	 	 behandling	anbefales.	Hvis	sprøyten	blir	forurenset,	kast	den.	Ikke	rengjør	eller	desinfiserer.		

Forholdsregler:
	 •	 Unngå	hud	kontakt;	Ikke	herdet	metylmetakrylat	kan	forårsake	allergi	hos	sensible	personer.	I	tilfelle	kontakt,	 
	 	 vask	huden	med	såpe	og	vann.
	 •	 For	å	forhindre	polymerisering,	la	alltid	blandespissen	være	på	til	neste	applisering/bruk.	Av	hygieniske	 
	 	 årsaker	anbefaler	vi	å	bruke	beskyttelse	for	å	unngå	kontaminasjon	av	sprøyten.	Ved	bruk	intraoralt,	må	 
	 	 blandespissen	tørkes	av	med	egnet	desinfeksjonsmiddel	før	lagring.		
	 •	 I	motsetning	til	bindemiddelet	Bisco,	vil	ikke	alle	total-etch-	eller	self-etch-systemer	binde	seg	til	selvherdede	 
	 	 eller	dobbeltherdede	materialer.	Se	produsentens	instruksjoner.
	 •	 Isoler	konusoppbyggingen	for	å	ta	avtrykk	eller	for	å	sette	sammen	midlertidige	kroner/broer,	for	å	hindre	 
	 	 enhver	sammenklebing	med	de	andre	materialene	(fukt	den	grundig,	da	dette	kan	være	tilstrekkelig).
	 •	 Produktet	må	oppnå	rom-	eller	kroppstemperatur	før	bruk.
	 •	 HMS-Datablad	er	tilgjengelig	påforespørsel
	 •	 Sikkerhetsdatablad	er	tilgjengelig	på	www.bisco.com

TEKNISKE OPPLYSNINGER
Ved	romtemperatur	(20°C/68°F	–	25°C/77°F):
Arbeidstid:	Minst	1	minutt
Stivningstid:	Maks	7	minutter
Arbeidstid	og	stivningstid	kan	variere	avhengig	av	oppbevaringsforhold,	temperatur,	fuktighet,	osv.

BRUKSANVISNING
PROSEDYRER FOR MIKSING AV KONUSMATERIALET:
	 1.	Fjern	sprøytens	hette	eller	blandingsspissen	fra	dobbelsprøyten.
	 2.	Trykk	 ut	 en	 liten	 mengde	 materiale	 på	 et	 blandebrett	 for	 å	 eliminere	 eventuelle	 hulrom	 i	 kamrene	 i	 
	 	 dobbeltsprøyten.
	 3.	Fest	en	blandespiss	på	den	dobbelte	sprøyten	ved	å	stille	kilen	på	linje	med	kileveien.	Drei	deretter	den	 
	 	 brune	låsemekanismen	med	klokken.
	 4.	Når	du	trykker	på	stempelet,	vil	dette	blande	og	levere	CORE-FLO DC Lite.	(Se	seksjonen	«TEKNISKE	 
	 	 OPPLYSNINGER»	om	arbeids-	og	herdingstider.)

1. KONUSOPPBYGGING VED BRUK AV CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isoler	tannen	med	en	kofferdam.
	 (2)	 Påfør	et	bindemiddel	i	henhold	til	produsentens	instruksjoner.	Et	hvilket	som	helst	BISCO-bindemiddel	er	å	 
	 	 	 anbefale.
	 (3)	 a.	Hvis	et	matrise	bånd	blir	brukt:	Plasser	matrise	båndet	rundt	den	preparerte	tannen.	Legg	enden	av	den	 
	 	 	 	 intraorale	spissen	direkte	på	preparasjonen	og	dispenser	CORE-FLO DC Lite.	Lysherd	i	40	sekunder.
	 	 	 b.	Hvis	 en	 konusform	 blir	 brukt:	 Plasser	 blandespissen	 direkte	 inn	 i	 konusformen	 og	 dispenser	 
    CORE-FLO DC Lite.	Plasser	den	lastede	konusformen	på	den	ferdig	preparerte	tannen	og	hold	på	 
	 	 	 	 plass,	lysherd	i	40	sekunder.
	 (4)	 Forbered	og	avslutt	på	vanlig	måte	ved	hjelp	av	diamant-	og	karbid-burs.

2. INNLEGG SEMENTERING OG KONUSOPPBYGGING MED CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Isoler	og	forbered	tannen	etter	produsentenes	instrukser	for	innleggsbehandling.
	 (2)	 Påfør	et	bindemiddel	i	henhold	til	produsentens	instruksjoner.	Et	hvilket	som	helst	BISCO-bindemiddel	er	 
	 	 	 å	anbefale.	Før	lysherding	starter,	tørk	med	papirspisser	inntil	de	ikke	lenger	blir	våt/fuktig	ved	kontakt.	Luft	 
	 	 	 tørk	bindemiddelet	forsiktig,	for	å	fordampe	løsningsmiddelet.	
 MERK:	Trinnet	med	papirspissene	er	viktig	for	fjerning	av	all	bindemiddelansamling	slik	at	det	ikke	finnes	 
	 hindringer	for	fullstendig	festing	av	posten.
	 (3)	 Pensle	overflaten	av	innlegget	og	påfør	et	bindemiddel	i	henhold	til	produsentens	instruksjoner.	Dette	vil	 
	 	 	 øke	fukteevne	på	innlegget.	
	 (4)	Med	blandingsspissen	for	rotfyllingen,	injiser	CORE-FLO DC Lite	i	kanalen.	Begynn	i	den	apikale	enden	av	 
	 	 	 kanalen	 og	 trekk	 spissen	 langsomt	 ut	 mens	 spissen	 holdes	 i	 sementen,	 slik	 at	 dannelse	 av	 hulrom	 
	 	 	 minimeres.
	 (5)	 Pensle	apikalenden	på	innlegget	med	CORE-FLO DC Lite.	Sett	posten	varsomt	inn	i	kanalen	og	oppretthold	 
	 	 	 et	kraftig	trykk	i	20	til	30	sekunder	når	posten	er	på	plass.
	 (6)	 Fortsett	å	fylle	CORE-FLO DC Lite	arundt	innlegget	og	bygg	opp	konusen	til	ønsket	høyde	og	form.
	 (7)	 Fjern	overflødig	materiale	og	lysherd	i	40	sekunder	ved	å	plassere	lysspissen	så	nært	innlegg	og	konus	 
	 	 	 som	mulig.
	 (8)	 Forbered	og	avslutt	på	vanlig	måte	ved	hjelp	av	diamant-	og	karbid-burs.

3. ERSTATNINGSMATERIALE FOR DENTIN
	 (1)	 Isoler	tannen	og	utfør	konservativ	kavitetspreparering.	Skyll	og	tørk.
	 (2)	 Påfør	et	bindemiddel	i	henhold	til	produsentens	instruksjoner.	Et	hvilket	som	helst	BISCO-bindemiddel	er	å	 
	 	 	 anbefale.
	 (3)	 Fyll	CORE-FLO DC Lite	kun	opptil	dentin-emalje-koblingsnivået.	
	 (4)	 Lysherd	CORE-FLO DC Lite	i	10	sekunder.	Fortsett	å	pakke	det	lysherdete	komposittmaterialet	godt,	og	 
	 	 	 bygg	 opp	 kavitetsprepareringen	 inkrementelt	 til	 den	 er	 fylt.	 Lysherd	 i	 henhold	 til	 produsentens	 
	 	 	 instruksjoner.
	 (5)	 Sjekk	okklusjonen	og	fortsett	med	etterbehandling	og	poleringsprosedyrer.

HYGIENE:	 For	 å	 forhindre	 polymerisering,	 la	 alltid	 blandespissen	 være	 på	 til	 neste	 applisering/bruk.	 Av	
hygieniske	årsaker	anbefaler	vi	å	bruke	beskyttelse	for	å	unngå	kontaminasjon	av	sprøyten.	Ved	bruk	intraoralt,	
må	blandespissen	tørkes	av	med	egnet	desinfeksjonsmiddel	før	lagring.

AVHENDING:	Se	kommunale	forskrifter	som	gjelder	for	avfallshåndtering.	Hvis	disse	ikke	finnes,	se	nasjonale	
eller	regionale	forskrifter	som	gjelder	foravfallshåndtering.

OPPBEVARING:	 Oppbevar	 kittet	 ved	 romtemperatur	 (20°C/68°F	 –	 25°C/77°F).	 Se	 etikettene	 på	 de	
individuelle	komponentene	for	spesifikke	utløpsdatoer.

GARANTI:	BISCO,	Inc.	tar	ansvar	for	å	erstatte	produkt	som	det	kan	bevises	at	er	mangelfulle.	BISCO,	Inc.	
aksepterer	ikke	ansvar	for	eventuelle	skader	eller	tap,	enten	de	er	direkte	eller	indirekte,	som	har	oppstått	som	
følge	av	å	bruke	eller	manglende	evne	til	å	bruke	produktet	som	beskrevet.	Før	bruk	er	det	brukerens	ansvar	å	
vurdere	om	produktet	egner	seg	for	tiltenkt	bruk.	Brukeren	påtar	seg	all	risiko	og	ansvar	forbundet	med	bruk.

*	CORE-FLO	er	et	varemerke	tilhørende	BISCO,	Inc.

CORE-FLO™* DC Lite
Compósito	Fluído	de	Dupla	Polimerização	 

para	Reconstrução	de	Falsos	Cotos

INFORMAÇÕES GERAIS
CORE-FLO DC Lite	é	um	compósito	fluido	radiopaco	de	dupla	polimerização	e	com	flúor	para	a	reconstrução	
de	falsos	cotos,	especialmente	concebido	para	cimentar	espigões	e	reconstruir	a	estrutura	do	falso	coto	numa	
simples	aplicação.	CORE-FLO DC Lite	é	 também	um	material	 ideal	de	substituição	da	dentina.	CORE-FLO 
DC Lite	apresenta-se	em	seringa	dupla	de	mistura	automática	e	está	disponível	em	dois	 tons:	Natural/A1	e	
Branco	Opaco.	CORE-FLO DC Lite	destina-se	a	ser	utilizado	com	um	sistema	adesivo	que	seja	compatível	com	
materiais	de	dupla	polimerização,	tal	como	os	adesivos	da	Bisco.

Indicações de utilização:
As	indicações	principais	de	utilização	do	CORE-FLO DC Lite	são:
	 1.	Material	de	reconstrução	de	falsos	cotos	
	 2.	Cimentação	de	espigões	ou	pinos
	 3.	Material	de	substituição	da	dentina

Advertências:
	 •	 A	contaminação	por	saliva,	sangue	ou	água	deve	ser	evitada	durante	estes	procedimentos.	Ao	utilizar	 
	 	 adesivos	dentários,	a	contaminação	comprometerá	a	adesão	à	dentina	e	pode	resultar	numa	diminuição	da	 
	 	 longevidade	da	restauração.
	 •	 Recomenda-se	a	utilização	de	um	dique	de	borracha	para	todas	as	indicações	onde	a	contaminação	possa	 
	 	 ser	possível.

Cuidados:
Contaminação	cruzada:
•	 O	 produto	 pode	 conter	 itens	 concebidos	 para	 uma	 única	 utilização.	 Elimine	 as	 pontas	 gastas	 ou	 
	 contaminadas.	Não	limpe,	desinfete	nem	reutilize.
•	 Recomenda-se	 a	 utilização	 de	 proteção	 higiénica	 disponível,	 para	 evitar	 qualquer	 contaminação	 das	 
	 seringas	durante	o	tratamento.	Se	a	seringa	ficar	contaminada,	deite	fora.	Não	limpe	nem	desinfete.

BISICO	France	 
208,	allée	de	la	Coudoulette
13680	Lançon	De	Provence	 
France	 
33-4-90-42-92-92

BISCO,	INC.	
1100	W.	Irving	Park	Rd.	
Schaumburg,	IL	60193	
U.S.A.	
1-800-247-3368
1-847-534-6000	
www.bisco.com
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		 4.	Przyciśniecie	 tłoczka	 spowoduje	 wymieszanie	 i	 wyciśnięcie	 materiału	 CORE-FLO DC Lite.	 (Patrz	 
	 	 informacja	techniczna,	sekcja	praca	z	materiałem	i	czas	utwardzania.)

1. ODBUDOWA ZRĘBU Z UŻYCIEM CORE-FLO DC Lite
	 (1)	 Odizoluj	ząb	za	pomocą	koferdamu.
	 (2)	 Nałóż	 środek	 wiążący	 według	 instrukcji	 producenta,	 rekomendujemy	 użycie	 któregoś	 z	 materiałów	 
	 	 	 wiążących	BISCO.
	 (3)	 A.	Jeśli	 używasz	 formówek:	 umieść	 formówkę	 wokół	 przygotowywanego	 zęba.	 Umieść	 końcówkę	 
	 	 	 	 mieszającą	bezpośrednio	nad	ubytkiem	i	nakładaj	CORE-FLO DC Lite.	Naświetlaj	światłem	przez	40	 
	 	 	 	 sekund.
	 	 	 B.	Jeśli	 używasz	 kształtki	 do	 odbudowy	 zrębu:	 umieść	 końcówkę	 mieszającą	 bezpośrednio	 nad	 
	 	 	 	 kształtką	 i	 nakładaj	 CORE-FLO DC Lite.	 Umieść	 napełnioną	 kształtkę	 na	 preparację	 zęba	 i	 
	 	 	 	 przytrzymaj	w	miejscu,	utwardzaj	światłem	przez	40	sekund.	
	 (4)	Opracuj	i	wykończ	zrąb	w	zwyczajny	sposób	używając	diamentowych	i	karbidowych	wierteł.

2. CEMENTOWANIE WKŁADÓW I ODBUDOWA ZRĘBU Z UŻYCIEM CORE-FLO DC Lite
	 (1)	Wyizoluj	ząb	i	przygotuj	go	według	instrukcji	producenta	wkładu.	
	 (2)	 Nałóż	 środek	 wiążący	 według	 instrukcji	 producenta;	 rekomendujemy	 użycie	 któregoś	 ze	 środków	 
	 	 	 wiążących	 BISCO.	 Przed	 utwardzeniem	 światłem,	 osusz	 kanał	 za	 pomocą	 papierowych	 sączków	 
	 	 	 aż	będą	one	suche	po	wyjęciu	z	kanału	i	delikatnie	osusz	środek	wiążący	powietrzem	by	odparować	 
	 	 	 rozpuszczalnik.

 UWAGA:	Krok	z	papierowymi	sączkami	jest	ważny	by	usunąć	wszelki	nadmiar	środka	wiążącego	tak	by	nie	 
	 powodował	on	zakłócenia	w	całkowitym	osadzaniu	wkładu.
	 (3)	 Pokryj	 powierzchnię	 wkładu	 warstwą	 środka	 wiążącego	 według	 instrukcji	 producenta.	 Zwiększy	 to	 
	 	 	 zwilżalność	wkładu.	
	 (4)	 Używając	kanałowej	końcówki	mieszającej	nakładaj	CORE-FLO DC Lite	do	wnętrza	kanału.	Zacznij	od	 
	 	 	 strony	wierzchołka	w	kanale	i	powoli	wycofuj	końcówkę	mając	cały	czas	aplikator	zanurzony	w	cemencie,	 
	 	 	 w	celu	zminimalizowania	ryzyka	wytworzenia	pęcherzyków	powietrza.	
	 (5)	 Przykryj	koniec	wierzchołkowy	wkładu	za	pomocą	CORE-FLO DC Lite.	Osadź	delikatnie	wkład	w	kanale	 
	 	 	 i	utrzymuj	stały	nacisk	przez	20-30	sekund	po	osadzeniu	wkładu.	
	 (6)	 Kontynuuj	nakładanie	materiału	wokół	wkładu	i	odbudowy	zrębu	do	pożądanej	wysokości	i	kształtu.	
	 (7)	 Usuń	nadmiar	materiału	i	utwardzaj	światłem	przez	40	sekund	umieszczając	końcówkę	światłowodu	tak	 
	 	 	 blisko	wkładu	i	odbudowanego	zrębu	jak	to	możliwe.	
	 (8)	 Opracuj	i	wykończ	zrąb	w	zwyczajny	sposób	z	użyciem	diamentowych	i	karbidowych	wierteł.	

3. Materiał zastępujący zębinę
	 (1)	Wyizoluj	ząb	i	przygotuj	go	w	tradycyjny	sposób.	Opłucz	i	osusz.
	 (2)	 Nakładaj	 środek	wiążący	według	 instrukcji	 producenta;	 rekomendujemy	użycie	 któregoś	 ze	 środków	 
	 	 	 wiążących	BISCO.	
	 (3)	 Aplikuj	CORE-FLO DC Lite	tylko	do	poziomu	łączenia	zębiny	ze	szkliwem.	
	 (4)	 Naświetlaj	CORE-FLO DC Lite	przez	10	sekund.	Kontynuuj	szczelne	nakładanie	światło	utwardzalnego	 
	 	 	 kompozytu,	 odbudowując	 ubytek	 warstwami,	 aż	 preparacja	 będzie	 wypełniona.	 Utwardzaj	 światłem	 
	 	 	 według	instrukcji	producenta.	
	 (5)	 Sprawdź	okluzję	i	kontynuuj	procedurę	wykańczania	i	polerowania.

HIGIENA:	Aby	zapobiec	polimeryzacji	czy	zapychaniu	podwójnej	strzykawki	mieszącej,	końcówka	mieszająca	
powinna	 być	 pozostawiona	 na	 strzykawce	 aż	 do	 kolejnej	 aplikacji.	 Używaj	 ogólnie	 dostępnych	 osłonek	
higienicznych	by	zapobiec	skażeniu	strzykawek	podczas	procedury.	 Jeśli	 używane	wewnątrz-ustnie,	przetrzyj	
aplikator	środkiem	dezynfekującym	przed	odłożeniem	do	przechowania.	

UTYLIZACJA:	 Odnieś	 się	 do	 komunalnych	 zaleceń	 dotyczących	 utylizacji	 odpadów.	W	 przypadku	 braku	
takowych,	odnieś	się	do	przepisów	regionalnych	bądź	ogólnokrajowych.	

PRZECHOWYWANIE:	 Przechowuj	 zestaw	 w	 temperaturze	 pokojowej	 (20°C/68°F	 -	 25°C/77°F).	 Patrz	 na	
etykiety	poszczególnych	komponentów	celu	sprawdzenia	dat	przydatności	do	użytku.

GWARANCJA:	BISCO,	Inc.	przyjmuje	odpowiedzialność	by	wymienić	produkt	na	nowy,	jeśli	 ten	okaże	się	
wadliwy.	BISCO,	Inc.	nie	bierze	odpowiedzialności	za	uszkodzenia	ani	straty	poniesione,	czy	to	bezpośrednio	
czy	 wynikłe	 na	 skutek	 przyczyn	 pośrednich,	 wynikających	 z	 użytkowania	 niezgodnego	 lub	 niemożności	
użytkowania	według	wyżej	opisanych	zaleceń.	Jest	odpowiedzialnością	użytkownika	by	określić	czy	produkt	
jest	właściwy	do	użycia	w	danym	przypadku.	Użytkownik	przyjmuje	pełne	ryzyko	i	odpowiedzialność	z	tym	
związane.

*	CORE-FLO	jest	marką	handlową	BISCO,	Inc.


