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AELITEFLO™*

Low Modulus Microhybrid Composite
GENERAL INFORMATION

AELITEFLO is a light-cured, highly filled microhybrid composite with a low modulus of
elasticity. Even though ALITEFLO is flowable, its properties prevent slumping for better
control in hard to access areas. Using the provided tips, ALITEFLO can be easily injected
directly into the cavity preparation and even be shaped with the tip itself.

The elastic modulus' of dentin is about 18 GPa whereas ZALITEFLO is <6 GPa, giving it
more elastic characteristics. This elastic property allows ALITEFLO to “bend with the tooth”
leading to better retention. This is especially important in restoring a patient’s dentition with
multiple abfraction lesions, where a highly filled stiff composite may ultimately fail.

Indications for Use:

The principal uses of A£LITEFLO are:
Class V

Class Il

Buccal pit restorations

Small non-stress-bearing Class IV
Porcelain repair

Porcelain veneer bonding

Adult preventive resin

Splinting - Cementing tooth to tooth
Small core build-up

Marginal defect repair

Deciduous Class | or Class Il
Implant seal

The secondary uses of ALITEFLO are:
Cavity liner (Class | or Class Il)
Pit and fissure sealant

Warnings:
« Ifaccidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical
attention immediately. In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty
of water for several minutes.

Cautions:
» Cross-contamination: Product may contain items that are designed for one time use.
Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.

Precautions:
* Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin
sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
* When using dental adhesives, saliva contamination will seriously compromise dentin
bonding.
Refer to individual component labels for specific expiration dates.
Safety data sheet available on request.
Safety data sheet available at www.Bisco.com.

HELPFUL HINTS
« Although the restoration may appear smooth and polished immediately after being placed
and light-cured, an oxygen inhibited layer is present and must be removed (finishing with
discs and/or polishing paste, etc.) to prevent staining.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Prior to isolation, select appropriate shade of ZALITEFLO.
. Remove the cap from the selected syringe and attach a needle tip securely.

3. Be sure the cavity is adequately cleaned in accordance with the Instructions for Use of the
bonding system to be used.

4. Apply an adhesive according to the manufacturer’s instructions.

5. Using the previously selected shade, place 1-2mm increments of composite into the cavity
preparation.

6. Lightcureeachincrementfor20seconds.Continuetobuildincrementally until cavity preparation
is filled to the cavosurface margin.

7. Proceed with finishing and polishing.

HYGIENE: Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available hygienic
protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to
national or regional provisions relating to waste.

STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F).

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be
defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or
consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using,
it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The
user assumes all risk and liability in connection therewith.

* ALITEFLO is a trademark of BISCO, Inc.

" Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

DE AELITEFLO™*
Mikrohybrid-Komposit mit geringem Elastizitdtsmodul

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALITEFLO ist ein lichtgehartetes, hochgefiilltes Mikrohybrid-Komposit mit geringem
Elastizitaitsmodul. Obwohl ALITEFLO flieRfahig ist, verhindern seine Eigenschaften ein
Absinken flr bessere Kontrolle in schwer zuganglichen Bereichen. Mit Hilfe der mitgelieferten
Spitzen kann ALITEFLO leicht direkt in die Kavitatenpraparation injiziert und sogar mit der
Spitze selbst geformt werden.

Das Elastizitatsmodul' des Dentins ist ca. 18 GPa gegeniber ZALITEFLO mit <6 GPa,
wodurch es Uber elastischere Eigenschaften verfligt. Diese elastische Eigenschaft macht es
moglich, ALITEFLO ,mit dem Zahn zu biegen®, was eine bessere Retention mit sich bringt.
Dies ist besonders wichtig bei der Restauration der Dentition eines Patienten mit mehreren
Abfraktionslasionen, wo ein hochgefiilites, steifes Komposit letztendlich fehlschlagen kénnte.

Indikationen:

Die primaren Anwendungen von ZLITEFLO sind:
Klasse V

Klasse IlI

Restauration bukkaler Griibchen

Restauration von belastungsfreien Flachen Klasse IV
Porzellan-Reparatur

Porzellan-Veneer-Bonding

Praventive Resin-Restauration bei Erwachsenen
Schienung — Zahn-an-Zahn-Zementierung

Kleiner Stumpfaufbau

Marginale Defektreparatur

Milchgebiss Klasse | oder Klasse I
Implantatversiegelung

Die sekundéren Anwendungen von ALITEFLO sind:
Kavitatenliner (Klasse | oder Klasse II)
Fissuren- und Griibchenversieglung

Warnhinweise:
* Wenn das Produkt versehentlich in ein Auge spritzt, mit reichlich Wasser spulen und sofort
einen Arzt aufsuchen. Im Falle von Kontakt mit anderen Geweben sofort mehrere Minuten
lang griindlich mit Wasser abspllen.

Vorsicht:
« Kreuzkontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die fir den einmaligen Gebrauch
bestimmt sind. Entsorgung verwendeter oder kontaminierter Spitzen. Nicht reinigen,
desinfizieren oder erneut verwenden.

Vorsichtsmafnahmen:

Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methacrylate kénnen Hautreizungen bei
empfindlichen Personen auslésen. Im Fall von Hautkontakt, die Haut mit Seife und Wasser
waschen.

Die Verwendung von Dentaladhasiven flihrt zu einer ernsthaften Gefahrdung dentaler
Bindungen.

Siehe Etiketten der Einzelkomponenten flr spezifische Haltbarkeitsdaten.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitsdatenblatt ist erhéltlich unter www.Bisco.com.

HILFREICHE HINWEISE
* Auch wenn die Restauration sofort nach erfolgter Platzierung und Lichthartung glatt
und poliert erscheint, liegt eine sauerstoffhemmende Schicht vor, die zur Vermeidung von
Verfarbungen entfernt werden muss (Finishing mit Scheiben und/oder Polierpaste usw.).

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wahlen Sie vor der Isolierung die angemessene Schattierung von ZLITEFLO aus.

2. Entfernen Sie die Kappe von der ausgewahlten Spritze und bringen Sie vorsichtig eine
Nadelspitze an.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Kavitat angemessen gereinigt wurde, wie es den Vorgaben
der Gebrauchsanweisung des zum Einsatz kommenden Bonding-Systems entspricht.

4. Kilebstoff nach Herstelleranleitung auftragen.

5. Geben Sie unter Verwendung der zuvor ausgewahlten Schattierung 1-2 mm Portionen des
Komposits in die Kavitatenpraparation.

6. Jede Portion 20 Sekunden lang lichtharten. Weiter in Portionen aufbauen, bis die
Kavitatspraparation bis zum Randwulst gefilllt ist.

7. Mit Finishing und Polieren fortfahren.

-

HYGIENE: Spritzen mit Luer-VerschluBkappen wieder verschlieBen. Zur Vermeidung
von Kontaminierung der Spritzen wahrend der Behandlung wird die Verwendung von
handelstiblichen Hygieneschutzabdeckungen empfohlen.

ENTSORGUNG: Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese
nicht vor, die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

LAGERUNG: Bei Raumtemperatur (20 °C/68 °F — 25 °C/77 °F) lagern.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten
an. BISCO, Inc. Ubernimmt keine Haftung fiir direkte und Folgeschaden oder -verluste, die
aus der beschriebenen Verwendung oder Verwendungsunfahigkeit der Produkte entstehen.
Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit
des Produkts fiir die gewlinschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender Gbernimmt alle
damit verbundenen Risiken und Haftung.

* ALITEFLO ist eine Marke von BISCO, Inc.

" Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

FR AELITEFLO™*
Composite micro-hybride a faible module d’élasticité

INFORMATION GENERALE

AELITEFLO est un composite micro-hybride hautement chargé photopolymérisable a faible
module d’élasticité. Bien qu’ZALITEFLO soit un composite fluide, ses propriétés 'empéchent
de couler, ce qui permet un meilleur contréle au niveau des zones difficiles d’acces.
FAELITEFLO peut étre facilement injecté directement dans la cavité a 'aide des embouts
fournis, et méme étre modelé avec ces derniers.

Le module d’élasticité’ de la dentine est d’environ 18 GPa, tandis que celui d'ZLITEFLO
est inférieur a 6 GPa, lui conférant de meilleures propriétés élastiques pour lui permettre
de « fléchir avec la dent », d’ou une meilleure rétention. Ceci est particulierement important
lors des traitements réalisés chez des patients présentant de nombreuses Iésions cervicales
(abfractions), ou I'utilisation d’'un composite trop rigide pourrait aboutir a I'échec.

Indications :

Les principales utilisations d’ALITEFLO sont :
Restaurations de Classe V

Restaurations de Classe Il

Restauration des puits vestibulaires

Petites restaurations de Classe IV sans surcharge occlusale
Réparation de céramique

Collage de facettes en céramique

Restaurations préventives chez I'adulte

Contentions

Petites reconstitutions de moignons

Réparation de défauts marginaux

Cavités de Classe | ou Classe Il (dents temporaires)
Scellement d’'implants

Autres utilisations d’ZLITEFLO :
Fond de cavité (Liner) (Classe | ou Classe Il)
Scellement des puits et fissures

Avertissements :
» Encasde contactoculaire accidentel, rincerabondamment al'eau et contacterimmédiatement
les services médicaux. En cas de contact avec d’autres tissus, rincer immédiatement et
abondamment a I'eau pendant plusieurs minutes.

Mises en garde :
« Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement
destinés a un usage unique. Jeter les embouts utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer,
désinfecter ou réutiliser.

Précautions :

+ Eviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont
susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. En
cas de contact, laver la peau a I'eau et au savon.

+ Lors de I'utilisation d’adhésifs dentaires, la contamination par la salive compromettrait
sérieusement I'adhésion sur la dentine.

+ Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.

» Fiche de données de sécuritédisponible sur demande.

» Fiche de données de sécurité disponible sur www.Bisco.com.

CONSEILS UTILES
» Bien que larestauration puisse paraitre lisse et lustrée immédiatement aprés sa réalisation
et sa photopolymérisation, il convient d’éliminer la surface inhibée par I'oxygene de I'air
(finition a I'aide de disques et/ou de pates de polissage, etc.) pour éviter tout risque de
discoloration.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Avant isolation de la dent, sélectionner la teinte appropriée d’ZLITEFLO.

2. Retirer le capuchon de la seringue sélectionnée et fixer fermement un embout
d’application.

3. S’assurerdu nettoyage approprié de la cavité, selon les instructions d'utilisation du systéme
adhésif employé.

4. Appliquer un adhésif, selon les instructions du fabricant.

5. Placer des couches d’une épaisseur de 1 a 2 mm de la teinte sélectionnée au niveau de la
cavité.

6. Photopolymériser chaque couche pendant 20 secondes. Continuer le remplissage de la
cavité par couches successives jusqu’a la limite cavo-superficielle.

7. Procéder ensuite a la finition et au polissage.

-

HYGIENE : Refermer les seringues avec le capuchon Luer Lock. L'utilisation de pochettes
de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des
seringues au cours du traitement, est recommandée.

CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires
relatives a I'élimination des déchets. En I'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions
nationales ou régionales relatives a I'élimination des déchets.

CONSERVATION : Conserver a température ambiante (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTIE : BISCO, Inc. s’engage a remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc.
ne peut étre tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives
a une utilisation non-conforme ou a une mise en ceuvre incorrecte des produits. Avant toute
utilisation, I'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec I'usage qu'il veut
en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.
* FELITEFLO est une marque de BISCO, Inc.

! Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

ES AELITEFLO™*

Resina Compuesta Microhibrida de Bajo Médulo de elasticidad
INFORMACION GENERAL

ALITEFLO es una resina compuesta microhibrida de alto contenido de relleno,
fotopolimerizable, con un bajo médulo de elasticidad. Aunque ZALITEFLO es fluida, sus
propiedades evitan el fluido excesivo, lo cual permite un mejor control en areas de dificil
acceso. Al utilizar las puntas suministradas, ZELITEFLO puede inyectarse con facilidad
directamente en la preparacion de la cavidad e incluso modelarse con la propia punta.

El médulo elastico’ de la dentina es de 18 GPa, mientras que el de ALITEFLO es < 6
GPa, lo que le proporciona caracteristicas mas elasticas. Esta propiedad elastica permite
que AELITEFLO se «flexione con el diente», lo que conlleva a una mejor retencién. Esto es
especialmente importante en restauraciones de dientes que presentan lesiones de abfraccion,
en las que una resina compuesta rigida fracasaria.

Indicaciones para su uso:

Los usos principales de ZALITEFLO son:

Clase V

Clase Il

Restauraciones de fosas vestibulares.
Restauraciones Clase IV pequefias sin carga oclusal excesiva
Reparacion de porcelana

Cementacion de laminas de porcelana

Resina para restauracion preventiva en adultos
Ferulizacién: cementacion entre dientes
Elaboracién de pequefios mufiones
Reparacion de defectos marginales

Clase | y Il en dientes deciduos

Sellado del implante

Los usos secundarios de ALITEFLO son:
Forro cavitario (liner) (clase | o clase II)
Sellante de fosas y fisuras

Advertencias:
+ Sisalpica accidentalmente en el ojo, lavelo con agua abundante y busque atenciéon médica
de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, lave inmediatamente con agua abundante
durante varios minutos.

Avisos:
» Contaminacion cruzada: El producto puede contener elementos que estén disefiados para
usarse una sola vez. Deseche las puntas usadas o contaminadas. No lave, desinfecte ni
reutilice.

Precauciones:

» Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar
sensibilidad cutanea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la zona con agua
y jabon.

« Cuando se utilicen adhesivos dentales, la contaminacion con saliva afectara seriamente a
la adhesion a dentina.

» Consultar las etiquetas de los componentes individuales para comprobar las fechas
especificas de caducidad.

» Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

* La ficha de seguridad esta disponible en www.Bisco.com.

CONSEJOS UTILES
* Aunque es posible que la restauracion parezca lisa y pulida inmediatamente después
de colocarlay fotopolimerizarla, existe una capainhibida de oxigeno que debera eliminarse
(acabado con discos o pasta de pulido, etc.) para evitar la pigmentacion.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes del aislamiento, seleccione el tono de color adecuado de ZELITEFLO.

Quite la tapa de la jeringa seleccionada y conecte firmemente una punta dispensadora.

Asegurese de limpiar adecuadamente la cavidad de acuerdo con las Instrucciones de Uso

del sistema de adhesion que se vaya a utilizar.

Aplique el adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Con el tono de color previamente seleccionado, coloque incrementos de 1 a 2 mm de

resina compuesta en la preparacion de la cavidad.

6. Fotopolimerice cada incremento durante 20 segundos. Contintie afiadiendo incrementos
hasta que la preparacion de la cavidad esté rellena hasta el borde cavosuperficial.

7. Continte con el acabado y el pulido.

@ =
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HIGIENE: Tapar la jeringa utilizando la tapa de bloqueo. El uso de cubiertas protectoras
higiénicas para evitar cualquier contaminacién de las jeringas durante el tratamiento es
recomendado.

ELIMINACION: Consulte las disposiciones comunit arias relacionadas con los residuos.
En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionalesrelacionadas con los
residuos.

ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (20 °C/68 °F-25 °C/77 °F).

GARANTIA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que
estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los dafios, ya sean
directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme
a lo descrito. Antes de su utilizacion, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad
del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad
relacionados con la idoneidad.

* ELITEFLO es una marca comercial de BISCO, Inc.
' Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

ALITEFLO™*

IT Composito microibrido a basso modulo
INFORMAZIONI GENERALI

AELITEFLO & un composito micro-ibrido fotopolimerizzabile altamente riempito a basso
modulo di elasticita. Nonostante ALITEFLO abbia una consistenza fluida, le sue proprieta
fanno in modo che non coli, per un migliore controllo nelle aree difficiimente accessibili.
Utilizzando le punte in dotazione, ZELITEFLO puo essere faciimente iniettato direttamente
nella cavita preparata e pud essere anche conformato alla punta.

Il modulo elastico’ della dentina & di circa 18 GPa mentre quello di ALITEFLO é < 6 GPa,
conferendogli caratteristiche di maggiore elasticita. Questa proprieta elastica consente a
ALITEFLO di “piegarsi insieme al dente” e il risultato &€ una maggiore ritenzione. Cid &
particolarmente importante nel restauro della dentizione del paziente con lesioni multiple da
abfraction, in cui un composito rigido e altamente riempito alla fine pud cedere.

Indicazioni per l'uso

| principali usi di ALITEFLO sono i seguenti:
Restauri di classe V

Restauri di classe IlI

Restauri delle fossette buccali

Piccoli restauri, non sottoposti a sollecitazioni, di classe IV
Riparazioni in porcellana

Adesione di faccette in porcellana

Restauri preventivi in resina per I'adulto
Splintaggio - Cementazione dei denti tra loro
Piccole ricostruzioni del nucleo

Riparazioni di difetti marginali

Restauri dei denti decidui, classe | o classe Il
Sigillatura degli impianti

Gli usi secondari di ALITEFLO sono i seguenti:
Rivestimento di cavita (classe | o classe Il)
Sigillante per fossette e fessure

Avvertenze:
* In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e
chiedere immediatamente assistenza medica. In caso di contatto con altri tessuti,
sciacquare immediatamente con molta acqua per diversi minuti.

Cauzioni:
+ Contaminazione crociata: il prodotto pud contenere elementi monouso. Le punte usate o
contaminate vanno gettate. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

Precauzioni:

« Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare
sensibilizzazione cutanea su persone predisposte. In caso di contatto, lavare la pelle con
acqua e sapone.

Quando si utilizzano adesivi dentali, la contaminazione da saliva compromette seriamente
il bonding dentinale.

Per le date di scadenza specifiche, fare riferimento alle etichette dei singoli componenti.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com

SUGGERIMENTI UTILI
* Anche se il restauro pud apparire liscio e lucido subito dopo il posizionamento e la
fotopolimerizzazione, & presente uno strato di inibizione da parte dell'ossigeno che va
rimosso (finitura con dischi e/o pasta lucidante ecc.) per prevenire la formazione di
macchie.

ISTRUZIONI PER L’'USO

Prima dell'isolamento, selezionare una tonalita appropriata di ALITEFLO.

Togliere il cappuccio dalla siringa prescelta e collegare saldamente una punta ad ago.

Verificare che la cavita sia adeguatamente pulita, come indicato nelle Istruzioni per I'uso del

sistema di bonding adoperato.

Applicare un adesivo in base alle istruzioni del fabbricante.

Utilizzando la tonalita prescelta, applicare il composito nella cavita preparata, aincrementidi

1-2 mm.

6. Fotopolimerizzare ciascun incremento per 20 secondi. Continuare a costruire in maniera
incrementale fino a quando la cavita preparata viene riempita fino al margine superficiale
della cavita.

7. Procedere alla finitura e alla lucidatura.

@ =
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IGIENE: Richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utillzare comuni regole di
igiene per evitare contaminazioni delle siringhe durante il trattamento.

SMALTIMENTOL: Per quanto rigurada lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in
materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle
norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20 °C - 25 °C / 68 °F - 77 °F).

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilita di sostituire i prodotti nel caso in cui
si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilita per danni o
perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall'uso o dall'incapacita di utilizzare i prodotti
come sopra descritto. Prima di utilizzare il prodotto, 'utente & tenuto a determinarne I'idoneita
all'uso previsto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilita associati all'utilizzo del
prodotto.

* FELITEFLO & un marchio commerciale di BISCO, Inc.

! Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

SE ALITEFLO™*
Lagmodulmikrohybridkomposit

GENERAL INFORMATION

AELITEFLO &r en ljushardande, hogfylld mikrohybridkomposit med lag elasticitetsmodul.
Aven om ZLITEFLO &r flytande, férhindrar dess egenskaper att det flyter ut, vilket ger battre
kontroll i svaratkomliga omraden. Med de bilagda spetsarna kan ALITEFLO med latthet
injiceras direkt in i kavitetspreparationen och éven formas med enbart spetsen.

Elasticitetsmodulen’ for dentin ar omkring 18 GPa medan den for ALITEFLO ar <6
GPa, vilket ger materialet mera elastiska egenskaper. Denna elastiska egenskap gor att
AELITEFLO kan “bdjas med tanden” vilket ger battre retention. Detta ar speciellt viktigt nar
lagningar utférs till patienter som uppvisar bett med multipla abfraktionsskador, dar ett hogfyllt
styvt kompositmaterial ytterst kan misslyckas.

Indikationsomraden for anvandning:
De huvudsakliga anvandningsomradena for ALITEFLO ar:
Klass V

Klass IlI

Buckala sma gropersattningar

Sma obelastade Klass IV ersattningar
Porslinsreparatur

Porslinsfasadbonding
Fissurrensningsfyliningar till vuxna
Splinting — cementering av tand till tand
Sma pelaruppbyggnader

Reparation av kantdefekter

Klass | eller Klass Il i mjolktandsbettet
Forsegling av implantat

Ytterligare anvandningsomraden fér ALITEFLO ar:
Kavitetsliner (Klass | eller Klass Il)
Fissurférsegling

Varningar:
+ | handelse av stank i 6gonen, spola med rikliga mangder vatten och s6k medicinskt
omhandertagande omgaende. | handelse av kontakt med andra vavnader, spolaomedelbart
med rikliga mangder med vatten i flera minuter.

Observanda:
+ Kors-kontamination: Produkt kan innehalla delar som ar avsedda fér en-gangsanvandning.
Slang anvanda eller kontaminerade tillbehér. Rengér, desinficera eller ateranvand inte.

Forsiktighetsmatt:
* Undvik hudkontakt; opolymeriserade (met)akrylatresiner kan orsaka hudsensibilisering
hos kansliga personer. | hadndelse av kontakt tvatta huden med tval och vatten.
Nar dentaladhesiver anvands orsakar salivkontamination allvarlig férsémring av
dentinbindningen.
Se markning av enskilda komponenter for sarskilda utgangsdatum.
Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.
Sékerhetsdatablad finns pa www.Bisco.com

Kliniska tips:
+ Fyliningen kan se jamn och blank ut omedelbart efter utférandet men ett syreinhiberat skikt
finns pa ytan som maste avldgsnas (putsa med trissor och/eller putspasta, etc.) for att
férhindra missfargning.

BRUKSANVISNING

Fore avgransning av arbetsféltet valj ut lamplig farg av AELITEFLO.

2. Avlagsna hattan pa den utvalda sprutan och satt pa en sprutspets sa att den sitter val
fastsatt.

3. Tillférsakra att kaviteten ar rengjord pa ett lampligt satt i enlighet med bruksanvisningen for
det bindningssystem som skall anvandas.

4. Applicera adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.

5. Med den utvalda fargen appliceras 1-2 mm skikt i kaviteten.

6. Ljusharda varje skikt i 20 sekunder. Fortsatt bygga upp skiktvis tills kaviteten ar fylld till
kavitetskanten.

7. Fortskrid med finishering och polering.

-

HYGIEN: Aterférslut sprutor med luer lock-hattan. Anvéndning av vanligen férekommande
hygienskydd rekommenderas for att undvika att sprutorna kontamineras under behandling.

AVFALLSHANTERING: Fdlj lokala anvisningar for avfallshantering. | franvaro av sadana, folj
nationella eller regionala avfallshanteringforeskrifter.

FORVARING: Férvara i rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTI: BISCO, Inc. bekréftar skyldigheten att ersatta produkter som visats vara defekta.
BISCO, Inc. patar sig inte ansvarsskyldighet for skador eller forluster, vare sig direkta eller
indirekta, som hanfors till anvandningen eller felaktig anvandning av produkterna som
beskrivits. Fére anvandning aligger det anvandaren att beddéma lampligheten att anvanda
produkten for avsett &ndamal. Anvandaren patar sig all risk och ansvarsskyldighet i férening
dérmed.

* FELITEFLO ar ett varuméarke som tillhér BISCO, Inc.

' Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

AELITEFLO™*
DK Mikrohybrid flowkomposit

GENERELLE OPLYSNINGER

FLITEFLO er et lyshaerdende mikrohybrid kompositmateriale med et lavt elasticitetsmodul. Selv om
FELITEFLO har en flydende konsistens, er materialet karakteriseret ved ikke at "falde sammen”. Det sikrer en
bedre kontrol i omrader med vanskelige adgangsforhold. ZALITEFLO appliceres nemt direkte i kaviteten med
de medfelgende appliceringsspidser og kan endda formes med selve spidsen.

Dentin har et elasticitetsmodul’ pa ca. 18 GPa, hvorimod veerdien for £LITEFLO er <6 GPa. Det betyder, at
ELITEFLO materialet er mere elastisk og kan “bgje med tanden”, hvilket forbedrer retentionen. Det er seerligt
vigtigt ved behandling af en patient med mange usurer, hvor et stift fyldningsmateriale med hait fillerindhold
pa sigt kan fejle.

Indikationer:

De primeere indikationer for ALITEFLO er:
Klasse V

Klasse Il

Buccale pits

Sma klasse IV uden belastning
Porceleensreparation

Cementering af porceleensfacader
Forebyggende fyldninger hos voksne
Splinting/fiksering af teender

Sma opbygninger

Reparation af marginale defekter
Midlertidige klasse | eller klasse II
Forsegling af implantatrestaureringer

De sekundeere indikationer for ALITEFLO er:
Kavitetsliner (klasse | eller klasse II)
Pit- og fissurforseglingsmateriale

Advarsler:
« Hvis produktet ved et uheld kommer i gjet, skylles straks med rigelige maengder vand. Seg straks leegehjeelp.
|tilfeelde af kontakt med andet veev, skylles straks med rigelige maengder vand i flere minutter.

Forsigtighedsregler:
« Krydskontaminering: Produktet kan indeholde dele, der er beregnet til engangsbrug. Brugt eller kontamineret
tilbehgr skal bortskaffes. Ma ikke rengeres, desinficeres eller genanvendes.

Forholdsregler:
+ Undga kontakt med huden; upolymeriserede (meth)akrylat resiner kan forarsage sensibilisering af huden
pa felsomme personer. Ved kontakt vaskes huden med saebe og vand.
Ved brug af dentale adhaesiver vil en eventuel kontaminering kompromittere bindingen til dentinen, hvilket
kan medfere nedsat levetid for restaureringen.
+ Se de specifikke udigbsdatoer pa de individuelle komponenters etiketter.
+ Sikkerhedsdatablad kan paanmodning rekvireres.
+ Sikkerhedsdatablad findes p& www.Bisco.com

NYTTIGE TIPS
+ Selvom fyldningen kan forekomme glat og poleret straks efter applicering og lyshaerdning, vil der veere et
iltinhiberet lag, som skal fiernes (puds med skiver og/eller pudsepasta) for at undgé senere misfarvning.

BRUGSANVISNING

1. Inden isolering veelges en passende farve £LITEFLO.

2. Tag heetten af den valgte sprgjte, og saet appliceringsspidsen sikkert pa.

Serg for, at kaviteten er ftilstraekkeligt rengjort i henhold til brugsanvisningen for det anvendte
bindingssystem.

Pafer adhaesivet i henhold til producentens anvisninger.

Applicer den valgte farve flow i lag pa 1-2 mm ad gangen i kaviteten.

Hvert lag lysheerdes i 20 sekunder. Fortseet den lagvise opbygning, indtil kaviteten er fyldt.

Fortsaet med pudsning og polering.

[

4
5.
6.
7

HYGIEJNE: St luer-lock haetten pa sprajten igen. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesafdaekning
for at hindre enhver form for kontaminering af sprejterne under behandling.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes,
henvises til de nationale eller regionale forskrifterfor bortskaffelse af affald.

OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at veere defekte.
BISCO, Inc. patager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte, som folge af
brug af eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Far brug er det brugerens ansvar
at sikre, at produktet er hensigtsmaessigt til den tilsigtede brug. Brugeren patager sig alt ansvar og enhver
risiko forbundet dermed.

* [ELITEFLO er et varemeerke tilhgrende BISCO, Inc.

! Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

AELITEFLO™*

FI Mikrohybridi-yhdistelmdmuovi, jolla on pieni kimmokerroin
YLEISIA TIETOJA

AELITEFLO on valokovetteinen, korkean filleripitoisuuden omaava mikrohybridimuovi, jolla on
matala kimmokerroin. Vaikka ZLITEFLO on juokseva, se ei valu liian herkasti. Ominaisuus
on eduksi alueilla, joihin on hankala paastd. ALITEFLO on helppo ruiskuttaa suoraan
preparoituun kaviteettiin pakkaukseen kuuluvilla karjilla, joilla paikka voidaan yleensd my6s
muotoilla.

Dentiinin kimmokerroin' on noin 18 GPa ja ALITEFLO on <6 GPa; tdméa antaa sille
elastisemmat ominaisuudet. Tama elastinen ominaisuus sallii ALITEFLON “taipumisen
hampaan mukana”, jolloin pysyvyys on parempi. Ndma ominaisuudet ovat erityisen tarkeita
silloin, kun korjataan monia abfraktiovaurioita, joissa jaykka, runsaasti fillereitd sisaltava
muovi ei valttamatta pysy.

Kayttoindikaatiot:

Mihin ALITEFLO:ta voidaan kayttaa:
Luokan V taytteet

Luokan 1l taytteet
Poskihammaskuoppien korjaus

Pienet IV-luokan taytteet, joihin ei kohdistu rasitusta
Posliinin korjaus

Posliinilaminaatin sidostus
Ennaltaehkaiseva resiini aikuisille
Kiskotus — hampaiden kiinnitys toisiinsa
Pienen pilarin rakentaminen
Marginaalidefektin korjaus
Maitohampaissa luokat | ja Il

Implantin pinnoitus

AELITEFLOta voidaan kayttaa myos:
Kaviteetin vuoraus (luokat I ja II)
Kuoppien ja fissuuroiden pinnoitus

Varoitukset:
+ Jos ainetta joutuu silméaan, huuhtele runsaalla vedella ja hakeudu laékariin. Jos aine joutuu
kosketuksiin muiden kudosten kanssa, huuhtele valittdmasti runsaalla maaralla vetta useiden
minuuttien ajan.

Huomio:
» Ristikontaminaatio: Tuote saattaa sisaltaa kertakayttdisia osia. Havitd kaytetyt tai
kontaminoituneet kérjet. Alé puhdista, desinfioi tai kayta niitd uudelleen.

Varotoimet:

« Valta ihokosketusta; polymerisoimattomat (met)akrylaattiresiinit saattavat aiheuttaa
ihoarsytysta herkilld henkililla. Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon kanssa, pese
huolellisesti saippualla ja vedella.

+ Kaytettdessa sidosaineita, sylkikontaminaatio heikentda dentiinisidosta.

» Katso viimeinen kayttdpaiva aina tuotteen omasta tuote-etiketista.

» Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

» Katso kayttoturvallisuustiedote www.Bisco.com

HYODYLLISIA VINKKEJA
» Vaikka tayte saattaa vaikuttaa sileélta ja Kiillotetulta heti paikkauksen jalkeen, sen paalla
on happi-inhibitiokerros, joka taytyy poistaa (viimeistella kiekoilla ja/tai kiillotustahnalla jne.)
jotta paikka ei varjaytyisi.

KAYTTOOHJEET

1. Valitse sopiva ZLITEFLO -savy.

2. Poista ruiskun korkki ja kiinnitd neulakarki tukevasti.

3. Tarkista, etté kaviteetti on puhdistettu riittdvan hyvin kaytettédvan sidostusjarjestelman
kayttdohjeiden mukaisesti.

4. Kayta sidosainetta valmistajan kayttdohjeiden mukaisesti.

5. Kayta aikaisemmin valitsemaasi varisavya. Vie yhdistelmamuovia preparoituun kaviteettiin
1-2 mm:n kerroksina.

6. Valokovetajokaistalisattya kerrosta 20 sekuntia. Jatka kerrosten lisdamistd, kunnes kaviteetti
on taynna kaviteetin pintarajaan asti.

7. Viimeistele ja kiillota.



HYGIENIA: Aseta luer-lock korkki uudestaan paikoilleen. Yleisesti saatavilla olevien suojapussien
kayttdminen on suositeltavaa, jotta ruiskut eivat kontaminoidu hoidon aikana.

HAVITTAMINEN: Noudata jatteen havittamista koskevia hoitoyhteisén séénnéksia. Jos naité
ei ole, noudata jatteen havittamista koskevia kansallisia tai alueellisia sadnnoksia.

SAILYTYS: Sailytd huoneenlamméssé (20 °C/68°F — 25 °C/77 °F).

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet.
BISCO Inc. ei vastaa mistdan suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksisté,
jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden kaytdstéa tai kykenemattdmyydestd kayttda niita
kuvatulla tavalla. Kayttajan vastuulla on maarittdd ennen kayttdéa tuotteen sopivuus aiottuun
tarkoitukseen. Kayttéja ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvat riskit ja vastuut.

* FELITEFLO on BISCO, Inc.:n tavaramerkki.

! Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

TM*
NL ALITEFLO

Microhybride composiet met lage modulus
ALGEMENE INFORMATIE

AELITEFLO is een lichthardende, hooggevulde microhybride composiet met een lage
elasticiteitsmodulus. Hoewel ALITEFLO vioeibaar is, voorkomen de eigenschappen dat
het composiet inzakt, waardoor betere controle op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk
is. Met behulp van de meegeleverde tips kan ALITEFLO eenvoudig en rechtstreeks in de
caviteitspreparatie worden geinjecteerd en zelfs met de tip zelf worden gevormd.

De elasticiteitsmodulus’ van dentine is ongeveer 18 GPa, terwijl die van ALITEFLO
<6 GPa is, waardoor dit materiaal een grotere elasticiteit heeft. Dankzij deze elasticiteit
kan ZLITEFLO ‘met de tand mee buigen’, wat tot een betere retentie leidt. Dit is vooral
van belang bij de restauratie van een gebit met meerdere abfractielaesies, waarbij met
een hooggevulde, stug composiet uiteindelijk geen goede resultaten worden bereikt.

Indicaties voor gebruik:

De voornaamste toepassingen van ZLITEFLO zijn:
Klasse V

Klasse IlI

Restauraties van buccale pits

Kleine, niet-spanningdragende klasse IV
Porseleinreparaties
Porselein-veneeraanhechting
Preventieve hars voor volwassenen
Spalken - tanden onderling cementeren
Kleine opbouw

Reparatie van marginale defecten
Melkgebit klasse | of klasse Il

Afdichting van implantaten

De secundaire toepassingen van ALITEFLO zijn:
Caviteitlak (klasse | of klasse 1)
Pit- en fissuursealant

Waarschuwingen:

+ Indien het product per ongeluk in het oog spat, spoelt u het oog met ruime hoeveelheden
water en roept u onmiddellijk medische hulp in. In geval van contact met andere weefsels
moet u de contactplaatsen onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water
afspoelen.

Aandachtspunten:
« Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik.
Gooi gebruikte of gecontamineerde tips weg. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw
gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

» Vermijd contact met de huid; niet-gepolymersieerd (meth)acrylaat hars kan huidirritatie
veroorzaken bij vatbare personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.
Bij gebruik van dentale adhesieven zal contaminatie met speeksel de hechting aan dentine
ernstig belemmeren.

Zie het etiket van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste
gebruiksdtum.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com

NUTTIGE TIPS
» Hoewel de restauratie er direct na het aanbrengen en met licht uitharden glad en gepolijst
uit kan zien, is er een door zuurstof geinhibeerde laag aanwezig; deze moet worden
verwijderd (afwerking met schijfies en/of polijstpasta, enz.) om verkleuring te

voorkomen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Kies voorafgaand aan de isolatie de juiste tint ALITEFLO.
Verwijder de dop van de gekozen spuit en zet een naaldtip stevig vast op de spuit.

3. Zorgdatde caviteitgoed wordtgereinigd in overeenstemming metde gebruiksaanwijzing van
het te gebruiken bondingsysteem.

4. Breng een adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

5. Plaats composiet met de eerder gekozen tintin lagen van 1-2 mm in de caviteitspreparatie.

6. Laat elke laag 20 seconden met licht uitharden. Bouw zo laag voor laag op totdat de
caviteitspreparatie tot aan de marge van het caviteitsoppervlak gevuld is.

7. Ga verder met afwerken en polijsten.

HYGIENE: Plaats de luer lock dop terug op de spuit. Het gebruik van een hygiénische
beschermhoes ter voorkoming van besmetting van de spuitjes gedurende de behandeling wordt
geadviseerd.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken,
raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

OPSLAG: Op kamertemperatuur bewaren (20 °C/68 °F — 25 °C/77 °F).

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten
indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken
van de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om voor gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De
gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee.

* FELITEFLO is een handelsmerk van BISCO, Inc.

! Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

NO AELITEFLO™*
Lavmoduls mikrohybridkompositt

GENERELL INFORMASJON

ALITEFLO er en lysherdende, svaert fylt mikrohybridkompositt med lav elastisitetsmodul.
Selv om ALITEFLO er flytbar, har den egenskaper som forhindrer kollaps for bedre kontroll
i omrader med vanskelig tilgang. Ved hjelp av de medfelgende spissene kan ALITEFLO
enkelt injiseres direkte i den klargjorte kaviteten og til og med formes med selve spissen.

Den elastiske modulen' av dentin er ca. 18 GPa mens ALITEFLO er <6 GPa, som gker de
elastiske egenskapene. Disse elastiske egenskapene gjgr at ALITEFLO kan “bgyes med
tannen” for bedre retensjon. Dette er spesielt viktig for & reponere tannsettet til en pasienten
med flere abfraksjonslesjoner, der en sveert fylt stiv kompositt il slutt kan svikte.

Indikasjoner for bruk:

De viktigste bruksomradene for ALITEFLO er:
Klasse V

Klasse IlI

Reponering av bukkale groper

Sma Fissurforsegling klasse IV
Porselenreponering

Porselensreparasjon Sementering av laminater
Foring / Liner

Stette — sementere tann til tann

Splinting

Sma oppbygninger av f. ecks. konus

Sma reparasjoner

Implantatforsegling

De sekundzere bruksomradene for ALITEFLO er:
Kavitetsforing (klasse | eller klasse 1)
Fissurforsegling

Advarsler:
* Om middelet ved et uhell sprutes i gyet, skyll det med rikelig vann og oppsgk medisinsk
tilsyn gyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev, skyll ayeblikkelig med rikelige mengder
vann i flere minutter.

Forsiktig:
» Krysskontaminasjon: Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kasser
brukte eller kontaminerte spisser. Skal ikke rengjeres, desinfiseres eller brukes pa nytt.

Forholdsregler:

Unnga hud kontakt; Ikke herdet metylmetakrylat kan forarsake allergi hos sensible personer.
| tilfelle kontakt, vask huden med sape og vann.

Ved bruk av dentale bondingmaterialer kan kontaminering fra spytt kraftig svekke
dentinbonding.

Se etikettene pa de individuelle komponentene for spesifikke utlepsdatoer.
HMS-Datablad er tilgjengelig paforespgrsel

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa www.bisco.com

HJELPSOMME RAD
» Selv om restaureringen kan virke glatt og polert rett etter plassering og lysherding, finnes
det et oksygenhemmet lag som ma fiernes (ferdigstille med skiver og/eller poleringspasta
osv.) for & forhindre misfarging.

BRUKSANVISNING

1. For isolering, velg egnet fargenyanse av ALITEFLO.
. Fjern korken fra den valgte sprgyten og fest en nalespiss godt pa.

3. Sergforatkavitetenertilfredsstillende rengjortihenholdtil bruksanvisningen forbondingsystemet
som skal brukes.

4. Pafer bondingmaterialet i henhold til produsentens instruksjoner.

5. Bruktidligere valgte fargenyanse og legg pa komposittiinkrementer pa 1-2 mmiden klargjorte
kaviteten.

6. Lysherd hvert inkrement i 20 sekunder. Fortsett & bygge i inkrementer helt til den klargjorte
kaviteten er fylt til kavitetsoverflatemargen.

7. Fortsett med ferdigstilling og polering.

HYGIENE: Sett alltid tilbake luer lock cap. Av hygieniske arsaker anbefaler vi & bruke
beskyttelse for & unnga kontaminasjon av sprgyten

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshandtering. Hvis disse ikke
finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder foravfallshandtering.

OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvar for & erstatte produkter som paviselig er mangelfulle.
BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller
indirekte og som kan oppsta som fglge av a bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det
er beskrevet. For det brukes, er det brukerens ansvar & vurdere om produktet egner seg for
tiltenkt bruk. Brukeren patar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

* FELITEFLO er et varemerke som tilhgrer BISCO, Inc.

! Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

AELITEFLO™*

Compésito Micro-Hibrido de Baixo Médulo de Elasticidade
INFORMAQGES GERAIS

AELITEFLO é um Compésito Micro-Hibrido Fotopolimerizavel de elevada carga, com um baixo
modulo de elasticidade. Apesar do ALITEFLO ser fluido, as suas propriedades impedem o
escoamento para um melhor controlo em areas de dificil acesso. Utilizando as pontas fornecidas,
AELITEFLO pode ser facilmente injetado diretamente na preparagao da cavidade e até mesmo
ser modelado com a propria ponta.

O moédulo de elasticidade’ da dentina é cerca de 18 GPa ao invés que o do ALITEFLO tem <6
GPa, o que lhe confere mais caracteristicas elasticas. Esta propriedade elastica permite que
o AELITEFLO se “curve com o dente”, permitindo uma melhor retengéo. Isto é especialmente
importante na restauragao da denticdo de um doente com multiplas lesdes de abfragdo, onde um
composito rigido com elevada carga pode acabar por fracassar.

PT

Indicagoes de utilizagao:

As principais utilizagbes do ALITEFLO s&o:
Classe V

Classe llI

Restauragdes de sulcos vestibulares

Pequenas Classe IV sem stress de sustentacédo
Reparacéo de Porcelana

Adeséo de Facetas em Porcelana

Resina preventiva em adultos

Férula (de estabilizagéo) - Fixagéo/imobilizagdo dente a dente
Reconstrugéo de pequenos Falsos Cotos
Reparacéo de defeitos marginais

Classe | ou Classe Il em dentes deciduos
Selagem de Implantes

As utilizagdes secundarias do ZELITEFLO sao:
Liner/Protector de Cavidades (Classe | ou Classe Il)
Selante de Sulcos e Fissuras

Adverténcias:
» Se entrar acidentalmente em contacto com os olhos, lave com quantidades abundantes de
agua e obtenha cuidados médicos imediatamente. Em caso de contacto com outros tecidos,
enxague imediatamente com bastante dgua e por varios minutos.

Cuidados:
» Contaminagé&o cruzada: o produto pode conter itens concebidos para uma Unica utilizagéo.
Eliminar os acessorios gastos ou contaminados. N&o limpar, desinfetar nem reutilizar.

Precaugodes:

« Evite o contacto com a pele, resinas ndo polimerizadas de (met)acrilato podem causar
sensibilidade cutdnea em pessoas suscetiveis. Em caso de contacto, lave a pele com sab&o
e agua.

Ao utilizar adesivos dentarios, a contaminagéo por saliva e fluidos orais comprometera
gravemente a adeséo a dentina.

Consulte os rétulos individuais de cada componente para obter os prazos de validade
especificos.

Ficha de seguranca fornecida a pedido.

Ficha de Dados de Seguranga disponivel em www.Bisco.com.

SUGESTOES UTEIS
« Embora a restauracéo possa parecer lisa e polida imediatamente apds ter sido colocada e
fotopolimerizada, existe uma camada inibidora de oxigénio, que deve ser removida
(acabamento com discos e/ou pasta de polimento, etc.) para prevenir o aparecimento de
manchas.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

1. Antes do isolamento, escolha a cor adequada de ZLITEFLO.
. Retire a tampa da seringa escolhida e conecte a ponta da agulha de forma segura.

3. Certifique-sequeacavidade estdadequadamente limpaem conformidade comasinstrugées
de utilizagdo do sistema de adesao a ser utilizado.

4. Aplique um adesivo segundo as instru¢des do fabricante.

5. Com a cor previamente seleccionada, cologue incrementos de 1 a 2 mm do compésito na
preparacéo da cavidade.

6. Fotopolimerize cadaincrementodurante 20segundos. Continueareconstrugaoporincrementos
até a preparagdo da cavidade estar preenchida até a margem cavo-superficial.

7. Prossiga com o acabamento e o polimento.

HIGIENE: Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se a utilizagéo de
protectores de plastico para evitar qualquer contaminagao das seringas durante o tratamento.

ELIMINAGAO: Consulte as regulamentagdes comunitarias relacionadas com os residuos.
Na falta destas, consulte as regulamentagdes nacionais ouregionais relacionadas com os
residuos.

CONSERVAGAO: Conserve & temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade pela troca de produtos
que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade
por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, provenientes da utilizacdo ou da
incapacidade de utilizagdo dos produtos tal como descrito. E da responsabilidade do
utilizador, antes da utilizagéo, verificar a adequacédo do produto ao uso pretendido. O
utilizador assume todos os riscos e responsabilidades dai decorrentes.

* ELITEFLO é uma marca comercial da BISCO, Inc.

' Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

GR AELITEFLO™*
MikpoiBp1dIkA pNTivn Y XOUNAS PETPO EAACTIKOTNTAG

FENIKEZ NAHPO®OPIEZ

To AELITEFLO c¢ivar pia  pikpoUBpIdIk oUVBETN pnTivn, UWNnAAG evioxuong,
QWTOTTOAUMEPIZOEVN, HE XOUNAG péTpo eAaoTikOTNTAG. Mapdm 1o AELITEFLO eival
eheyxOUevn pon Kal BIEOTPOTTIKEG 1IBIGTNTEG TTOU JIEUKOAUVOUV aTn XPron. XpNnoIPOTIoIWVTAG
T TTApPEXOPEVA pUYXN, MTTOpPEiTE va eyXUoeTe e0koAa To AELITEFLO atreubeiag péoa atnv
TIOPAOKEUA TNG KOIAOTNTAG KAl VO TOU SWOETE OXAMa HE TO i010 To pUYXOG.

O ouvTeAeoTAG EAOTIKATNTAG' TNG 08oVTivNng €ival TrepiTrou 18 GPa, evw Tou AELITEFLO eival
<6 GPa, Tapéxovtdg Tou Mo €AACTIKA XAPAKTNPIOTIKA. AUTH N €AACTIKA 1010TNTA ETTITPETTEI
oT1o AELITEFLO va «epapuolel o1o dOvTI», 0dnywvTag o KaAUTEPN oUyKPATNON. AuTo €ival
1010iTEPOA ONUAVTIKO O€ ATTOKATAOTAOEIG, OTTOU Hia OKANPR pNTivn, UWNAAG evioxuong, PTTopei
TENIKA VO 0OTOXAOTEI.

Evdeigeig xpriong:

O1 Baoikég xproeig Tou AELITEFLO eivai o1 €€AG:
ATtrokataoTdoelg V Opadag

IIl Opdadag

ATTOKATAOTACEIG PIKPWV TTAPEIOKWY EPPPALEWV
Mikpég ammokataoTaoelg IV opddag
ATmokatdoTtacn Pe TTopoeAdvn

ZuykOoAAnan oyng TTopoeAavng

MPOANTITIKEG OTTOKATOCTATEIG

>UuyKpATNONn o€ VapBNKOTIOINOEIG

MikpR KaTaokeurn KoAoBwuaTtog

Mpoowpiva Opddag | A I

Ké&Auyn tng Bidag abutment o€ atmrokaTacTAOEIG UE EPPUTELHATA

O1 deutepevouoeg xproeig Tou AELITEFLO eivai o1 €€A¢:
Oudétepo OTpWHA O€ aTroKaTaoTAoElG opadag | I
YAIké €uepagng oTTwyV Kal OYXICUWV

MpogidoTroInoeig:
» Edv ekTivoxBei Tuxaia oto pdr,, EemAlvete e dgbBovo vepd kal {NTAOTE AUECT IATPIKN
BonBeia. Ze TepimTwaon £MAQAG Pe GANOUG 10TOUG, EETTAUVETE apéowg Pe ApBovo vepod yia
HEPIKA AeTTTA.

ZUOTAOEIG TIPOCOXNG:
* AlooTaupouuevn poAuvon: To Trpoidv eVOEXETAI Va TTEPIEXE! €iDN TTOU £x0oUv OXeSIOOTEI yia
yia pévo xpron. ATroppiyTe Ta XpnoipoTtroinuéva i poAuapéva puyxn. Mnv kaBapilete, unv
ATTOAUMGIVETE KOl UNV ETTAVAXPNOIPOTIOIEITE.

NpoguAdseig:

* AmopuUyeTe €TTa@RA pE TO OéPUA, O YN TTOAUPEPIOPEVEG HEBOAKPUAIKEG pNTiVEG PTTOPEI Va
TIPOKAAECOUV €uaIoBNnaia o€ opIoPéva ATOpA. Z€ TIEPITITWAON ETTAPAG TTAUVETE TTOAU KOAG
TNV TTEPIOXT YE OaTTOUVI Kal VEPO.

Katd tn xprion odovTiKwv GUYKOAANTIKWY UAIKWY, n €TmipdAuvon ye odAio Ba Béoel og
ooBapd kivduvo Tn olvdean We TNV odovTivn.

A€&iTe TIG PEPOVWHEVEG ETIKETEG TWV OTOIXEIWV YIA OUYKEKPIPEVEG NUEPOUNVIEG AAENG.
AeATiodedopévwvaopaAeiagTTapExeTalEPOOOVENTNOEI.

Ta dedopéva aopaleiog (safety data sheet) eival diabéciya otnv 10To0EAIdT
www.Bisco.com

XPHZIMEZ £YMBOYAEZ
* MapoTl N amokaTdoTaon YTTopEi va gaiveTal odaAr Kal OTIABwHEVN auéowg PETA aTTd TNV
TOTTOB£TNON KOl TOV QWTOTTOAUMEPIONO, UTTAPXEl VO OTPWHO avAOTOAAG 0§uyovou Kal
TIPETTEl va a@alpeBei (pIvipiopa pe Siokoug Kal TTdoTa aTiABwang, K.ATT.) yia va aTroTpaTTei
TUXOV duaxpwia.

OAHrIEZ XPHZHZ

1. Mpiv amod v amopdvwaon, emMAEETE TNV KATAAANAN atmréxpwon AELITEFLO.

2. AgaipéoTe To KAAUPPA aTTd TNV ETTIAEYUEVN GUPIYYA KOl TIPOOAPTHOTE 0TABEPE £va pUyXog
BeAovag.

3. NaceioTe BEBaIol 6TI N KOIANOTNTA £XEI KABAPIOTEN ETTOPKWG CUNPWVA PE TIG 0dNYieg Xpriong Tou
OUOTANATOG CUYKOAANONG TTou Ba XpNoIUoTToINOEi.

4. ATAWOTE CUYKOAANTIKO OUUQWVA WE TIG 0dNnYiEg TOU KATAOKEUAOTH.

5. XpnoIPoTTolwvTag TNV aTTdXPWwaon TTOU €iXATE ETTIAEEEITTPONYOUHEVWG, TOTTOBETAOTE TN PNTiVN
g€ OTPWHATA TOU 1-2 mm.

6. PwrotmoAupepioTe KABE TIPOTOETO OTPWHA Yia 20 SEUTEPOAETTTA. ZUVEXIOTE AV OTPWHATA,
HEXP! VA OAOKNPWOETE TNV ATTOKATACTAO.

7. TpoxwpnaTe oTo QIvipiopa Kail T oTiABwon.

YTIEINH: =ZavokAeioTe TTPOOEKTIKG TIG aUplyyeg TUTTOU “luer”. KaAUpparta piag xpnong
ptropolv va oag BonbrRoou aTtov €AeyXo TNG HOAUVONG TWV GUPIYYWV.

AMOPPIWH: Avatpégte oTig SIaTAEEIG TNG KOIVOTNTAG GAG TTOU apopolV Ta atmoppiyyara. Eav
Oev UTTAPXOUV, avaTPESTE OTIG EOVIKEG TTEPIPEPEIOKEG DIATAEEIS TTOU aPOPOUV Ta ATTOPPIPUATA.

AMNOOHKEYZH: AmobnkeuoTe o€ Beppokpaaia dwuatiou (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

EFTYHZH: H etaipeia BISCO, Inc. avayvwpilel Tnv €uBivn Tng yia Tnv avTikatdotaon
TPoi6vTwy €dv amodelxBouv eAattwpaTikd. H BISCO, Inc. dev amodéxetal eubuvn yia
oTToIEaNATTOTE {NUIEG i OTTWAEIEG, AUEDES ) TTAPETTOUEVEG, TTOU TTPOKUTITOUV aTTd T XpAon
1 avikavoTnTa XPAONG ToU TTPOoIdVTOG GUPPWVa peE TIG 0dnyieg. Mpiv atmd Tn Xpron, atroTeAei
€uBUVN Tou XpPNOTN va kaBopioel TNV KATGAANASTNTA TOU TTPOIGVTOG Yo TNV TTPOOPIZOUEVN
xpnon Tou. O XpARoTng avaAauBavel kGBe Kivouvo kal euBUVN OXETIKA UE TO TTAPOV.

*To AELITEFLO eivai eptropikéd onua mg BISCO, Inc.

! Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

FELITEFLO™*

RU Huskxomopynsasnit Mukporn6puausni Kommosur

OBIIAS MHOOPMALIMA

FAELITEFLO - cBero-oTBepsK/aaeMblii, BBICOKO HACHIIIIEHHbI MUKPOTMOPUIHBIA KOMIIO3UT C HUSKUM
Mopynem anactuyHoctn Hecmorpst Ha 10, uro AELITEFLO Texyumit komnosur, ero ¢usndeckue
CBOVICTBA IIPEAYNPEXAAIOT CIOJI3aHUE MaTepuasa Il JIY4IIero KOHTPOIS B TPYAHOMOCTYIIHBIX
o6nacrsix. ALITEFLO mosxer jierko GbITh BBEIEH NPSIMO B NPENAPOBKY U JaXKe MOXKeT ObITh
c(hopMHPOBAH HEIIOCPEACTBEHHO KOHYMKOM KaHIO/IH.

Mopnynp 31acTHYHOCTH JeHTHHA' cocrasjsier npuMepHo 18 Gpa, B 1o Bpems kak AELITEFLO
<6 GPa, cospgaBas 6ojiee 9/JACTHYHbIE XaPAKTEPUCTUKU. OJIACTHYECKHE CBOWCTBA IO3BOJIAIOT
AELITEFLO “ruyrbest BMecTe ¢ 3y60M”, 9TO CO3HAET JIYUIIYI0 PETEHLHUIO. ITO OCOOEHHO BAKHO
[IPU pecTaBpaliiyl y MAlMeHTa C MHOKECTBEHHbIMH IIOPKEHUAMH B pesyibTare aG(pakiuu, rie
HCII0/Ib30BaHUE BBICOKO HACBILLIEHHOTO KOMIIO3UTA IIPHBENIET, B KOHEYHOM CYeTe, K Heyfave.

IloxasaHus J/IA MCIIOTb30BAHMUA:

OcuosubiMu crydasmu ucronssosanns ALITEFLO sssorcs:
Kmacc V

Knmacc III

PecraBparus GyKBaIbHBIX IMOK

He6onbrune nonocru IV Kiacca, He HecyIuue Harpysku
IMounuku dapdopa

Bounuar ¢paphopoBbIx 06IHIIOBOK
TTpodrtakTidecKas CMOIA IS B3POC/IBIX
IlInaupoBanye - IeMeHTAlUs 3y6a K 3y0y
DopMupoBaHue HeGOMBIIHNX Ky/IbTel

TMounmka nedeKTHBIX KpaeB

Monounsre 3y6st I u II kacca

3ameyaTKa HMIUIAHTOB

Bropuunsie crydan npumenenns ALITEFLO:
Boictmika nonocru (Knace I mm Knacc IT)
TepmeTnsanus AMOK U buccyp

IIpemynpesxnenue:
+ Ilpu cy4aitHOM HOIAAHHUH B I71a3, IPOMOIITe OOM/IbHBIM KOJIHYECTBOM BOJIBI M Cpasy 06paTuTech
K Bpavy. B CIy4ae KOHTaKTa C APYTUMH TKaHAMH, CPasy CIIOJIOCHUTE 6OHI>IJJI/IM KOJ/IMYE€CTBOM BOJIbI
B T€YE€HHUE HECKOJIbKUX MUHYT.

IIpemocroposkHOCTH:
+ TlepexpécTHoe 3apaxenue: [IpOIyKT MOKET CONEPKATh 3/IEMEHTBI, CO3/IaHHBIE VI OHOPA30BOTO
ynorpe6nenus. YTUIM3UPYITe MCIONb30BAHHBIE WIM 3apakéHHble KOoH4YnMKM. He oumaiire,
ne3sMH(UIIPYIiTe WIN HCIO/Ib3yiATe 3aHOBO.

IIpenocrepexenne:

+ Hs6erarb KoHTaKTa c KOXKeil. HeronnmepusupoBanHas (MeTHI)aKpUIaTHAs CMOJIA MOKET BbI3BATh
pasapakeHue y JIOAEN ¢ IyBCTBHTENBHOM KOXKeil. B cryuae KoHTakTa, IpOMOIiTe KOXKY BOJOI €
MBUIOM.

+ Tlpu mOAb30BaHMM A[re3UBOB, 3apakKeHHe CIIOHON OyJeT Cepbé3HO HapyIaTh AEHTHHHBIL
GOHJIUHT.

+ Yrounure crenuduieckne CPOKU FOAHOCTH TI0 ITUKETKAM HHAUBUIYATbHBIX KOMIOHEHTOB.

+ Tlacciopt 6€30MacHOCTH HAXORUTCS

+ JlaHHbIe 110 6e30IIacCHOCTH CofiepKaTcsi B www.bisco.com

ITOJIE3HBIE ITIOJJCKA3KHA
* HecmoTps Ha TO, 4TO pecTaBpanus BBIIIALUT IJIAIKOM U OTMPOBAHHOM CPa3y MOC/Ie pa3MeleH s,
KHCIOPOJIO-TIONAB/ICHHBII C/I0I MOXXeT IPUCYTCTBOBATh U JO/DKEH ObITh yHaaeH (OTIAeTOYHbIC
JMCKH /WM HOMPOBOYHAA 11ACTa U T.[L.) JUIS HPEAYIPEKICHUS OKPAIIINBAHHU.

MHCTPYKIMU I1O IPUMEHEHUIO

1. TMon6epure nonxopsiuuit orrenok AELITEFLO no roro, xak usommpyere 3yo.

2. Ypaure KpBIIKY C HY>KHOTO INIIPHIIA U 3aKPeIUTe IIPOYHO UTOIBYATYIO KAHIOJIO. KOHUHK.

3. Y6enurech, 4TO HOJOCTH a[€KBATHO OYMIIEHA B COOTBeTCTBHU ¢ VIHcTpykimeir ITpuMeneHns
136PaHHOI CHCTeMbI GOHIMHTA.

4. Hasecure airesus B COOTBETCTBUH C HHCTPYKIMAMU IIPOU3BOIUTEIIS.

5.  Vcronpayst IpeBapuTeNbHO BHIOPAHHBII OTTEHOK, IIOMECTUTE 1-2 MM KOMITIO3UTA B IIPEIIAPOBKY
TOJIOCTH.

6. Caero-nonumepusyiire 20 cex. ITpofio/KaiiTe 3aIIOMHATD MOJIOCTH, OKA He JOCTUTHUTE YPOBHS
Kpasi.

7. TIpucrymaiiTe OTHEIKY ¥ OMPOBKY.

TUTUEHA: 3akpoiiTe KpBILIKOH ILINpPHUIBI, cHabXeHHble MexaHmsMoM luer lock. Mcmonbayiire
06I1IeIOCTyIHbIe TUTHEHNYeCKHe 3alllUTHbIe NOKPBHITHA B IPOIlecce JIedeHHs BO H3bexaHue
3aTpA3HEHMA.

N3BABJIEHHUE: CooTHecuTech ¢ MPUHATHIMM KOMMYHAIBHBIMHU IIOJIOKCHHSAMM, OTHOCAIIMMCS
K OTXOJaM. HPI/I OTCYTCTBMM TAaKOBBIX, COOTHECUTECh C HAIIMOHAJTBHBIMH W/IM PETrMOHaTbHBIMH
TI0JIOKEHUAMH, OTHOCAIIUXCA K OTXO/JaM.

XPAHEHHME: Xpanure npu KoMHaTHOI Temmepatype (20°C/68°F - 25°C/77°F).

TAPAHTMUS: BISCO, Inc. npusHaeT OTBETCTBEHHOCTb M 3aMEHHT IIPOIYKTBI, KOTOPbIE JOKa3aHO
spysoTcest fepektuBHbIMU. BISCO, Inc. He IPUHNMAeT OTBETCTBEHHOCTD B C/IyYasiX HOBPEXXJEHUS WK
IOTePH, HEIOCPECTBEHHOI WIH KOCBEHHOI, BBITEKAIOIIIEIl U3 MCIIOIb30BAHUS HIN HEIPaBHILHOTO
MCIIO/Ib30BAHMS IIPOJYKTA, KaK ONMCaHO. IIpexne, 4eM HCIOIb30BATh MPOMYKT, OTBETCTBEHHOCTD
I10/Ib30BATE/Is AIBJISIETCS OIIPEeIe/IUTh IPUTOJHOCTD MIPOIYKTA /ISl €F0 HAMEPEHHOTO HCIIOIb30BAHUS.
ITonp3oBaTe/b IPHHUMAET Ha 651 BCe PUCKU U OTBETCTBEHHOCTDb B CBA3U C OTUM.

* FELITEFLO ssasercs Toprosoit mapxoit BISCO, Inc.

" Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.
PL AELITEFLO™*
Kompozyt mikrohybrydowy o wysokiej sprezystosci

INFORMACJE OGOLNE

AELITEFLO jest $wiatlo-utwardzalnym mikrohybrydowym materiatem kompozytowym o
wysokiej ilosci wypetniaczy, o niskim module elastycznosci (wysokiej sprezystosci). Pomimo,
ze AELITEFLO jest ptynnym kompozytem, jego wtasciwosci zapobiegajg rozptywaniu sie
materiatu celem lepszej kontroli i utatwienia aplikacji w trudno dostepnych miejscach. Przy
uzyciu dotgczonych aplikatoréw, AELITEFLO moze by¢ z tatwosciag aplikowane bezposrednio
na powierzchnie preparacji i formowany za pomocg samej koncowki.

Modut elastycznosci samej zebiny wynosi okoto 18 GPa, podczas gdy ten sam modut w
przypadku kompozytu AELITEFLO jest mniejszy od 6 GPa, daje to materiatlowi wiekszg
elastycznos$¢. Wiasciwosé ta pozwala AELITEFLO ,odgina¢” sie razem z zgbing, prowadzac
do lepszej retenciji. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku wypetnienia ubytkéw narazonych
na oddziatywania mechaniczne np. w okolicy przydzigstowej, gdzie wysokowypetnieniowy
,Sztywny” kompozyt z czasem poddatby sie naprezeniom i odpadt.

Wskazania:

Gtéwne wskazania do zastosowania AELITEFLO to:
Ubytki V Klasy

Ubytki 1l Klasy

Wypetnienia ubytkéw na odcinku policzkowym

Mate ubytki klasy IV w miejscach niepodlegajacych naprezeniom
Naprawa porcelany

Bonding licowek porcelanowych

Odbudowy prewencyjne u dorostych

Szynowanie — cementowanie zeba do zeba

Mate procedury odbudowy zrebu

Naprawa ubytkéw brzeznych

Ubytki w zebach mlecznych klasy I i Il

Uszczelnianie implantow

Wskazaniami drugorzednymi dla AELITEFLO s3a:
Materiat podktadowy w ubytkach klasy 1 i Il
Lak do bruzd

Ostrzezenia:
« Jesli przypadkowo materiat dostanie sie do oczu, przemywaj obficie wodg i natychmiast zgto$
sie do lekarza. W przypadku kontaktu z innymi tkankami, ptucz natychmiast wodg przez kilka
minut.

Uwaga:
» Zakazenie krzyzowe: Produkt moze zawiera¢ elementy, ktére sg jednorazowe. Utylizuj
zuzyte elementy lub skazone czy uzyte kofncowki. Nie czysé, nie dezynfekuj, nie uzywaj
ponownie.

Srodki ostroznosci:

Unikaj kontaktu ze skorg: niespolimeryzowana zywica metakrylanowa moze powodowaé
podraznienie skory u oséb wrazliwych. W przypadku kontaktu ze skérg, przemyé woda z
mydtem.
Uzywajgcstomatologicznych$rodkéwwigzgcych, skazenie powierzchnizeba $ling powaznie
moze ostabi¢ potgczenie materiatu z zgbing.

Patrz na etykiety poszczegdlnych komponentéw w celu sprawdzenia dat waznosci.

« Karta charakterystyki dostepna na zyczenie

» Karta charakterystyki dostgpna na www.Bisco.com

PRZYDATNE WSKAZOWKI
« Pomimo ze wypetnienie wydaje sie gtadkie i wypolerowane, natychmiast po jego natozeniu
i utwardzeniu, warstwa inhibicji tlenowej jest obecna na jego powierzchni i musi zostaé
usunieta (dyski polerskie i /lub pasta polerska, itp.) aby zapobiec plamom.

INSTRUKCJA UZYCIA

Przed wykonaniem wypetnienia, zaizoluj ubytek i dobierz odpowiedni kolor AELITEFLO.

.Usun nakretke z wybranej strzykawki i nakre¢ aplikator.

Upewnij sig, ze ubytek jest odpowiednio oczyszczony zgodnie z Instrukcjami uzycia wybra

nego $rodka wigzacego.

Naktadaj srodek wigzacy wedtug instrukcji jego producenta.

.Uzywajac uprzednio wybranego odcienia, naktadaj 1-2 mm warstwy kompozytu do

ubytku.

6. Naswietlaj kazdg warstwe przez 20 sekund. Kontynuuj odbudowe warstwami az ubytek jest
wypetniony do krawedzi.

7. Wykoncz i poleruj.

@ =

o~

HIGIENA: Zakrecaj strzykawki koncéwka luer lock. Korzystaj z powszechnie dostepnych
ostonek ochronnych by zapobiec skazeniu strzykawki podczas zabiegu.

UTYLIZACJA: Odnie$ sie do zalecen komunalnych dotyczacych utylizacji odpadow. W
przypadku ich braku zastosuj sie do zalecen regionalnych badz krajowych.

PRZECHOWYWANIE: Przechowuj w temperaturze pokojowej (20-25 °C).

GWARANCJA: BISCO, Inc. przyjmuje odpowiedzialno$¢ by wymieni¢ produkt na nowy, jesli
ten okaze sie wadliwy. BISCO, Inc. nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia ani straty
poniesione, czy to bezposrednio czy wynikle na skutek przyczyn posrednich, wynikajgcych
z uzytkowania niezgodnego lub niemoznosci uzytkowania wediug wyzej opisanych zalecen.
Jest odpowiedzialnoscig uzytkownika by okresli¢ czy produkt jest wiasciwy do uzycia w danym
przypadku. Uzytkownik przyjmuje peine ryzyko i odpowiedzialno$¢ z tym zwigzane.

* FELITEFLO jest markg handlowg BISCO, Inc.

BISCO, INC. BISICO France

1100 W. Irving Park Rd. 208, allée de la Coudoulette
Schaumburg, IL 60193 13680 Langon De Provence

ey France
1-800-247-3368 ance o
1-847-534-6000 33-4-90-42-92-92
www.bisco.com



