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en Z-PRIME™* Plus

Zirconia - Alumina - Metal Primer

GENERAL INFORMATION

BISCO's Z-PRIME Plus is a single-component priming agent used to enhance
adhesion between indirect restorative materials and composite resin cements.
Due to its unique chemistry it can be used as a surface treatment of Zirconia
and Alumina metal oxide ceramics as well as other types of metals/alloys,
composites and endodontic posts. Z-PRIME Plus has been specifically
formulated to provide high bond strengths in any curing mode.

Indications for use:

BISCO's Z-PRIME Plus is intended for use as a surface treatment for the
following restorations:

Zirconia

Alumina

Metal/alloy

Composite

Endodontic Post

Intraoral repairs

R

Intended user: licensed dentist.

Warnings:
+ Highly flammable.

Cautions:

+ Cross-contamination: Product may contain items that are designed for one
time use. Dispose of used or contaminated accessories. Do not clean,
disinfect or reuse.

Precautions:

de Z-PRIME™* PLUS

Zirkonoxid - Aluminiumoxid - Metall-Primer

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Z-PRIME Plus von BISCO ist ein Einkomponenten-Grundierungsmittel zur
Verbesserung der Adhésion zwischen indirekten Restaurationsmaterialien
und  Komposit-Harzzementen. Aufgrund seiner einzigartigen Chemie
kann es als Oberflachenbehandlung von Zirkonoxid- und Aluminiumoxid-
Metalloxidkeramiken sowie anderer Typen von Metallen/Legierungen,
Kompositen und Endodontiestiften verwendet werden. Z-PRIME Plus wurde
speziell fiir hohe Verbi arken in jedem é formuliert.

Indikationen fiir den Gebrauch:
Z-PRIME Plus von BISCO ist fiir den Gebrauch als Oberfla fiir

fr Z-PRIME™* PLUS

Primer Zircone / Alumine / Métal

INFORMATIONS GENERALES

Z-PRIME Plus de BISCO est un apprét monocomposant qui permet de renforcer
I'adhésion entre les matériaux de restauration indirecte et les ciments résines
composites. Sa chimie unique permet son utilisation dans le traitement de
lintrados des piéces prothétiques en zircone, en alumine, en céramique & base
d'oxydes métalliques, tout comme d'autres surfaces en alliages métalliques, en
résine composite, ou encore les tenons endodontiques. Z-PRIME Plus a été
spécifiquement congu pour procurer les plus grandes forces d'adhésion quel
que soit le mode de polymérisation.

die folgenden Restaurationen vorgesehen:
1. Zirkonoxid

2. Aluminiumoxid

3. MetalllLegierung

4. Komposit

5. Endodontiestift

6. Intraorale Interventionen

Vorgesehener Benutzer: zugelassener Zahnarzt.

Warnhinweise:
+ Hochentziindlich.

Vorsicht:

+ Kreuzkontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die nur zum einmaligen
Gebrauch bestimmt sind. Entsorgen Sie benutztes oder verunreinigtes
Zubehtr. Nicht reinigen, desinfizieren oder emeut verwenden.

+ Z-PRIME Plus is a light sensitive material. Use Z-PRIME Plus immediatel
once it is dispensed in the mixing well or protect from ambient light.

« For intraoral repairs properly isolate the restorative area with a rubber dam.

+ Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause
skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with
soap and water.

+ See individual component labels for specific expiration dates.

+ Safety data sheet available on request.

+ Safety data sheet available at www.bisco.com.

+ Instructions for Use available upon request.

+ Instructions for Use available at www.bisco.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

Restoration Preparation

Zirconia_Restorations/Alumina Restorations, Metal/Alloy Restoration
i ing Porcelain F Metal), Indir mposite R ion:
En ntic Post Restorations:

NOTE: Make sure restoration has been properly sandblasted, or sandblast
ion according to s ing should be
performed prior to placement of Z-PRIME Plus.

1. Brush on 1-2 coats of Z-PRIME Plus™ inside the restoration. Wait for 30
seconds and air dry. NOTE: Surface of the primed zirconia will look the
same before and after primer application.

2. Try-in the primer treated-restoration on the preparation for proper fit.

3. Rinse the restoration thoroughly with water and air dry with oil-free air.

NOTE: If the surface was not pre-treated with Z-PRIME Plus™, decontaminate
the surface with a cleaning agent (e.g. ZirClean®). Rinse with water spray and
air dry with oil-free air. Then follow step 1.

4. Proceed with cementation using a luting cement (e.g. Duo-Link
Universal™* or BisCem®").

For intraoral repairs

NOTE: Properly isolate the restorative area prior to intraoral repair.

Repair of Zirconia/Alumina or Metal Restorations:

. Roughen the surface using air abrasion, diamond point or bur. Rinse
and air dry.

. Apply 1-2 coats of Z-PRIME Plus. Dry with an air syringe for 3-5
seconds.

. Complete the repair using a composite (e.g. Z£LITE™*) and finish per
manufacturer's instructions.
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Repair of Porcelain-F: -to-Zirconia/Alumina/Metal Restorations:
1. Bevel the porcelain as necessary.
2. Roughen the metal surface using air abrasion, diamond point or bur.

w

. Etch the porcelain surface with hydrofluoric acid (e.g. 9.5%
PORCELAIN ETCHANT®) according to the manufacturer's instructions.

. Apply 1-2 coats of silane (e.g. BIS-SILANE™* or PORCELAIN
PRIMER*) to the porcelain according to the manufacturer's
instructions & dry with an air syringe to evaporate the solvent.

. Apply 1-2 coats of Z-PRIME Plus to the exposed zirconia/alumina/metal
& dry with an air syringe for 3-5 seconds.

. Apply an opaquer (.g. Bisco's DUAL-CURED OPAQUER’) to exposed
metal according to manufacturer's  instructions, if desired.

. Complete the repair using a composite (e.g. £LITE) and finish per
manufacturer's instructions.
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. Bevel the margin.
. Roughen surface using air abrasion, diamond point or bur. Rinse and air
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dry.

. Apply 1-2 coats of Z-PRIME Plus. Dry with an air syringe for 3-5
seconds.

. Complete the repair using a composite (e.g. ALITE) and finish per
manufacturer's instructions.

STORAGE: Store Z-PRIME Plus at (2°C/36°F - 25°C/77°F). See individual
component labels for specific expiration dates.
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DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence,
refer to national or regional provisions relating to waste.

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if
proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damage
or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use
the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to
determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes
all risk and liability in connection therewith.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE and BIS-SILANE are
trademarks of BISCO, Inc.
BisCem is a registered trademark of BISCO, Inc.
9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED
OPAQUER are manufactured by BISCO, Inc.

NOTICE: Report any serious incident to BISCO and the competent authority of
the EU member state in which the user and/or patient is established.

+ Z-PRIME Plus ist ein lichtempfindliches Material. Z-PRIME Plus unverziiglich
verwenden, sobald es in die Anmischschale gegeben wurde, oder vor
Umgebungslicht schiitzen.

« Fiir intraorale
einem Kofferdamm isolieren.

* H p isi e konnen bei

Personen zu einer der Haul fiihren. Bei Kontakt
die betroffenen Hautstellen mit Wasser und Seife waschen.

+ Siehe Etiketten der Ei fiir spezifische |

+ Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfiigbar.

+ Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.bisco.com verfiigbar.

+ Die Gebrauchsanweisung ist auf Anfrage verfiigbar.

+ Die Gebrauchsanweisung ist unter www.bisco.com verfiigbar.
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Restaurationen:

HINWEIS: Vergewissem Sie sich, dass die Restauration ordnungsgemal

wurde, oder Sie die gemdl den
Anweisungen des Herstellers. Vor dem Einbringen von Z-PRIME Plus sollte eine
Sandstrahlung durchgefilhrt werden.

1. Streichen Sie 1-2 Schichten Z-PRIME Plus™ im Inneren der Restauration
auf. Warten Sie 30 Sekunden und lassen Sie das Veneer lufttrocknen.
HINWEIS: Die Oberflache des grundierten Zirkonoxids sieht vor und nach
dem Auftragen des Primers gleich aus.

2. Uberpriifen Sie, ob die mit Primer behandelte Restauration auf der
Praparation korrekt sitzt.

3. Die ion nach der Anp g mit
Glfreier Luft trocknen.

HINWEIS: Wenn die Oberfidche nicht mit Z-PRIME Plus™ vorbehandelt
wurde, dekontaminieren Sie die Oberflache mit einem Reinigungsmittel (z.
B. ZirClean®). Griindlich mit Wasser abspiilen und mit olfreier Luft trocknen.
Befolgen Sie dann Schritt 1.

rationen. Eni ntiestift-

abspiilen und mit

4. Fahren Sie mit der mit einem { (z. B.
Duo-Link Universal™* oder BisCem@*) fort.

Eilr intraorale Reparaturen
HINWEIS: Isolieren Sie den restaurativen Bereich vor der intraoralen Reparatur
ordnungsgeman.

Reparatur von Zirkonoxid-/Aluminiumoxid- oder Metallre rationen:
. Die Oberflache mit Luftabscheuerung, Diamantspitze oder Bohrer
aufrauen. Abspiilen und lufttrocknen.

Ein bis zwei Schichten Z-PRIME Plus auftragen. Fiir 3-5 Sekunden mit
einer Luftspritze trocknen.

SchlieBen Sie die Reparatur mit einem Komposit (z. B. ALITE™*) ab
und bearbeiten Sie sie gemaR den Anweisungen des Herstellers.
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Reparatur von R ionen ifZirkonoxid/Aluminiumoxi
Metalloxid geschmolzenem Porzellan:

. Das Porzellan wie erforderlich abfrasen.

Die Metalifiiche mit Luftabscheuerung, Diamantspitze oder Bohrer
aufrauen.

Atzen Sie die P dche mit F (z.B.95
% PORCELAIN ETCHANT*) geméR den Anweisungen des Herstellers.
Ein bis zwei Schichten Silan (z. B. BIS-SILANE™* oder PORCELAIN
PRIMER*) nach Herstelleranleitung auf das Porzellan auftragen und mit
einer Luftspritze trocknen, um das Losemittel zu evaporieren.

Ein bis zwei Schichten Z-PRIME Plus auf das freiliegende Zirkonoxid/
Aluminiumoxid/Metall auftragen und fir 3-5 Sekunden mit einer
Luftspritze trocknen.

Einen Opaquer (z. B. DUAL-CURED OPAQUER* von Bisco) nach
Herstelleranleitung auf die freiliegenden Metallflachen auftragen, ~ falls
erwiinscht.

SchlieRen Sie die Reparatur mit einem Komposit (z. B. £LITE) ab und
beenden Sie sie gemaR den Anweisungen des Herstellers.
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. Den Rand abschrégen.

Die Oberflache mit Luftabscheuerung, Diamantspitze oder Bohrer
aufrauen. Abspiilen und lufttrocknen.

Ein bis zwei Schichten Z-PRIME Plus auftragen. Fir 3-5 Sekunden mit
einer Luftspritze trocknen.

SchlieBen Sie die Reparatur mit einem Komposit (z. B. Z£LITE) ab und
beenden Sie sie gemaR den Anweisungen des Herstellers.

LAGERUNG: Lagern Sie Z-PRIME Plus bei (2 °C - 25 °C). Siehe Etiketten der
Ei fiir spezi k
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ENTSORGUNG: Beachten Sie die Bestimmungen zur Entsorgung von Abfallen
an lhrem Ort. Wenn es solche Bestimmungen nicht gibt, befolgen Sie die
nationalen oder regionalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von

fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc. tbernimmt keine Haftung fiir direkte

und Folgeschaden oder -verluste, die aus der beschriebenen Verwendung

oder Nichtverwendung der Produkte, wie beschrieben, entstehen. Vor der
g obliegt es der des die

des Produkts fiir die gewiinschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender

{ibernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftung.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, £LITE und BIS-SILANE sind Marken
von BISCO, Inc.
BisCem ist ein eingetragenes Warenzeichen von BISCO, Inc.
9,5 % PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER und DUAL-CURED
OPAQUER werden von BISCO, Inc. hergestellt.

HINWEIS: Melden Sie jeden schweren Vorfall an BISCO und die zusténdige
Behdrde des EU-Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient
niedergelassen ist.

Z-PRIME Plus de BISCO est congu pour le traitement de l'ntrados des piéces
prothétiques :

1. Zircone

2. Alumine

3. Métaux / Alliages

4. Composite

5. Tenons endodontiques
6. Réparations intra-orales

Utilisateur prévu : Chirurgien-Dentiste diplomé.
Avertissements :
+ Hautement inflammable.

Mises en garde :

+ Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires
exclusivement destinés & un usage unique. Jeter les accessoires utilisés ou
contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.

Précautions :
+ Z-PRIME Plus est un matériau ible. Utiliser

es Z-PRIME™* Plus

Acondicionador de Zirconia - Alimina - Metal

INFORMACION GENERAL

Z-PRIME Plus de BISCO es un acondicionador de un solo componente que se
utiliza para mejorar la adhesion entre los materiales de restauracion indirecta y
los cementos de resina de composite. Debido a su quimica exclusiva se puede
usar como tratamiento de la superficie en cerdmicas de oxido metdlico de
Zirconia y Alimina, asi como en otros tipos de mela\es/a\eamones composites
y postes endodonticos. Z-PRIME Plus se ha formulado i para

it Z-PRIME™* Plus

Primer per zirconio - allumina - metallo

INFORMAZIONI GENERALI
Z-PRIME Plus di BISCO & un agente di priming monocomponente utilizzato
per migliorare I'adesione tra i materiali da restauro indiretti e i cementi in
resina composita. Grazie alla sua esclusiva composizione chimica, pud essere
impiegato come trattamento superficiale di ceramiche a base di ossidi metallici
come zirconio e allumina, oltre che di altri tipi di metallifleghe, compositi e perni
ici. Z-PRIME Plus ¢é stato formulato specificamente per garantire

proporcionar una alta fuerza de adhesion en cualquier modo de curado.

Indicaciones de uso:
Z-PRIME Plus de BISCO se puede usar como tratamiento de la superficie en
las siguientes restauraciones:
. Zirconia
2. Alimina
3. Metal/aleacion
4. Composite
5. Poste endodéntico
6. Reparaciones intraorales

Usuario previsto: odontdlogo titulado.

Advertencias:
+ Altamente inflamable.

Avisos:

+ Contaminacion cruzada: EI producto puede contener elementos que estén
disefiados para usarse una sola vez. Deseche los accesorios usados o
contaminados. No los lave, desinfecte ni reutilice.

Precauciones:
-ZPRIME Plus es un material fotosensible. Utilice Z-PRIME Plus

Z-PRIME Plus une fois le produit placé dans le godet de mélange ou le
protéger de la lumiére ambiante.

* Pour les rép: intra-orales, isoler la zone de ion &

después de que se haya dispensado en el pocillo de mezcla
o protéjalo de la \uz amblental
+ Para las aisle

el drea de la

I'aide d'une digue en caoutchouc.

+ Eviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées
sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes
sensibilisées. En cas de contact, laver la peau a l'eau et au savon.

« Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.

+ Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

+ Fiche de données de sécurité disponible sur www.bisco.com.

+ Mode d'emploi disponible sur demande.

* Mode d'emploi disponible sur www.bisco.com.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Préparation de la restauration
rations en_zircone. en alumin n_alli métalli
mpris les céramo-métalli rations indir n_composi

I rations avec tenons en nti

QTE S'assurer que la ion a été ée, sinon la
selon les i du fabricant. Le mi doit étre réalisé
avant la mise en place de Z-PRIME Plus.
1. Appliquer 1 @ 2 couches de Z-PRIME Plus™ sur lintrados de la
restauration. Attendre 30 secondes et sécher & I'air comprimé.
NOTE : La surface apprétée en zircone paraitra identique avant et aprés
application du primer.
2. Essayer la restauration apprétée sur la préparation pour vérifier son
ajustement.
3. Rincer soigneusement la restauration au spray d'eau et sécher & I'air
comprimé exempt d'huile.

NOTE : Si la surface n'a pas été apprétée avec Z-PRIME Plus™, utiliser
un agent nettoyant pour surfaces prothétiques pour la décontaminer (par ex.
ZirClean®). Rincer au spray d'eau et sécher a I'air comprimé exempt d'huile.
Puis suivre ['étape 1.

4. Procéder au scellement a I'aide d'un composite d'assemblage (par ex.
Duo-Link Universal™* ou BisCem®*).

Réparations intra-oral
NOTE : Isoler corectement la zone de restauration avant de procéder 4 la
réparation intra-orale.

Réparation de re rations en zircone, en alumin métalli

1. Raviver la surface & laide d'une microsableuse ou d'une fra\se
diamantée. Rincer et sécher a I'air comprime.

. Appliquer 1 & 2 couches de Z-PRIME Plus. Sécher a I'aide d'une
seringue & air pendant 3 a 5 secondes.

o

3. Terminer la réparation a Iaide d'un composite de restauration (par ex.

ELITE™*) et finir et polir selon les instructions du fabricant.
Réparation e n cérami r ch: zircone, d'alumin
.ou métallique

1. Biseauter la céramique, si nécessaire.

2. Raviver la surface métallique a I'aide d'une microsableuse ou d'une
fraise diamantée.

3. Mordancer la surface de la céramique & I'acide fluorhydrique (par ex.
PORCELAIN ETCHANT* & 9,5 %) selon les instructions du fabricant.

4. Appliquer 1 & 2 couches de silane (par ex. BIS-SILANE™* ou
PORCELAIN PRIMER*) sur la céramique selon les instructions du
fabricant, puis sécher a I'aide d'une seringue a air pour évaporer le
solvant.

5. Appliquer 14 2 couches de Z-PRIME Plus sur les surfaces exposées en
zircone / alumine / métal, puis sécher a I'air comprimé pendant 3 & 5
secondes.

6. Appliquer un opaqueur (par ex. DUAL-CURED OPAQUER* de Bisco)
sur le métal exposé, si nécessaire, selon les instructions du fabricant.

7. Terminer la réparation a 'aide d'un composite de restauration (par ex.
AELITE) et finir et polir selon les instructions du fabricant.

. Biseauter les limites.

. Raviver la surface & l'aide d'une microsableuse ou dune fraise
diamantée. Rincer et sécher & I'air comprimé.

. Appliquer 1 & 2 couches de Z-PRIME Plus. Sécher & l'aide d'une
seringue & air pendant 3 & 5 secondes.

. Terminer la réparation a I'aide d'un composite de restauration (par ex.
FELITE) et finir et polir selon les instructions du fabricant.

CONSERVATION : Conserver Z-PRIME Plus & une température de (2°C/36°F
- 25°CITT°F). Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption
spécifiques.
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ELIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives &
I'élimination des déchets. En 'absence de telles dispositions, se référer aux
dispositions nationales ou régionales relatives a 'élimination des déchets.

GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage & remplacer tout produit avéré défectueux.
BISCO, Inc. ne peut étre tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou
indirectes, consécutives a une utilisation non-conforme ou a une mise en ceuvre
incorrecte des produits. Avant toute utilisation, ['utilisateur est tenu de vérifier
que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume
tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE et BIS-SILANE sont des
marques de BISCO, Inc.

BisCem est une marque déposée de BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT & 9,5 %, PORCELAIN PRIMER et DUAL-CURED
OPAQUER sont fabriqués par BISCO, Inc.

NOTE : Signaler tout incident grave a BISCO et aux autorités compétentes du
pays membre de I'UE dans lequel I'ufilisateur et/ou le patient est établi.

6n con un dique de goma.

« Evite el contacto con la piel; las resinas de metacrilato no polimerizadas
pueden provocar sensibilidad cutdnea en personas sensibles. En caso de
contacto con la piel, lavar con agua y jabén.

+ Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas
de caducidad de cada uno.

+ La Ficha de datos de seguridad esté disponible previa solicitud.

+ La Ficha de datos de seguridad esté disponible en www.bisco.com.

+ Las instrucciones de uso estan disponibles previa solicitud.

+ Las instrucciones de uso estan disponibles en www.bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparacion de la restauracion
ioni Zirconialr racion Aliimina, r racion
l/Aleacion (incluida Porcelana Fundi Metal), R racion
Indir mposite, r racion Poste En

NOTA: Aseguirese de que la restauracion haya sido arenada correctamente, o
limpie la restauracion con una arenadora de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. El arenado debe realizarse antes de aplicar Z-PRIME Plus.

1. Aplique 1-2 capas de Z-PRIME Plus™ dentro de la restauracion.
Espere 30 segundos y déjela secar al aire. NOTA: La superficie de la
zirconia acondicionada se verd igual antes y después de la aplicacion del
acondicionador.

2. Pruebe la 0 i enla
perfecto.

3. Enjuague bien la restauracion con agua y seque con aire sin aceite.

NOTA: Si la superficie no fue tratada previamente con Z-PRIME Plus™,
descontamine la superficie con un agente limpiador (por ejemplo, ZirClean®).
Enjuague con agua pulverizada y seque con aire sin aceite. A continuacion,
siga el paso 1.

6n para un encaje

4. Proceda a la cementacion con un cemento sellador (p.ej. Duo-Link
Universal™* o BisCem®"*),

Para reparaciones intraorales
NOTA: Aisle adecuadamente el area de restauracion antes de la reparacion
intraoral.

Reparacion de r racion Zirconia/Alimina o Metal:

. Prepare la superficie usando abrasion por aire, punta o fresa de
diamante. Enjuague y deje secar al aire.

Aplique 1-2 capas de Z-PRIME Plus™. Seque con una jeringa de aire
durante 3-5 segundos.

Complete la reparacion utilizando un composite (por ejemplo,
ELITE™*) y acabe segun las instrucciones del fabricante.
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Reparacion I{ racion reelana_fundi Zirconi
Alimina/Metal:

. Bisele la porcelana segun sea necesario.

Prepare la superficie de metal usando abrasion por aire, punta o fresa
de diamante.

Grabe la superficie de porcelana con acido fluorhidrico (p. €j. 9.5%
PORCELAIN ETCHANT®) segun las instrucciones del fabricante.
Aplique 1-2 capas de silano (p. ej., BIS-SILANE™* o PORCELAIN
PRIMER") a la porcelana segun las instrucciones del fabricante y
séquela con una jeringa de aire para evaporar el disolvente.

Aplique 1-2 capas de Z-PRIME Plus a la zirconia/alimina/metal
expuesta y séquelas con una jeringa de aire durante 3-5 segundos.
Aplique un opacador (p. €]., DUAL-CURED OPAQUER* de Bisco) al
metal expuesto segun las instrucciones del fabricante, si lo desea.
Complete la reparacion utilizando un composite (por ejemplo, ALITE) y
acabe segun las instrucciones del fabricante.

o -
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. Bisele el borde.

2. Preparelasuperficie do abrasion por aire, p!
Enjuague y deje secar al aire.

Aplique 1-2 capas de Z-PRIME Plus. Seque con una jeringa de aire
durante 3-5 segundos.

Complete la reparacion utilizando un composite (p. €j., £LITE) y acabe
segun las instrucciones del fabricante.

ALMACENAMIENTO: Almacene Z-PRIME Plus a (2 °C/36 °F - 25 °C/77
°F). Compruebe las efiquetas de cada componente para ver las fechas de
caducidad de cada uno.

fraca de di "
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ELIMINACION: Consulte las disposiciones locales relativas a los residuos. En
caso de que no existan, remitase a las disposiciones nacionales o regionales
relativas a los residuos.

GARANTIA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos
en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por
las pérdidas ni los dafios, directos o derivados, que se deban al uso o a
la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su
utilizacion, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto
para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad
relacionados con la idoneidad.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ZLITE y BIS-SILANE, son marcas
comerciales de BISCO, Inc.
BisCem es una marca comercial registrada de BISCO, Inc.
9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER, y DUAL-CURED
OPAQUER son productos fabricados por BISCO, Inc.

AVISO: Notifique cualquier incidente grave a BISCO y a la autoridad competente
del estado miembro de la UE en el que se encuentren el usuario o el paciente.

elevati valori di adesione in qualsiasi modalita di trattamento.

Indicazioni d’uso:

Z-PRIME Plus di BISCO ¢é destinato all'uso come trattamento superficiale per
i seguenti tipi di restauro:

Zirconio

Allumina

Metallo/Lega

Composito

Perno endodontico

Riparazioni intraorali

R o

Utente previsto: dentista abilitato.

Avvertenze:
+ Altamente infiammabile.

Raccomandazioni:
+ Contaminazione crociata: il prodotto puo contenere elementi monouso.

Z-PRIME™* Plus

Zirkonia - Aluminiumoxid - Metallprimer

ALLMAN INFORMATION

BISCO:s Z-PRIME Plus &r en En-komponentsprimer som anvands for att
stérka bindningen mellan Indirekta erséttningar och komposithartscement.
Pa grund av dess umka kemiska egenskaper kan det anvandas for att

- och samt andra typer
av i iter och rotstift. Z-PRIME Plus
har en sammanséttning sérskild utvecklad for att ge stark bindning oavsett
hérdningssatt.

SV

Anvandningsomraden:

BISCO: s Z-PRIME Plus &r avsett att anvéndas som ytbehandling for foljande
\agmngar

Zirkonia

Aluminiumoxid

Metall/legering

Komposit

Endodontiska rotstift

Intraorala reparationer

Ll s ol

Avsedd anvéndare: legitimerad tandlékare.

Varningar:
* Ytterst brandfarligt.

Forsiktighet:
+ Korskontaminering: Produkten kan innehalla delar som &r avsedda for

Kassera anvanda eller kontaminerade ftillbehdr. Rengor,
desinficera eller teranvénd inte.

+ Z-PRIME Plus &r et ljuskénsligt material. Anvénd Z-PRIME Plus omedelbart

Smaltire gli accessori utilizzati o Non pulire, disi 0 bruk
riutilizzare.
Precauzioni: Forsiktighetsatgarder:
. Z PRIME Plus & un materiale sensibile alla luce. Utlllzzare Z-PRIME Plus
dopo I' nel pozzetto di op

dalla luce ambiente.

+ Perle riparazioni intraorali, isolare I'area da restaurare con una diga di gomma.

« Evitare il contatto con la pelle; le resine (met)acrilate non polimerizzate
possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone suscettibili. In caso
di contatto, lavare con sapone e acqua.

* Per la data di scadenza, vedere le etichette dei singoli componenti.

+ Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

+ Scheda di sicurezza disponibile allindirizzo www.bisco.com.

+ Istruzioni per 'uso disponibili su richiesta.

+ Istruzioni per 'uso disponibili allindirizzo www.bisco.com.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del restauro

R ri_con zirconiolre ri_con allumina, ¢ ri_con metalli/l
mpr rcellana fi metallo). re ri_con compositi indire

r ri con perni en ntici:

NOTA: assicurarsi che il restauro sia stato correttamente sabbiato oppure

eseguire la sabbiatura secondo le istruzioni del produttore. La sabbiatura deve

essere eseguita prima del posizionamento di Z-PRIME Plus.

1 Appl\care 1-2 strati di Z-PRIME Plus™ all mterno del restauro. Attendere
i Il'aria. NOTA:

efter att det lagts upp i blandningskoppen eller skydda det fran fjus.

+ Vid intraorala reparaturer avgrénsa arbetsomradet val med en kofferdam.

+ Undvik kontakt med huden. Opolymeriserat (met)akrylatharts kan orsaka
hudsensibilisering pa mottagliga personer. | héndelse av hudkontakt: tvétta
med tval och vatten.

+ Se enskilda

for specifika

+ Sékerhetsdatablad finns att fa pa begéran.

+ Sakerhetsdatablad finns pa www.bisco.com.

+ Bruksanvisning finns tillgénglig pa begaran.

+ Bruksanvisning finns tillgénglig via www.bisco.com

BRUKSANVISNING
Forberedelse av ersat(mng
|
inkl iv lIkeramik).indirek kompositersattningar h
lar nader med en ntiska re
0BS: Se fill att ersattnmgen ordentllgt eller

enligt il i bor goras innan
Z-PRIME Plus appliceras.

1. Légg pa 1-2 skikt av Z-PRIME Plus™ inuti erséttningen. Vanta i 30
sekunder och torka med luftbldster. OBS: Ytan av det primade
idet kommer att se likadan ut fore och efter appliceringen av

priming avra lo stesso aspetto prima e dopo | apphcazwone del pnmer

2. Provare il restauro trattato con primer nella preparazione per assicurarsi
che sia stabile.

3. Irrigare a fondo il restauro con acqua e asciugare con soffio d'aria senza
olio.

NOTA: Se la superficie non & stata pretrattata con Z-PRIME Plus™,
decontaminarla con un wdetergente (es. ZirClean®). Irrigare con un getto
d'acqua e asciugare con soffio d'aria senza olio. Quindi, seguire la fase 1.

4. Procedere con la cementazione utilizzando un cemento sigillante (es. Duo-
Link Universal™* o BisCem®").

Per riparazioni intraorali
NOTA: isolare correttamente I'area del restauro prima della riparazione
intraorale.

Riparazion ri in zirconio/allumina o metallo:

Irruvidire la superﬂme con abrasione ad aria, punta o fresa diamantata.

Risciacquare e asciugare con aria.

Applicare 1-2 strati di Z-PRIME Plus. Asciugare con una siringa d'aria

per 3-5 secondi.

3. Completare la riparazione utilizzando un composito (es. £LITE™*) e
rifinire secondo le istruzioni del produttore.

o

1. Bisellare la porcellana secondo necessita.
2. Irruvidire la superficie metallica con abrasione ad aria, punta o fresa
diamantata.
3. Mordenzare la superficie della porcellana con acido fluoridrico (es. 9.5%
PORCELAIN ETCHANT) secondo le istruzioni del produttore.
Applicare 1.2 strati di silano (es. BIS-SILANE™* o PORCELAIN
PRIMER®) alla porcellana secondo le istruzioni del produttore e
asciugare con siringa ad aria per far evaporare il solvente.
Applicare 1-2 strati di Z-PRIME Plus sullo zirconio/sull'allumina/sul
metallo esposto e asciugare con una siringa ad aria per 3-5 secondi.
Applicare un opacizzante (es. DUAL-CURED OPAQUER* di Bisco) per
esporre il metallo secondo le istruzioni del produttore, se si desidera.
Completare la riparazione utilizzando un composito (es. /LITE) e
rifinire secondo le istruzioni del produttore.

~
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. Bisellare il margine.

Irruvidire la superficie con abrasione ad aria, punta o fresa diamantata.
Risciacquare e asciugare con aria.

Applicare 1-2 strati di Z-PRIME Plus. Asciugare con una siringa d'aria
per 3-5 secondi.

Completare la riparazione utilizzando un composito (es. ALITE) e
rifinire secondo le istruzioni del produttore.

CONSERVAZIONE: conservare Z-PRIME Plus a (2-25 °C). Per la data di
scadenza, vedere le etichette dei singoli componenti.

~
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SMALTIMENTO: per lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali. Nel caso
in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in
materia di gestione dei rifiuti.

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilita di sostituire i prodotti nel
caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi
responsabilita per danni o perdite, sia diretti sia consequenzial, derivanti dall'uso
o dallincapacita di utilizzare il prodotto come descritto. Prima di utilizzare il
prodotto, I'utente & tenuto a determiname l'idoneita all'uso previsto. L'utente si
assume tutti i rischi e le responsabilita associati all utilizzo del prodotto.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, £LITE e BIS-SILANE sono marchi
commerciali di BISCO, Inc.
BisCem & un marchio registrato di BISCO, Inc.
9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER e DUAL-CURED
OPAQUER sono prodotti da BISCO, Inc.

AWVISO: segnalare qualsiasi incidente grave a BISCO e all'autorita competente
dello Stato membro dell'UE in cui si trova ['utente e/o il paziente.

primern.

2. Prova in den 4 pa p for att
kontrollera passform.

3. Skolj ersattningen noggrant med vatten och lufttorka med oljefri luft.

(0BS: Om ytan inte forbehandlats med Z-PRIME Plus™ rengtr denna med ett
rengdringsmedel (t.ex. ZirClean®) Spola rent med vattenspray och torka med
oljefri tryckluft. Folj sedan steg 1

4. Ga vidare med cementering genom att anvanda ett lampligt cement (t.ex.
Duo-Link Universal™* eller BisCem®*).

Eor intraorala reparationer
(OBS: Avgrénsa arbetsomradet vél infor intraorala reparationer.

-, | rs
. Rugga upp ytan med sandblastrlng, dlamantborr Skolj och quttorka
. Applicera 1-2 skikt av Z-PRIME Plus. Torka med luftblaster i 3-5
sekunder.
. Slutfor reparationen genom att anvénda en komposit (t.ex. £LITE™*)
och slutputsa enligt tillverkarens anvisningar.

[N
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R ion av erséttningar typ zirconia/porslin llkeramik:
. Kantskar porslinet efter behov.
. Rugga upp metallytan med Sandblastring eller diamantborr.
. Etsa porslinytan med fluorvatesyra (tex. 9,5 % PORCELAIN
ETCHANT") enligt tillverkarens anvisningar.
. Applicera 1-2 skikt av silan (t.ex. BIS-SILANE™* eller PORCELAIN
PRIMER*) pa porslinet enligt tillverkarens anvisningar och lufttorka med
luftbléster for att avdunsta losningsmedlet.
Applicera 1-2 skikt av Z-PRIME Plus pa exponerad zirkoniumdioxid/
aluminiumoxid/metall och torka med luftblaster i 3-5 sekunder.
. Appllcera opaker (tex. Bisco: s DUAL CURED OPAQUER’)
P d metall enligt fil ingar om sa 6nskas.
. Slutfor reparationen genom att anvanda en komposit (t.ex. £LITE) och
slutputsa enligt tillverkarens anvisningar.

~ wro
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1. Kantskér kanten.

2. Rugga upp ytan med sandblastring eller med diamantborr. Skolj och
lufttorka.

3. Applicera 1-2 skikt av Z-PRIME Plus. Torka med luftblaster i 3-5
sekunder.

4. Slutfor reparationen genom att anvanda en komposit (t.ex. £LITE) och

slutputsa enligt tillverkarens anvisningar.

FORVARING Férvara Z-PRIME Plus i rumstemperatur 2-25 °C. Se enskilda
for specifika

AVFALLSHANTERING: Se allmanna bestammelser angaende avfallshantering.
Om sadana saknas, se nationella eller regionala anvisningar angaende avfall.

GARANTI: BISCO, Inc. erkénner sitt ansvar for att byta ut produkter om de visas

vara felaktiga. BISCO, Inc. tar inte pa sig nagot ansvar for skador eller forlust,

vare sig direkt eller indirekt, pa grund av anvandning eller oférmaga att anvanda
enligt Det ar ansvar att, fore

faststal\a produktens [amplighet for den avsedda anvéndningen. Anvandaren tar

pa sig alla risker och allt ansvar i samband dérmed.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE och BIS-SILANE &r
varumérken som tillhér BISCO, Inc.
BisCem 4r ett registrerat varumérke som tillhdr BISCO, Inc.
9,5 % PORCEALIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER och DUAL-CURED
OPAQUER tillverkas av BISCO, Inc.

OBSERVERA Rapportera alla allvarliga handelser ill BISCO och den behdriga
iden EU: dér ochleller patienten befinner

sig.

da Z-PRIME™* Plus

Zirkoniums-/aluminiums-/metalprimer

GENERELLE OPLYSNINGER

BISCO's Z-PRIME Plus er et enkomponent primermiddel, der bruges til at
forbedre vedhaeftning mellem indirekte restaureringsmaterialer og komposit
resincementer. P& grund af dens unikke kemiske egenskaber kan den anvendes
il overfladebehandling af zirkonium e\ler alumma metalomdkeram\k samt

no Z-PRIME™* Plus

Zirkonia — Alumina — metall Primer

GENERELL INFORMASJON

BISCOs Z-PRIME Plus er ee en-komponents primingmiddel som brukes
til & forbedre adhesjonen mellom indirekte restaurerende materiale og

andre typer iske  stifter.
Z-PRIME Plus er specifikt udviklet til at yde hoje blndmgsstyrker under enhver
haerdningstilstand.

Indikationer for brug:
BISCO&apos;s Z-PRIME Plus er beregnel til anvendelse som en
ladebehandling til folgende

Zirconia
Aluminiumoxid
Metallegering
Komposit
Endodontisk stift
Intraorale reparationer

R o

Tilsigtet bruger: licenseret tandizege.

Advarsler:
* Yderst brandfarlig.

Forsigtighedsregler:

+ Krydsforurening: Produktet kan indeholde artikler, der er designet il
engangsbrug. Bortskaf brugt eller kontamineret tibehor. Ma ikke rengares,
desinficeres eller genanvendes.

Forholdsregler:

+ Z-PRIME Plus er et lysfolsomt materiale. Anvend Z-PRIME Plus straks efter,
det er doseret i blandeskalen, eller beskyt det mod omgivende belysning.

+ Ved intraorale reparationer skal restaureringsomradet isoleres korrekt med
kofferdam.

+Undgéd hudkontakt. ~Ikke-polymeriserede resiner kan forarsage
hudsensibilisering hos personer med en tendens dertil. Hvis der forekommer
hudkontakt, skal huden vaskes med saebe og vand.

+ Se etiketterne for de indi for specifikke

+ Sikkerhedsdataark kan rekvireres efter anmodning.

+ Sikkerhedsdataark er tilgaengelig p& www.bisco.com.

+ Brugsanvisning kan rekvireres efter anmodning.

+ Brugsanvisning tilgaengelig pa www.bisco.com

BRUGSANVISNING
Forberedelse af restaurering

Zirkoniumr reringer/aluminar reringer, metal-
legeringsr reringer (inklusit reelen smeltet il metal), indirek
kompositr reringer, en ntiske stiftr rerin

BEMERK: Sorg for, at restaureringen er sandbleest beherigt, eller sandblees i
henhold til producentens anvisninger. Sandblzesning ber udferes inden placering
af Z-PRIME Plus

1. Borst 1-2 lag Z-PRIME Plus™ pé indeni restaureringen. Vent 30 sekunder
og luftter. BEMAERK: Overfladen pa den primede zirkonium ser ud pa
samme made for og efter pforelsen.

2. Afprov om den primerbehandlede restaurering passer.

3. Skyl restaureringen omhyggeligt med vand og luftter med oliefri luft.

BEMARK: | filfeelde af at overfladen ikke blev forbehandlet med Z-PRIME
Plus™, skal den med et iddel (f.eks. ZirClean®).
Skyl med vandspray og luftter med oliefi luft. Felg derefter trin 1.

(f.eks. DUO-LINK

4. Fortsaet med ved hjaelp af en
UNIVERSAL™* eller BisCem®*).

Til intraorale reparationer

BEMZERK: Isoler restaureringsomradet korrekt forud for intraorale reparationer.

R ion af zirkonium/alumina-- eller metalr reringer:

. Gor overfladen ru med luftbleesning, diamandspids eller bor. Skyl og
luftter.

. Péfor 1-2 lag Z-PRIME Plus. Tor med en luftsprajte i 3-5 sekunder.

. Fuldfer reparationen med en komposit (f.eks. ZLITE™*), og feerdigger i
henhold fil producentens vejledning.

w
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metalrestaureringer:

. Affas porcelaenet efter behov.

Gor metaloverfladen ru med luftbleesning, diamandpoint eller bor.

/Ets porceleensoverfladen med fluorbrintesyre (f.eks. 9,5 % PORCELAIN

ETCHANT*) i henhold til producentens vejledning.

Pafor 1-2 lag silan (f.eks. BIS-SILANE™* eller PORCELAIN PRIMER?)

pa porceleenet i henhold til producentens vejledning, og tor med

luftsprajte, sa oplasningsmidiet fordamper.

Pafor 1-2 lag Z-PRIME Plus til det udsatte zirkonium/alumina/metal, og

tor med en luftsprejte i 3-5 sekunder.

Pafer et deekmateriale (f.eks. Bisco's DUAL-CURED OPAQUER) pa

det udsatte metal i henhold til producentens vejledning, hvis du ensker

det.

. Fuldfer reparationen med en komposit (f.eks. A£LITE), og feerdigger i
henhold til producentens vejledning.

wro -~
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. Beveller margin.

. Ger overfladen ru med luftbleesning, diamandspids eller bor. Skyl og
luftter.

. Péfor 1-2 lag Z-PRIME Plus. Tor med en luftsprajte i 3-5 sekunder.

. Fuldfer reparationen med en komposit (f.eks. ALITE), og feerdigger i
henhold til producentens vejledning.

OPBEVARING Opbevar Z-PRIME Plus ved 2-25 °C. Se eiketteme for de
for specifikke

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse
af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale
forskrifter for bortskaffelse af affald.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis
de viser sig at veere defekte. BISCO, Inc. patager sig intet ansvar for nogen
skade eller noget tab, direkte eller indirekte, som felge af brug eller manglende
mulighed for at bruge produkterne som beskrevet. Fer brug er det brugerens
ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmaessigt il den tilsigtede brug. Brugeren
patager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

*Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE og BIS-SILANE er
varemeerker tilhgrende BISCO, Inc.
BisCem er et registreret varemaerke tilherende BISCO, Inc.
9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER og DUAL-CURED
OPAQUER fremstiles af BISCO, Inc.

BEMARK: Alle alvorlige heendelser skal rapporteres til BISCO og den
i det EU hvori brugeren ogleller patienten

~
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er bosat.

Pa grunn av den unike kjemien kan det brukes som

fi Z-PRIME™* Plus nl Z-PRIME™* Plus
Zirkonium - Alumina - Metalliprimer Zirkonium - Alumina - Metaalprimer
YLEISIA TIETOJA ALGEMENE INFORMATIE

BISCO Z-PRIME Plus on ykmkomponenltmen Eswkaswlte\yame, |ola BISCO's Z-PRIME Plus is een uit één component bestaande primer die
kaytetaan wordt gebrulkl om de hechting tussen indirecte reslaurauematenalen en
ja a iresiini { valilla. te verb . Door de unieke h
kemia tekee siita ipuoli ikasittelyai irkoniumdioksidi- ja kan het worden gebruikt als een opper

jinioksidi ien seka mu\den inki istelmé i van  zirkonium- en aIummametaalomdekeram\ek evenals voor andere
ja nastojen pi yn. Z-PRIME Plus on kehitetty soorten i stiften. Z-PRIME
tuottamaan korkea sidoslujuus. Plus is speciaal geformuleerd om hoog hechtvermogen te bieden in elke
Kayttoindikaatiot: uithardingsmodus.
BISCO Z-PRIME Plus on tarkoitettu seuraavien restauraatioiden Indicaties voor gebruik:
pintakasittelyyn: BISCO's Z-PRIME Plus is bedoeld voor gebruik als een opperviaktebehandeling
1. Zirkonium voor de volgende restauraties:
2. Alumina 1. Zirkonium
3. Metallilejeerinki 2. Alumina
4. Yhdistelmémuovi 3. Metaalllegering
5. Endodonttinen nasta 4. Composiet
6. Suunsisdiset korjaukset 5. Endodontische stift

6. Intraorale reparaties

Tarkoitettu kayttaja: laillistettu hammaslaakéri.

Varoitukset:
+ Erittéin helposti syttyvad.

uotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu
kertakayttoon. H kéytetyt tai kontaminoituneet tarvikkeet. Ei saa
puhdistaa, desinfioida tai kaytta uudelleen.

Varotoimet:

+ Z-PRIME Plus on valoherkka materiaali. Kéyta Z-PRIME Plus heti, kun se on
annosteltu sekoituskuppiin, tai suojaa ympariston valolta

. isd j 4 i alue on
kofferdamkumilla.

« Vélta i P i (met)akr voivat
aiheuttaa ihon herkistymista herkilld henkildilla. Jos ainetta joutuu iholle, pese
iho saippualla ja vedella.

Beoogde gebruiker: gediplomeerde tandarts.

Waarschuwingen:
+ Zeer brandbaar.

Let op:

+ Kruisbesmetting: Dit product kan artikelen bevatten die bestemd zijn voor
eenmalig gebruik. Voer gebruikte of besmette accessoires af. Niet reinigen,
desinfecteren of opnieuw gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

+ Z-PRIME Plus is lichtgevoelig materiaal. Gebruik Z-PRIME Plus onmiddellijk
nadat het in het mengbakje is gebracht of bescherm het tegen omgevingslicht.

« Voor intraorale reparaties dient het restauratiegebied goed te worden
geisoleerd met een rubberen dam.

« Vermijd contact met de huid; (meth)acr
kunnen huidsensibilisatie veroorzaken bij personen die daar gevoelig voor zijn.

+ Katso yksittdisen in viimeinen kayttGpaiva in omasta In geval van contact de huid met zeep en water wassen
tuoteselosteesta + Zie het etiket van de verschillende componenten voor specifieke vervaldata.
« Ka "1urval\|suusl\edote on saaiawssa pyynnosta + Veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.
. tur www.bisco.com. . Vell|ghe\dsmformat|eb\ad verkrugbaar op www.bisco.com.
. ohjeet ovat saaiawssa pyynnosta. op verzoek j
* Kayttoohjeet ovat saat: i www.bisco.com. + Gebruiksaanwijzing verkrijgbaar op www.bisco.com.
KAYTTOOHJEET GEBRUIKSAANWIJZING
Restauraation preparointi Preparatie van de restauratie
Zirkoniumri lumin L raati metalli- Zirkoniumrs ies/Aluminars raties, Metaal/Legeringr rati
jeerinki lii i-yhdi t] i i ief rselein molten n__metaal Indire
Epésuor. Imm Vir ri n nttisten _nastojen mposietr raties, Ens ntische stiftre rati
I raatit
OPMERKING: Zorg ervoor dat de restauratie goed gepolijst is of polijst de
uQMAuTu§: Varmista, ettd { on volgens de instructies van de fabrikant. Het poljsten moet voor de

tai { istajan ohjeita.
Hlekkapuhal\us on suoritettava ennen kuin Z-PRIME Plus vieddan

1. Sivele 1-2 kerrosta Z-PRIME Plus™ -valmlstetta restauraatlon sisalle.
Odota 30 sekuntia ja ilmak HUOMAUT!
pinta néytt4a samalta ennen eakasme\ya jasen |a\keen
2. Sovita esikasi
3. Huuhtele restauraatio huolellisesti veﬂspray\la jakuivaa 6ljyttom:

HUOMAUTUS: Jos pintaa ei ole esikésitelty Z-PRIME Plus™ -valmisteella,
dekontaminoi pinta puhdistusaineella (esim. ZirClean®). Huuhtele vesisprayll
ja kuivaa oljyttomélla iimalla. Noudata sen jélkeen vainetta 1.

4 ilmalla.

4. Aloita sementointi resiinisementilla ~ (esim. Duo-Link Universal™* tai
BisCem@*).

Suunsisaisiin korjauksiin

HUOMAUTUS: Eristd inti ennen

aloittamista.

Zirkonium/alumina-

I korjaaminen:
1. Karhenna ilma- abraaswol\a tlmanmkarjel\a tai -poralla. Huuhtele ja
iimakuivaa.
2. Levitd 1-2 kerrosta Z-PRIME Plus -valmistetta. Kuivaa ilmapuustilla 3-5
sekuntia.
3. Kayta lopuksi yhdistelmamuovia (esim. AELITE™*) ja vimeistele
valmistajan ohjeita noudattaen.

korjaus:

1. Viistoa posliini tarvmaessa

2. Karhenna 4 tai -poralla

3. Etsaa posliinipinta ﬂuonvetyhapol\a (esim. 9,5 % PORCELAIN
ETCHANT*) noudattaen valmistajan ohjeita.

4. Levitd 1-2 kerrosta silaania (esim. BIS-SILANE™* tai PORCELAIN
PRIMER*) posliiniin  noudattaen valmistajan ohjeita ja kuivaa
iimapuustilla liuottimen pois haihduttamiseksi.

5. Levna 1-2 kerrosla Z-PRIME Plus -esikasittelyainetta paljaalle

i jakuivaali 3-5 sekuntia.

6. Levitd tarvittaessa opaakkeria (esim. Biscon DUAL-CURED
OPAQUER?) paljaalle metallipinnalle noudattaen valmistajan ohjeita.

7. Vie lopuksi yhdistelmamuovi (esim. ALITE) ja viimeistele valmistajan
ohjeita noudattaen.

. Viistoa marginaali.

. Karhenna pinta ilma-abraasiolla, timantikérjella tai -poralla. Huuhtele ja
iimakuivaa.

. Levitd 1-2 kerrosta Z-PRIME Plus -valmistetta. Kuivaa ilmapuustilla 3-5
sekuntia.

. Vie lopuksi yhdistelmé@muovi (esim. ALITE) ja vimeistele valmistajan
ohjeita noudattaen.

SAILYTYS: Sailytyslampotila Z-PRIME Plus -vaimisteelle (2 °C / 36 °F - 25
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plaatsing van Z-PRIME Plus worden uitgevoerd.

1. Borstel 1-2 lagen Z-PRIME Plus™ in de restauratie. 30 seconden
wachten en met een luchtspuit drogen. OPMERKING: Het opperviak van
de geprepareerde zirkonium zal er voor en na het aanbrengen van de
primer hetzelfde uitzien.

2. Probeer de met primer behandelde restauratie op de preparatie om te
controleren of het goed past.

3. Spoel de restauratie grondig met water en droog met een luchtspuit met
olievrije lucht.

(OPMERKING: Als het opperviak niet is voorbehandeld met Z-PRIME Plus™,
verwijder dan verontreinigingen van het opperviak met een reinigingsmiddel
(bijv. ZirClean®). Spoel door er water op te sproeien en droog met een
luchtspuit met olievrije lucht. Ga verder met stap 1.

4. Ga verder met cementeren met behulp van een bevestigingscement (bijv.
Duo-Link Universal™* of BisCem®*).

Voor intraorale reparati
'OPMERKING: Isoleer het restauratiegebied goed voorafgaand aan de intraorale
reparatie.

Reparatie van zirkonium/alumina or metaalr

. Ruw het opperviak op met behulp van \uchtpolusten dlamantpunt of
-boor. Spoel en droog met een luchtspuit.

Breng 1-2 lagen Z-PRIME Plus aan. Droog met een luchtspuit
gedurende 3-5 seconden.

Voltooi de reparatie met behulp van een composiet (bijv. £LITE™*) en
werk af volgens de instructies van de fabrikant.

N}
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ratie van rselein molten aan zirkonium/alumin
I ies:

. Rond het porselem indien nodig af.

Ruw het metalen oppervlak op met behulp van luchtpolijsten,

diamantpunt of -boor.

Ets het porseleinen opperviak met fluorwaterstofzuur (bijv. 9,5%

PORCELAIN ETCHANT*) volgens de instructies van de fabrikant.

Breng 1-2 lagen silaan aan (bijv. BIS-SILANE™* or PORCELAIN

PRIMER?) op het porselein volgens de instructies van de fabrikant en

droog met een luchtspuit om het oplosmiddel te laten verdampen.

Breng 1-2 lagen Z-PRIME Plus aan op het blootgestelde zirkonium/

alumina/metaal en droog met een luchtspuit gedurende 3-5 seconden.

Breng, indien gewenst, een opaquer aan (bijv. Bisco's DUAL-CURED

OPAQUER*) op het blootgestelde metaal volgens de instructies van de

fabrikant.

Voltooi de reparatie met behulp van een composiet (bijv. ALITE) en

werk af volgens de instructies van de fabrikant.
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. Rond de rand af.

Ruw het opperviak op met behulp van luchtpolijsten, diamantpunt of
-boor. Spoel en droog met een luchtspuit.

Breng 1-2 lagen Z-PRIME Plus aan. Droog met een luchtspuit

~
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°C /77 °F). Katso yksittéisen in viimeinen
omasta tuoteselosteesta.

HAVITTAMINEN: Katso paikalliset jtteenkésittelyn sannét. Jos niité ei ole,
noudata kansallisia tai alueellisia jateséannoksia.

3-5 seconden.
Voltooi de reparatie met behulp van een composiet (bijv. Z£LITE) en
werk af volgens de instructies van de fabrikant.

OPSLAG Bewaar Z-PRIME Plus op (2°C - 25°C). Zie het efiket van de
voor specifieke vervaldata.

&~

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi
tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistaan suorista tai seurauksellisista vahingoista
tai menetyksistd, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden kuvauksenvastaisesta
kéytosta tai kykenemattomyydestd kayttaa niitd kuvatulla tavalla. Kayttéjan
vastuulla on mérittad ennen kéytto4 tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen.
Kéyttaja ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvat riskit ja vastuut.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ZALITE ja BIS-SILANE ovat BISCO,
Inc. -yhtién tavaramerkkeja
BisCem on BISCO, Inc.:n rekisterdity tavaramerkki.
9,5 % PORCELAIN ETCHANT (posliininetsausaine), PORCELAIN PRIMER
(posliininpohjustusaine) ja DUAL-CURED OPAQUER (kaksoiskovetettu
opakkeri) ovat BISCO, Inc. -yhtién valmistamia.

HUOMAUTUS: lmoita kalklsla vakawsta lapauksma BISCO-yhticlle seké
sen EU-j jossa kayttaja jaftai potilas
sijaitseva

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelike bepalingen inzake afval. Raadpleeg
als deze er niet zijn nationale of regionale bepalingen met betrekking tot
afvalstoffen.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging
van producten indien zij defect bljken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als
gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals
beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om véor
gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen.
De gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE en BIS-SILANE zijn
handelsmerken van BISCO, Inc.
BisCem is een gedeponeerd handelsmerk van BISCO, Inc.
9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER en DUAL-CURED
OPAQUER worden vervaardigd door BISCO, Inc.

KENNISGEVING: Meld elk emstig incident aan BISCO en aan de bevoegde
autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of de patiént gevestigd is.

av zirconia- og alumina-metalloksidkeramikk i tillegg til
andre typer metaller/ legeringer, kompositter og endodontiske stifter. Z-PRIME
Plus er spesielt formulert for & gi sterk bonding i alle herdi

t Z-PRIME™* Plus
p Zirconio - Alumina - Metal primério

INFORMAGOES GERAIS
Z-PRIME Plus da BISCO é um agente primario de componente Gnico usado
para aumentar a adeséo entre materiais restauradores indiretos e cimentos
de resina composta. Devido & sua quimica Gnica, pode ser usado como no
tratamento de ceramlcas de 6xido metdlico de zirconio e alumina, bem como
outros Ilpcs de metai Gsitos e pinos end: is. Z-PRIME Plus foi

Indikasjoner for bruk:

BISCOs Z-PRIME Plus er tiltenkt for bruk som overflatebehandling for falgende
restaureringer:

Zirkonia

Alumina

Metall/legering

Kompositt

Endodontisk stolpe

Intraorale reparasjoner

R

Tiltenkt bruker: lisensiert tannlege.

Advarsler:
+ Hoyst antennbart.

Advarsler:

+ Krysskontaminering: Produktet kan inneholde deler som kun er ment fil
engangsbruk. Kast brukte og kon taminerte produkter. lkke rengjor, desinfiser
eller bruk pé nytt

Forholdsregler:
+ Z-PRIME Plus er et \yssensmvl materiale. Bruk Z-PRIME Plus umiddelbart
efter at det di eller beskytt fra omg

* Ved i i ma det omradet isoleres godt
med et gummivem.
+ Unnga lkke herdet ylat kan forarsake allergi hos

sensible personer. | t\lfelle kontakt, vask huden med sape og vann.
+ Se etikettene pa dei for spesielle
+ Sik pa
. S\kkerhelsdalablad tilgiengelig pa www bisco.com.
ing er tilgiengelig pa P
. Bruksanvwsnlng er tilgiengelig p& www.bisco.com.

BRUKSANVISNING

Klargjering til restaurering

Zirconia r¢ reringer/Alumina r reringer, Metal/Alloy re rerin
inkl PG arbeiderl)., Indirekte kompositt re reringer, Rotkanal
MERK: Pase at restaureringen er sandblast eller sandblés restaureringen i
henhold til produsentens anvisninger. Sandblasing ma utfares for man plasserer
Z-PRIME Plus.

1. Péfer 12 lag med Z-PRIME Plus™ pa innsiden av restaureringen. Vent i
30 sekunder og luftterk. MERK: Overflaten pa det primede zirkona vil se likt
ut for og etter pafering av primer.

2. Prov den restaureringen som er blitt behandlet med primer pa
prepareringen for riktig passform.

3. Skyll restaureringen grundig med vann og luftterk med oljefri luft.

MERK: Hvis overflaten ikke ble forbehandlet med en Z-PRIME Plus™, mé du
overflaten med et iddel (e.g. ZirClean®). Skyll med
vannspray og luftterk med oljefri luft. Sa felger du trinn 1.

4. Fortsett med ved & bruke en
UNIVERSAL™* eller BisCem®*).

For intraorale repar
MERK: Isoler det restaurerende omradet for intra-oral reparasjon.

(f.eks. DUO-LINK

Reparasjoner av Zirkonia-/Alumina- eller metallr rerind

. Grovbearbeid overflaten med luftavskrubbing, diamantspiss eller fres.
Skyll og luftterk.

Pafor 12 lag med Z-PRIME Plus. Tork med luftsprayte i 3 5 sekunder.
Fullfer reparasjonen ved & bruke et kompositt (f.eks. £LITE™*) og
fullfer i henhold til produsentens anvisninger.

W

. porse\enet ener behov

o=

med ing, di iss eller

fres.

Ets porselensoverflaten med flussyre (f.eks. 9,5 % PORCELAIN
ETCHANT*) i henhold til produsentens anvisninger.

Pafor 1 2 strok silan (f.eks. BIS-SILANE™* eller PORCELAIN
PRIMER*) pa porselenet i henhold til produsentens instruksjoner, og
tork med en luftsprayte for & fordampe lasningsmidlet.

. Pafer 1 2 strok Z-PRIME Plus pa det eksponerte zirkonia/alumina/
metallet, og terk med en luftsprayte i 3 5 sekunder.

Pafor en opaquer (feks. Biscos DUAL-CURED OPAQUER*) pa
eksponert metall i henhold fil produsentens anvisninger, hvis @nskelig.
Fullfor reparasjonen ved 4 bruke et kompositt (f.eks. ZLITE) og fullfer i
henhold fil produsentens anvisninger.

w
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. Tilpass kantene.

Grovbearbeid overflaten med luftavskrubbing, diamantspiss eller fres.
Skyll og lufttark.

Pafor 1 2 lag med Z-PRIME Plus. Terk med luftsprayte i 3 5 sekunder.
Fullfer reparasjonen ved a bruke et kompositt (f.eks. £LITE) og fullfer i
henhold til produsentens anvisninger.

OPPBEVARING: Lagre Z-PRIME Plus ved (2 °C/36 °F 25 °C/77 °F). Se
etikettene pa de indivi for spesielle

AVHENDING: Se lokale bestemmelser for avfallshandtering. Hvis disse ikke
finnes, se regionale eller nasjonale bestemmelser for avfalishandtering.

~
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GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvaret for & erstatte produkter som paviselig er
mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap,
direkte eller indirekte, som kan oppsta som felge av & bruke eller ikke kunne
bruke produktet slik det er beskrevet. Far det brukes, er det brukerens ansvar &
vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren patar seg all risiko og
ansvar forbundet med bruken.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ZLITE og BIS-SILANE er varemerker
som filhgrer BISCO, Inc.
BisCem er et registrert varemerke for BISCO, Inc.
9,5 % PORCELAIN ETCH, PORCELAIN PRIMER og DUAL-CURED
OPAQUER produseres av BISCO, Inc.

MERKNAD: Rapporter enhver alvorlig hendelse til BISCO og til ansvarlige
myndigheter i det EU-medlemslandet der brukeren ogleller pasienten er bosatt.

formulado para conferir alta resisténcia de ligagédo em qualquer
modo de polimerizagdo.

Indicagdes de utilizagao:

Z-PRIME Plus da BISCO destina-se ao tratamento de superficie para as
seguintes restauragdes:

. Zircnio

2. Alumina

3. Metalliga

4. Composto

5. Pés-endodontia

6. Reparagdes intraorais

Utilizador previsto: dentista certificado.

Adverténcias:
+ Altamente inflaméve

Cuidados:

+ Contaminagdo cruzada: O produto pode conter itens concebidos para uma
linica utilizagdo. Eliminar os acessorios usados ou contaminados. Néo limpar,
desinfetar nem reutilizar.

Precaugdes:

+ Z-PRIME Plus é um material sensivel & luz. Utilize o Z-PRIME Plus logo
depois de ser colocado no recipiente de mistura ou protegido da luz ambiente.

+ Para reparos intraorais, isole adequadamente a érea restauradora com um
dique de borracha.

+ Evite o contacto com a pele; as resinas de (met)acrilato ndo polimerizadas
podem causar sensibilidade cutinea em pessoas suscetiveis. Em caso de
contacto, lave a pele com dgua e sabo.

+ Consulte os rétulos de cada componente para obter os prazos de validade
especificos.

+ Ficha de dados de seguranga disponivel mediante pedido.

+ Ficha de dados de seguranga disponivel em www.bisco.com

+ Instrugdes de utilizagdo disponiveis mediante solicitagéo.

+ Instrugdes de utilizagdo disponiveis em www.bisco.com.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

Preparagao da restauragao
R

NOTA: Certifig de que a 30 foi devi com
jato de areia ou desbaste a restauragdo de acordo com as instrugdes do
fabricante. O desbaste com jato de areia deve ser executado antes da colocagéo
do Z-PRIME Plus.

1. Pincele 1-2 camadas de Z-PRIME Plus™ na restauragdo. Aguarde 30
segundos e deixe secar ao ar. NOTA: A superficie de zirconio tera a
mesma aparéncia antes e depois da aplicagdo do primario.

2. Faga a prova da restauragdo tratada com primério na preparagdo para
obter um ajuste adequado.

3. Enxague bem a restauragdo com agua e seque com ar sem oleo.

NOTA: Se a superficie nao foi pré-tratada com Z-PRIME Plus™, descontamine
a superficie com um agente de limpeza (por exemplo, ZirClean®). Enxague
com pulverizador de 4gua e seque com ar sem ¢leo. Em seguida, realize
aetapa 1.

4. Prossiga com a cimentagdo usando um cimento de amalgama (por
exemplo, Duo-Link Universal™ * ou BisCem® *).

NOTA: Isole a drea da antes da reparagdo
intraoral.
Reparagéo de zircénio/alumina ou re ragdes em metal:

. Tome a superficie aspera usando abraséo a ar, ponta de diamante ou
broca. Enxague e deixe secar ao ar.

Aplique 1-2 deméos de Z-PRIME Plus. Seque com uma seringa de ar
durante 3 a 5 segundos.

Conclua a reparagao usando um composto (por exemplo, ZELITE™ *)
e finalize de acordo com as instrugdes do fabricante.

~
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Reparaca rcelana fundit m zirconio/alumina;

. Chanfre a porcelana conforme necessario.

Tome a superficie do metal aspera usando abraséo de ar, ponta de
diamante ou broca.

Faga o condicionamento &cido da superficie da porcelana com acido
fluoridrico (por exemplo, 9,5% PORCELAIN ETCHANT *) de acordo
com as instrugdes do fabricante.

Aplique 1-2 camadas de silano (por exemplo, BIS-SILANE™* ou
PORCELAIN PRIMER *) na porcelana de acordo com as instrugdes do
fabricante e seque com uma seringa de ar para evaporar o solvente.
Aplique 1-2 camadas de Z-PRIME Plus na zirconio/alumina exposta e
seque com seringa de ar durante 3-5 segundos.

Aplique um opaco (por exemplo, DUAL-CURED OPAQUER* da Bisco)
no metal exposto de acordo com as instrugdes do fabricante, se
pretendido.

Conclua a reparagéo usando um composto (por exemplo, ALITE) e
finalize de acordo com as instrugdes do fabricante.
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. Chanfre a margem.

Torne a superficie 4spera usando abraséo a ar, ponta de diamante ou
broca. Enxague e deixe secar ao ar.

Aplique 1-2 deméaos de Z-PRIME Plus. Seque com uma seringa de ar
durante 3 a 5 segundos.

Conclua a reparagéo usando um composto (por exemplo, ALITE) e
finalize de acordo com as instrugdes do fabricante.

CONSERVAGAO: Armazene Z-PRIME Plus a (2 ° C/36 ° F - 25 ° C/77 ° F).
Consulte os rétulos de cada componente para obter os prazos de validade
especificos.
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ELIMINAGAO: Consultar as disposigdes comunitérias relativas aos residuos.
Na sua auséncia, consultar as disposicdes nacionais ou regionais relativas
aresiduos.

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de
produtos que se verifiquem defeituosos. A BISCO, Inc. repudia qualquer
responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos,
advenientes do uso ou da incapacidade de uso dos produtos descritos. E
da responsabilidade do utilizador, antes da utilizagéo, verificar a adequagéo
do produto a0 uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e
responsabilidades dai decorrentes.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE e BIS-SILANE séo marcas
registadas da BISCO, Inc.
* ZirClean é uma marca comercial registada da BISCO, Inc.
9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER e DUAL-CURED
OPAQUER séo fabricados pela BISCO, Inc.

AVISO: Comunicar qualquer incidente grave & BISCO e a autoridade
competente do Estado membro da UE em que o utilizador efou paciente
esteja localizado.

el Z-PRIME™* Plus

YAIKO emévBuang Jipkoviou - ahoupivag - peTéAhou
TENIKEZ NAHPO®OPIEX

To Z-PRIME Plus g BISCO eivar évag mapayoviag mhijpwong povou
OUOTATIKOY TIOU XPNOIUOTIOIEiTal yia TNV €vioxuon TG ouykOMnang petagy
£ppeawv UNK@Y amokatdoTaong kai oUvBeTwv Tolpéviwy prrivng. Adyw
G HovadIkAG Tou Xnuikig oUvBeang, Wmopei va ypnolpomomBei wg péoo
emegepyaoiag emgaveiag yia Kepapika ofeidiwv peTaMwy Zipkoviag kal
Ahoupivag, 6mwg kai yia Ghoug TUTToug PETAMWVIKPapATWY, PIyHATWY Kal
evoodovtikiv agovwv. To Z-PRIME Plus éxel mapaokeuaoTei €idikd yia va
TIapExE! 10YUpr GUYKGAANON o€ Aermoupyia

EvBeieig xprong:
To Z-PRIME Plus mg BISCO eveikvutai yia ¥prion wg péoo emegepyaoiog
EMQQVEITG yia TIg TApaKATL ATTOKATAOTAOEIG:
1. Zipkoviou

Adoupivag
3. Mer@Muwvikpapdrwv
4. Z0vBeTwv UNKWV
5.
6.

Evdodovikég Ggovag
Ev3ooTopaTikég ammokaTaoTdoeig

MpopAemopevog xpriamg: adeiolyog odovTiaTpog.

MpoeiSomoifaeig:

* E€apeTika eupAekTo.

ZLuoTdoeig mpoooyri:

+ Miagraupovpievn po)\uvun To poidv evdeetal va TTEpIE)(EI len TIOU cxouv

ru : .Z-PRIMET'"*. Plus

it npaiimep
OBLUVE CBEAEHWA

BISCO’s Z-PRIME Plus — ato i npaiimep, vcno:

ANA - ynyyweHus aare3us  Mexy HeNpAMbIMM - PECTaBPALMOHHbIMM
D [ Ha OCHoBe cmon. b Ps CBOSMY

YHUKAIbHOMY XUMUIECKOMY COCTaBY €70 MOXHO UCronb30BaTh Ans oBpaBoTk

A U3 LMPKOHMS, KepaMMKM‘ a TaKke M3 apyrux

THNOB X MaTep

wrwpros. Z-PRIME Plus ans o BbICOKOM

MIPOYHOCTY CLiENNEHNS B NloGOM pexwme maepmqenm

ToKa3aKus K NPUMEHEHMIO:
Mpopykr BISCO's Z-PRIME Plus npeaHasHadeH AN UCMonb3oBaHus Ans
p ana i

1. LMpKoHueBas kepamuka
2. Anomookenn

3. Merann/cnnas

4. Komnosut
5.
6.
n

‘OHOOROHTUYECKMiA WTUAT
BHyTpUpOTOBOE BOCCTAHOBMEHHE

Brumanve:
+ Tlerko BocnnameHseTca

oyedlaoTei yia pia povo xprion. Amroppiyre Ta 1} pohuo
e§apmmpara. Mnv kaBapiere, pnv fveTe Kal pnv € i

Brumanve!

+ MepeKpecTHoe 3arpAsHeHe: MPOAYKT MOXET COMEpXaTb KOMMOHEHTbI,
p ansa 0 UCno Y iire
wenol wn 3ary He i 23

MpoguAdgeig:

+ To Z-PRIME Plus ¢ivar gwroeuaioBnto uhikd. Xpnopotroieite 1o Z-PRIME
Plus apéowg perd T diavopr Tou aTo Pobpio avapigng 1 puAdooeté To

uéva aTo 1o Qwg Tou TrepIBAAMOVTOG.

. Flu svéomoumwkzg ameumuuilg, unopovwmi KaraMnAa v Trepioxr
amoKaTdoTaong e pia AaoTiyévia gpay

+ AtogUyere TV €magr We To Séppa, EMEIB OF U TIOAUPEPIOpEVEG prTiveg
umopei va TpokaAéouv umrepeuaiobnaia oTo Séppa o€ eumabr dropa. Ze
TepiTTWON EMa@rig TAUVETE TO BEPH (i OTTIOUVI Kal VEPO.

+ Aeite g avegdpteg emkéteg eGapmpdTwy yia 3
Migng.

* MNapéxerar deAtio deSopévwv a0QaAEiag KTV aITPaTog.

+ To Sehrio Sedopévwv aopaeiag eivar Siabéaipo aTov ioTéToTO
www.bisco.com.

+ OBnyieg xpriong TapéxovTal KATOIV aITrjaTog.

+ Qdnyieg xpriong diaBEoIpeg aTOV I0TATOTO WWWW.bisco.com.

OAHTIEE XPHEHE
MpoeToipacia g amokardaTaong
Aok Gogig {ipkoviou / AokaTagTdoElg ak Amokar
TAMwV/KpaudTwY (upT. TopaeAd éralo). °E UvBer:
(TOKATAOTAOEIS, ATTokaraoTdosig eviobovTikol dgova:

IHMEIQEH: BeBaiwBeite om n amokardoTaon el AeiavBei karaMnAa iy Aeidvere
TV amokaTdoTaon GUMQWVa pE TG 0dnyieg Tou TapackeuaoT. Mpémer va
ekreheaTel abporroinon v Ty TomoBéman Tou Z-PRIME Plus.

1. TomoBeriote pe Bouproa 1-2 otpwpara emévduong Z-PRIME Plus™
evidg TG amokaroTaon. Mepipévere 30 BeuTEPSAETTTA Kal OTEYVLIOTE He
aépa. ZHMEIQFH: H emgdveia Tou poeToipaopévou Jipkoviou Ba éxel v
idia eppdvion TPV kal pETd TNV egappoyr Tou UAkoU emévduang.

2. Dokipdore T emeSepyaopévn e 10 UAIKG Emévduong aTokardoTaon oty
TIpoeToIaaia yia opbr epappoyr.

3. ExmA0vere koA pe vepd kai oTeyvwoTe e aépa Tiou Sev TepIEKE EAara

ZHMEIQIH: Edv n emoaveia dev éxel 1idn mpoerolpaorei pe Z-PRIME Plus™,
aTOAUGVETE TV EmpAveln P KaBapioTiké Tapdyovia (.. ZirClean®).
ZemAOveTe e WeKaopO vepoU Kar OTEYVWOTE pe aépa Tiou dev TepIExel EAaia.
‘Emerra akohouBrioTe 1o Bripa 1.

4. Zuvexiote pe ouykGAnan pe prmividn kovia (.. Duo-Link Universal™*
BisCem@*).

[0 eve (TIKEG QTTOKQT
IHMEIQTH: AmopoviioTe katdMnAa TV Tepioxr} GTIOKATAGTAONG TIPIV aMo
MV evO0TOHATIKY ETTIOKEUH.

Emiokeun amokar v Zipkoviou/AAoupivag i} MeTGAA

. Tpaylvere mv emoaveia xpnolpomolwvTag TpIBR Pe aépa, SiapavTévia
akida f yAOpavo. ZemAUVETE Kal OTEYVWOTE e aépa.

Emaheiyre 1-2 otpwoeig Tou Z-PRIME Plus. Zteyvwote pe aUpiyya
atpa yia 3-5 deutepoAerTTaL

~

3. OhokAnpwote v emokeur} pe xprion ouvetou (m.x. ALITE™*) kai
TEAEIWOTE OUPPUIVA JIE TIG 0DNYiEG TOU TIAPAOKEUAQTH.

Emiokeun arokaraoTdoewv Mopoghdv KoANpé ZIpKOVI

Ahoupiva/Méralho:

. Diapop@waTte TV TTopoeAdvn dwg amaieiTal,

Tpaylvere Ty em@dveia Tou peTahou xpnaipoTroiwviag TpIBI pe aépa,

Siapavrévia akida 1 yAugavo.

ABpoTIoIoTE TNV EMQAvEID TG TIOPOEAGVNG e USPOPBOpIKG 0FU

(m.x. 9.5% AAPOTOIHTIKO MOPZEAANHE*) oUpgwva pie Tig odnyieg

TOU TIAPAOKEUQOTH.

Egappdore 1-2 otpuioeig aikaviou (1r.y. BIS-SILANE™* fj PORCELAIN

PRIMER?*) v opoeAdvn oUp@uva e Tig odnyieg Tou TapaoKeuaoTr

KaI OTEYVWOTE P OUPIYYa aEpa yia val eEaTpIoTEl 0 BlaAUTNG.

Emaheiyre 1-2 oTpuiaeig Tou Z-PRIME Plus aTo ekreBeiuévo {ipkovio/

aoupiva/pETalho kal aTeyVWOTE pe aUpIyya aépa yia 3-5 SeutepoAerTa.

Egapudote adiagavomomTi (.. DUAL-CURED OPAQUER Tng

Bisco) 010 exteBeipévo péTaAo oUpQuva pe TG odnyieg Tou

TIapaoKEVaoTH, EQV eival emBupnTo.

. OhokAnpwaTe TV €mokeur pe Xprion olvBetou (m.y. ALITE™*) kai
TEAEIWOTE OUPPUIVA JIE TIG 0DNYiEG TOU TIAPACKEUAOTH.

~

w

b

o

o

~

. Napopgwate T TePIBpIO.

TpayUvete TV mQaveia XpnoipoTrolwvag TpIBr pe aépa, diapavTévia

akida j yAUavo. ZEmAUVETE Kal OTEYVWOTE pig agpal.

Emaheiyre 1-2 otpwoeig Tou Z-PRIME Plus. Zteyvwote pe aUpiyya

aépa yia 3-5 deutepoAerTa.

. OhoxkAnpware v emokeur pe xprion otvBetou (m.y. ALITE™*) kai
TEAEIWOTE OUPPUIVA HIE TIG 0DNYiEG TOU TIAPAOKEUAOTH.

AMNOGHKEYZH: Aﬂoeanucnc 70 Z-PRIME Plus ot Beppokpaoies 2°C/36 F
- 25°CITT°F. Aeite g PTNTEG ETIKETEG €€ GTWV YIO GUYKEKPIPEVES
nuepopnvieg Afgng.

AMOPPIWH: AvarpéSre oTig KovoTIkEG DlaTdeig ou: oyetiovial pe v
amoppiyn. Av dev 10xUouv, avatpégTe aTiG EBVIKEG ) TrepIpepeIakég diatageig Tou
OxeTifovTal he TV améppIyn.

~

w

~

EI'I'YHZH H ETGIpEIG BISCO, Inc. avayvwpilel v €uBivn g yia v

] Tpoi €av Ov eharwparikd. HBISCO, Inc.
Oev amodéxetal €uBivn yia omoieodimote {npie 1 amwAeleg, dueoes f
OUPTITWHATIKEG, TIoU TPOKUTITouV amé T Xpfion i ™ pn Suvatémra xprong
ToU TIpOiBVTOG GUMQWVa piE TIG 0dnyieg. Mpiv aTd T Xprian, amoteAei eubuvn Tou
xpfiom va kaBopioer Ty karaAAnASTTa ToU TPOIOVTOG Yia TV TIPooPIZGpEVN
xpfion Tou. O xpriomg avahapBavel kGBE Kivduvo Kkai EuBUVN OXETIKA pe TO
TIapov.

* O1 ovopaoieg Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ZLITE kai BIS-
SILANE eivan eumropiké orjpara g BISCO, Inc.
H ovopaoia BisCem eivar eumopikd orfjua karareBév g BISCO, Inc.
Tampoidvra 9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER kai DUAL-
CURED OPAQUER «artaokeudZovral amé Ty etaipeia Bisco, Inc.

EIAOTOIHZH: Avagépere omoiodiote aoBapé ouudv amnv BISCO kai amnv
appodia apyr Tou kpdroug péhoug g E.E., aTo omoio eivar eykateoTnpévog o
xpriomg fi/kar o aoBeviig.

OYYICTHT, A€3MHAMLVPOBATb N NIOBTOPHO UCMIONB30BATE.

Mepb! npegocTopoxHocTH:

+ Z-PRIME Plus — 370 CBETOHyBCTBUTENbHLIA MaTepuan. Vcnonbayire
Z-PRIME Plus cpasy e nocrie Toro kak HanbeTe €ro B flyHky ANA CMewuBaHus
WV 3aLLMTUTE OT OKPYXKaKLLIETo CBeTa.

+ [ina paopansHoro DONKHbIM_ 0Bpa3om
M307Mpy/iTe BOCCTAHABIMBAEMBI Y4aCTOK C NOMOLLbI0 Kodbepaama.
. iiTe KOHTKTa C KOXeil; (mer cmona

MOXET BbI3BaTb KOXHYIO y IX K 3TOMY
nuu. Mpu nonajaHMu MaTepuana Ha KoXy MpoMOATE MOpaXeHHoe MecTo
BOZO/ C MbIITOM.

+ CM. CPOK FOFIHOCTY Ha SpTbIKE KA/ ynakoBKy.

+ MacnopT 6e3onacHoCT NPeaOCTaBNIAETCA NO 3anpocy.

. I'IacnopT 6eaonacHocTv MaTepyana paameleH Ha caiiTe www.bisco.com.

o p 0 3anpocy.
. no Ha caliTe www.bisco.com.

VHCTPYKLIUK NO NPUMEHEHVNIO

MoaroToBka pecTaBpauun

MpKOHWeBas BpaLws BpALIA W: MOOKCH; TaBpaLMM
U3 MeT: nnaga (BKNIoYas CoeMHEHM -MeT: Henpsimbl
KOMNO3WTHblE PEcTaBpaLIvM, PecTaBpauum HTMYECKUX WTHAITOB:

MPUMEYAHME. Yoep , 4T0 P p Gbina noaseprHyTa
PYVIHOV O4VCTKE M PYVHYIO O4VCTKY P D:
B c O6pabotky
D no Z-Prime Plus.

1. Hanecute wetkoi 12 ToHkvx cnost Z-PRIME Plus™ Ha BHyTpeHHiol
YacTb noxauTe 30 cekyHn v mp BO3[YXOM.
NPUMEYAHUE: Qarpymoaanuaﬂ MOBEPXHOCTb MOKCHAA  LMPKOHUS
6y/eT BLIMARETb TaKk Xe A0 U nocre NPUMEHeHUs npaiivepa.

2. TipumepbTe 06p i va il
€€ NPaByNbHOV MoCAK.

3. TuwatensHo npomoiiTe pectaspaLyio BOROA M MPOCYWMTE €e NOTOKOM
6e3amacnsHoro Boaayxa.

NPUMEYAHME: Ecnu P
Z-PRIME Plus™, 10 C MOMOLLbIO
uwncTAwWero cpeactea (Hanpumep, ZirClean®). Mpomoiite cTpyeit Bomsl
MIPOCYLLIMTE NOTOKOM Ge3MacnsiHoro BoaayX. 3aTem BhINonHuTe war 1.

4. 1y it
Duo-Link Universal™* unu BisCem®”).

He Gbina 0

C NOMOLLbI0

5 BHYTPUPOTOBBIX BOCCTaHOBNEHMI
MPUMEYAHME: MpasynbHO M30nupyiiTe BOCCTaHaBNMBaeMbIit y4acTok nepen
UHTPaOpanbHbIM BOCCTaHOBMEHUEM.

PeMoHT pecTaBpaumii U3 unpkoHus WU MeT:
1. Mpupaiite C MOMOLLbI0 P
p 3 pna vnw Gopa. lMpomofite Mnpocy
BO3YXOM

2. Hanecure 1-2 cnos Z-PRIME Plus. BbicywwTe Bo3aywHbIM WnpuLiem
B TeyeHnn 3-5 cekyHa.

. D! PEMOHT C Mc
AELITE™*) W 3aBepwuTe B COOTBETCTBMN C UHCTPYKLUAMU
3rOTOBUTENS.

-UMPKOHUM

PeMoHT TaBpauui W MHEeHS
KCW, H
. To Mepe HeobXxoaMMOCTI BbINONHMTE CKOCHI (hapchopa.
TlpunaiiTe LIEPOXOBATOCTL NOBEPKHOCTH MeTanNa C_NONOLLbio
p 3y6os, cBepna unu ﬁapa
3. Mpotp b i Knenotoi
(Hanpumep, 9,5% PORCELAIN ETCHANT*) B cootsercteun ¢
UHCTPYKLMSIMM M3TOTOBHTENS.
HaHecure 1-2 cnos cunaHa (Hanpumep, BIS-SILANE™* wnu
PORCELAIN PRIMER*) Ha thapchop B COOTBETCTBIN C MHCTPYKLMAMM
U3TOTOBUTENA U BLICYLIMTE BO3AYLIHbIM LUMPULIEM, YTOGEI MCnapuTh
pacTBopuTent.
Hanecwte 1-2 cnost npenapata Z-PRIME Plus Ha oTkpbiTble yyacTkin
W BbiCyWMTE

[N

&~

o

wnpuLiem B TeveHne 3-5 cexyna.
Mpn KenaHun HaHecTv Mackupylowwii arext (Hanpumep, DUAL-
CURED OPAQUER* komnaHuu Bisco) Ha OTKpbITbIA MeTann B
4 i 3
3aBepwwuTb PEMOHT, UCnonb3ysi komnosuT (Hanpumep, ALITE) u
iire B c

o

~

cs Z-PRIME™* Plus

Primer pro zirkon - aluminu - kovy

OBECNE INFORMACE

Z-PRIME Plus spolecnosti BISCO je jednoslozkovy primer, kter se pouziva
ke zlepeni adheze mezi nepfimymi néhradami a kompozitnimi pryskyficnymi
cementy. Diky jedinecnému chemickému slozeni je mozné ho pouzit k
povrchové Upravé keramiky ze zirkonu (oxidu zirkonicitého) a aluminy (oxidu
hiinitého) i jinych typd kovdi / slitin, kompozitd a endodontickych ¢ept. Z-PRIME
Plus byl specidlné vytvofen tak, aby poskytoval vysokou vazebni sflu v
jakémkoliv rezimu vytvrzovani.

Indikace pouziti:

Z-PRIME Plus spolecnosti BISCO je urcen k povrchové Gpravé nésledujicich
néhrad:

1. Zirkonia

Alumina

Kovislitina

Kompozit

Endodonticky cep

Intraoraini opravy

D OB

Zamysleny uzivatel: zubni IékaF.

Varovani:
* Vlysoce hoflavy.

Bezpecnostni upozornéni:
+ Kfizova kontaminace: Produkt miize obsahovat slozky, které jsou uréené jen
na jedno pouZiti. Pcuzne nebo kontammcvane pnslusenslw Zlikvidujte.
Negistéte je, jte je ani je nep i

Preventivni opatfeni:

+ Z-PRIME Plus je materidl citlivy na svétio. PouZite Z-PRIME Plus hned po
vytiaceni do michaciho kalidku nebo ho chrarite pfed okolnim svétiem.

+ Piintraoréinich opravach fadné izolujte oblast vypiné kofferdamem.

+ Zamezte styku s kiizi. Nezpolymerizované (meth)akrylové pryskyfice mohou u
citivych osob zplisobit kozni senzibilaci. Dojde-li ke styku, omyjte kiizi mydlem
avodou

+ Konkrétni data exspirace viz $titky jednotlivych slozek

+ Bezpetnostni list je k dispozici na vyzadani.

+ Bezpetnostni list je k dispozici na www.bisco.com.

+ Navod k pouZiti je k dispozici na vyZadani.

+ Navod k pouZiti je k dispozici na www.bisco.com.

NAVOD K POUZITi

Ptiprava nahrady
Nhr 11|rkn Imm kv litin_(vé nkvkrml ych
é ntickych éepl:

POZNAMKA: Ujistéte se, 7 je nahrada fadné opiskovand, nebo ji opiskuite
podle pokyni vyrobce. Opiskovani by se mélo provést pred umisténim
Z-PRIME Plus.

1. Naneste 1-2 vrstvy Z-PRIME Plus™ dovnitf nahrady. Pockejte 30 sekund
a vysuste vzduchem. POZNAMKA: Povrch primovaného zirkonu bude
pred a po aplikaci primeru vypadat stejné.

2. VyzkouSejte o3etfeni nahrady primerem na preparaci, zda bude spravné.

3. Nahradu dukladné oplachnéte vodnim sprejem a osuste vzduchem bez
oleje.

POZNAMKA: Pokud povrch nebyl predem osetfen pfipravkem Z-PRIME
Plus™, dekontaminujte povrch Cisticim prostfedkem (napf. ZirClean®).
Oplachnéte vodni sprejem a osuste vzduchem bez oleje. Potom postupujte
podle kroku 1.

4. Pokracujte v cementovani pomoci tmelictho cementu (napf. Duo-Link
UniversalTM* nebo BisCem®").

Pro intraoralni
POZNAMKA: Oblast nhrady pred intraoralni opravou fadné izolute.

rava nahrad ze zirkonu / aluminy nebo kovu:

1. Zdrsnéte povrch pomoci vzduchové abraze, diamantového hrotu nebo
vrtacku. Oplachnéte a vysuste vzduchem.

2. Naneste 1-2 vrstvy Z-PRIME Plus. Vysuste vzduchovou stfikackou po
dobu 3-5 sekund.

3. Opravu dokoncete pomoci kompozitu (napf. AELITE™*) a dokoncete
podle pokynd vyrobce.

Oprava zirkoniovych / aluminovych / kovokeramickych nahrad:

1. Podle potfeby keramiku zkoste.

2. Zdrsnéte kovovy povrch pomoci vzduchové abraze, diamantového
hrotu nebo vrtécku.

3. Naleptejte keramicky povrch kyselinou fluorovodikovou (napf. 9,5%
PORCELAIN ETCHANT*) podie pokyn(i vyrobce.

4. Naneste 1-2 vrstvy silanu (napf. BIS-SILANE™* nebo PORCELAIN
PRIMER*) na keramiku podle pokynii vyrobce a osuste vzduchovou
stfikackou, aby se rozpoustédio odpafilo.

5. Na exponovany kov / zirkon / aluminu naneste 1-2 vrstvy Z-PRIME
Plus a 3-5 sekund vysusujte vzduchovou stfikackou.

6. Podle potfeby naneste na exponovany kov opaker (napf. DUAL-
CURED OPAQUER* spolecnosti Bisco*) podie pokynii vyrobce.

7. Opravu dokoncete pomoci kompozitu (napf. AELITE) a dokoncete
podle pokynd vyrobce.

. Zkoste okraj.

Zdrsnéte povrch pomoci vzduchové abraze, diamantového hrotu nebo
vrtacku. Oplachnéte a vysuste vzduchem.

Naneste 1-2 vrstvy Z-PRIME Plus. Vysuste vzduchovou stfikackou po
dobu 3-5 sekund.

Opravu dokoncete pomoci kompozitu (napf. AELITE) a dokoncete
podle pokynd vyrobce.

SKLADOVANI: Z-PRIME Plus skladute pfi teploté 2 °C az 25 °C (36 °F - 77
°F). Konkrétni data exspirace viz $titky jednotlivych slozek.
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LIKVIDACE: Ridte se mistnimi platnymi predpisy o odpadech. Pokud neexistuii,
fidte se celostatnimi nebo regionalnimi predpisy o odpadech.

ZARUKA: BISCO, Inc. uznavé svou odpovédnost ve smyslu povinnosti
vymeénit produkt za novy, pokud se prokaze, Ze je vadny. BISCO, Inc. nepfijima

. BbinonHuTe coc kpast.
Mpupaiire

~

C nomoLbio

3 priaunv Gopa. Mp Ipocy

BO3YXOM.
Hanecvte 1-2 cnos Z-PRIME Plus. BbicyLuwTe BO3AYLIHbIM LINPULIEM B
TeyeHnn 3-5 cekyHp.
PEMOHT, KoMnoauT
8 4

YCNOBWA XPAHEHWUA: Xparuts Z-PRIME Plus npu temnepatype (o1 2 °C/36
°F no 25 °C/77 °F). CM. cpok rofHOCTH Ha SipMbIke Kaxa0i ynakoBKky.

w

&~

ALITE) w

YTUNU3ALMA: C MECTHble no c
orxopamu. pu UX OTCYTCTBAM CRieAyeT Ae/iCTBOBATb B COOTBETCTBUM C
HaLmol W pervol o ¢

oTXogamu.

TAPAHTUA: Komnakust Bisco, Inc. npuaHaeT cBoeil 06513aHHOCTbIO 3aMeHUTL
MPOAYKT MPU  HanMuMi [0KA3aTenbeTs ero AeeKTHOCTM. Komnawus
BISCO, Inc. He Hecet OTBETCTBEHHOCTU i1 3 Kakoid ywiepb unm Bpef, kak

MpAMOA, TaK U ¢ weno npoayKkTa He no
UHCTPYKLM UMW HECTIOCOGHOCTbIO UCMONb30BATH €70 MO UHCTPYKLUK. Mepen

of3aH p npoaykTa AnA
€70 UCTIONb30BaHHS MO . Bech puck u B CBSI3I C

TEXHT Ha

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, /ALITE u BIS-SILANE ssnatotca
TOProBbIMYU Mapkamit komnarin BISCO, Inc.
BisCem siBnsieTCA 3aperucTpypoBaHHsIM TOProBbIM 3HakoM komnakii BISCO,
Inc.
9.5 % PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER # DUAL-CURED
OPAQUER npowagopstcs komnatmeit BISCO, Inc.

BHUMAHWE! Heobxoanmo coobiuatb 060 BCeX CepbesHbix MHLMAEHTaX B
Kkomnatmio «BISCO» v B yrol opraHs! EC s
KOTOPOM 3apETUCTPUPOBaH NONb30BATENb W/WMV NALMEHT.

P za zadnou $kodu ani ztrétu, pfimou nebo naslednou, zpisobenou
pouZitim nebo neschopnosti pouzit produkty tak, jak je popsano. Odpovédnosti
uzivatele je pred pouZitim urcit, zda je produkt pro zamy3lené pouZiti vhodny.
UZivatel na sebe bere veskera rizika a odpovédnost s timto spojené.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, AELITE a BIS-SILANE jsou ochranné
znamky spolecnosti BISCO, Inc.
BisCem je registrovand ochranna znamka spolecnosti BISCO, Inc.
9,5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER a DUAL-CURED
OPAQUER jsou vyrabény spolenosti BISCO, Inc.

UPOZORNENI: Jakékoli zavazné mimofadné udalosti ohlaste spolecnosti
BISCO a pfislusnému organu v ¢lenském staté EU, kde uZivatel nebo
pacient sidli.



et Z-PRIME™* Plus
Tsirkooniumoksiidi, alumiiniumoksiidi, metalli praimer
ULDINE TEAVE
BISCO Z-PRIME Plus on uhekomponentne pra\mer mida kasutatakse
kaudsele ja ide vahelise
i Ténu oma ai il koostisele

saab seda kasutada ts ium- ja
ning ka muude lide/sul ja postide
pinnatodtiuseks. ZPRIME Plus on spetswaa\seh vdlja tootatud selleks, et

tagada iga iga hea

Kasutusnéidustused

BISCO Z-PRIME Plus on ette nahtud kasutamiseks pinnattotiusena jargmiste
restauratsioonide korral.

1. Tsirkooniumoksiid

2. Alumiiniumoksiid

3. Metall/sulam

4. Komposiit

5. Endodontiline post

6. Intraoraalsed parandused

Ettendhtud kasutaja: tegevusloaga hambaarst.

Hoiatused
+ Vaga tuleohtiik.

Z-PRIME™* Plus

Cirkonija - aluminija oksida - metala grunts
VISPAREJA INFORMACIJA

BISCO Z-PRIME Plus ir vienkomponenta gruntésanas [idzeklis, ko izmanto, lai
uz\abom adhezuu starp nenesas restauracuas materialiem ar kompozitsveku

Pateicoti jam sastavam, to var izmantot ka
virsmas apstrades vielu cirkonija un alumml]a metalu oksida keramikai, ka ar
citiem metalu/sakausgjumu veidiem, kompozitmateridliem un endodontijas
balstiem. Z-PRIME Plus sastavs ir fpasi izstradats, lai nodrosinatu augstu
sasaistes speku jebkura cietinasanas rezima.

Iv

Lietosanas indikacijas

BISCO Z-PRIME Plus ir paredzéts izmantot ka virsmas apstradi $adam
restauracijam:
1. Cirkonija.

Aluminija oksida.
Metala/sakausgjumu.
Kompozitmaterialu.
Endodontijas balstiem.
Intraorélai labosanai.

D OB

Paredzétais lietotajs: sertificéts zobarsts.
Bridinajumi
+ Viegli uzliesmojoss.

Z-PRIME™* Plus
mk Mpajmep 3a LUPKOHMYM - anyMUHUYM - MeTan
ONTK UHOOPMALIUU
Z-PRIME Plus Ha BISCO e npajmep wro ce ynorp 3

3acuneHa aTxeaia efy
LiemeHTM co cMona. Kako pesyntar Ha Herogara \/HVIKBTHH Yewmcka xnopMyna
MOXe fja ce ynoTpebyBa 3a NOBPLUMHCKY TPETMaH Ha Kepamika Of) LVPKOHHYM
W anyMMHAYM OKCWA KaKO M Ha [pyr TWNOBM MeTanu/nerypw, KoMnosutv u
eHgonoHTekm konuw. Z-PRIME Plus e cneuvdnyHo hopmynipaH aa 0BO3MOKM
MHOTY LIBPCTO BP3yBatbe NPy CEKOj PEXUM Ha CTBPAHYBakbE.

WHpvkauum 3a ynotpeba:

Z-PRIME Plus Ha BISCO e nace P Kako
TPETMAH NPK CIIEAHUTE PECTaBPaLMHA

Livpkokmym

AnymuH1ym

Mertan/nerypa

Komnoaur

EHA0aOHTCKY Konewy
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MpenynpepyBata:
* MHory 3ananwso.

Mepky Ha npeTnaanueocT:
+ BipcreHa koHTamuHauvja: Mpou3BO0T MOXe f1a COAPKY ENEMEHTY WTo ce

Ettevaatust! Bislamibas pazinujums:

* Ri ine. Toodevaibsisaldadael i il ProduktavarbitpriekSmeti elivienreiz&jai
k isek i ikudtulebaravisata. Mitte puh I\elcsanal Utiizgt izmantoto vai piesamoto aprikojumu. Nefirit, inficét un
desinfitseerida ega korduskasutada! nelietot atkartoti.

Ettevaatusabinoud Piesardzibas pasékumi

« Z-PRIMEPluson ik materjal. Z-PRIME P! a dakoht . Z PRIME Plusi r gaismas jutigs materials. lzmantot Z-PRIME Plus uzreiz péc
parast ] imist vGi Kaitsta seda timbrif valguse § traucina vai aizsargat pret apkartéjas vides

eest.

+ Intraoraalse paranduse korral tuleb taastatav piirkond kofferdamiga korralikult
isoleerida.

« Valtige nahaga; polii (met)akrii igud voivad
pohjustada nende suhtes tundlikel inimestel naha sensibiliseerumist.
Kokkupuute korral peske nahka seebi ja veega.

+ Tootespetsiifilisi vaadake komp

* Kemikaali ohutuskaart on saadaval nudmise korral.

* Kemikaali ohutuskaart on saadaval aadressil www.bisco.com.

+ Kasutusjuhend on saadaval ndudmise korral.

+ Kasutusjuhend on saadaval aadressil www.bisco.com.

KASUTUSJUHEND

Restauratsiooni preparatsioon
Tsi iumoksiidist. alumiini

efikettidelt.

MARK et i oleks  nd
Inwugapuhastatud Vi Invlugapuhastage see tootja juhiste jargi. Enne Z-PRIME
Plusi paigaldamist tuleb teha livjugapuhastus.

1. Aplitseerige pintsliga restauratsiooni sisse 1-2 kihti Z-PRIME Plus™-i.
Oodake 30 sekundit ja kuivatage Shu abil. MARKUS. Praimeriga
toodeldud tsirkooniumoksiidi pind néeb enne ja parast praimeri
aplitseerimist valja samasugune.

2. Proovige praimeriga toddeldud iooni sobivust p:

3. Loputage pdhjalikult veega ja kuivatage dlivaba 6hu abil.

MARKu§ Kui pinda ei ole praimeriga Z-PRIME Plus™ eeltdddeldud,
pind p (nt ZirClean®). Loputage
veepihustiga ja kuivatage Glivaba 6hu abil. Seejarel toimige 1. punkti jérgi.

(nt Duo-Link Universal™* voi

BisCem®*).

Intraoraalsed parandused
MARKUS. Enne intraoraalset parandust isoleerige taastatav piirkond korralikult.

Tsirkoonium-/alumiiniumoksiidrestauratsioonide voi

metallrestauratsi parandamine
Karestage pind Shkabrasiooni, teemantpuuri véi puuriga. Loputage ja

kuivatage 6hu abil

2. Aplitseerige 1-2 kihti Z-PRIME Plus i. Kuivatage 3-5 sekundit
Shupustliga.

3. Tehkekomposiitmaterjali(nt/ELITE g

tootja juhiste jérgi.

Portselaniga liidetud _tsirkooniumoksiid-, _alumiiniumoksiid-
metallrestauratsioonide parandamine

Vajaduse korral lihvige portselan kaldu.

Karestage metallpind 6hkabrasiooni, teemantpuuri véi puuriga.
Stdvitage portselanpinda vesinikfluoriidhappega (nt 9,5% PORCELAIN
ETCHANT*) tootja juhiste jargi.

Aplitseerige portselanile 1-2 kihti silaani (nt BIS-SILANE™* vGi
PORCELAIN PRIMER’) tootja juhiste jargi ja lahusti aurustamiseks
kulvatage ohupuslh abl\

5 - .

metalile 1-2 kihti Z-PRIME Plusi ja kulvatage 3-5 sekundit
Shupustli abil

Soovi j metallile &bipai
DUAL-CURED OPAQUER") tootja juhiste jargi.
Tehke komposiitmaterjali (nt £LITE) kasutades parandus ja viimistiege
tootja juhiste jérgi.

Komposiitrestauratsioonide parandus
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1. Lihvige serv kaldu,

2. Karestage pind 6hkabrasiooni, teemantpuuri voi puuriga. Loputage ja
kuivatage 6hu abil

3. Aplitseerige 1-2 kihti Z-PRIME Plusi. Kuivatage 3-5 sekundit
GShupustiiga.

4. Tehke komposiitmaterjali (nt £LITE) kasutades parandus ja viimistlege

tootja juhiste jargi.
SAILITAMINE. Silitage Z- PRIME Plusi temperatuuril 2 °C...25 °C (36 °F...77
°F). Tootespetsiffilisi devi vaadake ide etikettidelt.

KASUTUSEST KORVALDAMINE. Vt jadtmekaitlust késitlevaid Euroopa
Liidu digusakte. Nende puudumise korral vt rilklikke voi piirkondlikke
jadtmekaitluseeskirju.

GARANTIL. BISCO, Inc. tunnistab, et vastutab tdestatult defekisete toodete

apgaismojumu.

+ Intraoralai labosanai pareizi izolét atjaunojamo daju ar gumijas aizsargu.

+ |zvairities no saskares ar adu; nepolimerizéjusies (met)akrilata sveki var izraisit
adas reakcijas cilvékiem ar paaugstinatu jutibu. Saskares gadijuma mazgat ar
ziepém un ddeni.

+ Skatit atseviSko sastavdalu etiketes, lai uzzinatu attiecigos deriguma terminus.

+ Drosibas datu lapu var sanemt péc pieprasijuma.

+ Drosibas datu lapa atrodas www.bisco.com

+ Lieto$anas norades var sanemt péc pieprasijuma.

+ LietoSanas norades atrodas www.bisco.com

LIETOSANAS NORADES

Restauracijas sagatavosana
irkonija racijas/al

PIEZIME. Parliecinaties, ka restauracija ir atbilstosi noffrita ar smilsu striklu
vai nofirit restauraciju ar smil$u striklu atbilstosi razotaja noradém. Apstrade ar
smildu striklu javeic pirms Z-PRIME Plus uzklaanas.

1. Uzklatarbirstit acijasieksiené 1-2slan -PRIMEPIus"’I Paga\d\tSO
zavétargaisu. PIEZIME &a p
grunts uzklaSanas izskatisies vienadi.
pareizu atbilstibu.
3. Kartigi &cij i Zave i anavel|
dalinu.

EZIME. Ja virsma nav ieprieks apstradata ar Z-PRIME Plus™, atirit virsmu ar
firianas [idzekli (pieméram, ZirClean®). Noskalot ar idens striiklu un nozavet
ar gaisu, kura nav elas dalinu. Péc tam izpildit 1. darbibu.

4. P& tam cementét, izmantojot fipoSo cementu (pieméram, Duo-Link
Universal™* vai BisCem®®).

Intraoralai labo$anai
PIEZIME. Pirms intraoralas labosanas pareizi izolét restaurgjamo zonu.

1. Padaritvirsmu raupju ar gai IVaji i i apivai
urbuli. Noskalot un nozavét ar gaisu.

2. Uzklat 1-2 slanus Z-PRIME Plus. Ar gaisa firci nosusinat 3-5
sekundes.

3. Veiktremontu, izmantojot kompozitmaterialu (piem., £LITE™*), un veikt
apstradi atbilstoi razotaja noradém.

. Noslipét porcelanu, ka tas nepieciesams.

Padarit metala virsmu raupju ar gaisa abrazivajiem [idzekliem, dimanta

skrapi vai urbuli.

3. Kodinatporcelanavirsmuar nrazskabi (piem., 9,5%PORCELAIN
ETCHANT*) saskana ar razotaja noradém.

4. Uzklat 1-2 slanus sl\ana (p\emeram BIS SILANE”" vai PORCELA\N

PRIMER")uzp g

8lirci, lai iztvaicétu skldlnala]u

Uzklat 1-2 slanus Z-PRIME Plus uz atklata cirkonija/aluminija oksida/

metala un nosusinat ar gaisa Slirci 3-5 sekundes ilgi.

Ja nepiecie$ uzklat jam metalam I slani

(piem., Bisco DUAL-CURED OPAQUERY) athilstosi razotaja noradém.

Veikt remontu, izmantojot kompozitmaterialu (piem., £LITE), un veikt

apstradi atbilstosi razotaja noradém.
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. Noslipét malu.

Padaritvi argai vajiem lidzekfiem, di krapivai
urbuli. Noskalot un nozavét ar gaisu.
Uzklat 1-2 slanus Z-PRIME Plus. Ar gaisa $firci nosusinat 3-5
sekundes.
Veikt remontu, izmantojot kompozitmaterialu (piem., £LITE), un veikt
apstradi atbilstosi razotaja noradém.

UZGLABASANA. Uzglabat Z-PRIME Plus (2-25 °C) temperatira. Skatit
atseviSku sastavdalu etiketes, lai uzzinatu noteiktos deriguma terminus.

UTILIZACWA. Skafit pas atkritumu i 3 i Ja
tadu nav, ievérot valstT spéka esoSos atkritumu apsaimnieko$anas noteikumus.

GARANTIJA. BISCO, Inc. atzist savu atbildibu par produktu nomainu, ja
tlem t\ek konstatéti defekll BISCO, Inc. neuznemas atbildibu par jebkadiem
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asendamise eest. BISCO, Inc. ei vastuta ofseste ega kaudsete
ega kahjude eest, mis tulenevad véimetusest kasutada tooteid kirjeldatud
viisil. Enne toote kasutamist on kasutajal kohustus veenduda selle sobivuses
kavatsetavaks kasutamiseks. Kogu seonduv risk ja vastutus lasub kasutajal.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ZLITE ja BIS-SILANE on ettevotte
BISCO, Inc. kaubamérgid.

* BisCem on ettevotte BISCO, Inc. registreeritud kaubamark.

*9,5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER ja DUAL-CURED
OPAQUER on toodetud ettevdttes BISCO, Inc.

MARKUS. Kdigist ohujuhtumitest tuleb teatada ettevdttele BISCO ning kasutaja
jalvoi patsiendi ELi asukohalikmesriigi pddevale asutusele.

vai ne tiesiem, ne izrietosiem, kas célusies no
produkta lieto$anas vai nespe]as fo lietot ka norad\ts L\etclaja atbildiba ir pirms
lieto3anas noteikt produkta pi ta Lietotajs

uznemas visu ar to saisfito risku un atbildibu.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, £LITE un BIS-SILANE ir BISCO, Inc.
precu zimes.
BisCem ir BISCO, Inc. registréta precu zime.
9,5 % PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER un DUAL-CURED
OPAQUER raZo BISCO, Inc.

PAZINOJUMS. Par jebkuriem nopietniem incidentiem zinot BISCO un tas ES
dalibvalsts kompetentajai iestadei, kura atrodas lietotéji un/vai pacienti.

sl Z-PRIME™* Plus

cirkonij - aluminij - kovinski osnovni premaz

SPLOSNE INFORMACIJE

BISCO Z-PRIME Plus je enokomponentni osnovni premaz za izbolj$anje
leplienja med posrednimi materiali za obnovo in kompoxzitnimi smolnimi cemenll

S Z-PRIME™* Plus
q Zirconia - Alumina - Metal Primer
INFORMACION | PERGJITHSHEM

Z-PRIME Plus i BISCO-s éshté njé agjent primar me njé pérbérés té vetém
qé pérdoret pér té rritur ngjitien midis materialeve indirekte restauruese dhe

Zaradi edinstvenih kemicnih lastnosti ga lahko uporabljate za p:

obdelavo keramike s cirkonijevim in aluminijevim kovinskim oksidom ter drugih
vrst kovin/zlitin, kompozitov in endodontskih zati¢ev. Premaz Z-PRIME Plus
je zasnovan posebej za zagotavijanje mocne vezave pri katerem koli nacinu

polimerizacije (strjevanja).

Indikacije za uporabo:

Premaz BISCO Z-PRIME Plus je namenjen povrsinski obdelavi pri naslednjih
vrstah obnove:

1. Cirkonij

2. Aluminij

3. Kovina/zlitina

4. Kompozit

5. Endodontski zati¢

6. Intraoralna popravila

Predvideni uporabnik: licencirani zobozdravnik.

Opozorila:
+ Zelo vnetljivo.

Pozor:
+ Navzkrizna okuzba: Izdelek lahko vsebuje elemente, ki so namenjeni zgolj

3a ynotpeGa. ®pnete r ynotpebenute unn enkratni uporabi. Uporabliene ali okuzene pripomocke zavrzite. Konic ne
Hi P Cistite, razkuzujte in ne uporabljajte veckrat
Fa ce ynoTpeSysaar. Previdnostni ukrepi:
Mepku Ha NpeTnasnvMBoct: + Z-PRIMEPIus;j bnoobcutlji ial.Z-PRIMEPlus uporabi j,koga
* Z-PRIMEPI\ P Z-PRIME iztisnete v medalno posodico, ali pa ga zasitite pred svetlobo v okolici.
Plus BepHaLL oTKako ke ce NPUroTBI BO Ca/10T 38 roog * Pri ih posegih predel, ki zahteva obnovo, ustrezno izolirajte z gumijasto
aMOUeHTanHa CBETMHA. pregrado.

rymena bpaHa.
'V|36EFHyBajTE KOHTaKT CO KOXaTta, HenonumepusupaHuTe cmonu Ha
(Mer)akp MOKe fa Ha KoXaTa Kaj

yBCTBUTENHUTE NULA. Axo /Ilojﬂe /0 KOHTAKT, M3MU|TE Ja KOXaTa CO canyH 1
BOA@.

. I'Icmegne're ™ eTuKeTUTe Ha 3 LN
POKOBM Ha Tpaetbe.

+ Ha Gapatwe, Moxe fia ce 0CTaBy nuCT co GeabeaHocHu noatouy.

+ Be3beqHOCHOT NIUCT @ 10CTaneH Ha Www.bisco.com.

+ Ha Gapatse, MOXe fia ce 0CTaBY ynaTcTBOTO 3a ynoTpe6a.

+ YnaTcTBOTO 3a yroTpe6a e AOCTanHo Ha Www.bisco.com.

YNATCTBO 3A YNOTPEBA
MoaroToBka Ha pecTaBpauvjata
PecraBpaumm co umpkoHuym/pecTaBpaumm MUHMYM, PECTaB|
Mer: M (WTO BKNY4yBAar u n H MHET CO MeT:
MHAMDEKTHY BDALIMM CO KOMMO3UTH, PECTABPALMM CO EHOJOHTCKA

Konew:

3ABENELUKA: MorpuxeTe Ce NpaBUNHO fia ja MCYMCTUTE pecTaBpaLvjaTa co
WMVPrNa Wi UCHKCTETe ja pecTaBpauvjaTa co LIMMPINA Criopes ynatcreara
Ha npoussoavTenot. Tpea fa ce Hanpasy Nonvparse Npes Aa ce noctasm
Z-PRIME Plus.

1. Co yetka Harecete 1-2 cnoja on Z-PRIME Plus™ Bo BHaTpeWHoCTa Ha
jara.Moyexajte30 3ABENELLKA:

I"
110 HaHECYBA-ETO Ha NpajMepoT.

2. TpoBajte famu pectaspalvjata TpeTUpaHa co MpajMep NPaBUTHO Ce
BKTIOMYBa BO npenapauyjara.

3. TemenHo ja €0 BOAa 1 UCY) B03ayx 6e3
Macno.

3ABENELKA: Axo nospuwvHata He 6una Tpetupara co Z-PRIME Plus™,
[IeKOHTaMUHMpajTe ja MOBPLIMHATA CO CPEACTBO 33 WuCTEWE (Ha Mp.,
ZirClean®). VcnnakHeTe co cnpej co BOAA U UCyLueTe co Bo3ayx Ge3 macno.
Moroa, cnepete ro yexop 1

4. Tlpucranere KOH LEMEHTUparbe o ynoTpeba Ha LeMeHT 3a nenerse (Ha
np., Duo-Link Universal™* unm BisCem®”*).

3§ MHTPaopantu nonpaeku
3ABENEWKA: CoogsetHo u3onupajTe o MONeTo 3a pecraspauvja npeq
WHTPaopanHa nonpaska.

Monpaeka H BDALIMM 0N PKOHMYM/ANYMUHIYM UMW MET:
1. MsBpaaete ja noBpvMHaTa CO MOMOW Ha BO3AyWeH aGpasus,
BpB MM Bopep. ja v vcywere ja co BO3AYX.

2. Hanecere 1-2 cnoja o Z-PRIME Plus. Cywwere co inpui co Bo3ayx 3-5
CeKyHM.

3. 3aBpueTe ja nonpasKata co NOMOLU Ha KoMMO3uT (Ha np., ALITE™*) n
HanpaseTe (MHanHa obpaboTka COTMacHo ynatcreata  Ha
NPOU3BOAUTENOT.

Monpagka K ,TaB] U1 n H UHeT UDKOHWYM)
anyMuHuym/meran:

3aceueTe 1o NopLENaHOT aKko € HEOMXOHO.

W36pa3pee ja MeTanHara noBpluvHa CO NOMOLL Ha BO3ylueH abpasus,
MjamanTcky Bps unv Gopep.

Harpusete ja
KucenuHa (Ha np. 9,5 % PORCELAIN ETCHANT‘) cnopen ynatcreara
Ha NPOU3BOAUTENOT.

Hanecerte 1-2 cnoja cunat (Ha np., BIS-SILANE™* wnu PORCELA\N
PRIMER*)Bp3 cornacHo Ha

UcylweTe Co WNpHL| CO BO3AYX 3a PACTBOPOT Aa MCnapit.

Hanecerte 1-2 cnoja o Z-PRIME Plus Bp3 u3noxeH1oT LMpKoHuym/
anyMAHAYM/METan 1 CyLLETe CO WMpHLL CO BO3YX 3-5 CekyHAU.
Hanecere onakep (Ha np., DUAL-CURED OPAQUER" Ha Bisco) 3aparo
UOXMTE METanoT COTMACHO ynaTcTeaTa Ha MpOU3BORUTENOT, ako e
TIOKENHO.
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7. 3aBplueTe ja nonpaskaTa co NOMoLL Ha KomnoauT (Ha np., ALITE) u
HanpaseTe ¢MHanHa opaboTka cormacHo ynatcTeata Ha
MPOU3BOAMTENOT.

1. Bacevete ja MaprvHaTa.

~

. MsBpaaete ja NOBpWWMHATa CO MOMOW HA BO3AylWeH aGpasus,
BDB vt Gopep. ja u vcywere ja co BO3AYX.
. Hanecere 1-2 cnioja o Z-PRIME Plus. CyweTe co wnpu co Bo3ayx 3-5
CeKyHIM.

w

4. 3aBpLueTe ja nonpaekaTta co NoMoL Ha komnoauT (Ha np., ALITE) n
HanpaseTe ¢WHanHa oGpaboTka cormacHo ynatcTeata Ha
MpOU3BOAUTENOT.

YYBAHE: Yysajre ro Z-PRIME Plus Ha (2°C/36°F - 25°C/77°F). MorneaHete
W eTVKeTUTE Ha 3a b POKOBM Ha Tpagke.
OPNAHE: MMornepHete v opp! Ha Ko ce

Ha otnagor. [lokonky He nocTojaT, MOFMEAHETE M HauWoHanHuTe Wi
pervoHantuTe OIZlPEIZlGM BO 0AHOC Ha 0TnagoT.

FAPAHUMJA: BISCO, Inc. ja npesema opfoBopHoCTa Aa M 3aMeHy

npou3BoauTe ako ce fokaxe fAeka ce aedpekthu. BISCO, Inc. He npudaka

O/IFOBOPHOCT 3a KakByt GUNO WTET W 3ary6u, AMPEKTHM MM NOCAIEAMIHM, LUTO
on un 3a ynotpeta Ha

KaKo LITO € onlLaHo. Mpen ynoTpeBa, KOPUCHMKOT WMa OATOBOPHOCT fa

YTBPAVM fank MPOM3BOJOT € COOABETEH 3a HeroaTa Npe/iBieHa ynotpeta.

KopuCHUKOT 1o npeaema LienvioT pu3itk ¥ ATOBOPHOCTA BO BPCKa CO TOa.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE v BIS-SILANE ce Tproscku
Mapky Ha BISCO, Inc.
BisCem e peructpvpaHa Tproscka Mapka Ha BISCO, Inc.
9,5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER » DUAL-CURED
OPAQUER rv npoussesysa BISCO, Inc.

BENELUKA: MpujaseTe v cute CcepuosHu wHUMpewt Ha BISCO v Ha
Ha/INEXHMUTE OpraHit BO 3emjaTa unekka Ha EY Kaje WTO Ce HaoraaT KOpUCHHKOT
N nauyeHToT.

+ Izogibajte se stiku s kozo. Nepolimerizirane (met)akrilatne smole lahko pri
obcutljivin osebah razdrazijo kozo. Ob stiku kozo umijte z milom in vodo.

+ Na oznakah posameznih komponent si oglejte roke njihove uporabe.

« Vamostni list je na voljo na zahtevo.

« Vamostni list je na voljo na naslovu www.bisco.com.

* Navodila za uporabo so na voljo na zahtevo.

* Navodila za uporabo so na voljo na naslovu www.bisco.com.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava mesta popravila
Popravila _cirkonija/aluminij;

rcelanom, zlitim s kovino), Neposredna obnova kompozif NoV:
endodontskih zaticev.

OPOMBA: Prepricajte se, da na obmocju obnove ustrezno izvedete peskanje
oz. v skladu z navodili proizvajalca. Peskanje izvedite pred uporabo premaza
Z-PRIME Plus.

1.V notranji del obmodja obnove s $cetko nanesite na 1-2 sloja premaza
Z-PRIME Plus™. Pocakajte 30 sekund in zratno posusite. OPOMBA:
Povrsina premazanega cirkonija bo videti enako kot pred nanosom
premaza

2. Med pripravo preizkusite ustrezno prileganje na obmocju obnove, kamor
boste nanesli osnovni premaz.

3. Obmocje obnove temeliito izperite z vodo in ga posusite z zrakom brez olja.

OPOMBA: Ce povrsine niste predhodno obdelali s premazom Z-PRIME Plus™,
jo razkuZite s Cistilnim sredstvom (npr. z ZirClean®). Sperite jo z vodnim curkom
in jo posusite z zrakom brez olja. Nato sledite 1. koraku.

4. Nadaljuite s cementiranjem s cementom za kitanje (npr. Duo-Link
Universal™* ali BisCem®).

Za intraoralna popravila
OPOMBA: Pred intraoralnim popravilom ustrezno izolirajte obmocje obnove.

Pograwlo obmocl obnovlj emh s clrkom em/alumlm jem aI| kovmo
1.

Izpeme in zracno posuswte

Nanesite 1-2 sloja premaza Z-PRIME Plus. 3-5 sekund susite z zratno
brizgo.

Popravilo zakljucite s kompozitom (npr. ZLITE™*) in ga dokonCajte v
skladu z navodil proizvajalca.

Popravilo obmocij. obnovljenih s porcelanom, zlitim s cirkonijem/
aluminijem/kovino:
Po potrebi posnemite robove porcelana.
Kovinsko povrsino obdelajte s pomocjo zracne abrazije, diamantne
konice ali svedra.
Porcelansko povrsino jedkajte s fluorovodikovo kislino (npr. s sredstvom
9,5 % PORCELAIN ETCHANT*) v skladu z navodili proizvajalca.
Na porcelan nanesite 1-2 sloja silana (npr. BIS-SILANE™* ali
PORCELAIN PRIMER?) v skladu z navodili proizvajalca ter ga posusite
Z zracno brizgo, da topilo izhlapi.

Z-PRIME Plus in ga z zratno brizgo susite 3-5 sekund.
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6. Po zelji na izpostavlieno kovino v skladu z navodili proizvajalca nanesite
neprozomi premaz (npr. DUAL-CURED OPAQUER).

7. Popravilo zakljucite s kompozitom (npr. ALITE) in ga dokoncajte v
skladu z navodil proizvajalca.

Popravil bnovljenih s kompozitom:

1. Posnemite rob.

2 Povrginoobdelai PSRRI oalicved

Izperite in zracno posusite.

3. Nanesite 1-2 sloja premaza Z-PRIME Plus. 3-5 sekund susite z zratno
brizgo.

4. Pop juci i ELITE
navodili proizvajalca.

SHRANJEVANJE: Premaz Z-PRIME Plus hranite pri temperaturi od 2 °C/36
°F do 25 °C/77 °F. Na oznakah posameznih komponent si oglejte roke
njihove uporabe.

ODLAGANJE: Glede odlaganja glejte dolocbe, ki veljajo v vasi skupnosti. Ce
niso na voljo, upoStevajte nacionalne ali regionalne dolocbe glede odlaganja.

JAMSTVO: Druzba BISCO, Inc. priznava odgovomost za zamenjavo dokazano
pomanjKijivih izdelkov. Druzba BISCO, Inc. ne sprejema odgovomosti za nobeno
$kodo ali izgubo, bodisi neposredno ali posledicno, ki bi izhajala iz uporabe ali
nezmoznosti uporabe izdelkov v skladu z opisom. Uporabnik je dolzan pred
uporabo izdelka preveriti njegovo primernost za izbrani namen. V zvezi s tem
uporabnik prevzema vsa tveganja in vso odgovomost.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE in BIS-SILANE so blagovne
znamke druzbe BISCO, Inc.
BisCem je registrirana blagovna znamka druzbe BISCO, Inc.
Izdelke 9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER in DUAL-CURED
OPAQUER proizvaja druzba BISCO, Inc.

OBVESTILO:O i Cajte druzbiBISCO
organu drzave ¢lanice EU, v kateri se nahaja uporabnik in/ali bolnik.

me pérzierje granulati. Pér shkak t& kimisé sé tij unike mund
té pérdoret si njé trajtim sipérfagésor i geramikés sé zirkonit dhe alumina
oksid metalik, si dhe llojeve té tiera té metaleve / aliazhet, pérzierjet dhe
Iéndét endodontike. Z-PRIME Plus éshté krijuar posagérisht pér té siguruar
qéndrueshmeéri té larté té lidhjes né ¢do ményré trajtimi.

Udhézime pér pérdorim:

b Z-PRIME™* Plus
g TpaiiMep 3a UMPKOHMIA - AMANYMUHHUEB TPHOKCHA - MeTan

OBLLA UHOOPMALIA

Z-PRIME Plus Ha BISCO e npaiimep, 3
yoHnBaHe Ha MeXaY UHaup BY: pvani u
KOMNOJMTHUTE LAMEHTH CC cMona. Mopajt CBOSITA YHUKANHa XMMUS! TOI MOXe
[1a ce M3Non3Ba KaTo MoBbp Ha Kepamuka u
Kepamuka Ha auanyMuHies TPUOKCHA C MeraneH OKCWA, KaKTO 11 Apyri TUnose

D [ wwcrose. Z-PRIME
Pluse cneuwtbmqno (hOpMYNIMpaH a OCUrypsiBa roNsiMa 3apaByHa Ha Bpb3kuTe
TIpK BCEKM PEXUM Ha BTBBP/ABAHE.

Z-PRIME Plus i BISCO-s éshté menduar t& pérdoret si trajtim sipérfagésor pér
restaurimet e méposhtme:

Zirkon

Alumina

Metal / aliazh

Pérzierje

Léndé endodontike

Riparime intraorale

R

Pérdoruesi i synuar: stomatologé té licencuar.

Paralajmérim:
+ Shumé e ndezshme.

Kujdes:

+ Kontaminim i térthorté: Produkti mund té pérmbajé artikuj qé jané béré pér njé
pérdorim. Depononi majat e pérdorura apo aksesorét e ndotur. Mos i pastroni,
dezinfektoni apo ripérdorni.

Masa paraprake:

+ Z-PRIME Plus éshté njé material i ndjeshém ndaj drités. Pérdoreni Z-PRIME
Plus menjéheré pasi & jeté pérgatitur né enén e pérzierjes dhe mbrojeni nga
drita e ambientit

« Pér riparimet intraorale izoloni si¢ duhet zonén ku do ndérhyhet me njé digé
gome.

+ Shmangni kontaktin me Iékurén; granulati (meth)akrilat i pa polimerizuar mund
té shkaktojné alergji té lékurés tek personat e ndjeshém. Né rast kontakti, lani
1ékurén me ujé dhe sapun.

« Shihni etiketat individuale té pérbérésve pér datat specifike té skadencés.

+ Fletépalosja e té dhénave té sigurisé e disponueshme sipas kérkesés.

+ Fletépalosja e & dhénave té sigurisé gjindet né www.bisco.com.

+ Udhézime pér pérdorim né dispozicion sipas kérkesés.

+ Udhézime pér pérdorim té disponueshme né www.bisco.com.

UDHEZIME PER PERDORIM

Pérgatitja e restaurimit
rlm me zirkon / r rimet me alumina, r rimet metalik
hiré I hkriré né | i 8rzi

SHENIM:: Sigurohuni qé restaurimi t& béhet si duhet duke fryré me curril rére,
ose fryni me réré gjaté restaurimit né pérputhje me udhézimet e prodhuesit.
Fryrja me réré duhet té kryhet para vendosjes sé Z-PRIME Plus.

1. Férkoni 1-2 shtresa ¢ Z-PRIME Plus™ brenda restaurimit. Prisni pér 30
sekonda dhe thajeni me ajér. SHENIM:: Sipérfagja e mbushjes me zirkon
do té duket e njéjté para dhe pas aplikimit t& mbushjes.

2. Vendoseni restaurimin e trajtuar si mbushje né zgavér duke e pérshtatur si¢
duhet.

3. Shpélajeni plotésisht me ujé dhe thajeni me ajér pa vaj

SHENIM:: Nése sipérfagja nuk éshté trajtuar paraprakisht me ngjités,
dekontaminoni sipérfagen me njé agjent pastrues (p.sh. ZirClean®). Shpélajeni
plotésisht me ujé dhe thajeni me ajér pa vaj. Pastaj ndigni veprimin 1.

4. Vazhdoni me amalgimin duke pérdorur njé amalgamé izoluese (p.sh. Duo-
Link Universal ™ * ose BisCem® *).

Pér riparime intraoral
SHENIM:: Izoloni sig duhet zonén ku do nderhyhet para riparimit intraoral.

1. Ashpérsojeni smerfaqen duke pérdorur gérryerien me ajér, majén e
diamantit ose zhbiruesin. Shpélajeni dhe thajeni me ajér.

2. Vendosni 1-2 shtresa nga Z-PRIME Plus. Thajeni me njé shiringé ajri
pér 3-5 sekonda.

3. Pérfundoni riparimin duke pérdorur njé pérzirie (p.sh. £LITE ™ *) dhe
mbylleni sipas udhézimeve té prodhuesit.

1. Pérshtateni porcelanin sipas nevojés.

2. Ashpérsojeni sipérfagen duke pérdorur gérryerjen me ajér, majén e
diamantit ose zhbiruesin.

3. Mbusheni sipérfagen e porcelanit me acid hidrofluork (p.sh. 9.5%

MBUSHES PORCELANI*) sipas udhézimeve té prodhuesit.

Vendosni 1 shtresé silane (p.sh. Porcelain Primer™, Bis-Silane™),

duke lagur né ményré uniforme formén e restaurimit dhe léreni té

qéndrojé pér té paktén 30 sekonda.

Vendosni 1-2 shtresa nga Z-PRIME Plus tek zirkoni/alumina/metali i

ekspozuar dhe thajeni me njé shiringé ajri pér 3-5 sekonda.

Vendosni njé shtresé mbrojtése (p.sh. Bisco's DUAL-CURED

OPAQUER*) né metalin e ekspozuar sipas udhézimeve té prodhuesit,

nése déshironi.

Pérfundoni riparimin duke pérdorur njé pérzirie (p.sh. ALITE ™ *) dhe

mbylleni sipas udhézimeve té prodhuesit.
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2. Ashpérsojeni |perfaqen duke pérdorur gérryerien me ajér, majén e
diamantit ose zhbiruesin. Shpélajeni dhe thajeni me ajér.

3. Vendosni 1-2 shtresa Z-PRIME Plus. Thajeni me njé shiringé ajri pér 3-5

sekonda.

Pérfundoni riparimin duke pérdorur njé pérzirie (p.sh. ALITE ™ *) dhe

mbylleni sipas udhézimeve té prodhuesit.

RUAJTJA: Ruajeni Z-PRIME Plus né (2°C/36°F - 25°C/77°F). Shihni etiketat e
veganta té pérbérésve pér datat specifike té skadencés.

=~

DEPONIMI: Referojuni dispozitave & komunitetit né lidhje me mbetjet. Né
mungesé té tyre, referojuni dispozitave kombétare ose rajonale né lidhje
me mbetjet.

GARANCIA: BISCO, Inc. njeh pérgjegjésité e saj pér t& zévendésuar produktet
nése provohet se jané me defekt. BISCO, Inc. nuk mban pérgjegjési pér démet
ose humbjet, direkte ose si pasojé, qé rrjedhin nga pérdorimi i, ose paaftésia
pér & pérdorur produktet si¢ pershkruhet Para pérdorimit, éshté pergjegjesw e

té pércaktojé pél pé
Perdoru95| merr pérsipér té gjithé rrezikun dhe pérgjegjésiné né lidhje me to.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, £LITE dhe BIS-SILANE jané marka
tregtare té BISCO, Inc.
BisCem éshté njé marké tregtare e regjistruar e BISCO, Inc.
9.5% ‘PORCELAIN ETCHANT', ‘PORCELAIN PRIMER’" dhe ‘OPAQUER
DUAL-CURED' jané prodhuar nga BISCO, Inc.

SHENIM: Raportoni ¢do incident serioz tek BISCO dhe autoriteti kompetent i
shtetit anétar t& BE-sé né té cilin éshté rezident pérdoruesi dhe/ose pacienti.

a ynotpe6a:
Z-PRIME Plus Ha BISCO e npeaHasHayeH 3a ynotpeGa kato noBLPXHOCTHA
ofipaGoTka 3a cneaHuTe pecTaspaLyit:
1. Livpronmit
2. [lnanymuxue Tprokcua
3. Meran/cnnas
4. KomnoauTeH matepuan
5. EHnonoHTCkv widt
6. MHTpaopanku pemoHTH

[la ce M3noN3Ba OT: NULIEH3VPaH 3bBonexap.

Mpepynpexperus:
+ CunHo sananum.

Bhumanve:
. KprTOCaHO SHMprﬂEaHeanoﬂyKﬂ:T MOXe [a CbAbpXa enemeHTu,
3a ynotpe6a. Uaxewp. u
3aMbpCEHN akcecoapu. He Tpﬂﬁaa /a Ce fonycka no4ncTeaxe, LleSMHqJeKuMR
W MOBTOpHa YnoTpeba.

Mpeanaskn mepku:

* Z-PRIME Plus e csetnot marepuar. vre Z-PRIME
Plus Benwara cneq Hakansaxe B AMKara 3a CMecBaHe WNM 3awwTete oT
BbHLLUHA CBETMHA.

+ [yt MHTPOPaNH PEMOHTY NPaBINHO M30NMpaViTe Bb3CTAHOBUTENHATa 30Ha
¢ kodepaam.

+ V136sirsafiTe KOHTaKT C KOXaTa; HenonMMepH3upaHyTe (MeT)akpunaTHit CMon
MOraT ja NPUUMHAT KOKHa CeHaubunusaLs npu nofatvei nuua. B cnyvai
Ha KOHTAKT U3MuiiTe KoXata ¢ Boja W canyH.

. mee OTAENHWTE ETUKET Ha KOMMOHEHTUTE 3a KOHKPETHY 1aTV Ha FOJHOCT.

nuer 3a uMa Ha npu

NOUCKBAHE.

+ ViHchopMaUVoHEH MVCT 3a Ge30NacHOCT MOXe Aa HamepwTe Ha
www.bisco.com.

. MHCprKL\VM 3a yﬂOTpeﬁa Ca Ha pasnonoXeHue npu noUCKsaHe.

+ ViHeTpyKuMv 3a ynoTpeGa ca Ha panonoxeHye Ha Www.bisco.com.

WHCTPYKLIUM 3A YNOTPEBA
MoxroToBKa Ha pecTaBpauysTa
MPKOHWEBU TaB] (! B (i1} MUHWEB TPUOKCH,

TaBpauun metan/cnnaB  (BKMIOYUTENHO MeTanoKepamuk:
MHONDEKTHU KOMMO3WTHU PecTaBpauuy. TaBpauum Hj HTCKN

wudTose:

3ABENEXKA: Ysepete ce, ye pecraapauwme Ca npaBuMHO NMECLKOCTPYEHN,
(0] CbImacHo Ha
npomaonmenn ﬂﬂcwoupyeuew TpAbBa a ce M3BLPLLM NPeA MOCTABAHETO
Ha Z-PRIME Plus.

1. Hanecere ¢ vetka 1-2 nokputua cvc Z-PRIME Plus™ sbTpe B
pecraspaunaTa. Mavakaitre 30 cekymu W w3cywete C Bb3AYX.
3ABENEXKA: MoBbpXHOCTTa Ha LMPKOHMIA C paliMe LLe M3rmexaa no
CBLJS HAYMH MIPEAV! U CEf| HaHacsHe Ha npavivep.

2. MpoGeaitte TpeTup ¢ npaiivep BbPXY MoAl 3
NPaBUITHO NacBaHe.

3. Vnnakwere moBpe pecraBpaumsTa ¢ BOAEH Cnpedt v ucyweTe ¢
obesmacrieH Bb3aayX.

3ABENEXKA: Ao NOBBLPXHOCTTa He € Guna npefBapuTeNHo TpeTvpaKa Cbe
Z-PRIME Plus™, TTa ¢ LL| npenapar (Hanp.
ZirClean®). M3nnakHeTe ¢ BOAEH Cnpeid U ucywete ¢ obeamacnieH Bb3ayX.
Cnea ToBa crieagariTe CTbika 1

4. Mp C nomouTa Ha
Duo Link Umversa\‘”’ i BisCem®”).

LMMEHT (Hanp.

3a MHTpaOpaNHy PeMoKTH
3ABENEXKA: V3onupaiite NpaBunHo 30HaTa Ha pecTaspauvsTa npem
VHTPaOParHtsi PEMOHT.

TaBPauUUu C UMPKOHWA/AMANnyMUHNER TPUOKCUA UNN

1. HanpaBeTe noBbPXHOCTTa rpanasa ¢ Bb3AylHa abpasus, AMamaHTeH
HaKpa#iHyIK un Gop. MannakHeTe U u3cylueTe ¢ Bbaayx.

2. Hanecere 1-2 nokputus ot Z-PRIME Plus. Wscywerte ¢ Bb3gywHa
CMpUHLIOBKA 3a 3-5 cekyHau.

3. 3aBbpleTe PEMOHTA C KOMNOIUTEH Matepuan (Hanp. ALITE™*) n
DUHMLL CBITIACHO VHCTPYKLMMTE Ha NPOM3BOAVTENS.

PeMOHT H: TaBpauun C Kepamuk; MPKOHWI/AWanyMuH1eB

Crocete Kepamukata, KonkoTo e HeoBXoaMMo.

2. HanpaBeTe MeTanHata noBbPXHOCT rpanasa ¢ Bb3jyliHa abpaans,
[MaMaHTeH HakpaiHuK uni Gop.

3. Eusalite pHa KucenuHa
(Hanp. 9,5% PORCELAIN ETCHANT‘) Cbrnacno VHCTPYKUMUTE Ha
npOU3BOAUTENS.

4. Hanecete 1-2 cnos cunaH (Hanp. BIS-SILANE™* unu PORCELAIN
PRIMER®)  Bbpxy CbrnacHo Py Te Ha
TIPOU3BOAMTENS ¥ U3CYLLETE C Bb3AYLLIHA CPUHLIOBKA, 3a fja ManapwTe
paTeopuTens.

5. Hanecete 1-2 cnos Z-PRIME Plus Bbpxy OTKpUTUS LMPKOHWI/

" C Bb3YlLHA
3a 3-5 cekyHn.
6. Hawecere onakep (Hanp. DUAL-CURED OPAQUER* Ha Bisco) Bbpxy

OTKPUTUR MeETan CbIMAaCHO WMHCTPYKUMATE Ha MPOM3BOAUTENS, ako
Xenaere.

3aBbplueTe peMoHTa C KOMMoauTeH Matepuan (wanp. ALITE) u
DVHMLL CLINACHO MHCTPYKLMHTE Ha MIPOU3BORMTENS.

~

CKoceTe BeHeuHuA pbb.

HanpageTe NOBLPXHOCTTa fpanaga ¢ Bb3ylHa abpasits, AamaHTeH
HaKpaliHUK Uit GOp. 13nnakHeTe 1 UcylueTe C BbaayX.

Hanecete 1-2 nokpuus ot Z-PRIME Plus. WacyweTe ¢ Bb3aywHa
CMPUHLIOBKA 3a 3-5 ceKyHau.

3aBbplueTe peMoHTa C KoMnoauteH Matepuan (wanp. ALITE) u
DVHMLL CLIMACHO MHCTPYKLMATE Ha MIPOU3BORMTENS.

CBXPAHEHME: Cuvxpanssaitte Z-PRIME Plus npu (2°C/36°F - 25°C/77°F).
BIXTE OTAETHTE ETUKETU Ha KOMMOHEHTUTE 32 KOHKDETHY [1aTH Ha FOIHOCT.

Lad
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U3XBBPNAHE: Hanpasete cnpaska ¢ oblyHckuTe pasnopeabut OTHOCHO
otnaabuuTe. MU MNCA Ha TaKuBA BIKTE HALWMOHANHATE WIM PETUOHAmHY
pasnopeabu, cBbp3aHK ¢ OTNafbLMTE.

FAPAHLIUA: BISCO, Inc. npuema cBOsTa OTTOBOPHOCT 3a NOAMAHA Ha
npoayKTY, ako ce Aokaxe, Ye ca AedpekTHu. BISCO, Inc. He noema oTroBopHOCT
3a Bpena unv 3aryGa, npexu unu ot

WM HEBB3MOXHOCTTA 3a UaMonasae Ha nponywwe KaKTo € omicaro.
Mpeay fa ce wanonasa, noTpeGUTENsT € 3abMXeH Aa Onpeaent roAHoCTTa
Ha NPoyKTa 3a pejHaaHayeHueTo My. B Tasu Bpb3ka nopeGuTensT noema
LeNVS PHICK 1 OTFOBOPHOCT.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, Z£LITE u BIS-SILANE ca Tbproscki
Mapky Ha BISCO, Inc.
BisCem e peructpupaHa Thproecka Mapka Ha BISCO, Inc.
9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER n DUAL-CURED
OPAQUER ce npoussexaart ot BISCO, Inc.

W3BECTVE: [loknagsaiite BCeku CepuoseH WHLMAEHT npea BISCO w
opraH Ha Ha EC, B KkoATo € ycTaHoBeH
noTPEBUTENAT WM naumeHTwT.

hr Z-PRIME™* Plus

Cirkonij - Alumina - Metalni primer

OPCE INFORMACIJE

Z-PRIME Plus tvrtke BISCO je jednokomponentno sredstvo za temeljni premaz
koje se koristi za pobolj$anje prianjanja izmedu neizravnih materijala za obnovu
i kompozitnih smolastih cementa. Zbog svog jedinstvenog kemijskog sastava
moze se koristiti za povrSinsku obradu keramike metalnog oksida cirkonija i
alumina, kao i ostalih vrsta metala / legura, kompoxzita i endodontskih stupova.
Z-PRIME Plus posebno je formuliran za osiguravanje velike cvrstoce veze uz
sve nacine stvrdnjavanja

Upute za upotrebu:

Z-PRIME Plus tvrtke BISCO namijenjen je upotrebi za povrsinsku obradu kod
s\]edeclh radova obnove:

Cirkonij

Alumina

Metal / legura

Mjesavina

Endodontsko postavijanje

Intraoralni popravci

Oy

Predvideni korisnik: ovlasteni zubni lijecnik.

Upozorenja:
+ Viisoko zapaljivo.

Oprez:
+ Unakrsna kontaminacija: Proizvod moZe sadrzavati proizvode za j

hu Z-PRIME™* Plus

Cirkénium aluminium fém primer
ALTALANOS INFORMACIOK

A BISCO Z-PRIME Plus egy egyosszetevs alapozoszer, mely az indirekt
he\yrea {6 anyagok és a kompoxzit gyantacement kozti ragasztoerdt fokozza.

16 kémiai 6 tele jovoltabdl alhato cirkonium és aluminium
fémoxid-keramia, valamint egyéb tipusu fémek/otvizetek, kompozitok és
endodonciai csapok feliileti kezeléséhez. A Z-PRIME Plust kifejezetten gy
tervezték meg, hogy mindenféle kotési mod esetén magas ragasztderst
biztositson.

Felhasznalasi javallatok:

A BISCO Z-PRIME Plus fehasznélasa az alabbi potiasoknél javasolt felileti
kezelésként:

1. Cirkonium

Aluminium

Fém/otvozet

Kompozit

Endodonciai csapok

Szajliregen belilli javitasok

L2l

Célfelhasznalé: okleveles fogorvos.

Figyelmeztetések:
+ Nagyon gyulékony.

Figyelmeztetések:
K 8

A termék egyszer hasznalatos osszetevoke(
A

upotrebu. OdloZite rabljeni ili kontaminirani pribor. Nemojte ga cistiti,
niti ponovno koristiti.

Mjere predostroznosti:

+ Z-PRIME Plus je materijal osjetiv na svjetlost. Z-PRIME Plus upotrijebite
odmah nakon $to se naliie u jaZicu za mijeSanje ili ga zastitite od okolnog
svjetla.

+ Za intraoralne popravke izolirajte restorativno podrucje gumenim granicnikom.

+ Izbjegavaite kontakt s koZom; nepolimerizirane (met) akrilatne smole mogu kod
osjetljivin osoba izazvati preosjetljivost koze. U slucaju kontakta, operite kozu
vodom i sapunom.

+ Pogledaite pojedinacne naljepnice komponenata za odredene datume isteka.

+ Sigurnosni list dostupan na zahtjev.

+ Sigurnosni list dostupan na www.bisco.com.

* Upute za upotrebu dostupne na zahtjev.

+ Upute za upotrebu dostupne na www.bisco.com.

UPUTE ZA UPOTREBU
Priprema krune
Krun irkonijev Ksil krun lumina, metala i |
kljuéujuéi porculan lien s metalom), neizravne kompozitne krun

endodontske naknadne krune:

NAPOMENA: Provierite je li kruna pravilno pjeskarena ili pjeskarite krunu
prema uputama proizvodaca. Pjeskarenje treba izvesti prije postavijanja
Z-PRIME Plus.

1. Nanesite 1-2 sloja Z-PRIME Plus™ unutar krune. Pricekajte 30 sekundi
i zrakom osusite. NAPOMENA: Povrsina premazanog cirkonija izgledati ce
jednako prije i nakon nanosenja temeljnog premaza.

2. lIsprobajte temeljni premaz koji je premazan temeljnim premazom na
pripremi za pravilno pristajanje.

3. Krunu temeljito isperite vodenim mlazom i osusite zrakom bez ulja.

NAPOMENA: Ako povr$ina nije prethodno premazana s Z-PRIME Plus™,
dekontaminirajte je sredstvom za ciscenje (npr. ZirClean®). Isperite vodenim
rasprdivacem i osusite zrakom bez ulja. Zatim sliiedite upute za korak 1.

4. Nastavite s cementiranjem pomocu cementnog liepila (npr. Duo-Link
Universal™ * ili BisCem®*).

Za intraoraln: ravk
NAPOMENA: Ispravno izolirajte podrucje obnove prije intraoralnog popravka.

Popravak krun: irkonija / alumina ili m

Povrsinu uéinite hrapavom uz pomo¢ zraéne abrazije, dijamantnim
vrhom ili bruSenjem. Isperite i osusite zrakom.

Nanesite 1 do 2 sloja Z-PRIME Plus. Susite zraénom $trcaljkom 3-5
sekundi.

Dovrsite popravak pomocu kompozita (npr. ALITE™*) i zavrsite
sukladno uputama proizvodaca.

o
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Popravak krun: rculana-cirkonija / alumina ili mt

Po potrebi porculan izbrusite na koso.

Metalnu povrsinu  ucinite hrapavom uz pomo¢ zraéne abrazije,
dijamantnim vrhom ili bruSenjem.

Porculansku povrdinu  zarezite fluorovodoniénom  kiselinom (npr.
PORCELAIN ETCHANT* od 9,5 %) sukladno uputama proizvodaca.
Nanesite 1-2 sloja silana (npr. BIS-SILANE™* ili TEMELJNI PREMAZ
ZA PORCULAN*) na porculan prema uputama proizvodaca i osusite
zratnom Spricom da ispari otapalo.

Nanesite 1 do 2 sloja Z-PRIME Plus na izlozeni cirkonij / aluminu / metal
i osusite zraGnom Spricom u trajanju od 3-5 sekundi.

Ako je potrebno, na izlozeni metal nanesite neprozimi sloj (npr.
DVOSTRUKO OBRABENI OPAKER* tvrtke Bisco) na izlozeni metal.
Dovrsite popravak pomocu kompozita (npr. AELITE™*) i zavrsite
sukladno uputama proizvodaca.
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Zakosite marginu.

Povrsinu ucinite hrapavom uz pomoc zracne abrazije, dijamantnim
vrhom ili bruenjem. Isperite i osusite zrakom.

Nanesite 1 do 2 sloja Z-PRIME Plus. Susite zraénom Strcaljkom 3-5
sekundi.

Dovrsite popravak pomocu kompozita (npr. AELITE™*) i zavrsite
sukladno uputama proizvodaca.

SKLADISTENJE: Z-PRIME Plus pohranite na (2 °C / 36 °F - 25 °C / 77 °F).
Pogledajte pojedinacne naljepnice komponenata za odredene datume isteka.
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ODLAGANJE: Pog\eda]te odredbe zajednice koje se odnose na ofpad. Ako
ih nema, Z se iliregi odredbi koje se odnose
na otpad.

JAMSTVO: BISCO, Inc. priznaje svoju odgovomost za zamjenu proizvoda
u sluéaju da su neispravni. BISCO, Inc. ne prihvaca odgovomost za bilo
kakvu Stetu ili gubitak, bilo izravne ili posliedicne, koje proizlaze iz uporabe il
nemogucnosti koritenja proizvoda kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je
duzan odrediti prikladnost proizvoda za njegovu namjeravanu upotrebu. Korisnik
preuzima sav rizik i svu odgovomost u vezi s tim.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, /LITEid BIS-SILANE su zastitni
znakovi tvrtke BISCO, Inc.
BisCem je registrirani zastitni znak tvrtke BISCO, Inc.
9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER i DUAL-CURED
OPAQUER proizvodi tvrtka BISCO, Inc.

NAPOMENA: Izvijestite o svim ozbiljnim incidentima tvrtku BISCO i nadlezno
tijelo drzave ¢lanice EU-a u kojoj se nalaze korisnik i / ili pacijent.

1t »Z-PRIME™* Plus*

Cirkonio - aliuminio - metalo gruntas

BENDROJI INFORMACIJA
,‘BISCO‘ ZPRIME Plus - tai vieno komponento gruntavimo medziaga,

1 Z-PRIME™* Plus
p Primer (podktad) do - cyrkonu — Aluminy — metalu

INFORMACJE OGOLNE
Matena! Z-PRIME Plus firmy BISCO jest jednoskiadnikowym $rodkiem

medziagy ir iciniy  dervos

cementy sulipinimui. Dél unikalios cheminés sudéties jj galima naudoti kaip
cirkonio oksido ir aliuminio oksido keramikos, taip pat kity tipy metaly / lydiniy,
kompozity ir endodontiniy pavir$iy apdorojimo medziaga. ,Z-PRIME Plus*
specialiai sukurta taip, kad uztikrinty didelj sukibima bet kokiu kietéjimo rezimu.

Naudojimo indikacijos

,BISCO" ,Z-PRIME Plus* skirta naudoti kaip pavir$iaus apdorojimo medziaga
atliekant tokio tipo rekonstrukcijoms:

Cirkonio

Aliuminio

Metalo / lydinio

Migrioms

Endodontinéms

Intraoraliniam taisymui

O n o N

Ispéjimai

+ Itin degus.

Perspéjimai

+ KryZminis uzter$imas.: Gaminyje gali biti vienkartinio naudo]lmo elementq

w celu poprawy adhezji pomigdzy materiafami do

uzupetnien posrednich i zywicznych cementéw kompozytowych. Ze wzgledu

na unikalny skiad chemiczny materiat mozna stosowa¢ jako preparat do

opracowywania powierzchni z tlenku cyrkonu i tlenku glinu (Alumina), a takze

innych rodzajow metali / stopéw, kompozytow oraz sztyftéw endodontycznych.

Z PRIME Plus opracowano specjalnie pod katem duzej wytrzymalosm Wwiazania,
znie od sposobu ia materiafu

Wskazania do stosowania:

Materiat Z-PRIME Plus f irmy BISCO jest przeznaczony do uzywanla jako
preparat do op! y powierzchni dla

1. Cyrkon

2. Alumina

3. Metal/ stop metali
4. Kompozyt
5.

6.

Sztyft endodontyczny
Odbudowy wewnatrzustne

Docelowy uz ik: licenc lekarz I

Ostrzezenia:
* Materiat bardzo fatwopalny.

Srodki

Pagalinkite panaudotus arba uzterstus reikmenis. Nevalykite,

a hasznalt vagy Ne
tisztitsa meg, ne ferttlenitse és ne hasznalja tjra azokat!

Ovintézkedések:

+ A Z-PRIME Plus fényérzékeny anyag. A Z-PRIME Plust a keverdben valo
adagolést kbvetden azonnal hasznélja fel vagy 6vja a fénytél,

+ Széjiregen belilli javitasok esetén az érintett teriiletet megfelelden szigetelje
kofferdam gumival

+ Kerillje a bérrel vald érintkezést; az érzékeny
(met)akrilat gyanlak a borérzékenységet okozhatnak. Ha borre keriil, mossa le
szappannal és vizzel.

+ A konkrét lejérati datumokkal kapcsolatban lasd az egyedi Osszetevok
cimkéjét.

+ Kérésre rendelkezésre 4ll a biztonségi adatlap.

+ A biztonsagi adatlap lhatd a www.bisco.com

+ Kérésre rendelkezésre &ll a Hasznalati utasitas.

+ A Hasznalati utasitds alhatd a www.bisco.com

HASZNALATI UTASITAS

A potlas elokesznese
irko

MEGJEGYZES: Gyézédjon meg arrdl, hogy a potids megfeleléen le van
csiszolva, vagy csiszolja le a potiast a gyarto utasitasainak megfelelden. A
csiszolést a Z-PRIME Plus felhelyezése eldtt kell elvégezni

1. Vigyen fel 1 2 réteg Z-PRIME Plus™-t a pétlason beliil. Varjon 30
mésodpercet, és szaritsa meg levegtn. MEGJEGYZES: A primerrel kezelt
cirkonium feliilete az alapozo felvitele eldtt és utan ugyantgy néz ki.

2. Probalja be az alapozoval kezelt potiast a preparatumra, hogy megfelelden
illeszkedik-e.

3. Alaposan dblitse &t a pétlast vizzel, és szritsa meg olajmentes levegdvel.

MEGJEGYZES: Ha a feliilet nincs elokezelve Z-PRIME Plus™-szal,
fertétlenitse a feliiletet tisztitészerrel (pl.: ZirClean®). Oblitse le vizsugérral, és
szaritsa meg olajmentes levegdvel. Ezutén kovesse az 1. Iépést.

4. Folytassa & melyhez aljon ragaszto (pl. Duo-
Link Universal™* vagy BisCem®").

zajiiregen beliili javitisokhoz
MEGJEGYZES: A szgjiiregen belili javités eldtt megfeleléen szigetelje el a
kezelt teriiletet.

nium v: k:
1. Erdesitse meg a feliiletet homokfuvéval, gyémanttal vagy firdval.
Oblitse le és szaritsa meg levegével.
2. Vigyen fel 1 2 réteg Z-PRIME Plus-t. Széritsa levegovel 3 5
masodpercig.
3. Végezze el a javitast kompoxzittal (pl. £LITE™*) és finirozza a gyarto
utasitasainak megfelelden.

1. Szilkséq szerint sarkitsa le a porcelant.

2. Erdesitse meg a fémfelilletet homokfiivoval, gyémanttal vagy fréval.

3. Marassa a porcelanfelilletet fluorsavval (pl. 9,5%-0s PORCELAN-
MARATOSZER) a gyarto utasitésainak megfelelden.

4. Vigyen fel 1 2 réteg szilént (pl. BIS-SILANE™* vagy PORCELAN
PRIMER*) a porcelanra a gyarto utasitdsainak megfelelden, és szaritsa
meg levegdvel, hogy elparologjon az olddszer.

5. Vigyen fel 12 réteg Z-PRIME Plust az érintett cirkoniumra/aluminiumra/
fémre, és szaritsa levegdvel 3 5 masodpercig

6. Kivansag szerint vigyen fel opakert (pl. Bisco KETTOS KOTESU
OPAKER") az érintett fémre a gyarto utasitasainak megfelelGen.

7. Végezze el a javitast kompozittal (pl. ALITE), és finirozza a gyarto
utasitasainak megfelelden.

. Sarkitsa le a széleket.

Erdesitse meg a feliletet homokfiivéval, gyéménttal vagy firoval.
Oblitse le és széritsa meg levegével.

Vigyen fel 1 2 réteg Z-PRIME Plus-t. Szaritsa levegével 3 5
masodpercig.

Végezze el a javitast kompozittal (pl. £LITE), és finirozza a gyarto
utasitasainak megfelelden.

TAROLAS: Térolja a Z-PRIME Plus-{ 2°C/36°F 25°C/77°F homérsékleten. A
konkrét lejérati dé& lasd az egyedi 6k cimkéjét.

ARTALMATLANITAS: Lasd a kizosségi eléirasokat a hulladékra vonatkozéan.
Ezek hidnyaban lasd a nemzeti vagy regiondlis eldirasokat a hulladékra
vonatkozoan.

JOTALLAS: ABISCO, Inc. vallalia a felelésséget a bizonyitottan hibés termékek
kicseréléséért. A BISCO, Inc. nem vallal feleldsséget az olyan kozvetlen vagy
kévetkezményes karért vagy veszlesegert ami a termékek ismertetett modon
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torténé aldsa soran vagy h miatt kavetkenk be
Az s elétt a a termék kivant
torténd Gségé alo vallalja az azzal
és
* A Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ZLITE és BIS-SILANE a BISCO,
Inc. védjegyei.

ABisCem a BISCO, Inc. bejegyzett védjegye. o
A 9,5%-0S PORCELANSAV, PORCELAN PRIMER és KETTOS KOTESU
OPAKER gyartéja a BISCO, Inc.

FIGYELEM: Jelentsen minden stlyos esetet a BISCO vallalatnak és azon
europai tagallam illetékes hatésaga felé, amelyben a felhasznélo ésivagy a
beteg tartozkodik.

ir

Perspéjimai

+ Z-PRIME Plus* - tai $viesai jautri medziaga. ,Z-PRIME Plus* naudokite i
karto, kai 8ios medziagos i$spaudziama ant maisymo Sulinélio arba jg reikia
apsaugoti nuo aplinkos skleidziamos Sviesos.

* Intraoraliniam taisymui restauravimo zong tinkamai atskirkite naudodami
koferdama.

« Venkite kontakto su oda; nepolimerizuotos (met)akrilato dervos jautriems
zmonéms gali sudirginti oda. Kontakto atveju oda nuplaukite muilu i vandeniu.

+ Kiekvieno komponento galiojimo pabaigos datos nurodytos ant jy etikeciy.

* Pareikalavus galima gauti saugos duomeny lapg.

+ Saugos duomeny lapas pateikiamas adresu www.bisco.com.

* Pareikalavus galima naudoti naudojimo instrukcij.

+ Naudojimo instrukcija pateikta adresu www.bisco.com.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Rekonstravimo preparatas
irkonio rekonstrukcij

PASTABA |sitikinkite, kad rekonstrukcija tinkamai nuvalyta abrazyvine ciurksle
arba rekonstrukcijg nuvalykite abrazyvine ¢iurkle pagal gamintojo instrukcijas.
Valyma abrazyvine Giurkle reikéty atliikti prie$ naudojant ,Z-PRIME Plus".

1. Ant rekonstrukcijos uztepkite 1-2 sluoksnius ,Z-PRIME Plus™". Palaukite
30 sekundziy ir iSdziovinkite oru. PASTABA Gruntuoto cirkonio pavirius
atrodys vienodai ir pries, ir po grunto padenglmo

2. ite paruosto grunto kad prep bty tinkamas.

3. Proteza nuplaukite vandens ciurksle ir nusausmklle Svariu oru.

PASTABA Jei pavir$ius nebuvo apdorotas naudojant ,Z-PRIME Plus™,
pavirsiy nuvalykite naudodami valikij (pvz., ZirClean®"). Nuplaukite purskiamu
vandeniu ir nusausinkite $variu oru. Tada atlikite 1 veiksma.

4. C i i i ji cementq (pvz., ,Duo-Link
Universal™** arba ,BisCem®").

Intraoraliniam taisymui
PASTABA Tinkamai izoliuokite rekonstruojama zong prie$ atliekant intraoraling
rekonstrukcija.

+ Zanieczyszczenie krzyzowe: Produkt moze zawieraé artykuly przeznaczone
do jednorazowego uzytku. Zuzyte lub zanieczyszczone akcesoria nalezy
zutylizowac. Nie wolno czyécic, dezynfekowac ani uzywaé ponownie.

Srodki ostroznosci:

+ Z-PRIME Plus jest materiatem wrazliwym na $wiatio. Materiai Z-PRIME
Plus musi by¢ wykorzystany natychmiast po wylozeniu do dotka miseczki do
mieszania lub chroniony przed $wiattem otoczenia

* W przypadku napraw nalezy prawi y
odbudowywane miejsce za pomoca koferdamu.

+ Nalezy unika¢ kontaktu ze skora; niespolimeryzowane zywice metakrylowe
mogg powodowaé skome reakcje uczuleniowe u osob podatnych. W
przypadku kontaktu nalezy umy¢ skore wodg z mydiem.

+ Patrz daty waznosci na etykietach

+ Karta charakterystyki produktu jest dostepna na zadanie.

« Karta charakterystyki jest dostepna na stronie www.bisco.com.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
Przygotowanie uzupetnienia:
Oniniz rkoni nienia z Aluminy.uzuptnienia metalows
I 6w _metali (facznie z porcelana napalona na metal
2 Imm Srednie kompozytowe. uzupelnienia ze sztyftem
endodontycznym:

1. Dokladnie oplucz wewnetrzng cze$¢ uzupelnienia, wodg i osusz
powietrzem niezawierajacym oleju

2. Naléz 12 warstwy Z-PRIME Plus™ do
wnetrza uzupelnienia sprawiajgc ze stanie sie ona zwilzona preparatem.
Osusz powietrzem przez 3 - 5 sekund.

3. Przejdz do cementowania przy uzyciu cementu mocujacego (np. Duo-Link
Universal™* lub BisCem®). INFORMACJA: Z-Prime plus poprawia
adhezje wzgledem wszystkich cementéw zywicznych.

Powierzchnig uzupetnienia mozna czysci¢ za pomocq jednej \ub kl\ku z

nastepujacych metod:  pasta z
lub , czyszczenie para,

glinu (ziamo 30-100 mikrondw pod ciénieniem 30-45 psi)

przy uzyciu tlenku

Odbudowy wewnatrzustne
UWAGA: Pamietaj o prawidiowej izolacji uzupetnienia przy pomocy koferdamu.

Naprawa uzupetnien z cyrkonu / Aluminy. metalu:

irkonio / aliuminio arba metalo rekonstrukciju taisymas: 1. Wykonaj zmatowienie powierzchni przy uzyciu abrazji powietrznej,
1. Pasiurk$ pavirsiy i abrazijg oru, ju antgaliu korcowki diamentowej lub wiertia. Optucz i osusz powietrzem
arba graztu. Nuplaukite ir idZiovinkite oru. 2. Nat6z 1 2 warstwy podkfadu Z-PRIME Plus. Susz dmuchawka przez 3
2. Uttepkite 1-2 sluoksnius ,Z-PRIME Plus". Padziovinkite oro $virktu 5 sekund.
3-5 sekundes. 3. Wykonaj odbudowe kompozytem (np. ZLITE™*) i wykoricz zgodnie z
3. Taisyma uzbaikite naudodami kompozitg (pvz., ELITE™") ir atlikite instrukcja producenta.
apdaila pagal gamintojo instrukcijas. Naprawa uzupelnied porcelana - cyrkon | Alumina / metal:
irkoniu sumai$ rceliano / aliumini lo rekonstrukciii 1. Zukosnij porcelane jezeli jest taka potrzeba
taisymas: 2. Zmatowi¢ powierzchnie za pomocq abrazji powietrznej, koncowki
1. Prireikus iSlenkite porceliang. diamentowej lub wiertta.
2. PaSiurktinkite metalo pavir$iy naudodami abrazijg oru, deimantiniu 3. Wytraw powierzchnig porcelany kwasem fluorowodorowym (np. 9,5%
antgaliu arba graZtu. PORCELAIN ETCHANT®), zgodnie z instrukcjg producenta.
3. I8ésdinkite porceliano pavirsiy naudodami fluoro rigstj (pvz., 9,5 % 4. Nal6z na porcelang 1 2 warstwy silanu (np. BIS-SILANE™" lub
PORCELIANO ESDIKL|*) vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. PORCELAIN PRIMER") zgodnie Z instrukcja producenta a nastepnie
4. Ant porceliano uztepkite 1-2 sluoksnius silano (pvz., ,BIS-SILANE™** osusz aby odp
arba  PORCELIANO ESDIKLIO*), vadovaudamiesi ~gamintojo 5. Na odsfonietg powi i naléz 12
instrukcijomis ir iSdZiovinkite naudodami oro Svirksta tirpikliui iSgarinti. warstwy podkladu Z-PRIME P|U5 i osusz dmuchawka przez 3 5 sekund.
5. Ant atviro cirkonio / aliuminio / metalo uztepkite 1-2 sluoksnius 6. W razie potrzeby naloz opakerowy material maskujacy (np. DUAL-
,Z-PRIME Plus" ir i§dziovinkite Svirk$tu 3-5 sek. CURED OPAQUER(irmy Bisco*) na odstonigty metal, zgodnie zinstrukcjg
6. Jei reikia, ant atviro metalo uztepkite
(pvz., ,Bisco* DVIGUBAI APDOROTOS NEPERMATOMOS 7. Wykonaj odbudowe kompozytem (np. AELITE) i wykoficz zgodnie z
MEDZIAGOS*), vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis. instrukcja producenta.
7. Taisymq uzbaikite naudodami kompozitg (pvz., ,ELITE') ir atiikite

apdaila pagal gamintojo instrukcijas.

1. I8lenkite krasta.
2. Pasiurk§ pavirdiy i abrazijg oru, iu antgaliu
arba graztu. Nuplaukite ir idZiovinkite oru.

3. Uztepkite 1-2 sluoksnius ,Z-PRIME Plus". PadZiovinkite oro $virkstu
3-5 sekundes.
4. Taisymg uzbaikite naudodami kompozita (pvz., ,ELITE?) ir atlikite

apdaila pagal gamintojo instrukcijas.

LAIKYMAS ,Z-PRIME Plus" laikykite 2°C/36°F - 25°C/77°F temperatiiroje.
Kiekvieno komponento galiojimo pabaigos datos nurodytos ant jy efikeciy.

ISMETIMAS Perzilrékite bendruomenés nuostatas dél atiieky. Jei jos
neapibréztos, Zr. nacionalines arba regionines nuostatas dél atlieky.

GARANTIJA. ,BISCO, Inc." prisiima atsakomybe pakeisti gaminius, turincius
frodyty defekty. ,BISCO, Inc.” neprisiima atsakomybés uZ bet kokius tiesioginius
ar pasekminius nuostolius ar nuostolius, atsirandan¢ius dél gamlnlq naudojimo

. Przytnij uko$nie brzeg uzupelnienia

Wykonaj zmatowienie powierzchni przy uzyciu koricéwki diamentowej,
wiertfa lub stosujgc Scieranie powietrzem. Oplucz i osusz powietrzem.

. Naloz 1 2 warstwy podkladu Z-PRIME Plus. Susz dmuchawka przez 3
5 sekund.

Wykonaj odbudowe kompozytem (np. ALITE) i wykoricz zgodnie z
instrukcja producenta.

PRZECHOWYWANIE: Materiat Z-PRIME Plus nalezy przechowywa¢ w
temperaturze 2°C/36*F  25°C/77*F). Sprawdz daty waznosci zamieszczone na
etykietach poszczegolnych skfadnikéw.
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UTYLIZACJA: P ¢ zgodnie z

odpadow W przypadku braku taklch uregu\owan postepowac zgodnie z
krajowymi lub acymi odpadow.

GWARANCJA: Spatka BISCO Inc. Ze ponosi

za wymiang produktow w przypadku stwierdzenia wad. BISCO, Inc. nie ponosi
odpowwdma\noscw za zadne szkody lub straty, bezposrednie lub posrednie,

ar nesugebéjimo jais naudotis, kaip aprasyta. Prie$ vartotojas
privalo nustatyti, ar gaminys tinka numatomam naudojimo tikslui. Vartotojas
prisiima visg su tuo susijusig rizikg ir atsakomybe.

* ,Z-PRIME’, ,Duo-Link Universal’, ,ZirClean", ,ALITE" ir ,BIS-SILANE" yra
bendrovés ,BISCO, Inc.” prekés Zenklai.
,BisCem" yra registruotasis bendrovés ,BISCO, Inc." prekés Zenklas
95 % PORCELIANO ESDIKLIS, PORCELIANO GRUNTAS ir DVIGUBAI
APDOROTA NEPERMATOMA MEDZIAGA yra gaminama bendroves ,BISCO,
Inc.*

PASTABA. Apie bet kokj rimtg incidentg praneskite BISCO ir kompetentingai
naudotojo ir (arba) paciento ES $alies narés institucijai.

ynikajace z wykorzystania lub niemoznoéci uzycia produktow zgodnie z
opisem. Przed uzyciem uzytkownik ma obowigzek okreslenia przydatnosci
produktu do przewidzianego zastosowania. Uzytkownik przyjmuje na siebie
wszelkie zwiazane z tym ryzyko i odpowiedzialno$¢.

* Z-PRIME, Duo-Link, ALITE oraz BIS-SILANE s3 znakami towarowymi firmy
BISCO, Inc.
BisCem jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy BISCO Inc.
9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER oraz DUAL-CURED
OPAQUER s3 produkowane przez firme BISCO, Inc.

UWAGA: Wszelkie powazne zdarzenia nalezy zgfasza¢ do firmy BISCO oraz
do wlasciwego organu panstwa czlonkowskiego UE, w ktérym uzytkownik if
lub pacjent ma siedzibe.

Z-PRIME™* Plus

ro Amorsa pentru zirconiu - alumina - metal

INFORMATII GENERALE

Z-PRIME Plus de la BISCO este o amorsd monocomponentd utilizatd pentru
a spori adeziunea intre materialele restaurari indirecte si cimenturilor rasinice
compozite. Datoritd compozitiei chimice unice, amorsa poate fi utilizata ca
tratament de suprafatd pentru restaurérile ceramice din oxizi de zirconiu si
aluming, precum si alte tipuri de metale/aliaje, materiale compozite si pivoti
endodontici. Z-PRIME Plus a fost formulat in mod special pentru a furniza o
rezistentd ridicata a adeziunii pentru orice tip de priza.

Indicatii de utilizare:

Amorsa Z-PRIME Plus de la BISCO este destinata utilizrii ca tratament de
suprafatd pentru urmétoarele restauréri:

Zirconiu

Alumina

Metal/aliaj

Materiale compozite

Pivoti endodontici

Reparatii intraorale

R o

Utilizatorul vizat: stomatolog autorizat.

Avertizari:
+ Foarte inflamabild.

Precautii:

+ Contaminare incrucisaté: Produsul poate contine elemente care sunt destinate
pentru a fi utilizate o singurd data. Eliminati accesoriile utilizate sau
contaminate. Nu curéitati, nu dezinfectati si nu reutilizafj.

Precautii:

+ Z-PRIME Plus este un material fotosensibil. Utiizati Z-PRIME Plus imediat ce
este aplicat in recipientul de amestecare sau protejati de lumina ambientala.

+ Pentru reparafii intraorale, izolati in mod corespunzétor zona restaurérii
folosind o membrana de cauciuc.

*Ase ewta contactul cu pielea, rasinile de (mel)acrl\at nepolimerizate pot cauza

cutanaté la . In caz de contact, spélai

pielea cu apd i sdpun.

« A se vedea etichetele componentelor individuale pentru datele de expirare
specifice.

« Fisa cu date de siguranta disponibilé la cerere.

« Fisa cu date de siguranta disponibild la www.bisco.com.

* Instructiuni de utilizare disponibile la cerere.

* Instructiuni de utilizare disponibile la www.bisco.com.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea restaurarii
R srile din zirconi

sk Z-PRIME™* Plus
Zirkonovo-hlinikovo-kovovy podklad

VSEOBECNE INFORMACIE

Podklad Z-PRIME Plus od spolo¢nosti BISCO je j
latka, ktora sa pouziva na zlepSenie adhézie medzi nepriamymi vyplnovym\
materiélmi a kompozitnymi Zivicovymi cementmi. Vdaka svojmu jedinecnému
chemickému zloZeniu sa mdze pouzit ako povrchova Uprava keram\ky na
béze oxidu zirkonicitého a oxidu hlinitého, ako aj inych druhov

tr Z-PRIME™* Plus
Zirkonya - Aliiminyum - Metal Primer
GENEL BILG
BISCO Z-PRIME Plus, indirekt restorasyon malzemeleri ve kompoxzit rezin
simanlar arasinda daha iyi adezyon saglamak icin kullanilan tek bilesenli primer
uygulama maddesidir. Benzersiz kimyasal ¢zelikleri sayesinde, Zirkonya ve
Alummyum metal oksit seramlk\ermm yaninda diger tirde metallerfalagimlar,

kompozitov a endodontickych stipikov. Viyrobok Z-PRIME Plus bol spema\ne
navrhnuty na to, aby poskytoval vysoke lepiace sily pri akomkofvek vytvrdzovani.

Indikécie pouzivania:

Vyrobok Z-PRIME Plus od spolocnosti BISCO je urceny na pouzitie ako
pcvrchova Giprava pre nasledujdice vyplne:

zirkénové,

hiinikové,

kovové/zliatinové,

kompozitng,

na endodontické stipiky,

na intraoralne opravy.

R o

Uréeny pouzivatel: licencovany zubny lekar.

Vystrahy:
* Vlysoko horfavy.

Upozornenia:
+ Krizova kontaminacia: Viyrobok moZe obsahovat polozky, ktoré st urcené na
jednorazové pouz . PouZité alebo kontaminované prislusenstvo zlikvidujte.
Negistit, ani nepouzivat

Specidine opatrenia:

+ Viyrobok Z-PRIME Plus je material citlivy na svetlo. Vyrobok Z-PRIME Plus
pouZite hned po jeho preneseni do zmiesavacej misky alebo ho chrarite pred
priamym svetlom.

+ Pri intraorlnych opravéch je potrebné vypiiiand oblast izolovat koferdamom.

+ Zabréfite kontaktu s pokozkou. Nepolymerizované (met)akrylatové Zivice mozu
u citlivych osob sposobit senzibilizaciu pokozky. V pripade kontaktu pokozku
umyte mydiom a vodou.

+ Konkrétne datumy exspirécie najdete na 8titkoch jednotlivych komponentov.

+ Karta bezpecnostnych udajov je k dispozicii na poziadanie.

+ Karta bezpecnostnych Udajov je k dispozicii na webovej stranke
www.bisco.com.

+ Pokyny na pouzivanie st k dispozicii na poZiadanie.

+ Pokyny na pouzivanie st k dispozicii na webovej stranke www.bisco.com.

POKYNY NA POUZIVANIE

Pnprava na vypln

in zirconiu/re fin
liaj_(inclusiv lan_lipit metal), re réri_compozite_indir
iréri cu pivoti endodontici:

(OBSERVATIE: Asigurat-vé ca afost sablatd dtor sau
sablati in itate cu i p 4 i. Sablarea

trebuie efectuata inaintea aplicarii Z-PRIME Plus.

1. Aplicati 1-2 straturi de Z-PRIME Plus™ in interiorul restaurarii. Asteptati
timp de 30 de secunde si uscafi cu aer. OBSERVATIE: Suprafata
zirconiului amorsat va arta identic inainte si dupa aplicarea amorsei.

2. Efectuati proba cu restaurarea tratatd cu amorsd si verificati daca se
potriveste perfect cu prepararea.

3. Clatiti restaurarea cu apé din abundenta si uscati cu aer fard ulei

(OBSERVATIE: Tn cazul in care suprafata nu a fost tratata in prealabil cu
Z-PRIME Plus™, decontaminati suprafata cu un agent de curatare (de
exemplu, ZirClean®). Clétiti cu apé pulverizata si uscati cu aer féra ulei. Apoi
urmati Pasul 1

4. Continuati cu cimentarea folosind un ciment de etansare (de exemplu,
Duo-Link Universal™* sau BisCem®").

Pentru re i it Il

(OBSERVATIE: Izolati in mod corespunzétor zona restaurdri, inainte de a

efectua reparafii intraorale.

1

. Faceti suprafata aspra prin abraziune cu aer, varf sau freza de diamant.
Clatiisi uscal cu aer.

Aplicati 1-2 straturi de Z-PRIME Plus. Uscati cu o seringé cu aer timp
de 3-5 secunde.

Completati reparatia folosmd un compozit (de exemplu, /ELITEW”)
finalizati reparatia in cu

N}
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Re I rérilor din lan lipit pe zirconiu/alumind/metal:

. Nivelati portelanul dupa caz.

. Facetj suprafata metalica aspra prin abraziune cu aer, varf sau freza de

diamant.

Decapati suprafata din portelan folosind acid fluorhidric (de exemplu,

DECAPANT PORTELAN 9,5%") in conformitate cu  instructiunile

producatorului.

. Aplicati 1-2 straturi de silan (de exemplu, BIS-SILANE™* sau AMORSA
PORTELAN*) pe portelan, in conformitate cu instructiunile
producétorului si uscati cu o seringé cu aer, pentru a evapora solventul.

. Aplicatj 1-2 straturi de Z-PRIME Plus pe suprafata de zirconiu/alumina/

metal expus si uscati cu o seringé cu aer timp de 3-5 secunde.

Dacd doriti, aplicati un opacizant (de exemplu, OPACIZANT CU

PRIZA DUALI\' de la Bisco) pe suprafafa metalica expusa, in

cui

Completati reparatia fo\osmd un compozn (de exemp\u AELITE)

finalizati reparatia in cu
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. Nivelati marginile.

. Faceti suprafata aspré prin abraziune cu aer, varf sau frezé de diamant.
Clétiti si uscati cu aer.

Aplicati 1-2 straturi de Z-PRIME Plus. Uscati cu o seringd cu aer timp
de 3-5 secunde.

Completati reparatia fo\osmd un compozn (de exernp\u AELITE)
finalizat reparatia in cu

DEPOZITARE: Depoxzitati Z-PRIME Plus la (2 °C/36 °F - 25 °C/77 °F). A se
vedea etichetele componentelor individuale pentru datele de expirare specifice.

~
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ELIMINARE: Consultatj reglementarile locale privind eliminarea deseurilor. in
absenta acestora, consultati reglementarile nationale sau regionale cu privire
la eliminarea deseurilor.

GARANTIE: BISCO, Inc. recunoaste responsabilitatea sa de a inlocui
produsele, daca se dovedesc a fi defecte. BISCO, Inc. nu accepté raspunderea
pentru eventuale daune sau pierderi, directe sau indirecte, provenind din
folosirea sau inabilitatea de fo|05|re El prcduselor conform descrieri. inainte
de utilizare, este sé determine

produsului cu utilizarea doritd. Utilizatorul isi asumé riscul si réspunderea in
legaturd cu aceasta.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ZLITE si BIS-SILANE sunt mérci ale
BISCO, Inc.
ZirClean este marca nregistrata a BISCO, Inc.
Produsele DECAPANT PORTELAN 95%, AMORSA PORTELAN si
OPACIZANT CU PRIZA DUALA sunt fabricate de BISCO, Inc.

NOTIFICARE: Raportati orice incident grav la BISCO si la autoritatea
competentd a statului membru al UE n care este stabilit utiizatorul si/sau
pacientul.

VOV
reelanu_vsadenéh kovu). nepriame kompozitné vypin

POZNAMKA: Uistite sa, Ze bola vyplii spravne pieskovana, alebo pieskuite
podfa pokynov vyrobcu. Pieskovanie sa ma vykonat pred pridanim vyrobku
Z-PRIME Plus.

1. Naneste 1 - 2 vrstvy vyrobku Z-PRIME™* Plus do vnitra vyplne.
Pockajte 30 sekind a nechajte vyschnit na vzduchu. POZNAMKA: Povrch
upravovaného zirkénu bude vyzerat rovnako pred aplikéciou podkladu aj
po nej.

2. Pripriprave vyskuSajte, ¢i vyplii s nanesenym podkladom dobre sedi.

3. Vyplii dokladne oplachnite striekanim vody a osuste vzduchom bez oleja.

POZNAMKA: Ak povrch nebol vopred osetreny podkladom Z-PRIME™* Plus,
povrch dekontaminujte Cistiacim prostriedkom (napr. ZirClean®). Oplachnite
postriekanim vodou a vysuste vzduchom bez oleja. Potom pokracuite 1. krokom.

4. Pokracujte im pomocou sp: j zmesi (napr.
Duo-Link Universal™* alebo BisCem®”).
Na m}rg_qrglng opravy.

POZNAMKA: Vypiiant oblast pred intraorainou opravou riadne \za\ujte

ravy zirkonovych/hlinikovych alebo kovovych
1. Povrch zdrsnite pomocou abrazie vzduchom, diamantovym hrotom
alebo vrtakom. Oplachnite a vysuste vzduchom.
2. Aplikujte 1 -2 vrstvy vyrobku Z-PRIME Plus. Suste pomocou striekacky
50 vzduchom 3 - 5 sekind.
3. Opravu dokoncite pomocou kompozitu (napr. A£LITE™*) a zakondite
podra pokynov vyrobcu.
I: rcelanovych nahrad vsadenych zirkénovych/
hlinikovych/kovovych vyplni:
Skoste porcelan podra potreby.
Kovovy povrch zdrsnite pomocou abrézie vzduchom, diamantovym
hrotom alebo vrtakom.
Porcelanovy povrch naleptajte kyselinou fluorovodikovou (napr. 9.5%
PORCELAIN ETCHANT®) podra pokynov vyrobcu.
Naneste 1 - 2 vrstvy silanu (napr. BIS-SILANE™* alebo PORCELAIN
PRIMER*) na porcelan podfa pokynov vyrobcu a vysuste ho pomocou
striekacky so vzduchom, aby sa rozptstadio odparilo.
Naneste 1 - 2 vrstvy vyrobku Z-PRIME Plus na exponovany zirkén/
hiinik/kov a suste pomocou striekaCky so vzduchom 3 - 5 sekind.
Podra potreby na exponovany kov naneste zmatujlci prostriedok
(napr. DUAL-CURED OPAQUER* od spolocnosti Bisco) podra pokynov
vyrobcu.
Opravu dokoncite pomocou kompozitu (napr. £LITE) a zakongite podfa
pokynov vyrobcu.
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Okraj skoste.

. Povrch zdrsnite pomocou abrézie vzduchom, diamantovym hrotom
alebo vrtakom. Oplachnite a vysuste vzduchom.

Aplikujte 1 - 2 vrstvy vyrobku Z-PRIME Plus. Suste pomocou striekacky
s0 vzduchom 3 - 5 sekund.

. Opravu dokoncite pomocou kompozitu (napr. ALITE) a zakoncite podra
pokynov vyrobcu.

SKLADOVANIE: Vyrobok Z-PRIME Plus skladuite pri teplote 2 °C - 25 °C
(36 °F - 77 °F). Konkrétne datumy exspirécie najdete na Stitkoch jednotlivych
komponentov.
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LIKVIDACIA: Dodrziavajte m\estne opatrema tyka]uce sa odpadu. Ak nie st
k dispozicii, riadte sa vnutrodté alebo patreniami tykajlicimi
sa odpadu.

ZARUKA: Spolognost BISCO, Inc. uznava svoju zodpovednost za vymenu
vyrobkov, ak sa preukéze, Ze st chybné. Spolognost BISCO, Inc. nezodpoveda
za ziadne Skody ani straty, priame ani nasledné, ktoré by mohli vyplynit z
pouZivania alebo nemoznosti pouZivat vyrobky, ako je tu opisané. Pred pouZitim
je pouzivatel zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na uréené pouZitie.
Pouzivatel prebera vetky rizika a zodpovednost s tym spojené.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE a BIS-SILANE si ochranné
znamky spolo¢nosti BISCO, Inc.
BisCem je registrovand ochranna znamka spoloénosti BISCO, Inc.
Vyrobky 9.5% PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER a DUAL-
CURED OPAQUER vyraba spoloénost BISCO, Inc.

OZNAMENIE: Kazdi zavazni udalost oznamte spolonosti BISCO a
prislusnému organu ¢lenského Statu EU, v ktorom sidli pouZivatel alalebo
pacient.

ve postlarin yiizey islemlerinde kullanilabilir. Z-PRIME
Plus her tiirli polimerizasyon modunda yiiksek baglanma kuwveti sunacak
sekilde ozel olarak formille edilmistir.

Kullanim endikasyonlari:

BISCO Z-PRIME Plus, asagida sayilan restorasyonlar igin yiizey kaplamada
kullaniimak Gzere tasarlanmigtir:

1. Zirkonya

2. Aliminyum

3. Metalfalagim

4. Kompozit

5. Endodontik Post
6. Agiz ici onarmlar

Amaglanan kullanici: lisansh dig hekimi.

Uyarilar:
+ Yiiksek yanicilik ozelligi

Dikkat:
+ Gapraz kontaminasyon: Uriin, bir kerelik kullanim igin ogeler

ZPRIME™* Plus
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icerebilir. Kullanilmig veya kontamine olmus aksesuarlari atin. Temizlemeyin,
dezenfekte etmeyin veya tekrar kullanmayn.

Onlemler:

+ Z-PRIME Plus, 151§a karsi hassas bir malzemedir. Z-PRIME Plus’i karigtrma
pedine dagitildiginda hemen kullanin ya da ortam igigindan koruyun.

+ Adiz ici onarimlar icin restore edilecek bolgeyi rubber-dam ile diizgiince izole
edin.

+ Ciltle temasindan kaginin; polimerize olmayan (met)akrilat rezinler hassas
kigilerde cilt hassasiyetine neden olabilir. Temas halinde cildi su ve sabunla
yikayin.

+ Spesifik son kullanma tarihleri icin ayri bileen etiketlerine bakin.

+ Givenlik bilgi formu istek (izerine saglanabilir.

+ Giivenlik bilgi formuna www.bisco.com adresinden ulagilabilir.

* Kullanim Talimatlar istek izerine verilir.

* Kullanim Talimatlari www.bisco.com adresinde bulunabilir.

KULLANIM TALIMATLARI

Restorasyonun Preparasyonu

Zirkonya Restorasyonlari/Aliiminyum Restorasyonlari. Metal/Al
Restorasyonlan kli Porselen indirekt Kompozi
Restorasyonlar, En ntik Post Restorasyonlari;

NOT: Restorasyona diizgiince kumlama uygulandigindan emin olun ya da
restorasyona {reticinin talimatlarina gére kumlama uygulayin. Kumlama
Z-PRIME Plus yerlestiriimeden dnce uygulanmalidir.

1. Restorasyonun icine firgayla 1-2 kat Z-PRIME Plus™ uygulayin. 30 saniye
bekleyerek havayla kurumasina izin verin. NOT: Primer uygulanmis
zirkonyanin yiizeyi primer uygulamasindan 6nce ve sonra ayni goriiniir.

2. Diizgiin oturmas igin primer uygulanmis restorasyonu dig (izerinde
deneyin.

3. Restorasyonu suyla iyice yikayin ve yagsiz hava ile kurutun.

NOT: Yiizeye Z-PRIME Plus™ ile on \§Iem uygulanmadiysa, bir temlzleme
maddesiyle (6r. ZirClean®) yiizeyi anndirin. Su pt
durulayin ve yagsiz hava ile kurutun. Ardindan 1. adimi izleyin.

4. Bir yapistirici rezin siman (6r. Duo-Link Universal™* ve ya BisCem@*) ile
simantasyon islemine gegin.

Aduiz ici onanmlar iin

NOT: Agiz igi onarim dncesinde restore edilecek bolgeyi diizgiince izole edin
Zirkonya/Aliiminyum Metal Re nlarin Onarimi:

. Air abrazyon ile yiizeyi agindirdiktan sonra, elmas frez ile yiizeyi

piiriizlendirin. Durulayin ve havayla kurutun.

1-2 kat Z-PRIME Plus uygulayin. 3-5 saniye boyunca hava siringasi ile

kurutun.

Bir kompozit (6r. ALITE™*) ile onarimi tamamlayin ve reticinin

talimatlarina gére son islemleri uygulayin.

~
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Zirkonya/Aliiminyum/Metal Destekli Porselen Restorasyonlarin
Onanmi;

. Porselen kenarlarina bizotaj icin gerekli egimi
Air abrazyon ve ya elmas frez ile metal yiizeyi
Ureticinin talimatlarina uygun olarak hidrolik asit (dr. %9,5 PORSELEN
ASIT*) ile porselen yiizeyini agindirin.

Ureticinin talimatlarina uygun olarak porselene 1-2 kat silan (6r. BIS-
SILANE™* ya da PORSELEN PRIMERI*) uygulayin ve solventin
buharlagmas! icin bir hava siringasiyla kurutun.

Acikta kalan metallzirkonya/aliminyuma 1-2 kat Z-PRIME Plus
uygulayin ve bir hava siringasi ile 3-5 saniye kurutun

Tercih ediliyorsa agikta kalan metale (ireticinin talimatlarina gére bir
opaklastirici (6r. Bisco DUAL CURE OPAKER®) uygulayin.

Bir kompozit (6r. ALITE) ile onarmi tamamlayin ve ireticinin
talimatlarina gore son islemleri uygulayin.
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. Kenari egimlendirin.

Air abrazyon ile agindirarak ve ya elmas uglu frez ile yiizeyi
piiriizlendirin. Durulayin ve havayla kurutun.

1-2 kat Z-PRIME Plus uygulayin. 3-5 saniye boyunca hava siringasi ile
kurutun.

Bir kompozit (6r. ALITE) ile onarmi tamamlayin ve ireticinin
talimatlarina gore son islemleri uygulayin.

SAKLAMA: Z-PRIME Plus't 2°C/36°F - 25°C/77°F sicakliklarda saklayin.
Spesifik son kullanma tarihleri igin ayri bilegen efiketlerine bakin.
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+ Atikla ligkili topluluk hiikimlerine bagvurun. Olmadiklar takdirde,
lusal veya bdlgesel hikiimlere bagvurun.

GARANTI: BISCO, Inc., arizall oldugu kanitlanirsa iriinleri degistirme
sorumlulugunu kabul eder. BISCO, Inc., drinlerin tarif edildigi gibi

veya dogrudan veya dolayli
herhangi bir hasar veya kayip icin sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan
once, Uriniin kullanim amacina uygunlugunu belirlemek ~ kullanicinin
sorumlulugundadr. Kullanici, bununla baglantili olarak tiim risk ve sorumlulugu
Ustlenir.

* Z-PRIME, Duo-Link Universal, ZirClean, ALITE ve BIS-SILANE BISCO,
Inc.'nin ticari markalaridir.
BisCem, BISCO, Inc. in tescill ticari markasidir.
%9,5 PORSELEN ASINDIRICI, PORSELEN PRIMERi ve DUAL CURE
OPAKER, BISCO, Inc. tarafindan dretilmistir.

UYARI: Ciddi olaylar BISCO'ya ve kullanicinin ve/veya hastanin kurulu/yerlesik
oldugu AB iiye devletinin yetkili makamina bildirin.
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BISCO, Inc.

1100 W. Irving Park Rd.

Schaumburg, IL 60193
USA.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

BISICO France

208, allée da la Coudoulette
13680 Langon de Provence
France

33-4-90-42-92-92




